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PRÉFACE 



L'Arsenal du diagnostic médical comprend la descrip- 
tion des moyens physiques et des instruments employés 
en séméiologie et souvent aussi en thérapeutique. 

L'auteur avait dès 1873 publié un premier essai ; re- 
prenant aujourd'hui le sujet de ses recherches, il a en- 
^trepris la publication du présent ouvrage. 

C'est un livre essentiellement pratique, dont le but est 
de vulgariser les ressources précieuses que les sciences 
physiques offrent au médecin et de rendre usuels des instru- 
ments et des appareils qui sont tous utiles sinon tous 
indispensables. 

Les sens ne suffisent pas toujours à l'exploration' cli- 
nique. Incomparables, précieux et parfaits dans certains 
cas, défectueux, infidèles et trompeurs dans d'autres, ils 
sont même parfois complètement incapables de satisfaire 
aux exigences de l'investigation scientifique. Le toucher, 
le goût, ni l'odorat ne sauraient être remplacés ni même 
perfectionnés par aucun instrument ; mais la science pos- 
sède des ressources singulièrement efficaces pour augmen- 
ter la pénétration et la portée de la vue ou pour mesurer 
les vibrations sonores et en favoriser la perception. L'œil 
apprécie difficilement les détails d'un mouvement délicat; 
le palper n'analyse que fort incomplètement les variations 
minimes de pression ; mais que par un artifice de méca- 
nique, ce mouvement soit agrandi et figuré, que ces varia- 
tions de pression soient amplifiées et inscrites, alors à 
une sensation fugace, imperceptible, est substitué un fait 
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durable que lesprit peut complètement et posément étu- 
dier et juger. C'est ici que s'applique admirablement le 
Verba volant^ scripta manent. 

Un médecin qui saurait tirer parti de toutes les res- 
sources qui lui sont offertes pour arriver à . la connais- 
sance des malades et des maladies serait sans contredit 
puissamment armé. Mais la plupart les ignorent. Les né- 
gliger est une faute à laquelle personne ne saurait remé- 
dier ; les ignorer est un desideratum auquel voudrait 
satisfaire le présent ouvrage. Cette ignorance n'a en effet 
d'autre excuse que la multitude et la dissémination des 
ressources : contre leur multitude l'auteur ne peut assu- 
rément rien; contre leur dissémination il propose la col- 
lection des documents, Y Arsenal du diagnostic médical. 

L'auteur s'est autant que possible borné à la descrip- 
tion des procédés et des appareils, il n'est entré dans des 
développements théoriques qu'autant que cela était indis- 
pensable pour l'intelligence de ses descriptions : il sup- 
pose connus les principes élémentaires de la physique et de 
la nrécanique. Chaque chapitre est suivi de considérations 
où sont indiquées aussi brièvement que possible les appli* 
cations cliniques et où sont formulées, lorsqu'il y a lieu, 
les principales lois de la séméiologie du sujet traité. 

Les procédés qui, tels que l'inspection et la palpation^ 
n'emploient que l'œil nu ou la main, sont rapidement 
étudiés; il? sont généralement connus, leur description 
se trouve dans maints ouvrages. 

L'étude des instmmenls et des appareils est au con- 
traire approfondie. L'histoire n'offre pas seulement un 
vain intérêt de curiosité, elle est instructive et asseoit la 
critique. Chaque question est traitée ab ovo; après un 
historique concis, les instruments successivement pro- 
posés sont décrits et jugés ; une conclusion formule l'opi- 
nion définitive de l'auteur. 
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Parmi les instruments d'exploration clinique, les uns 
répondent aux besoins de la pratique journalière, les 
autres aux exigences des recherches purement scienti- 
fiques : tous sont décrits sans distinction. 

]j Arsenal du diagnostic médical est divisé en neuf cha- 
pitres : 

Le premier est consacré aux procédés d'exploration 
de l'état général : exploration de la chaleur ; pesée. 

Le second comprend la description des procédés d'ex - 
ploralion de l'appareil respiratoire : inspection et palpa- 
tion, auscultation, percussion, mensuration, spirométrie, 
pneumographie, aspiration exploratrice. C'est le cha- 
pitre le plus considérable ; quelques-uns des procédés qui 
y sont décrits sont applicables à d'autres appareils orga- 
niques. 

Dans le troisième chapitre sont étudiés les moyens de 
diagnostic des maladies de l'appareil cardio-vasculaire ; 
ce sont, pour le cœur : l'inspection, la palpation, l'auscul- 
tation, la percussion cardiométrique, la cardiographie; 
pour le pouls : le palper et la sphygmographie. 

Le quatrième chapitre consacré aux moyens de dia- 
gnostic des lésions du système nerveux, comprend : la 
cérébroscopie et les ophthalmoscopes, les divers moyens 
d'explorer la moelle, la sensibilité générale et les sens. 

Dans le cinquième chapitre sont étudiés les instru- 
ments d'exploration du système musculaire et locomo- 
teur : les dynamomètres et les appareils électriques. 

La description des abaisse-langues, des sondes œsopha- 
giennes, des procédés d'examen du tube digestif, forme la 
matière du sixième chapitre. 

Au septième il est traité de l'exploration' des oi^anes 
génitaux de la femme. 

L'examen clinique des urines constitue le huitième 
chapitre. 
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Abaisse-langue en forme de spatule 

double articulée, 320. 
Accouplement des piles en tension ou 

en s^rie, — en batterie, 200. 
Acuité visuelle (Exploration de 1'), 

— Echelles typographiques, 173. — 
Formule de Donders, 174. 

Acouhètre de Yearsley, — de Blanchet, 
178. 

iEsTHÉsiOHÈTRE, de Brown-Séquard, — 
dj Sieveking, — Compas aphmé- 
trique de J. W. Oglej — de Jaccoud, 
167;— ordinaire, règle graduée et 
épingles, 168, — thermique de Lié- 
geois, 171, — à pointes isolantes de 
Manouvriez, 427. 

i£sTHÉsiOMÉTRiR (But et définition de 
l') —,164. — Tables de Weber, 165; 

— de Manouvriez, 427. Règles pour 
r, 168.— Conclusion, 181. 

Aiguille TuiiULÉE pour la ponction as- 

piratrice, 110. 
Albumine (Uecherche de l') — dans Tu- 

rine, par l'acide nitrique, 385, — 

par la chaleur, 386. 
Amblyopîe. Voy. Acuité visuelle, 173, 

— conséquence de la mydriase, 177. 
Anapnographe de Borgeon et Kastus, 

91. 

Appareil spirométrique de Marey, 90. 

Aspirateurs de Dieulafov et de Gué- 
rin, 107, — de Polain^ 108. — B.d- 
lon et tube de Castiaux, 109. 

Aspiration exploratrice. (But et défi- 
nition de r), 106. — Instruments 
aspirateurs, 107. — Instruments de 
ponction pour (!'), 109. — Règles 
pour (l';, 108, 109, 111. — Conclu- 
sion de (n. — Résultat clinique de 

(H, 111. 

Auscultation. — Organes respiratoires. 

— Variété de (1'), 26 ; — immédiate, 
27; — médiate, 28. — Stéthos- 
cope, 28. — Conclusion de (!'), 42. 

— et percussion combinées, 53. — 
Résultats cliniques de (!'). — Pro- 
cédé de mensuration, 56. — Ap- 
pareil cardio-vasculaire, 114. — Or- 
ganes génitaux de la femme, 325. 



Balance, ordinaire ou trébuchet. — 
Robcrval , 19 ; — système Béran- 
ger, 2©; — romaine, 20; — bascule, 

20. — Peson, 20. — Pœdiomèlre de 
Siebold, 21; — d'Odier et Biache, 

21. — Berceau pèse-bébé de Grous- 
sin, 21. — Berceau de croissance 
de Groussin, 23. 

Baromacromètre de Steinrancien,20; 

— d'Osiander, 20. 
Bascule, 20. 

Batterie (Appareils galvaniques), 213. 

— Petite pile à colonne du Conser- 
vatoire des arts et métiers, 213. — 
Chaîne galvanique de Pulvermacher, 

214. — Pile à ruban de Duchenne, 

215, — Appareil éleclro- moteur 
d'Alph. Mathieu, 216 ; — de Stôhrer, 
218;— de Gaiffe ou Leclanché, 2^0; 

— de Beetz, 221 ; — de Gaiffe au 
chlorure d'argent, 222; — de Slo- 
hrer au cltlorure d'argent, 224; — 
de Legros et Onimus.au proto-sulfate 
de mercure, 226 ; — de Remak, 227 ; 

— de Foveaux modifiée par Smee, 
228 ; — de Mayer et Meltzer, 230 ; 

— de Ruhmkorff et Duchenne, 230; 

— de la Compagnie américaine élec- 
tro-thérapeutique, 232. — de Jérôme 
Kidder, 232; — de Duchenne ou 
Marié-Davy, 233 ; —de Trouvé, 233. 

— Appareil à polarisation de Jules 
Thomsens, 235. 

Berceau pèse-bébé de Groussin. 21. 

— de croissance de Groussin, 23. 
Bile ( Recherche des matières colorantes 

de la) — dans l'urine, 392 ; — par 
Tacide nitrique du commerce, — par 
l'acide nitrique et. l'acide sulfurique, 

— procédé de Briicke, de Kuhne, 
393 ; — de Heller, — par le chloro- 
forme, — procédé de Jaccoud, — 
procédé d'Otto Rosenbach, 394. 

Boite a cuir, 111. 
Boule de Turck, 406. 



Cardiographe, d'Upham (de Boston), 
— de Ch. Buisson, — de Marey, 118; 
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cope de lloura>BounMiilloa ; — Appa- 
reil eooceatnUeur de Krishaber, 409; 
— de Faove], ilO ; — de Moreii- 
Mackensie, 411. — Ap|tareils de ré- 
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flexion. — Miroir réflocteur buccal. 
— Bandeau fronlal, 411. — Tige 
porte -miroir de Cliarrière. — Lu- 
nettes de Semeledcr ou de Stellweg, 
412; — lunettes de Duplay, 413 ; 

ÉLECTRiCîTfi, continue ou dynamique, 
199; — d'induction, 237. — Propaga- 
tion de r — à travers le corps hu- 
main, 248. 

ËLECTRISATION Continue. — Appareil de 
r— , 201. —Pile des—, 202. — Pièces 
accessoires des — ^ 207. — Batteries, 
213. — Conclusion, 236. — Résul- 
tats cliniques, 237. 

ËLECTRISATION localiséiî, 24ft, 251. 

ÉLECTRIQUES ^Appareils). — Généralités 
sur la pile et les courants des — , 
199; — de Télectrisation continue, 
ou pour la galvanisation, 201 4 — 
d'induction, 237. 

ÉLECTRIQUE (Eîtplopation). — Impor- 
tance de (V), 107. — Appareils 
électriques, instruments de 1' — , 198. 
— Résultats cliniques de r — ,313. 

ÉLECTRO-DYNAMIQUE (voy. Volta-faradi- 
que), 238. 

ÉLECTRODE (voy. Excitatcurs), 309 ; — 
bipolaire de Trouvé, 311;— ordi- 
naire en charbon avec manche à pé- 
dale de Trouvé, 312. 

ÉLECTRO-MOTEUR, appareil d'Alph. Ma- 
thieu, 216. 

ÉLÉMENT électrique. Voy. Pile, 199. 

Empokte-piéces histologiques, 19i ; — 
de Duchenne (de Boulogne), 195; — 
de X*", 196. — Conclusion, 197. 

État général (Exploration de K). — 
Chaleur (exploration de la) — , 1. — 
Pesée, 19. 
, excitateurs , ou électrodes. — Prin- 
cipes qui doivent présider au choix 
des — , 248. Description des — , 
309. 

Lktra-cgurant , 246. — Propri«^tés 
physiologiques diftérenlielles entre 
le courant induit ordinaire et 1* — , 
249. — Dans les appareils magnéto- 
faradiques, 295. 



Faradisation ou faradismc, toy! Induc- 
tion, 237. 

Fermentation pour la recherche du 
sucre dans l'urine, 392. 

Formule de Donders pour l'acuilé vi- 
suelle, 174. 



Galvaniques (Pièces accessoires des 
appareils). — Collecteurs, 207. — 
Commutateur des pôles, 212. — Gal- 
vanomètre. — Interrupteur. — Ré- 
gulateur de Bartlett, 213. 



Galvanisation ou galvanisme. Voy. 
Ëlectri^alioii continue, 201. 

Galvanomètre, 213. 

Génitaux (Exploration des organes) 
de la femme. — Inspection, palpa- 
tion, percussion, auscultation, men- 
suration de la paroi abdominale,'323, 
324 et 325. — Toucher vaginal, 326. 
— Examen au spéculum, 333. — 
Exploration de la cavité utérine ; 
Spéculums infra-utérins, 360. — Ca- 
thétérisme de la matrice, 363. 

Goût (Exploration du sens du), 178. 

Graduateur à cylindre métallique du 
courant induit, 245. 

Graduation (Moyens de) de l'électricité 
d'induction, 244. 



Hydroprone d'Alison, 38. 

Hystérométres de Simpson, — d'Hii- 
guier, — de Valleix, 364; — de Gal- 
liird, 365 ; — ordinaire, — de Ma- 
rion Sims, 366 ; — à branches diver- 

f entes, 372. — Mode d'application» 
«*■ procédé , 366 ; — 2" procédé, 
367. 
Hysteroscopes (voy. Spéculun^s), 333. 



Induction (Électricité d'), 237; — 
volti-faradique et magnéto- farad i- 
que. 238. — Lois des courants d* — . 
— Mécanismes interrupteurs ou rliéo- 
tomes, 239. — Moyens de gradua- 
lion de r — 244. — Appareils d* — , 
253 et 291. — Résultats cliniques, 
313. 

Induits (Lois des courants), 239. 

Inspection. — Organes respiratoires, 
25 ; — cœur, 113. — Appareil diges- 
tif, 319. — Organes génitaux de la 
femme, 323. 

Interrupteur (Mécanisme), 213. Voy. 
aussi rhéotomcs, 239. 



Lanterne de Fauvel, 405; — de To- 
bold, 406 

Laryngoscope, 400. — Forme. — Di- 
mension. — Tige, 401. — Angle d'ou- 
verture. — Spéculum laryngien de 
de Labordette, 403 ; — le même mo- 
difié par Charrière, 40 i. 

Laryngoscopie, 398. — Principe de la 
— , 398. — Laryngoscope, 400. — 
Ëclairage, 401. — Grossissement, 
413. 

Laryngoscopique (Examen); le malade, 
414; — l'éclairage, — le laryngos- 
cope, 418 ; — l'examen, 420. 

Lentille ophthalmoscopiquc, 151. 



xu 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES. 



LOCOMOTEOR Œxploration du système;. 

Voy. Musculaire, 182. 
Lunettes de Simclcder; — de Stell- 

weg, 412; — de Duplay, 413. 



M 



Magnéto électrique, ou magnéto-fa- 
rad ique, 238. 

Magnéto-far ADiQCES (Appareils dUn> 
ductiont, 291. — Principe des — : ap- 
pareil de Pixii, 2i*2; — de Saxton; 

— de Clarke, 296; — de Page, 2i)7 ; 

— de Breton frênes, 299 ; — df» 
Gaiffe, 301 ; — de Clarke modifié 
par Gaiffe; — à double courant de 
Duclir^nne, 302. — Comparaison entre 
les appareils volta-furadiques et les 
—,307. 

Marteaux percuteurs ; — de Scelles de 
Mondésert, — de Jules Dervieu, — 
de Barry, 52. — Le meilleur — est le 
doigt, 53. 

Matrice, cathétérisme de la — 363. — 
Sonde de Samuel Lair. — Hystéro- 
mètres ou cathéters utérins , 364. — 
, Mode d'application, 1" procédé, 
366; — 2^ procédé, 367. — Mensura- 
tion de la cavité de la, — 370. — 
Méthode des injections intra-utérines, 
371. 

Mensuration. — Organes respiratoires, 
56 ; — Appareil digestif, 3 19. — Or- 
ganes génitaux de la femme, 32i et 
325. — par la percussion, 56; —par 
la palpation, 57; — par le ruban mé- 
trique, 58; — par le compas d'épais- 
seur, 62 ; — par le cyrtomètre, 67. 

— Résultats cliniqnes, 71. — Con- 
clusion, 72. 

Mesureur de la poitrine. Voy. Chcst 

measurer de Sibson, 63. 
Métronome, appliqué à l'exploration 

du pouls, 125; — de Fabré Pulpa- 

brat, 242. 
Miroir ou réflecteur ophlhalmoscopi- 

que simple, 149; — de Helmhollz, 

— de Meyerstein, — de Desmares 
père, 152 ; — laryngoscopique de 
Stoerk, 406. 

Moelle épinière (Exploration de la), 
par la pression digitale, 162; — par 
la percussion, — par l'éponge im- 
bibée d'eau chaude ou froide, 163. 

— Conclusion, 181. 
Musculaire et locomoteur (Explora- 
tion du système) ; Dynamométrie, 
182. — Emporte-pièces histologi- 
ques, 19i. — Exploration électri- 
que, 197. 

Mydriase. — Pupillomètre de Dubuja- 
doux. Diagnostic des troubles vi- 
suels, conséquence de la — 177. 

Myose. — Pupillomètre de Dubujadoux, 
177. 



W 



Nerveux (Exploration du système). — 
(lérébro^ciipie, I4i. — Moelle épi- 
nière, 162. — Sensibilité et sens, 
163. 

Œ 

Œsophage (Cathétérisme de 1^, 320, 
— par les narines, — par la bouche, 
321. 

ÛESOPHAGOSCOPIE, 425. 

Odorat (Exploration du sens de 1') 
178. 



Ophtralmoscope simple ou de Donders- 
Epkens, — à main de Galezowski, 
152 ; — de Bionoyer, 153 ; — de Pou- 
cet , 154. — Autres, 156. — Con- 
clusion, 162. 

Ophth.\lmoscopie, 145. — Théorie de 
r — , 147. — Miroir ophthalmosco- 
pique, 149. — Appareil d'éclairage. 

— Lentille ophthalmoscopique, 151. 

— Ophthalmoscopes, 152. — Règles 
pour l'examen ophthalmoscopique, 
156. — Conclusion, 162. 

Organographisme plessimétriquè ou 
mensuration par la percussion, 56. 
Voy. Plessimètres, 46, et Plessi gra- 
phes, 47. 

Ouïe (Exploration du sens de 1*). 
Procédé de la montre, 177. — Acou- 
mètres, 178. 



Palpation. — Chaleur (explorai ion de 
la), 1 . — Organes respiratoires, 25. — 
Procédé de mensuration, 57. — 
Cœur, 113. — Pouls, 12i — Appa- 
reil digestif, 319. — Organes géni- 
taux de la femme, 324. 

Percussion — Organes respiratoires, 43. 

— Procédé de mensuration, organo- 
graphisme plessimétriquè, 53. — 
Cœur, cardiométrie, 114. — Procédé 
d'exploration de la moelle épinière, 
163. — Appareil digestif, 319. — 
Organes génitaux de la femme, 325. 

— Théorie et définition de la — 43. 

— Variétés de la — . — Méthode 
d'Avenbrugger. — Méthode de Corvi- 
sart. — Méthode de Piorry , 45. 
Description des instruments de la 
— , 46. — sur le doigt, 45 et 51. — 
Marteaux percuteurs, 52. — et aus- 
cultation combinées, 53. — Crayons 
dermographiqucs, 55. — Résultats 
cliniques, 56. 

Pesée (But de la}. Balances, 19. — 



TABLE ALPHABÉTIQIE DES MATIÈRES. 



xir 



Conclusion. — Résultats cliniques, 
23. 
Peso», 20. 
Phakykgoscgpe de Moura, Bourouillon 

WJ. 
Pharyngoscopie, 425. 
Pharynx (Examen du) ou ptiaryngos- 
copie. — par la vue. — Abaisse 
langue, 319. — par le toucher, 320. 
Pile (Principe de la), Iy9. — Pola- 
risation de la — . — Accouplement 
Ctis —, 200. — de Volta ; — de Da- 
niell. 202; — de Grève; — de Bun- 
sen ; — de Marié-Davy, 203 ; — de 
Leclanché, 205; — deClamond et 
Gaiffe, 206; — de Siemens et de 
Remak, 206 et 227 ; — de Gaiffe , 
206 et 222; — de fortune de Dela- 
vaud, 206; — à colonne du Conser- 
vatoire des arts et métiers, 213 ; — 
à ruban de Duchenne, 215; — de 
Legros et Onimus, 2-6 ; — de 
Trouvé-Callaud, 235. 
Pince myographiquc de Marey, 103. 
Placoplesses (Divers essais de) ; — 
par Piorry. — Palette de Récamier, 
45, 46; — deThelmicr, 46. 
Placorganométre de Souligoux, 49. 
Plessigraphe de Piorry, 47 ; — de Pé- 
ter, 48. 
Plessihètres de Piorry, 46 ; — d*Au- 
zias-Turenne ; — de Germe d'Arras ; 

— de Carcassonne et Brissaud en 
T renversé, 47 ; — italien ; — de 
Faye et Cottcreau ; — à oreilles arti- 
cuiécs de Piorry, de Mailliot, de 
Gros, etc., etc., 50 et 51 . 

Plestéthoscope de Piorry, 34. 

Pnéomètre de Maréchal, 81. 

Pneumatohètre de Bonnet (de Lyon), 
86. 

PNEUMO-DYNAHOiiÈTRE de Matthieu, 84. 

PîiEUMOGRAPHE de Marey, 97. — Criti- 
que du — , 98. — Spirographe de 
BrVail , 100. — Tambours pneumo- 
graphiques de P. Bert, 101. — Pneu- 
mographe de M. Jeannel, 102 ; — 
différentiel de Colrat et Rabatel, 
426. 

Pkeumograpbie, 96. — Pneumogra- 
phes, — 97. — Rèjçles pour la — ,97, 
100, 101, 104. —Résultats cliniques 
de la —, 105. — Conclusion, 106. 

P!<EUSi»ÈTRE à hélices de J. Guillet, 88. 

PflEbiOMÊTRE de Siebold, 2t. 

PoLARiMÈTRE pour la recherche du sucre 
dans l'urine, 332. 

Polarisation de la pile, 200. — Appa- 
reil à — de Thomsens, 235. 

POLYGKAPHE de Ch. Buissou , 115; 

— de Marey, 116. — Cylindre enre- 
gistreur du — , 118. 

Ponction aspiralrice (Exploration à 
l'aide de la), voy. Aspiration explo- 
ratrice, 106. 



Ponction (Instruments de — ponr l'as- 
piration exploratrice), 109. — Ai- 
fuille tubulée. — Trocart capillaire, 
10. — Boite à cuir, 111. 

Pouls (Exploration du). — " Palpji- 
tion du — , 124. — Métronome ap- 
pliqué à r — , 125. — Sphygmogra- 
phie, 126. — Règles pour 1' —, 124, 
130 et 138. — Conclusion, 142. 

Pression digitale pour Texploralion de 
la moelle épinière, 162. — Explora- 
tion de la sensibilité t^ la — à l'aide 
de l'instrument de Mathieu, 104. 

Pulsiloge de Sanctorius, 126. 

PUPILLOHÈTRE de Dubujadoux. 177. 



Redresseur utérin ou utéroscope de 
Moulin, 313. 

RÉFLECTEUR, voy. Miroir, 140. 

RÉFLEXION (Appareils de), 411. 

REgulatf.ur de Bartlelt, 213. 

Respiratoires (Exploration des or- 
ganes), par l'inspection; — la palpa- 
tion, 25; — l'auscultation, 26; — 
la percussion, 43 ; — la mensura- 
tion, 56 ; — la spirométrie, 73 ; — 
la pneumographie, 96 ; — l'aspira- 
tion exploratrice, 106. 

Rhéotomes, 239- — Trembleur de 
Neef, 240.— Roue interruptricc de 
Pouillet, ou de Masson, 241. — en 
étoile métallique ou à roue dentée. 

— Métronome de Fabré Palpabrat. 

— Mouvement d'horlogerie de Pul- 
vermacher. — Interrupteur de Fou- 
cault. — Trembleur de Trouvé, 242. 

— Interrupteur ou trembleur de 
Duchenne. 243. 

Rhinoscopie, 423. — Spatule ou cro- 
chet deCzermack; — pince-luette de 
Turck. — Rhinoscope de Stoerk; — 
de Duplay, 424. 

Roue interruptrice de Pouillet; — de 
Masson, 241. 

Ruban métrique (Mensuration du 
thorax par le). — Choix de l'ins- 
trument. — Points de repère ou 
jalons, 58. — Mensuration du péri- 
mètre total, mode d'opérer, 59. — 
3Iensuration du périmètre partiel, 
mode d'opérer. — Procédé de Woil- 
iez, 60; — procédé du d"^ Hare. — 
Autres mensurations du thorax, 61 . 



Sens musculaire^ définition, 178. — 
Méthode de Wcber pour l'explora- 
tion du — ; — procédé de Jaccoud, 
179; — procédé de M. Jeannel, 180. 
— Conclusion, 181. 



l.-ï 



TAiC£ ALJ^a.vHn«iCt lyfcS Jl\.Tti,i>. 






• 'li"* — > ' 'r* 1» cn»^.-* de Heris- 



« 






'.t^^t..*. 



♦ --> 



^ >*«-^ ^•eC.U.lIL, 



I •-» 






j^ l-I 



:«i :.i.*^ 



» , • 



— j: ■:- 



.1 i-: -•;—•, 



1 '.. 1 ->«i ail •:! 

-£."»."'A'*^-#)Crf<r^* :;.-?tT-. ;^^ 171. — 

4»/-* ; — c-j-.Li* car iTt-jr-fr.--*, 4«li4 
— 4^ Der..»*nA:it-De-*.:u'^.ai* ; — de 



^^ __ .«^ ^ . ' ir 



Bn **»ï 15 ■--*. 



*>->■» 
->j-.i. 



'îétrit par Acctr.i-^ Ps-rê «xi •ii.'ptn?. 
^5^*5. — ple^ir..* •r'ir.irj-*. — de Re- 
cr*.'fi>r; — m ^i7ié f*»r Da aTfc-?n ; 

— ny*V\îiè. r«ar mainae R>^v.n, ->-:»3. 

— pi>ins o.ir»'lrï«',.i-*. — de Fumer. 
3.rr : — de Crinrrb'i. ; — de Ferjros- 
* tn. Îî8 ; — de Kî -h ird ; — â v.i've* ; 

— »ie Réf^imier. i^i;9: — de >!■« B>î- 
y\i, Zii); — de Lî^frine: — de 
Heisf : — à tr«»i5 r^Ue^ de Ch»r- 
f .»rre, 341 ; — à qirilre vahe< de 
S*f/ala* ; — à 5*pl TaUe* de rtuin*»D, 
''Mi ; — redre»*eiir ntcriii ou uléros- 
«'opc de MouUa ; — d ? Jobert de 
Iximballe, 313 ; — bivalre de Ricord, 
344; — modifié par Cisarr'ère. — 
d'Horteloup, 34ô: — en bee de canoë 
de f^jsco ou de Tyler Srnith, 316 ; — 

— bivalve pour vi Tjjes.de Collin : — 
anivalve de Marion Sinis, i^S^ ; — 
valve arséniée avec deux écarlears 
latéraux de f>iliin,3l9: — de B-^ze- 
inan ; — à quatre branches de Scan- 
zoni; — gnUaj^és. — Résumé, 35'J. 

— Mode d'application 'du) : — le lit, 
35i; — la position de la Temme, 
35i; — Téclairage, 356; — le mé- 
decin ; — rinstnimenl ; — Texamen, 
357. 

SrcRE (Recherche du) dans Turine, 
338 ; — procédé de Moore ; — de 
Btilt^cr, 388. — Réactifs cupriques 
de Trommep, 389; — deBareswill; — 
de Fehling, 390. — Procédé de 
3Iauroené, de Krausc et Lut on, de 
Neubauer et Vog^el, 391; — de Pet- 
tenkofTer, de Mulder. — Fermenta- 
tion^ polarimètre, 3^2. 

J^PHYGMOGRAPHR dc Vierordt, 126: — 
de Marey, 128. — Règle pour l'appli- 
cation du — , 130. — Critique du —, 
132. — de Béhier, 133; — de Lon- 
guet, 135. — Application du — 138. 

— Méthode sphygmographique de 
4;zcrmack, lil. 



"Se i...:ii?ji V M"Vi.. i-.O 
^?"-i lîTJîs f«? Hi-:^ias;»<i. *i et 7'J: 
•!•* *.-*j:yîi: — ili? Nrûoepf, 79. 

— P»--^ cirr«.-« J^ .Hxriî»:inU 81. — 
Pr:jeïi__jij-»:% -^1.1:.:. «e le de Mathieu. 

— >.'j:^:-::ir'.nf •>? Eitja'iin. 8^4. — à 
socfî-A i* Mi.il •?«- 7— Pneamato- 
ii^;nt ée R:c&k V Lv«>a«. ïj6 — 

— pB^iîLâJcîr^ J hr lices de J. Guil- 
ItS, N*. — Arfax>?ii >p.ni>inélrique 
de Mjkrrr, 9U. — ToN? branché 
d* Mir*v. — Inap-'O^raphe de 
R*^.-;:^ n 'et K»<tus, 91. — Pro- 
eoie •*? Cr^;:»nt, 94. — Procédé 
de Rj^kLuI, jf'irwiiétrîe autoina- 

, li |je, î*5. 

I SHSi>«ETfttf Définition de la-. — Dé- 
ti:.i.iMi de U cai»-icîlé respinUoirc 
73. — Appliot •'OS clin.qiies de 
La — , 7i. — Spiromèlres, 76. — 
C«>Rclii>!'>a. 9l>- 
St£tho«etke d-? R. Quai, 66 ; — de 

Bouvier, 67. 
Stetbo>4:o?e 'Théorie du>, 28. — 
Description el critique. — de 
Laennec, 3* ; — de Laennec modi- 
fié par Piorry. — Plessi mètre de 
Piornr, ^. — Plestéthoscope, 34. 

— de LandouzT ; — classique de 
Pit^rry ; — à plaque auriculaire mo- 
bile, '35; — de Biundi; de Pitta; 

— dc Geslin; de Vicier; — de 
Gimmann, 36; — de Scelles de 
Montdéserl; — de Giraud; — d'Au- 
zias-Tiu^nne, 37; — d*Alison; — 
conique; — américain ou tube 
acoustique, 38; — de Malteï, 40; — 
de Kœnig, 41; — de Valiez. — 
Règles a suivre pour l'emploi du — , 
42. 

Strabisme et diplopie (Diagnostic du), 
174. — Procédé du verre coloré. 

* Variétés du —, 175. — Procédé de 
Javal, 176. — Résultats cliniques, 
174. — Conclusion, 181. 



Tables .ïsthésiom étriqués de Weber, 
165; — de Manouvri.^z, 428. 

Tact ou sensibilité au contact, 163.— 
Instrument de Mathieu. — .€sthésio- 
métrie, 164. 

Tambour pneumographioue de P. Bert, 
loi. — du polvgraphc dc Marcy, 
116. 

Thermique (Exploration dc la sen- 
sibilité), 170 — iEsthésiomélric, 
171. 

Thermomètres à liquide. — Ihermo- 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 



XV 



électriques; — à air, 2. — Choix 
des — . — Lieu d'application des — , 
3. — Mode d'application des — , 4. 

— Durée de l'application des — , 5. 
— Description des — ; — ordinaire, 5 ; 

— de Polain, 6 ; — en étui de Collin ; 

— de Jaccoud,9; — de Celsius, 10; 

— à nriaxima de Niederkorn ; — à 
maxima de Walfcrdin, 11. 

Thermométrie. — Thermomètres, 2. — 
Courbes thermométriques, 12. — Ré- 
sulUits cliniques de la — , 13. — 
Conclusion, 13. 

Tige porte-miroir de Charrière, 412. 

Toucher vaginal, 326; — rectal, 233. 

Trachéoscopie, 425. 

Trehbleur de Neef, 210; — de Trou- 
vé, 242 ; — de Duchenne, 243. 

Trocart capillaire pour la ponction 
aspira trice, 110. 

TuBB acoustique ou stéthoscope améri- 
criin, 38. 

Tube a eau, 245. 

Tube branché' de Marey, 91. 

U 

Urates (Recherche clinique des) dans 
l'urine, 383. 

Urée (Recli^rclie clinique de V) dans 
l'urine, 382. 

Urines (Ex.imen des), 373. — Quantité, 
374. — Densité, 375. — Coloration, 
376. — Odeur. — Transparence. — 
Acidité. — Altération de la composi- 
tion chimique, 379. — Recherche 
clinique des chlorures, 381; de 
l'urée ; de l'acide urique, 382 ; 
des urates, 383. — Tableau indi- 
quant les variations dans les princi- 
pales maladies, d'après Corup-Besa- 
nez, 384. — Recherche de l'albu- 
mine, 385. — Recherche du sucre, 
388. — Recherche des malières co- 
lorantes de la bile, 392. — Recher- 



che du sang, 395; du pus, H95; 
de la matière grasse, 396; de 
l'oxalate de chaux; du phosphate 
ammoniaco-magnésien. des lubu- 
lis, 397. 

Urique (Recherche clinique de l'acide) 
dans l'urine, 382. 

Utéroscope de Moulin, 3i3. 



Verre coloré (Procédé du) pour le 
diagnostic de la diplopfe, 175. 

Visuelle (Exploration de l'acuïté). 
Voy. Acuité, 173. 

VoLTA-FARADiQUES (Appareils), 253; — 
de Bonijol, 254; — à un seul élé- 
ment de Stôhrer, 255 ; — à deux 
éléments de Stôhrer, 256; — de 
Kriiger et Hirschmann, — de Mayer 
et Mellzer, — de Weiss, — d'Eric 
Bernard, 257 ; — de Legendre et 
Morin, 259; — de du Bois-Raymond 
ou de Siemens et Halsker, 261 ; — 
à glissement de Tripier;. — à hélices 
mobiles de Tripier modifié par GaifTe 

— du Conseil de santé des armées, 
263; — système Dubos; — de Ruhm- 
korff, 2é6. Grand — à double 
courant de Duchenne, 268. — Petit 

— à double courant de Duchenne, 
274. — de Gaiffe, 276, — ou trousse 
électrique de Trouvé, 280. Petit — 
de Trouvé, 283. Grand — de Trouvé 
et Onimus, 284. Petit — - de Trouvé 
à armature extensible et à levier 
mobile, 288. — Résumé, 290. — 
Comparaison entre les — et les ap- 
pareils magnéto-faradiques, 307. 

Vue (Exploration du sens de la), 172. 

— Acuité visuelle ou amblyopie, 173. 

— Strabisme et diplopie, 1 74. — Dal- 
tonisme ou dyschromatopsie, 176. — 
Myose et mydriase, 177. — Conclu- 
sion, 181. 



FIN DE LA TABLK ALPHABÉTIQUE DES MATlftnES. 



ARSENAL 



DU 



DIAGNOSTIC MÉDICAL 



t^ 



1 -^ ■ 



■ y A 



I .t-. 






3-:i»i ! 



CHAPITRE 







- J - 



DES PROCÉDÉS d'eXPLORATION DE l'ÉTAT GÉNÉRAL. 
§ L — EXPLORATION DE LA CHALEUR. 

Lorsque Ton applique la main sur la poitrine ou l'ab- 
domen d'un fébricitant, on éprouve une sensation de cha- 
leur. Cette sensation est variable, suivant l'état hygromé- 
trique de la peau et l'intégrité de la fonction des glandes 
sudoripares : elle sera par exemple brûlante, mordicante, 
désagréable à la main, chez tel malade; insensible, ou à 
peu près, à la main chez tel autre; sèche chez celui-ci, 
moite chez celui-là. Ces impressions différentes ne tiennent 
d'ailleurs nullement à la chaleur elle-même qui n'a d'au- 
tre qualité que d'être chaude; une main expérimentée 
peut seule les apprécier. 

Quoi qu'il en soit, il existe deux moyens d'exploration 
de la chaleur : la palpation et la thermométrie. 

La palpation doit s'exercer principalement sur la poi- 
trine ou l'abdomen, sur les parties couvertes qui n'ont pu 
se refroidir par l'exposition à l'air; il faut la pratiquer dou- 

M. JEANNEL. Dia^oostic. 1 



2 DES PROCÉDÉS D'EXPLORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL. 

cernent, la main restant en place assez longtemps pour 
se mettre en équilibre de température avec la peau du 
sujet. 

En hiver on évitera au malade le pénible et désagré- 
able contact d'une main glacée. 

Des thermomètres. — Les thermomètres peuvent se 
diviser en trois grandes classes : 

Les thermomètres à liquide^ les thermomètres thermo- 
électriques^ les thermomètres à air. 

Les thermomètres à liquide sont journellement em- 
ployés en clinique à l'exclusion des autres. Ce n'est pas à 
dire pour cela que les piles thermo-électriques ne soient 
capables de rendre des services au clinicien ; nous croyons, 
au contraire, qu'elles sont appelées à remplacer les ther- 
momètres à liquide. Le temps n'est peut-être pas éloigné 
où l'on réussira à les adapter aux besoms de la clinique ; 
alors en une minute et par la seule application d'une de 
leurs parties sur la peau du sujet, on obtiendrait la tem- 
pérature cherchée; l'exactitude et la rapidité des obser- 
vations y gagneraient également. Ce progrès est à réa- 
liser; jusqu'à ce jour, en effet, les piles thermo-électriques 
et môme le thermographe de Marey, qui est un thermo- 
mètre à air, n'ont pu servir qu'aux patientes et minutieuses 
expériences des physiologistes. Pour les piles thermo- 
électriques le problème du reste est celui-ci : avoir tou- 
jours sous la main un milieu à température constante, 
dans lequel on plonge la seconde soudure (1); disposer 
l'appareil de façon à ce qu'il soit solide et portatif. 

Il y a deux espèces de thermomètres à liquide : les uns 
sont à mercure, les autres à alcool. 11 existe de chaque 

» 

'\\) On sait,, en effet, que les piles thermo-électriques se composent essentiel- 
"jlement de deux soudures de métaux hétérogènes (antimoine et bismuth, par 
»axemple), sur le trajet d'un fil conducteur en communication avec un galvano- 
mètre. Lorsque ces deux soudures sont à des températures différentes, il se pro- 
duit un courant dont l'intensité est. proportionnelle à la différence des tempé- 
ratures. 



EXPLORATION DE LA CHALEUR. 3 

espèce plusieurs modèles différant par leur forme, leur 
dimension, leur réservoir, leur échelle. 

Les conditions requises pour un bon thermomètre cli- 
nique sont les suivantes : solidité suffisante, maniement 
et transport faciles, échelle de longueur convenable et 
subdivisée en dixièmes, ou au moins en cinquièmes de 
degré; réservoir de O^'OOS de diamètre environ. Wunder- 
lich préfère pour Taisselle un réservoir de forme sphéri- 
que ; pour le rectum et le vagin il recommande la forme 
cylindrique (1). ISous croyons la forme cylindrique préfé- 
rable pour tous les cas, à cause de la plus grande surface 
qu'elle offre à la réception de la chaleur. Enfin exactitude 
et sensibilité sont des conditions indispensables. 

Quels thermomètres doit-on préférer? Les thermo- 
mètres à mercure atteignent moins rapidement l'équilibre 
thermique, mais ils sont plus exacts, la colonne liquide 
se brise moins facilement. Les thermomètres à alcool 
fournissent plus rapidement l'indication cherchée ; le coef- 
ficient de dilatation de l'alcool étant environ sept fois 
celui du mercure, la course de l'alcool est beaucoup plus 
longue pour un réservoir donné. Mais la colonne alcooli- 
que est plus fragile; l'accroissement progressif du coeffi- 
cient de dilatation de l'alcool rend impossible la concor- 
dance absolue des thermomètres à alcool et des thermo- 
mètres à mercure dans tout leur parcours, à moins qu'ils 
n'aient été gradués degrés par degrés d'après un étalon, 
ce qui exige un travail minutieux et élève nécessairement 
beaucoup le prix de l'instrument. 

Où faut-il appliquer le thermomètre? comment doit-on 
l'appliquer? Il s'agit, qu'on ne l'oublie pas, de rechercher 
non pas la température extérieure, la température de la 
peau, mais bien la température intérieure, celle du sang. 



(1) Wunderiich, Archiv fur physiolog. Heilkunde, 1842, 18i3, 1850, 1857, 
1858. — Archiv der Heilkundey Baiid 1, H, III. 
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La bouche, le creux de l'aisselle, le rectum, le vagin ont 
été proposés comme lieu d'élection pour l'application du 
thermomètre. 

Lorsqu'il s'agit de la bouche, il faut placer l'instrument 
sous la langue, et avoir préalablement soin, est-il néces- 
saire de le dire? de l'essuyer et de le laver; on prescrira 
la respiration nasale, pendant toute la durée de l'explo- 
ration. Le procédé n'est pas passé dans la pratique, il 
expose à plusieurs causes d'erreur; d'abord il arrive sou- 
vent que le sujet respire par la bouche, en dépit des 
recommandations; la présence d'un corps étranger, pen- 
dant la durée toujours assez longue de l'observation, gêne 
le malade, provoque des mouvements de déglutition et 
surtout un afflux de liquide salivaire qui incommode le 
patient, auquel enfin il répugne souvent d'introduire 
dans sa bouche un instrument dont il soupçonne, avec 
juste raison parfois, la propreté, et qu'il sait avoir été em- 
ployé chez d'autres malades. 

Pour les mensurations rectales ou vaginales, l'instru- 
ment doit être plongé profondément dans la cavité. L'a- 
vantage de ce procédé est de donner sûrement la tem- 
pérature intérieure du malade. Mais cet avantage est de 
médiocre importance, en comparaison du dégoût et de la 
répugnance qu'inspirent des manœuvres toujours plus ou 
moins blessantes pour la pudeur; d'ailleurs, bien que la 
température de l'aisselle soit toujours un peu inférieure 
à celle du rectum ou du vagin (de l*" tout au plus, Béhier), 
elle oscille parallèlement et fournit par conséquent des 
indications toujours comparables et d'une exactitude 
satisfaisante. 

Pour mesurer la chaleur dans l'aisselle, après avoir 
essuyé avec soin le creux axillaire, on introduit soigneu- 
sement le thermomètre dans le fond de cette cavité, en 
évitant autant que possible le contact des poils, c'est-à- 
dire en le mettant surtout en contact avec l'un des angles 
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formés par la paroi interne et la paroi antérieure ou la 
paroi postérieure de la région. Cela fait, on ramène le 
bras dans l'adduction, et l'on place la main en pro nation 
sur la région mammaire du côté opposé. Les couvertures 
doivent être ramenées jusqu'au cou du malade, s'il est cou- 
ché, ou les vêtements boutonnés, s'il est debout ; on évite 
ainsi à la fois le refroidissement du malade et les influ- 
ences extérieures agissant sur la colonne liquide. Si le ma- 
lade est trop faible pour garder la position que nous ve- 
nons d'indiquer, il faut le faire coucher dans le décubitus 
latéral droit, si l'instrument est appliqué à droite et vice 
versa^ ou bien il faut soutenir le bras par un coussin, ou 
bien encore le maintenir soi-même appliqué contre le 
thorax. 

On a essayé d'exprimer en minutes le temps que doit 
durer l'application de l'instrument ; une pareille indica- 
tion est nécessairement erronée; ce que l'on doit recom- 
mander, c'est de laisser l'instrument dans Faisselle jusqu'à 
ce que deux lectures successives convenablement espa- 
cées montrent l'état stationnaire de la colonne thermo- 
métrique. 

On a proposé, afin de rendre l'observation plus rapide, 
d'échauffer le thermomètre à quelques degrés au-dessus 
de la température supposée du malade, et d'attendre la 
chute de la colonne. Hirtz (1) déclare ce procédé plus 
expédilif, mais moins sûr. Nous ne nous expliquons pas 
pourquoi. 

Les divers modèles de thermomètres cliniques sont les 
suivants : 

1° Thermomètre ordinaire. — Le thermomètre ordi- 
naire (fig. 1) à échelle divisée généralement en cinquièmes 
de degré seulement, embrassant l'intervalle compris entre 
— 10 et + 55° est incommode à manier. L'étendue de 

(1) Hirtz, article Cualedr du Dictiomiaire de médecine et de chirurgie pra- 
tiques. Paris, 1867, t. VL 
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son échelle est inutile ; de plus, la longueur 
de l'instrument devient une cause d'erreur. 
Une portion considérable de la colonne li- 
quide se trouve en effet inutilement exposée 
auxinfïuences extérieures, ce qui fausse les 
indications quant à la température orga- 
nique. L'exploration clinique tenant compte 
dedixiêmes de degré, cettesourced'erreur 
n est pas à négliger; elle s'accentue d'ail- 
leuis à mesure qu'une température plus 
ele^ée, prolongeant davantage la colonne 
liquide, en expose une plus grande étendue 
aux influences perturbatrices. 

2' Thermomètre de De Robert de La- 
tcia (1). — De Robert de Latour a fait 
construire un thermomètre coudé à angle 
di oit : l'un des côtés est horizontal et con- 
tient le réservoirà mercure; l'autre vertical 
porte une échelle sur ivoire. Nous ne 
pensons pas que les avantages de cette 
disposition en compensent la complica- 
tion. 

3" Thermomètre de Potain (2) . — Au- 
cun des thermomètres employés à l'usage 
clinique n'échappe à ce dilemme fâcheux, 
être d'une longueur excessive et gênante, 
ou bien, offrir des degrés si peu étendus 
que les subdivisions n'en sont appréci- 
ables qu'avec de grandes chances d'erreur ; 
si l'on se résigne à l'embarras d'un instru- 
^'momcTr^e wdji meut trôs-loug et incommode, il reste en- 
"■"'" core une autre difficulté, c'est que pour 

(1) De Robert de Latour, Hevue'viéiUcale, 1853, — Voy. aussi AWarenga, 
Précisde Ihermométrie clinique. Lisbonne, 1871. 

(2) Sociùlé miidiol ! Jes hûpilaui, séance du 13 décembre 1887. — Union 
médicale, 18G8, 3' EÛiic, l. V, ji. 221. 
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allonger suffisamment la course de la colonne mercurielle, 
il faut ou bien en réduire le calibre au point de rendi'e 
presque indispensable l'usage de la loupe, ou bien agran^ 
dir tellement le réservoir qu'il présente une masse rela- 
tivement considérable et difficile à échauffer; 
enfin, en raison de la longueur de Finstrument, 
qui laisse une grande partie de la tige exposée 
à Fair extérieur, l'indication qu'il fournit se 
trouve toujours trop basse d'une quantité 
qui varie entre un et cinq dixièmes de degré. 
Toutes ces difficultés judicieusement expo- 
sées et discutées par Potain sont résolues par 
lui de la manière suivante (fig. 2) : 

L'alcool coloré en rouge est plus facile- 
ment visible que le mercure, son coefficient 
de dilatation étant environ sept fois égal à 
celui de ce métal, il permet d'obtenir une 
course beaucoup plus grande avec un ré- 
servoir d'une capacité donnée. On peut donc 
restreindre la capacité du réservoir et con- 
server encore une course suffisante. Mais par 
cela même que le réservoir est très-petit, la 
quantité de liquide contenue dans la colonne 
thermométrique est relativement plus consi- 
dérable, et l'action perturbatrice de la tem- 
pérature extérieure plus prononcée. L'auteur • 
a calculé que pour l'indication thermomé- 
trique de + 40% la tige plongée dans une Fig.2.— Ther- 
atmosphère ambiante à + 15% produirait une po£^*^ ^® 
erreur de 1** au moins. De plus, l'accroisse- 
ment progressif du coefficient de dilatation de l'alcool 
apporte un autre genre de perturbation et rend impos- 
sible la concordance des thermomètres à alcool avec les 
thermomètres à mercure dans tout leur parcours (à 43° 
l'erreur en plus serait de 2**) . 
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Pour obvier à ces inconvénients, la colonne thermo- 
métrique est divisée en deux portions; Tune, la plus im- 
portante, graduée de +. SS*" à + 43°, est formée d'un tube 
très-capillaire, ce qui permet avec un réservoir très-petit 
une course très-longue; l'autre, de 0° à 32°, qui n'a pas 
besoin d'échelle, a un diamètre triple, ce qui permet d'en 
réduire la longueur. 

Il en résulte un instrument très-court dont la course 
est cependant très-étendue dans la portion destinée aux 
observations, d'où la possibilité de loger avec le réservoir, 
dans le lieu dont on veut prendre la température, la plus 
grande partie de la colonne thermométrique de à + 32°, 
qui se trouve ainsi soustraite à l'influence perturbatrice 
extérieure. 

Le reste de la colonne est pourtant encore exposé à 
cette influence, mais si l'on ne gradue par comparaison 
avec le thermomètre étalon que l'espace compris entre 
+ 35° et + 40°, l'erreur est à peu près nulle; elle oscille 
entre un 1/100° ou 1/1 50' de degré pour les températures 
comprises entre ces deux chiffres. 

La longueur du thermomètre construit d'après ces 
d'onaées est de 0°'12; le réservoir est cylindrique, long 
de 0'°02, et d'un diamètre un peu moindre que le reste 
de l'instrument; la partie de la colonne non graduée ti 
0"06 ou 0"07; les deux diamètres différents du tube 
sont entre eux : : 3 : 1. Le diamètre du plus fin est de 
moins de un demi-millimètre. 

L'inconvénient grave de la formation des bulles est 
prévenu par une dilatation en forme d'ampoule dont 
Fastré aîné, le constructeur, a imaginé de faire précéder 
l'entrée du tube capillaire; cette ampoule est suivie h 
Forigine même de ce tube par un rétrécissement très- 
étroit; les bulles qui pourraient résulter des secousses 
imprimées à l'instrument se trouvent ainsi détruites et 
la colonne indicatrice se montre toujours entière. 
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Cet instrument est Irès-sensible et très-exact; son petit 
Tolurae permet de le loger dans la trousse ordinaire; mais 
la lecture des degrés de l'échelle y est un peu difficile, et 
l'inconvénient de la formation des bulles n'est pas absolu- 
ment prévenu. 

Le thermomètre en étui de Collin 
{fig. 3) est construit sur le même modèle 
^t se loge aisément dans la trousse or- 
dinaire. 

4° Thermomètre de Jaccoud (1). — 
Jaccoud a fait construire par Fastré des 
thermomètres qui lui paraissent répon- 
dre à tous les besoins de la clinique. Il 
en explique ainsi les avantages : 

« Bien que l'ascension de l'alcool soit 
plus prompte que celle du mercure, j'ai 
fait choix de ce dernier agent, parce que 
la mensuration gagne en précision ce 
qu'elle perd en rapidité, et parce que 
Ton évite ainsi un inconvénient fréquent 
des thermomètres à alcool, savoir la 
rupture de la colonne liquide, et sa di- 
vision en segments isolés; d'ailleurs, le 
constructeur, par un procédé qui lui ap- 
partient, a obtenu la fixité à peu près com- 
plète du zéro de l'échelle. L'instrument, 
de très-petit volume, a une longueur to- 
tale de 0^16, sur lesquels trois appar- 
tiennent à la cuvette. Entre l'extrémité supérieure de 
celle-ci et le chiffre le plus bas de l'échelle est un espace 
non gradué de 0"'04; par suite de cette disposition, 
Téchelle tout entière émerge de la cavité axillaire lorsque 
l'instrument y est placé, et la lecture des chiffres inférieurs 



■i^ 
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Fig. 3. — Thermo- 
mètre en étui de 
Collin. 



(1) Jaccoud, Pathologie interne, 1870, 1. 1, p. 76. 
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ne présente aucune difficulté. L'échelle graduée limitée 
aux exigences pathologiques comprend 10° (de -f 35° à 
+ 44°); chaque degré est divisé en dixièmes, figurés par 
des traits transversaux, dont le cinquième (demi-degré) 

dépasse quelque peu les autres. L'appré- 

* dation des dixièmes acquiert par là une 
extrême facilité, et comme le milieu de l'es- 
pace entre deux dixièmes est aisément dis- 
cerné, la mensuration peut être faite par 
vingtièmes. y> 

5° Thermomètre de Celsius. — Il y en a 
un courbe et un droit. Le courbe est formé 
de deux branches s'unissant à angle droit; 
l'horizontale porte le réservoir; la verti- 
cale, l'échelle graduée de à + 55°, et 
subdivisée en cinquièmes. 

Le droit est plus court que la branche 
verticale du courbe; son diamètre est moi- 
tié moindre que le diamètre de celui-ci ; 
l'échelle, très-distinctement marquée est 
divisée en dixièmes, s'étend de -f 20° à 
+ 45° (fig. 4). 

Ces deux thermomètres sont à mercure 
et à réservoir cylindrique; leur échelle est 
facile à lire. Ils joignent la sensibilité à la 
^mèue^e^cdslut solidité. Plus volumiucux que le modèle 

de Potain, ils sont encore très-portatifs. 
Le courbe est peu employé, son échelle est d'ailleurs 
trop étendue; le droit est au contraire très-usité. 

Le thermomètre de Jaccoud et ceux de Celsius ont 
leur tige enfermée dans une gaine ou chemise en verre. 
Cette gaîne protège la colonne liquide contre les in- 
fluences perturbatrices extérieures. Elle supporte en outre 
l'échelle généralement sur papier. 
La lecture des températures obtenues ne peut se faire 
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sur les thermomètres que nous venons de décrire qu'en 
laissant l'instrument en place. C'est là un inconvénient 
grave au point de vue de l'exactitude et de la facilité des 
observations et au point de vue de l'économie du temps. 
L'exactitude et la facilité des observations y perdent 
en effet, car l'instrument placé sous l'aisselle est, le 
plus souvent, mal éclairé et il faut attendre assez long- 
temps qu'il ait atteint son maximum. Les thermomètres 
à maxima remédient à ces inconvénients. L'index res- 
tant en place, on peut, pour faire la lecture, retirer 
l'instrument de la cavité où il était logé et le porter au 
grand jour : grâce encore à la fixité de l'index, on peut 
dresser facilement une personne de l'entourage du malade 
à placer le thermomètre tous les jours à la même heure, en 
lui recommandant de l'enlever au bout de 20 à 25 minutes 
et de le conserver à l'abri des chocs et des secousses. 

6° Thermomètre à maxima^ à bulle d'air permanente 
de Niederkorn{i). — C'est un thermomètre à mercure à 
échelle graduée par degrés et dixièmes, dont la colonne a 
été brisée par l'introduction d'une bulle d'air très-fine, 
au-dessus de laquelle reste une fraction de liquide ser- 
vant d'index et occupant environ i\ 

La bulle d'air est une cause d'erreur très-grande; elle 
se dilate en effet, et beaucoup, sous l'influence extérieure 
et sous l'influence de la température du sujet lui-même. 
Il en résulte que l'index donne toujours des indications 
trop élevées et que l'erreur est d'autant plus marquée que 
la température à mesurer est plus haute. 

T Thermomètre à maxima de Walferdin. — C'est un 
thermomètre à mercure, l'échelle gravée sur le verre et 
le tube capillaire sont divisés en trois sections. La 
première, à partir du réservoir, est capillaire et porte le 
zéro de l'échelle. La seconde non graduée et non capil- 

(1) Société médicale des hôpitaux, séance du 27 mars 1868. — Union médi' 
cale, t. V, 2e série, p. 726. 
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laire est munie d'une ampoule surmontée par la troi- 
sième section capillaire et graduée de 30° à 40°. Le ren- 
flement du tube entre le zéro et le SO""' degré permet de 
réduire la longueur de l'instrument; la portion capillaire 
voisine du réservoir permet de vérifier le zéro. L'index 
est un globule de mercure séparé par une simple brisure 
de la colonne mercurielle sans introduction de bulle 
d'air. Pour obtenir cette brisure au point voulu, on chauffe 
le réservoir jusqu'à ce que le mercure dilaté commence 
à pénétrer dans une ampoule qui surmonte le tube capil- 
laire de l'instrument. En donnant un coup sec, on dé- 
tache le sommet de la colonne, et, dès que celle-ci est 
redescendue d'une très-faible hauteur, on chaufle l'am- 
poule pour faire rentrer dans le tube la portion de mer- 
cure qui y était restée. 

Le thermomètre à maxima de Walferdin est le meil- 
leur et le plus commode de tous. Il rend les observations 
très-faciles et ne laisse rien à désirer sous le double rap- 
port de la sensibilité et de l'exactitude. 

Des courbes thermométriques. — En général l'obser- 
vation thermométrique n'a de valeur réelle au point de 
vue diagnostique et pronostique, qu'autant qu'elle est 
poursuivie et renouvelée pendant plusieurs jours consé- 
cutifs. Deux explorations par jour suffisent, l'une le matin, 
l'autre le soir à des heures fixes. Pour tirer de ces explo- 
rations tout le parti possible, il ne faut pas se contenter 
d'écrire en chiffres, les unes à côté Jes autres, les tempé- 
ratures obtenues : une pareille série frappe peu l'imagi- 
nation et est difficile à analyser. Il est de première utilité 
de construire ce que l'on appelle une courbe thermo- 
métrique. C'est dans ce but qu'ont élé dressés les re- 
gistres, ou plus simplement les papiers à courbes que 
tout le monde connaît. Il en est de nombreux spéci- 
mens; nous recommandons le simple papier quadrillé, 
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nommé papier d'arpenteur, sur lequel sont trois espèces 
de quadrillages : les uns plus apparents représentent des 
centimètres carrés, les autres des demi-centimètres car- 
rés, en traits moyens, et les plus petits des millimètres 
carrés, en traits beaucoup plus fins. En prenant une 
colonne verticale, d'un demi-centimètre de largeur pour 
chaque jour, et pour chaque degré une colonne horizon- 
tale d'un centimètre, on obtient des courbes très-satis- 
faisantes. Du reste tout papier offrant des colonnes 
verticales correspondant aux jours, et des colonnes hori- 
zontales correspondant aux températures, remplit suffi- 
samment le but. 

Certains auteurs conseillent de ne construire la courbe 
qu'à la fin de la maladie ; nous n'hésitons pas à déclarer 
ce conseil mauvais; nous croyons, bien au contraire, qu'il 
faut construire la courbe jour pour jour; on se rend ainsi 
beaucoup mieux compte de la marche de la température, 
et l'on saisit bien plus sûrement et plus facilement les 
indications qu'elle fournit. 

Conclusion. — En résumé tout thermomètre est bon 
s'il est sensible, si l'échelle va au moins de + 33° à -f- 48°, 
et si les divisions y sont assez apparentes pour être lues 
facilement. Le meilleur des thermomètres simples est 
celui de Potain, mais le thermomètre à maxima de Wal- 
ferdin nous paraît encore préférable. 

Des principaux résultats obtenus par l'exploration 
thermométrique journalière dans les maladies fébriles. — 
La température du corps humain peut être considérée 
à deux points de vue différents : au point de vue subjectif 
et au point de vue objectif. La température subjective 
est celle que le sujet lui-même éprouve, dont il a cons- 
cience, et dont le degré normal constitue le bien-être. 
Ce degré normal est établi par l'équilibre entre la tem- 
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pérature intérieure et la température extérieure; la rup- 
ture de cet équilibre aboutit à la sensation de froid ou 
de chaud : sensation de froid si la température intérieure 
s'élève brusquement, la température extérieure restant sta- 
tionnaire (frisson fébrile), ou bien si la température exté- 
rieure s'abaisse (frisson de refroidissement physique) ; sen-, 
sation de chaud lorsque la température extérieure s'élève, 

A ce point de vue, les pyrexies peuvent être divisées 
en deux classes : 1° pyrexies à élévation thermique 
d'emblée très-élevée; la rupture de l'équilibre entre la 
température intérieure et l'extérieure est alors brusque et 
complète, le frisson est unique, intense et de longue 
durée; 2° pyrexies à élévation thermique graduelle, lente 
et saccadée, la rupture de l'équilibre entre les deux tem- 
pératures est lente, incomplète et successive, le frisson 
est plutôt un frissonnement, il est faible, court et fré- 
quent. 

La température objective est celle que nous observons 
par l'application de la main ou du thermomètre. Les 
combustions intérieures engendrent du calorique : l'éva- 
poration à la surface de la peau et des poumons, et les 
sécrétions en empruntent et en enlèvent. La température 
que nous apprécions et mesurons est le produit de ces 
deux facteurs; or ces deux facteurs sont susceptibles de 
varier ensemble ou isolément : la production ou les 
pertes de calorique peuvent augmenter ou diminuer. 

La fièvre ou pyrexie est réalisée lorsqu'il y a augmen- 
tation de la production et diminution des pertes aboutis- 
sant à une élévation durable de la température physio- 
logique maximum; elle est mesurée par le degré de 
cette élévation thermique; elle oscille, progresse et 
décroît comme lui. 

L'observation thermométrique biquotidienne et à 
heures fixes de différents malades fiévreux conduit 
à admettre plusieurs types de pyrexies variant d'après 
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lamarchedela température à la période : 1" d'augment; 
2° d'état; 3° d'issue. 

1° Augment a. 11 est brusque, la température atteint 
le maximum dès le premier jour, au plus tard le second, 
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le frisson est unique : pneumonie franche, variole, scar- 
latine, fièvre intermittente, méningite (fig. 5). 

h. Il est lent, mais régulier, la température atteint le 
maximum en plusieurs jours {cinq ou six) et par oscilla- 
tions ascendantes égales, il y a un frissonnement à chaque 
accroissement: fièvre typhoïde, rougeole, pneumonie ca- 
tarrhale (fig. 6). 

c. Il est lent et irrégulier (fig. 7), l'ascension est graduelle, 
mais les oscillations inégales, mêmes frissonnements : 
rhumatisme articulaire aigu, pleurésie, péricardile, etc. 

2° État. — Au point de vue de la durée, la période 
d'état offre des variétés aussi nombreuses que les ma- 
ladies elles-mêmes; quant à la marche de la température, . 
c'est dans la période d'état que l'étude en est surtout 
intéressante pour le pronostic et le traitement ; la régu- 
larité, l'ampleur modérée des oscillations quotidiennes 
et l'abaissement du degré maximum sont deux signes 
de bon augure; l'absence, l'irrégularité, la trop grande 
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ampleur des oscillations, les ascensions ou les descentes 
brusques, le maintien h un degré élevé sont des signes 
fâcheux qui fournissent de précieuses indications poul- 
ie traitement. 

3° Issue. — L'issue est heureuse ou fatale. 

A. Issue heureuse, aussi appelée défervesccnce : 

a. L'abaissement thermométrique est brusque et mêmft 
exagéré, du jour au lendemain ou au plus en deux jours 
la température tombe du maximum fébrile à un mini- 
mum inrérieiir à l'état normal : pneumonie, varioloïdey 
rougeole, ce mode de dcfervescence est appelé crise. M' 
juge la maladie favorablement. 

b. L'abaissement thermomélriquc est graduel ; les oscil- 
lations quotidiennes auginenlent d'ampleur, la tempéra- 
ture du malin décroit, celledu soirreste d'abord fixe, mais 
suit bientôt une marche descendante jusqu'à la normale. 




B. Issue fatale : La défervesccnce manque; alors la 
température croit plus ou moins brusquement jusqu'à la 
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mort, OU bien il se produit une décroissance brusque 
et rapide (collapsus) aboutissant à un degré thermomé- 
trique très- inférieur au minimum physiologique ; ou bien 
encore la courbe thermométrique est d'une irrégularité 
très-marquée. 

En résumé : dans certaines pyrexies la marche de la 




température est caractéristique et typique; tout écart 
considérable en dehors du type est un signe fâcheux. 
€e sont ; la pneumonie (iîg. 8), caractérisée par un 
augment brusque, une période d'état courte, régulière, à 
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oscillations de peu d'ampleur et par une défervescence 
brusque ou crise, et la fièvre typhoïde; alors l'augnsent 
(5 on 6 jours au plus), la 
période d'état, la déferves- 
cence sontcaractérisées par 
des oscillations régulières 
(fig. 9); la fièvre întermil- 
tente (fig. 10), augment 
brusque, état représenté 
par des oscillations insen- 
sibles de courte durée, 
défervescence brusque fai- 
sant pour ainsi dire suite à 
l'augment (fig. dO); la va- 
riole, la rougeole et la scar- 
latine dont les types moins 
réguliers exigeraient une 
étude trop longue pour les 

Fig. 10. — Tracé d'un accès de fiÈvre ijmj.po Ap (.p \ravaW Danî; 
mlermitonteilalempéralureealprisc """1168 06 CC iravail. mns 

heure par heure. L'accès a durée heu- les autres pyrexies, bien 

res. rausment 3 heures: l'étal 3 heu- , i .i • 

re.; la défervescence 1 heure. que la COUrbe therUlOmé- 

trique n'ait pas iane forme 
caractéristique, elle prend le type rémittent (fig. H), et 





niai 



- Tracé de Gùvrc rémiltente. 



n'en est pas moins importante à considérer; tout écart, 
toute irrégularité, toute ascension ou descente brusque est 
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le signe d'une modification dans la marche de la maladie, 
et mérite toujours la plus grande attention de la part du 
médecin. 

§11. — DELA PESÉE. 

La pesée des malades, des convalescents et des enfants 
nouveau-nés donne des renseignements précieux tant au 
point de vue de la. physiologie qu'au point de vue du diag- 
nostic et du pronostic des maladies. Elle substitue lame- 
sure exacte du symptôme amaigrissement à l'évaluation 
très-approximative fournie par la simple inspection. Nous 
supposons du reste la valeur du symptôme amaigrisse- 
ment reconnue et appréciée, nous ne la discutons pas. 
Trop souvent on se borne à estimer ce symptôme, on ne 
le chiffre pas; soit indifférence ou laisser-aller, on se 
contente d'un à peu près à peine suffisant pour la pra- 
tique journalière, mais dont l'observation sérieuse et 
scientifique ne saurait se contenter. Chez les enfants le 
symptôme amaigrissement acquiert une importance ex- 
trême, nous serions même tenté d'en comparer la valeur 
à celle du symptôme chaleur. 

Les pesées se font à l'aide de balances de construction 
variée. Sans entrer ici«dans la théorie, nous distingue- 
rons trois espèces ou modèles de balances : 1° La Ba- 
lance ordinaire ou Trébuchet consiste essentiellement en 
un levier du premier genre à bras égaux nommé fléau, 
à chaque extrémité duquel sont suspendus des bassins ou 
plateaux dont l'un reçoit l'objet h peser, l'autre les poids 
destinés à lui faire équilibre. 

2"* La Balance Roberval^ généralement adoptée par le 
petit commerce, est une modification de la balance ordi- 
naire qui porte ses plateaux à découvert au-dessus de ses 
deux bras égaux ; elle est commode pour la pesée des 
nouveau-nés. 



20 PROCÉDÉS D'EXPLORATION DE LITâT GÉNÉRAL. 

La BalUnce système Béranger est une ingénieuse mo- 
dificalion de la précédente. 

3° La Balance romaine est un levier du premier genre 
à bras inégaux ; le bras de la résistance y est dix fois plus 
long que le bras de la puissance: un poids unique mobile 
le long du bras de la résistance permet d'effectuer toutes 
les pesées comprises dans de certaines limites ; ce poids 
agit en effet avec -d'autant plus d'intensité qu'il se trouve 
aune plus grande distance de l'axe . de suspension du 
levier. 

La Bascule est une espèce de romaine disposée de telle 
sorte que le corps à peser appuie sur un bras de levier 
10 fois plus court que celui qui reçoit les poids. L'équi- 
libre étant établi, il faut multiplier par 10 le poids ou les 
poids placés sur le plateau. C'est la balance généralement 
employée pour peser les adultes. 

4° Le Peson est un simple ressort; le degré de distension 
de ce ressort indiqué par une aiguille sur un cadran est 
proportionnel au poids du corps que l'on suspend h l'une 
de ses extrémités, l'autre extrémité restant accrochée à 
un point fixe. 

On a inventé pour le pesage et à la fois la mensuration 
des nouveau-nés un certain nombre d'instruments parti- 
culiers dont les principaux sont : IMe Baromacromètre 
de Stein l'Ancien (1) : balance munie d'un ressort qui in- 
dique sur une échelle le poids (Ba/joç) de l'enfant, et d'une 
règle graduée, appliquée sur le plateau, qui sert à en déter- 
miner la longueur {j^o^xpog) ; 2° un instrument analogue 
d'Osiander (Sî) constitué par un trébuchet muni d'un 



(1) stein (Georg. W.), Kleine Werke mr praktUchen Gebwrtshulfe, mit Kup- 
fern. Marburg, 1798, p. 124. 

(2) Osiander (F.-B.), Dehomine quomodo fiât, etc., cum deacriptUme staterœ 
portatilis ad examinanduminfantumneonatorum pondus nuper inveniœ, Gœt* 
tingen, 1816. 
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quart de cercle (1) ; le Pœdiomètre de Siebold (2), modi- 
fication du baromacromëtre muni d'un appareil qui per- 
met de déterminer les diamètres de la tête, des épaules 
et des hanches. 

Odier et Blache ont fait construire en 1866 une balance 
romaine (fig. 12) destinée spécialement à peser les nou- 
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Fig. 12. — Balance d*0dier et Blache pour peser les nouveau-nés. 

A. Crochet où l'on suspend l'enfant. — B. Anneau par lequel on soutient la bahnce. — 

G. G. Levier. — D. Poids. 

veau-nés (3) : le levier CC se sépare en trois parties 
égales; on peut ainsi placer le tout dans une boîte très- 
portative. Le poids qui sert à faire les pesées consiste en 
une sphère métallique D, percée d'un canal central dans 
lequel s'engage la tige du levier; un ressort à pression 
placé dans ce même canal maintient le poids dans la 
position où on l'amène. On soutient l'instrument à l'aide 
de l'anneau B; l'enfant à peser est suspendu au crochet A. 
Cette balance est sensible à 10 grammes près. 

Berceau pèse-bébé de Groussin. — Le seul moyen 
infaillible de s'assurer si un enfant en bas âge (de la 
naissance à vingt mois environ) se développe convenable- 
ment, c'est de le peser. 

Le poids à lui seul résume, en effet, les trois éléments 
de ce qu'on entend par ce mot de croissance; à savoir : 
augmentation en volume, en densité et en poids. 

(1) Siebold (A. E.), Depœdiometro commentarius. Berolini, 1818. 

'2) Tous ces instruments sont représentés dans l'atlas de Busoh. Busch W. A., 
Atlas der in 50 lithographiscken Tafeln bestehenden Abbildungen %ur iheore' 
tischen und praktisclien Géburtskunde, Berlin, 1838. 

(3) Odier et Blache, Bulletin de V Académie de Médecine, 1866. 
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Si renfanl augmente chaque jour de poids, tout va 
bien. 

S'il n'augmente ni ne diminue, l'altention est éveillée. 

S'il diminue, l'enfant est malade. 

Passé vingt mois, c'est-à-dire vers l'époque du sevrage, 
les pesées ne sont plus aussi nécessaires, d'abord parce 
que la croissance n'est pas aussi accusée, et ensuite parce 




Fi§. 13. — Berceau pèae-bébË de GroUBsi 



que l'enfant a acquis contre les influences morbides une 
résistance qui permet une sui^veillance moins minutieuse. 

Les moyens employés pour faire la pesée des enfants en 
bas âge sont plus ou moins défectueux et incommodes. 
C'est celte raison qui fait négliger celte précieuse pra- 
tique. Il faut porter l'enfant sur le .plateau d'une balance, 
ou le suspendre au crochet d'une romaine, ce qui est un 
embarras, et quelquefois pour l'entant une cause de ma- 
laise ou de rhume. 

Le Berceau pèse-bébé de Groussin (fig. 13) permet de 
pratiquer la pesée des enfants endormis ou éveillés. 

Il se compose tout simplement d'un berceau ordinaire 
en osier et d'une balance système Déranger. L'un des 
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plateaux est remplacé par une corbeille en fil de fer des- 
tinée à recevoir le berceau. Mais cette disposition n'est 
même pas nécessaire et n'importe quelle balance peut 
rendre les mêmes services. La tare du berceau garni de 
matelas et de couvertures étant faite; on porte sur la 
balance le berceau et Tenfant. 

L'appareil ou plutôt le procédé de Groussin est sans 
aucun doute excellent ; mais il a l'inconvénient de faire 
trop bon marché de la légitime coquetterie du berceau. 
Peu de mères se résigneront en effet à adopter pour 
leur enfant le vulgaire berceau ou panier en osier dé- 
pourvu de rideaux. 

Le Berceau de croissance du même auteur n'est pas 
passible du même reproche, mais il a le défaut redhibi- 
toire de ne pas fonctionner; nous le passons sous silence. 

Conclusion. — Pour les pesées des adultes la bascule 
est sans contredit la meilleure balance; pour les pesées 
des enfants, la romaine d'Odier et de Blache ou la simple 
balance de Roberval sont préférables en raison de leur 
simplicité et de leur facile maniement. 

Un enfant bien portant et qui se développe régulière- 
ment doit présenter à la pesée les résultats suivants : 

4° A l'âge de deux jours accomplis (chaque jour étant 
de vingt-quatre heures), il pèsera cent grammes de moins 
qu'à sa naissance, diminution qui correspond à l'excrétion 
du méconium. 

2** A l'âge de sept jours, il sera revenu au même poids 
qu'à la naissance. 

3° De sept jours à cinq mois, il augmentera en moyenne 
de vingt-cinq grammes par jour. 

4'' A partir de l'âge de cinq mois il n'augmentera plus, 
en moyenne, que de quinze grammes par jour. 

5° A l'âge de cinq mois, il pèsera le double de ce qu'il 
pesait à sa naissance. 
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G** A l'âge de seize mois, son poids sera seulement le 
double de celui qu'il était à cinq. 

Toutefois il ne faudrait pas attacher à ce chiffre de 
vingt-cinq grammes un caractère rigoureux de nécessité 
absolue. Un enfant peut ne gagner que quinze ou vingt 
grammes par jour par exemple, et être cependant dans 
d'excellentes conditions de santé. L'important c'est qu'il 
gagne régulièrement. 

En pratique, il suffit généralement de peser les enfants 
toutes les semaines. Un enfant qui gagnerait en moyenne 
vingt-cinq grammes par jour devrait naturellement croître 
de cent soixante-quinze grammes par semaine. 



CHAPITRE II 

DES PROCÉDÉS D'EXPLORATION DES ORGANES RESPIRATOIRES. 

L'inspection et la palpation, Fauscullation, la percussion, 
la mensuration, la spirométrie, la pneumographie, la 
ponction explorative sont les procédés d'exploration ap- 
plicables au diagnostic des maladies des organes respira- 
toires. Nous les examinerons successivement. 

§ I". — DE l'inspection ET DE LA PALPATION. 

L'Inspection et la Palpation nous arrêteront peu; les 
signes qu'elles fournissent ne sont jamais pathognomo- 
niques. 

L'Inspection reconnaît les déformations thoraciques, 
dont on tient souvent trop peu de compte dans le diagnos- 
tic de la tuberculose; elle donne une idée du rhythme 
de la respiration, de la régularité des mouvements respi- 
ratoires, de leur symétrie. Elle met en éveil sur les anté- 
cédents en faisant reconnaître les cicatrices de vésica- 
toires, de ventouses, de cautères, etc. 

La Palpation contrôle les données de l'inspection sur 
le rhythme, la régularité, l'ampleur des mouvements res- 
piratoires. Elle constate la diminution ou l'absence des 
vibrations communiquées par la voix à la paroi thora- 
cique, signe des plus précieux sur lequel l'attention a été 
appelée tout particulièrement par Monneret (4). 

(1) Monaeret, Compendium de Médecifie pratique. 
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§ II. — DE l'auscultation. 
Hv nfiOtré/cùv to oZç àxovaTv? npôç toc nIeitpoL,,, D, si appliquant 

roreille,. VOUS écoutez contre la poitrine... avait dit Hippo- 
crate (tome VII des Œuvres, traduction Littré, chapitre 
des Maladies) et ce n'est que vingt-deux siècles après que 
ce conseil fut suivi; Laênnec sut mettre en culture ce 
sol dont le génie du père de la médecine avait deviné la 
fertilité. Double, avant Laënnec, avait pratiqué l'auscul- 
tation, mais n'avait pas su l'ériger en méthode. Voici ses 
propres paroles : « Pour bien apprécier le bruit que les 
malades font en respirant et pour le saisir très-claire- 
ment, même lorsqu'il semblerait d'abord ne pas exister, 
il faut approcher exactement l'une des oreilles contre la 
paroi thoracique et en parcourir ainsi tous les points et 
toutes les faces. Non-seulement on distingue fort bien 
ainsi la nature et l'intensité du bruit qui a lieu; mais on 
en fixe assez précisément le siège. J'ai retiré de grands 
avantages de ce mode d'exploration de la respiration, qui 
m'est propre, et auquel j'ai été naturellement conduit par 
le même mode d'exploration appliqué aux battements du 
cœur, dont je fais aussi chaque jour de très-utiles appli- 
cations cliniques (1). » 

On voit que Double semble ignorer le conseil d'Hippo- 
crate que nous citons plus haut. 

U Auscultation consiste à appliquer l'oreille contre la 
poitrine ou toute autre région du corps dans le but de 
percevoir des bruits physiologiques ou morbides. 

Il y a deux variétés d'auscultation : \ AiisQultation im- 
médiate (méthode d*Hippocrate) qui se pratique en appli- 
quant directement ou après la simple interposition d'un 

(1) Double, Séméiologie générale, 1817, t. lï, p. 31. — E. Gintrac, Cours 
théorique et pratique de pathologie interne et de thérapie médicale, 1. 1, p. 399. 
Paris, 1853. 
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linge roreilje sur la région à explorer; et \ Ausculta- 
lion médiate (méthode de Laënnec,) où Ton fait usage 
d'un instrument acoustique interposé entre le corps du 
sujet et l'oreille du médecin. Aujourd'hui l'auscultation 
immédiate, que Laennec condamne absolument, est géné- 
ralement préférée pour les maladies pulmonaires, et l'aus- 
cultation médiate réservée pour les maladies du cœur, la 
grossesse, etc. 

Barth et Roger s'expriment ainsi sur ce sujet : a: En 
résumé, l'auscultation médiate n'est pas meilleure que 
l'immédiate, et réciproquement : elles doivent être em- 
ployées tour à tour par le médecin qui cherche à établir 
un diagnostic le plus juste et le plus complet, afin de pres- 
crire le traitement le plus rationnel et le plus efficace. Le 
choix à faire entre l'une et l'autre variera : 4° selon les 
personnes: le stéthoscope est inapplicable chez les enfants 
qu'il effraie ; il est préférable chez la femme; chez l'homme, 
son usage est indifférent; 2° selon les lieux : en arrière 
de la poitrine, l'oreille s'accole mieux aux parois ; en avant 
il y a presque parité. Sur les régions déprimées, le stéthos- 
cope s'applique à peu près exclusivement; il est seul em- 
ployé pour l'auscultation de quelques organes, tels que le 
larynx, la trachée, les vaisseaux du cou, l'aorte abdomi- 
nale, etc. ; 3° selon la nature des bruits : pour la percep- 
tion de certains phénomènes sonores, le cylindre l'emporte 
sur l'oreille, et vice versa : l'un convient davantage dans 
les altérations circonscrites, l'apoplexie ou les cavernes 
pulmonaires; l'autre, dans les maladies dont le siège est 
plus étendu, telles que la bronchite ou la pleurésie (4). » 

De r Auscultation immédiate. — Des volumes entiers 
ont été écrits sur ce sujet. Nous nous bornerons à résu- 
mer en quelques mots les préceptes les plus importants. 

La région à explorer devra être mise à nu ou recou- 

(1) Barth et Roger, Traité pratique d'auscultation et précis de percussion. 
Paris, 1870. 
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verte d'un linge. On enjoindra au sujet de respirer à pleins 
poumons, mais non de souffler. On lui recommandera 
d'éviter de produire aucun bruit avec la bouche en res- 
pirant. On appliquera l'oreille sur la poitrine après avoir 
effacé les plis du linge qui la recouvre ; on évitera de lais- 
ser reposer la tête sur le malade comme sur un oreiller; 
on exercera pourtant une pression suffisante pour que 
l'oreille fasse pour ainsi dire corps avec la paroi sur la- 
quelle elle est appliquée et en suive tous les mouvements ; 
sans cette précaution la paroi thoracique frotte contre 
l'oreille et produit des bruits trompeurs. Les muscles de 
la région que l'on explore doivent être dans le relâche- 
ment. Le médecin devra être commodément placé à 
droite ou à gauche et changer de côté selon les besoins de 
son examen. 

De VAmcultation médiate. — Du Stéthoscope. — Le 
stéthoscope est l'instrument de l'auscultation médiate. 
Laênnec en est l'inventeur. Broussais, plus théoricien que 
praticien, ne trouvait même de remarquable, dans les 
œuvres de Laënnec, que l'invention de cet instrument, 
a M. Laênnec, dit-il, est un homme minutieux; mais, ra- 
rement, ces travailleurs utiles ont des vues larges et pro- 
fondes, des idées-mères propres à faire faire de grands 
pas à la théorie... C'est un manœuvre qui recueille et 
apprête des matériaux, mais ce n'est pas un architecte... 
M. le docteur Laênnec est l'inventeur d'un cylindre creux 
destiné à perfectionner, par le moyen de l'auscultation 
de la poitrine, le diagnostic des maladies de cette cavité 
viscérale... C'est un auteur difficile à lire. » 

Le nombre des stéthoscopes proposés depuis le cylindre 
Laênnec, aujourd'hui relégué dans les vitrines des col- 
lections, est considérable ; nous ne décrirons que les prin- 
cipaux. Qu'on nous permette seulement quelques obser- 
vations préliminaires. 

Lorsqu'une théorie scientifique est solidement assise 



AUSCULTATION. 29 

sur des expériences et des faits authentiques, elle veut être 
obéie. Tel n'a pas été cependant l'avis des nombreux au- 
teurs qui se sont ingéniés à perfectionner le stéthoscope, 
et qui semblent vraiment s'être ligués contre le despo- 
tisme des lois de l'acoustique. II3 ont condamné et aban- 
donné ajuste titre le modèle de Laênnec, et choisi celui de 
Piorry, pour l'imiter et y corriger des défauts imaginaires 
et insignifiants. Ce modèle est-il un bon ou un mauvais 
instrument? Est-il disposé de façon à recueillir tous les 
sons et non de façon à les affaiblir? L'acoustique a ses 
lois ; y obéit-il? Ce sont autant de questions dont on semble 
s'être peu inquiété. Est-il quelqu'une de ces lois que 
transgresse le stéthoscope de Piorry? De forme conique, 
à base appliquée sur la région productrice du son, cet ins- 
trument rappelle le porte-voix. Or, il est démontré que, 
lorsqu'on parle dans un porte-voix par l'embouchure, il 
y a renforcement des sons; que lorsqu'on parle par le 
pavillon, il y a encore renforcement des sons, mais moin- 
dre et seulement pour une oreille appliquée exactement 
à l'orifice de sortie, c est-à-dire à l'embouchure; pour 
une oreille placée à 4 centimètre ou même un demi- cen- 
timètre de cette embouchure, les sons se trouvent affai- 
blis (4). 

Mais, si le stéthoscope de Piorry est comparable au 
porte- voix par son pavillon, il s'en éloigne absolument par 
son tube. Les ondes sonores sont bien dans cet instru- 
ment renforcées au point où le pavillon conique se con- 
tinue avec le tube cylindrique, mais elles ne le sont plus, 
elles sont même atïaibUes au delà, et par conséquent à 
l'endroit où s'applique l'oreille. Pour nous, nous ne qua- 
lifierons de véritables perfectionnements du modèle de 
Piorry, que ceux qui porteront sur ce grave défaut. 

Le D' Prat, dans une note scientifique intitulée : Du 

m 

(1) Voyez, pour la théorie du porte-voix, le Traité élémentaire de physique 
médicale de Wundt, traduit par le D' Monoyer. Paris, 1871, p. 210. 
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principe qui doit servir de base à la construction du sté- 
thoscope (4), semble marcher vers le but et sort au moins 
des sentiers battus. On va voir qu'il se place à un autre 
point de vue que nous. Il envisage en effet le stéthoscope 
comme un véritable résonnateur et non comme un porte- 
voix. 

Cet auteur divise les stéthoscopes en deux catégories : 
les pleins et les creux. 

1"* Les pleins, de beaucoup les meilleurs à son avis, 
faits en bois légers à fibres parallèles, conduisent rapide- 
ment le son jusqu'à l'oreille et le font entendre tel qu'il 
est, mais d'autant mieux qu'il s'étale sur une plaque de 
bois de même essence. 

2** Les creux représentent un cylindre à parois li- 
gneuses très- épaisses relativement au diamètre de la co- 
lonne d'air qu'ils emprisonnent, en sorte que le son est 
conduit à travers deux substances, une solide et une 
gazeuse, très-inégalement conductrices. Cet écart consi- 
dérable amène la confusion sonore. De là la préférence 
des cliniciens pour l'auscultation directe et immédiate. 

Il ne faut pas chercher seulement à conduire le son, 
mais à le renforcer, à en rendre toutes les nuances plus 
distinctes et mieux perceptibles à l'oreille. Le stéthoscope 
doit faire entendre les sons comme le microscope fait 
voir tous les détails des objets les plus petits. Pour cet 
effet, il doit être construit comme un double résonnateur 
parfaitement d'accord avec les bruits de l'inspiration et 
ceux de l'expiration, c'est-à-dire comme un instrument 
qui soit pour ces bruits ce qu'est la boîte du violon pour 
le son des cordes qu'elle renforce, ou comme la boîte à 
résonnance qu'on met au-dessous d'un diapason. 

L'inspiration et l'expiration suffisamment prolongées 
doûnent deux notes distinctes. Il faut nécessairement en 

(1) Voy. UnUm médicale, 1869, p. 955, t. VU.. 
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tenir compte dans la construction des stéthoscopes. Cet 
auteur pense que, dans Tétat actuel de la science, c'est 
sur le modèle d'un résonnateur à coulisse d'Helmholtz, 
pouvant s'allonger et se raccourcir à volonté, qu'on trou- 
vera l'instrument type. 

L'instrument que voudrait le D' Prat ne serait alors 
autre que le cornet analyseur de Daguin, qui à lui seul 
remplace une série de résonnateurs à son fixe. Ce cornet 
a la forme d'un porte-voix et se compose de trois tubes 
rentrant l'un dans l'autre; à l'aide de cette disposition on 
peut faire varier à volonté, dans certaines limites, le vo- 
lume de la colonne gazeuse résonnante et accorder ainsi 
l'instrument pour différentes notes. Cet instrument très- 
ingénieux, il est vrai, serait-il pratique? Évidemment non. 
Le D' Prat a sans doute appliqué l'oreille sur la poitrine 
d'un tuberculeux à la troisième période, ou d un sujet 
atteint de n'importe quelle lésion cardiaque ; comment 
n'est-il pas convaincu dès lors de la multiplicité des sons 
ou des notes qui peuvent se produire à la fois dans la 
poitrine? Le résonnateur ne peut être accordé que pour 
une note à la fois. Veut-il donc infliger au praticien le 
minutieux travail d'accorder son instrument pour tous 
les sons qu'il ausculte, et de chercher à quelle note ils 
correspondent? L'auscultation médiate serait, croyons- 
nous, bien vite abandonnée à ce prix. Certes il faut un 
instrument scientifique, mais avant tout pratique. 

Les stéthoscopes pleins ont-ils oui ou non une supério- 
rité sur les stéthoscopes creux? L'expérience démontre 
qu'un stéthoscope plein transmet le son dans toute son 
intégrité. Quant aux stéthoscopes creux, ils ont des parois 
qui conduisent intégralement le son, et de plus une ca- 
vité dans laquelle se passent des phénomènes de réson- 
iiance et des phénomènes de réflexion dont le résultat est le 
renforcement du son. Un fait expérimental connu de tout 
le monde met, il nous semble, hors de doute l'infériorité 
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des instruments pleins sur les creux. Le tube acoustique 
ne saurait être remplacé par une baguette acoustique ni 
même, comme on vient de l'essayer, par un cordon acous-- 
tique (1). 

Nous passerons en revue les principaux modèles pro- 
posés depuis l'instrument qui a fait la gloire de Laënnec. 

l** Le premier stéthoscope dont se servit Laënnec était 
« un cylindre ou rouleau de papier de 16 lignes (O'^fiSG) 
de diamètre et d'un pied (O^'jSSS) de longueur, formé de 
trois cahiers de papier battu et fortement serré, main- 
tenu par du papier collé et aplani à la lime aux deux ex- 
trémités. Quelque serré que soit un semblable rouleau, il 
reste toujours au centre un conduit de 3 à 4 lignes (O'^jOOe 
ou 0'",009) de diamètre, dû à ce que les cahiers qui le 
composent ne peuvent se rouler complètement sur eux- 
mêmes (2). 7> 

Puis se persuadant que les corps les moins denses 
communiquent le mieux les battements du cœur et les 
bruits respiratoires, il fit faire un cylindre de baudruche 
tubulé qu'il remplissait d'air au moyen d'un robinet et 
dont le conduit central était soutenu par un tube de carton. 

Reconnaissant bientôt l'infériorité et les graves défauts 
d'un semblable appareil, Laënnec fit construire le sté- 
thoscope auquel il s'est définitivement arrêté : a: Cylindre 
de bois de 46 lignes (0'",036) de diamètre, long d'un 
pied (0"',325), percé dans son centre d'un tube de 3 
lignes (0°',006 de diamètre et brisé au milieu à l'aide 
d'un tenon garni de fil, qui est arrondi à son extrémité 
et long d'un pouce et demi (0"", 046). Les deux pièces 
dont il se compose sont évasées à leur extrémité à un 
pouce et demi (0"',046) de profondeur, de manière que 
Tune puisse recevoir le tenon et l'autre un obturateur de 
même forme. Le cylindre ainsi disposé est l'instrument 

(1) Voyez Défense sodàley n© du !«' août 1876. 

(2) Laëanec, Traité de Vauscultation médiate. 
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qui convient pour l'exploration de la respiration et du 
râle. On le convertit en un simple lube à parois épaisses 
pour l'exploration de la voix et des battements du cœur, 
en introduisant dans l'entonnoir ou pavillon de la pièce 
inférieure l'embout ou obturateur, qui se fixe à l'aide 
d'un petit tube de cuivre qui le traverse et qui entre dans 
la tubulure du cylindre jusqu'à une certaine profon- 
deur (i). » 

Manuel opératoire du stéthoscope de Laënnec..— On 
saisit l'instrument par sa partie inférieure, celle qui avoi- 
sine l'embout en le tenant comme une plume à écrire, 
on l'applique alors par cette extrémité sur la région que 
l'on veut explorer, on presse assez pour que par tous les 
points de sa section inférieure il repose sur la partie à 
examiner. On applique l'oreille sur l'autre extrémité, 
puis on cesse de le soutenir avec la main et on écoute. 

2** Stéthoscope de Piorry^ V modification de celui de 
Laénnec (2). — Piorry, pensant avec raison que le vo- 
lume et le poids incommodes du stéthoscope de Laënnec 
s'opposaient à la vulgarisation de l'auscultation médiate, 
le modifia de la manière suivante : il l'a raccourci, il a 
diminué le diamètre du cylindre tout en lui conservant 
l'étendue de son extrémité évasée ; il a substitué à Tobtu- 
rateur métallique un petit cône en bois logé tout entier 
dans l'évasement et contenu au moyen d'un opercule à 
vis ; enfin une plaque se visse à l'autre extrémité de l'ins- 
trument, par un orifice dont est percé son centre; c'est la 
plaque auriculaire. 

3"* Stéthoscope plessimètre de Piorry. —L'auteur dér 
crit un second perfectionnement de son invention : « J'ai 
fait confectionner un tube de cuivre ou de maillechort 
de Ô",01 de diamètre et de Û",10 à 0"^,12 de long, pré- 
sentant un pas de vis à chacune de ses extrémités et pou- 

(1) Laënnec, toco cit. 

(2) Pion'y, Procédé opératoire de la percussion, 1833 et 1835, p. 21 et il. 

u. JEANNEL. Diagnostic. 3 
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vant être allongé par un corps de rechange. Tne de ses 
extrérailés se visse sur un plessimètre aussi ea métal, 
dont la forme est ovalaire et qui présente sur une de ses 
faces un rebord circulaire. Un opercule fait aussi en 
métal se fixe sur l'autre extrémité de Tinstrument et 
sert à appliquer Foreille. Le plessimètre, au moyen 
du pas de vis dont il est perforé, peut être fixé sui^ 
le tube, tantôt par sa face plate, et dans ce cas il forme, 
quand il est placé sur la peau, une cavité qui remplace 
celle de forme conique ordinaire, et tantôt par sa lace 
concave, et dans cette position il remplit exactement 
Tusage du stéthoscope garni de son embout. > 

On voit qu'à cette époque Fauteur ne se rendait pas 
encore un compte bien exact de Futilité de la forme 
conique du pavillon du stéthoscope, puisqu'il s'imaginait 
pouvoir remplacer ce pavillon conique par son plessi- 
mètre vissé au tube de Finstrument du côté de sa face 
plane. 

Il employait cet instrument pour Fauscultation et la 
percussion combinées, le plessimètre étant vissé de ma- 
nière à présenter sa face plane au thorax du malade. 
Nous verrons que cette méthode abandonnée par lui a 
été reprise en Amérique par Cammann et eu France par 
Guéneau de Mussv. 

4" Plestéthoscope. — Cet instrument, imaginé encore 
par Piorr}', n'est en somme que son premier modèle, 
modifié et perfectionné. 

C'est un tube en bois terminé d'un côté par un 
pavillon conique. Sur le bord de ce pavillon, est fixé 
un pas de vis en ivoire. La plaque auriculaire en 
ivoire, adaptée à Fautre extrémité du tube par le 
moyen d'un pas de vis lorsque Fon fait usage de Fins- 
trument, peut aussi être vissée sur le bord du pavil- 
lon ; elle présente un rebord à Fextérieur duquel est 
encore pratiqué un pas de vis destiné à recevoir le re- 
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bord d'un placoplesse circulaire en ivoire. L'instrument 

n'a pas de tube de rallonge, mais il est muni d'un embout 

conique en bois. 

5° Stéthoscope de Landouzy. — Dans le but de faire 

entendre le même bruit à plusieurs personnes à la fois, 

Landouzy employait un cylindre en 

fer blanc, long de O^jlS, présentant 

plusieurs articulations mobiles, qui 

permettaient de le fléchir à volonté 

dans difl'érents sens suivant la position 

du malade ou des médecins, et offrant 

dix appendices flexibles, en sorte que 

la base du cylindre étant appliquée 

contre l'organe à, explorer, chacun 

pût, au moyen de ces appendices con- 
ducteurs, percevoir facilement les 

sons. Cet instrument, qui ne peut 

guère convenir que pour une démon- 
stration clinique de l'auscultation, 

avait été abandonné par son auteur 

lui-même. 
6° Stéthoscope classique ou de 

Piorry. — C'est un cylindre de bois 

creux (fig. 14), de O^jOl oudeO^jOlô 

de diamètre, long de 0",15, s'évasant 

à l'une de ses extrémités en un pa- 

villon cohiqne, dont le diamètre est ^^ a ^^ y 
de 0'°,03, et terminé à l'autre extré- 
mité par une plaque ronde de dia- ^'^ deliorrî.""*'*^ 
mètre variable, en ivoire ou en bois, 
qui est la plaque auriculaire. A indique un plessimètrQ 
qui était autrefois adapté à l'instrument, 

7° Il existe encore un stéthoscope construit sur le mo- 
dèle du précédent, dont la plaque auriculaire, de même 
diamètre que le pavillon, est mobile et munie d'un petit 
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tube de bois qui s'engage à frottement dans le tube. 
Cette disposition permet d'introduire dans l'oreille l'ex- 
trémité auriculaire du stéthoscope : on n'a pour cela 
qu'à enlever la plaque. Elle permet encore de pratiquer 
l'auscultation, en appliquant sur la région l'extrémité 
auriculaire du stéthoscope, et posant l'oreille sur la pla- 
que adaptée au pavillon. L'instrument fait, dans ce cas, 
l'office d'un véritable porte-voix. 

8° Les Stéthoscopes de Biundij de Palerme, et de Pitta 
de Madère, sont des modifications de celui de Piorry. 
Leurs auteurs ont cherché un instrument qui pût s'ap- 
pliquer plus commodément que celui de Piorry sur les 
espaces intercostaux. A cet effet, ils ont donné au pavil- 
lon une forme elliptique. Ces deux instruments, qui ne 
diffèrent vraiment que par le nom de leur auteur, at- 
teignent le but qu'ils poursuivent; ils ne sont pas em- 
ployés. L'inconvénient qu'ils corrigent est en effet de peu 
d'importance. 

9° Le Stéthoscope de Gestin est un stéthoscope ordi- 
naire, dont la plaque est à fond double et constitue une 
caisse de renforcement. Nous avons démontré que l'idée 
d'un résonnateur, qui semble bonne à priori^ est au fond 
très-mauvaise, par cette seule raison, qu'un résonnateur 
n'est accordé que pour une seule note, et que les bruits 
d'auscultation répondent à des notes multiples. 

W Le Stéthoscope de Vigier{^\g. 15) est flexible, il se 
compose d'un pavillon AB et d'une plaque auriculaire 
d'ébène C, réunis par un tube en caoutchouc de O'^fiO de 
long. Barth et Roger ont diminué la longueur du tube 
qui était une cause d'affaiblissement du son. Cet instru- 
ment se rapproche beaucoup du stéthoscope américain 
dont nous parlerons plus loin. 

W Le Stéthoscope de Cammann est composé d'un 
pavillon surmonté d'une boule creuse, à laquelle s'adap- 
tent, par un ajutage en caoutchouc, deux tubes méldl- 
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liques recourbés l'un vers l'autre, et terminés par un 
bâtonnet d'ivoire, destiné à pénétrer dans le conduit 
auditif externe. Instrument compliqué où les sons sont 
affaiblis en raison des différences de densité des corps 




Fig. 15. — stéthoscope de Yigier. 
A. Pavillon. — B. Orifice do ce pavillon. — C. Plaque auriculaire. 

conducteurs. De plus, l'opérateur est obligé de maintenir 
l'instrument avec ses doigts, de là des bruits étrangers 
inévitables qui masquent le bruit thoracique. 

12"* Stéthoscope de Scelles de Mondesert. — Scelles 
de Mondesert a modifié le stéthoscope ordinaire, de ma- 
nière à l'approprier à l'exploration de la face postérieure 
du tronc d'un malade couché sur le dos, en lui donnant 
un tube flexible en baudruche, intérieurement soutenu 
par une spirale en fil de fer. 

13° Stéthoscope de Giraud (1). — L'auteur, dans le 
but de rendre l'instrument plus portatif, substitue à la 
plaque auriculaire un tube flexible en caoutchouc. Sui- 
vant lui, l'instrument ainsi transformé est susceptible 
d'applications nouvelles. 

44° Nous citerons encore le Stéthoscope en liège 
A'AuziaS'Turenne, le stéthoscope en deux pièces de 
caoutchouc durci pouvant se visser Tune dans l'autre, 

(1) Comptes rendus de VAcadémie des sciences^ 1853. 
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le Sc/'r/ffS4:nt)0* à «ioiibie tute ea caoutchouc Je Gouin^ 
pour raiis^uitaLioa iliiêrintieile, mérite à peine une 
mentioQ. 

î ►n trouve a»)niaiês dda> les cat;iIoirues les stéthos- 
copes de Louis. Je T:"oas><fau. de Gendrin, de Fauvel, 
vie DepaiiL de Pa;t:t. coQstpiits d'après les indications 
de leurs auteurs sur le nicnlrle Piorry et qui ne dilTerent 
entre eux que par le^ dimecsioas ou par la nature du 
bois dont ils sont faits. 

15* E'i ln^ph,^*)e TA^'-i^^'^. — Le D' Alison recom- 
mande dans quel|nes cas d'interposer entre le stéthos- 
cope et la poitrine un petit sac de caoutchouc plein 
d'eau i^y7/v)^*///)/v'v \Vk Nous ne comprenons pas trop 
Tutilité d'une j\u*eille disposition. 

\& Vn stéthoscope entièrement coni|ue, dont l'ex- 
trémité la plus étroite s'introduirait dans le conduit 
aurlitif, formerait un porte-voix renversé dont Tenibou- 
chure serait dans roreilîe elle-même, et donnerait sans 
doute de bons résultats. 

Il existe un stéthoscope qui se rapproche de celte 
disposition, c'est le modèle ordinaire dont la portion cy- 
lindrique prolongée au delà de la plaque auriculaire, 
forme une saillie de près de 0"01 qui slntix)duit dans le 
conduit auditif; si l'auteur de cet instrument avait sup- 
primé la portion cylindrique, le perfectionnement eût 
été réel; mais ce n'est pas le sommet du cône porte- 
voix lui-même qu il introduit dans l'oreille, c'est l'extré- 
mité d'un tube de bois fixé à ce sommet et gi^nde est 
kl différence, 

iT Tube acoustique ou stéthoscope américain. — Le 
«stéthoscope américain est un simple tube acoustique 
en caoutchouc, qui porte à l'une de ses extrémités un 
p^îlit cône creux en corne ou en ivoire, qui s'applique 

(\) Mfd, Timen, July 1819. 
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sur la région à explorer et à l'autre un petit bâtonnet; de 
corne ou d'ivoire qui s'introduit dans le conduit auditif 
externe. (Fig. 16.) 

Le stéthoscope américain adopté par Constantin Paul 




Fig. 16. — stéthoscope américain. 

est très-portatif en raison de sa flexibilité et de son petit 
volume. Il permet au médecin d'ausculter commodé- 
ment sans faire prendre au malade une position fati- 
gante. C'est un bon instrument de recherche pour le 
praticien, qui peut ainsi parcourir centimètre à centi- 
mètre la région précordiale en limitant nettement l'ori- 
gine des bruits; c'est un bon instrument d'enseignement 
clinique, car, sans déranger l'instrument, le professeur 
peut faire entendre aux élèves, dans des conditions iden- 
tiques, les bruits qu'il a perçus lui-même. Ce stéthoscope 
permet également d'ausculter sans les effrayer les tout 
jeunes enfants dans leur berceau, au sein de leur nour- 
rice, etc. Il a pourtant un défaut : le frottement des doigts 
avec lesquels on est obligé de le maintenir, produit des 
bruits étrangers qui peuvent altérer ou masquer les 
bruits pectoraux. 

On trouve du reste chez les fabricants un stéthoscope 
qui se rapproche beaucoup du tube acoustique, mais qui 
n'a pas l'avantge de la flexibilité. Le pavillon, très-aplati 
et très-petit, n'est destiné qu'à donner de l'aplomb. Au 
pavillon succède un tube droit terminé par une pU^que 
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auriculaire. Les modèles de ce genre actuellement en 




vente sont trop 
Il en est de métalliques 
qui n'ont pas ce défaut, 
mais qui ont celui de se 



iS" Slélkoscope de pocke 
de Matlei (1). — Maltei 
cherchant à rendre le sté- 
thoscope portatif, a pro- 
posé en 1866 à l'Acadé- 
mie de médecine l'instru- 
ment dont voici la descrip- 
tion : 

C'est un stéthoscope de 
forme ordinaire E F G D 
(fig. 17), modèle Piorry, 
mais en caoutchouc inté- 
rieurement soutenu par un 
squelette métallique, com- 
prenant une plaque auri- 
culaire E F et un cercle 
G D placé au bord du pa- 
villon, rehés entre eux par 
une tige centrale, dont cha- 
que exirémilé s'articule 
par le moyen d'une char- 
nière au centre d'un dia- 
mèti'e qui traverse d'un 
côté le cercle du pavillon, 
r. puque auriculaire. —CD. Corde de l'autre le trou de la 

du pavillon. — E, F, C, D. Inslrument , ■ i ■ 

ouvert.-A,B. Inalru ment fermé, — plaqUC aunCUlairC. 

' '""''"'"■ Selon que, par le jeu 

des charnières, on met le plan de la plaque et le plan 

(1) Bttllelin de l'Académie de médecine, 6 mars 186G, et UtiUm médicale, 18G6. 



Fig. 17. — stéthoscope de Hattei. 
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du cercle dans une position parallèle ou perpendiculaire 
à la tige centrale, en position A B ou en position E F 
C D, l'instrument est fermé et prêta mettre en poche, 
ou ouvert et disposé pour l'auscultation. On peut au moyen 
de goupilles fixer les plaques dans la situation voulue. 

On peut encore, dit ,, ^^ , 

Mattei, rendre l'instru- 
ment plus sensible, en 
enveloppant complète- 
ment te squelette métal- 
lique d'une gaine ou che- 
mise en caoutchouc bou- 
chant les ouvertures du 
pavillon et de la plaque. 
Un robinet / placé sur 
cette chemise permet 
alors de gonfler plus ou 
moins Tinstrument. 

Nous n'admettons qu'a- 
vec réserve refficacité de 
celte dernière disposition. 
Du reste le stéthoscope de 
poche de Mattel n'est pas 
entré dans la pratique. 

iQ" Stéthoscope de 
Kœnig (1). — En 1864, 
Kœnig a imaginé un sté- 
thoscope dont la cons- 
truction répond aux exigences de l'acoustique. Il est fondé 
sur une tout autre théorie que celle du porte-voix 
(%18). 

C'est un petit tambour cylindrique en métal a garni 
d'une monture b i; une membrane de caoutchouc Irès- 




— c robinet d'intumaLian. - 
e lube acoustique. — s emboul aiiricu 
laire de ce lube. — 'I membranei di 
lamboiir gonflées. 



(i) Wundt, Physique médicale, traduite par Monojar. Paris, 1873, p. 213. 
Iddilion de Monoyer. 
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mince bouche chacune des bases / /. Une ouverture pla- 
cée dans la paroi du tambour et munie d'un robinet c, 
permet de gonfler et de distendre par insufflation les deux 
membranes // du tambour. L'une de ces membranes 
est coiffée d'une calotte sphérique en métal o^ percée de 
une à cinq ouvertures auxquelles sont fixés des tubes 
acoustiques e s. 

L'appareil étant gonflé, la membrane élastique restée 
libre, appliquée sur le corps sonore, se modèle sur lui. 
Les vibrations se communiquent à celte membrane, le 
tambour les renforce, la calotte sphérique en métal les 
reçoit et les tubes acoustiques les transmettent. 

Cet instrument ne mérite pas l'oubli dans lequel il est 
tombé. 

20° Association du thermomètre au stéthoscope. — 
Valiez, en 1858, proposait l'association du thermomètre 
au stéthoscope, il y joignait aussi un ruban métrique? 
le tout, thermomètre et ruban, était contenu dans le 
tube creux du stéthoscope plessimètre de Piorry, et cons- 
tituait un appareil très-portatif, peu fragile et commode 
au dire de Piorry lui-même, mais qui n'a pourtant pas été 
adopté. 

Règles à suivre pour V emploi du stéthoscope. — Elles 
sont simples, nous ne parlons évidemment ici que du sté- 
thoscope généralement adopté ou de ses dérivés; il suffit 
d'appliquer d'aplomb le pavillon de l'instrument sur la 
région à explorer, de poser doucement l'oreille sur la 
plaque auriculaire, de retirer la main qui soutenait le 
tube et de prendre soin de maintenir constamment toute 
la circonférence du pavillon en contact avec la surface cuta- 
née. Il est aussi de toute nécessité de ne pas laisser peser 
la tête de tout son poids sur la plaque auriculaire comme 
sur un coussin. S'il est quelquefois nécessaire d'exercer 
une pression, elle doit toujours être douce et modérée. 

Conclusion. — De tous les stéthoscopes que nous ve- 
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nons de passer en revue, il n'en est donc qu'un, celui de 
Kœnig, qui réponde entièrement aux exigences des lois de 
l'acoustique. Presque tous sont bons au service d'une 
oreille exercée qui peut du reste fort bien se passer de leur 
intermédiaire ; le stéthoscope de Kœnig, le tube acoustique 
et le stéthoscope classique de Piorry sont cependant, les 
deux premiers surtout, préférables à tous les autres. 

L'étudiant qui débute s'empresse généralement de faire 
emplette d'un stéthoscope, espérant acheter en même 
temps l'art de l'auscultation. On ne doit, croyons-nous, . 
dans l'état actuel de la science, faire usage du stéthoscope 
que lorsque l'on a déjà l'oreille exercée à l'auscultation 
immédiate. Les instruments de l'auscultation médiate 
soutien effet défectueux et, loin de faciliter l'étude, ils la 
compliquent et la gênent. En résumé l'usage du stéthos- 
cope n'est réellement indispensable que pour ausculter 
les vaisseaux du cou et pour délimiter et localiser exacte- 
ment les bruits pathologiques du cœur. Ajoutons que 
l'auscultation médiate permet de ménager la pudeur des 
jeunes femmes ou des jeunes filles et qu'elle dispense le 
médecin d'appliquer directement son oreille sur des sujets 
malpropres et pouilleux. 

§ m. — DE LA PERCUSSION. 

Théorie de la percussion. — La percussion des parois 
thoraciques produit des phénomènes de résonnance. De 
même qu'un tambour résonne sous le choc de la baguette 
qui le frappe, la poitrine résonne sous le choc du doigt ou 
du marteau qui la percute. De môme qu'un tambour 
donne des sons différents suivant l'état (épaisseur, den- 
sité, sécheresse) de la peau qui le recouvre, la nature de 
la caisse et sa capacité, la poitrine résonne différemment 
selon l'état physique de ses parties constituantes. 

Le choc à l'air libre d'un corps résistant produit 
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un son sourd généralement peu appréciable, mais la 
percussion d'un tambour produit un son éclatant résul- 
tant des vibrations des parois de la caisse renforcées par 
Fair enfermé. 

En somme les données physiques sur lesquelles repose 
la percussion sont les suivantes : à tel état physique des 
parois d'une caisse répond tel son, et de la nature du 
son, on conclut à l'état physique des parois de la caisse. 

Ces principes étant posés, le but à atteindre est 
d'obtenir un son de percussion correspondant à l'état 
physique des parois de la caisse que l'on explore, et 
qu'aucune cause étrangère ne vienne altérer. Deux pro- 
cédés sont en présence : la percussion immédiate et la 
percussion médiate. 

Le premier de ces procédés est évidemment mauvais, 
un corps mou tel que la paroi thoracique entre difficile- 
ment en vibration de même que la peau relâchée d'un 
tambour. L'interposition d'un corps solide et rigide est 
nécessaire, de même qu'il est nécessaire que la peau d'un 
tambour soit tendue. 

En décembre 1760, paraissait une brochure intitulée : 
« Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies 
internes de la poitrine par la percussion de cette cavité ^ 
par AvENBRUGGER, médecin ordinaire de la nation espa- 
gnole^ dans l'hôpital impérial^ à Vienne^ en Autriche. » 
Cette publication resta à peu près ignorée pendant dix 
ans; en 1770, Rozière de la Chassagne, médecin de la 
Faculté de Montpellier, la traduisit, mais il la noya dans 
un mauvais livre intitulé : Manuel des pulmoniques. 
Trente-huit ans après, Corvisart (1) remit au jour, tra- 
duisit de nouveau et enrichit de notes la brochure 
d'Avenbrugger. Il eut pourtant le tort de méconnaître 
les avantages de la percussion localisée qu'indiquait 

(1) Avenbrugger. Nouvelle édition, etc., traduite et commentée par Corvisart, 
1808. 
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Avenbrugger. Ce dernier percutait au moyen des cinq 
doigts réunis et rapprochés en cône, tandis que Corvi- 
sarl frappait la poitrine de sa main étendue à la manière 
d'une palette. Quoi qu'il en soit, la percussion fut dès 
lors classée parmi les procédés de diagnostic les plus 
précieux. Piorrj^ (1) en devint, quelques années plus tard, 
le propagateur enthousiaste et la perfectionna. 

Avenbrugger pratiquait la percussion immédiate, c'est- 
à-dire sans interposition d'un corps entre la paroi per- 
cutée et le marteau percuteur. Piorry introduisit d'abord 
le placoplesse, puis le plessimètre, inaugurant ainsi la 
percussion médiate, et il a si bien cultivé cette branche 
de la diagnose, se l'est tellement assimilée, et lui a fait 
porter tant de fruits, qu'aux yeux de bien des médecins, 
il a détrôné l'initiateur Avenbrugger. 

Piorry se servit d'abord d'un morceau de linge, qui 
produisait par le grattage de Tongle un bruit différent 
suivant les organes qu'il recouvrait; bientôt après une 
pièce de monnaie sur laquelle il frappait avec le doigt 
lui parut préférable. Les résultats obtenus étaient satis- 
faisants ou tout au moins encourageants, mais l'applica- 
tion exacte de la pièce de monnaie sur la paroi thoracique 
était difficile. Alors il imagina la percussion sur le doigt, 
mais il y renonça bientôt et eut recours à une palette 
en sapin d'environ O^'jOOl d'épaisseur sur 0", 04 à 
0™,05 de long et de large, supportée par une tige re- 
courbée faisant corps avec elle; il reconnut bientôt la 
fragilité, le maniement difficile, et la trop faible densité 
de cet instrument. 

Récamier employait en même temps, à l'Hôtel-Dieu, 
une palette de sapin plus large et plus épaisse, munie 
d'un manche droit parallèle à sa surface, instrument 
solide mais peu portatif et difficile à maintenir immobile. 

(1) Piorry, De la percussion médiate et des signes obtenus par ce moyen. 
Paris, 1828. — Traité de plessimétrisme et d'organographisme. Paris, 1866. 
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Sur Favis de Laënnec, Piorry essaya alors une petite 
boîte creuse; l'insuccès fut complet. Cette boîte creuse 
jouait en effet le rôle d'un second tambour, superposé 
au tambour pectoral, qui vibrait pour son compte en 
renforçant surtout ses propres vibrations. Dès lors l'ins- 
trument produisait par lui-même un bruit qui, se mêlant 
au bruit thoracique, l'altérait et le dénaturait. 

Le plomb, le cuivre, le bois, la corne, l'ivoire furent 
expérimentés successivement; l'ivoire fut jugé préfé- 
rable : dureté, sonorité, pas de résonnance métallique, 
telles sont les qualités qui le recommandent. C'est alors 
que Piorry proposa son premier plestéthoscope qui n'é- 
tait qu'un stéthoscope de Laënnec, sur lequel était vissé 
une rondelle d'ivoire servant de placoplesse (lisez plaque 
à percuter). 

Ensuite il proposa un placoplesse séparé, qui fut 
d'abord un disque d'ivoire sans rebord mais retroussé 
suivant deux arcs de cercle égaux aux extrémités 
d'un même diamètre; puis une plaque elliptique 
offrant deux oreilles aux extrémités de son grand 
diamètre. Le placoplesse fut enfin transformé en ples- 
sirnètre par la graduation d'un de ses bords rendu rec- 
tiligne. 

Plusieurs autres instruments ont été successive- 
ment proposés, nous allons les passer rapidement en 
revue. 

V Placoplesse de. Thelmier (1). — Le placoplesse de 
Thelmier supprime le contact des doigts avec la paroi 
thoracique. 11 est porté par un manche articulé. L'arti- 
culation permet de placer l'instrument très-commodé- 
ment; c'est là une supériorité sur les placoplesses à 
manche de Piorry et de Récamier, mais c'est aussi une 
complication. 

# 

(1) Piorry, loco cit. 
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2° Plessimètre d^Auzim Tureune. — C'est une plaque 
d'ivoire légèrement concave sur une face et convexe sur 
l'autre, dans le sens de la longueur; elle est mince, 
lisse et arrondie sur les bords. La forme particulière 
de cet instrument en rend facile l'adaptation aux espaces 
intercostaux. 

3° Plessimètre de Germe {(TArras) (i). — Piorrj' 
avait fait construire un plessimètre offrant à O^OIS du 
bord rectiligne, une rainure longitudinale de 0" 001 
de laideur, destinée à laisser passer la pointe d'un 
crayon. 

Modifiant cette disposition, Germe trace une rainure 




Fig. 19. — Plessimèlro do Germe (d'Arras). 
A. Plaque sur laquelle on percuta. — B. B. Rainures. 

BB àO°',015 de chacun des bords {fig. 19); entre les 
deux rainures s'élève perpendiculairement une lame de 
û'°,015 de hauteur surmontée d'une facette plane A sur 
laquelle on doit percuter. 

Le plessimètre en T renversé, X, de Carcassonne et 
Brissaud se rapproche de ce dernier. 

4° Plessigrapke de Piorry (2). — L'auteuf le décrit 
ainsi : « J'ai fait creuser, par une profonde rainure, le 
bord du plessimètre qui porte les degrés métriques, et, 

(i) Germe, BuUetin dt V Académie d« médtcine, 1865, t. XXX. p. 645; 
Piorry, loco cit. 
(3) Piorry, loeo cit. 
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dans l'intérieur de cette rainure, j'ai fait introduire de la 
pâte de crayon bleu dans une moitié et de la pâte de 
crayon rouge dans l'autre moitié. Or, après avoir exacte- 
ment délimité, à l'aide du plessimètre, la limite d'un or- 
gane, il suffit de relever la plaque d'ivoire sur la rainure 
pour tracer une ligne qui est la fidèle reproduction de la 
configuration organique que l'on a reconnue. Charrière, 
sur mon invitation, a encore placé près du bord du ples- 
simètre ordinaire et au voisinage d'une de ses auricules, 
un petit crayon qui, ne dépassant pas la face inférieure 
de la plaque d'ivoire, peut moyennant un pas de vis être 
facilement mis en contact avec la peau et y indiquer ainsi 

le point sur lequel la limitation a été faite. » 
L'auteur reconnaît lui-même le peu 
d'avantage de ces modifications. Le simple 
crayon dermographique de Faber vaut in- 
contestablement mieux. (Voy. plus loin.) 

5° Plessigraphe de Peter. — Peter (1) 
a cherché à réunir le crayon dermogra- 
phique à un plessimètre d'une forme allon- 
gée. Cet instrument (fig. 20) n'est autre 
qu'un porte-crayon en ébène, semblable 
à ceux que l'on fait en argent pour les 
portefeuilles, où, grâce à une coulisse, le 
crayon sort ou rentre à volonté; il est 
^^^- 1^- r ^^'f'^" long deO",10 à 0Mi2, son diamètre est 

graphe de Peter. ^ ' ' ' 

de près de O^'jOl ; l'extrémité thoracique 
est celle qui laisse sortir le crayon, l'autre est en forme 
de cachet. Il porte suivant sa longueur une échelle gra- 
duée en centimètres; le crayon est le dermographique de 
Faber. (Voy. plus loin.) 

Pour percuter, on place l'instrument verticalement et 

(1) Trousseau, Clinique médicale de VHôtel-Dieu, t. III. Paris, 1855; 5^ édi- 
tion, 1877, t. III; Bulletin de V Académie de médecine. Paris, 1865; — Piorry, 
loco cit. 
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Ton Irappe sur l'extrémité renflée; à la moindre nuance 
de sonorité, sans mouvoir l'instrument, on pousse le 
bouton moteur du crayon, qui fait saillie et marque une 
trace. 

Piorry juge que c'est là un instrument assez difficile 
à bien fixer verticalement et à maintenir immobile, et, 
de plus, douloureux, parce qu'il appuie, à la manière 
d'une pointe, sur une surface très-limitée. Ces reproches 
sont exagérés, et nous estimons pour nous que le plessi- 
graphe dô Peter, peut-être délicat à manier, donne des 
résultats excellents. 

6° Placorganomètre de Souligoux. — Ce n'est qu'une 
modification du plessimètre de Piorry. 

« La table inférieure de l'instrument ne subit aucun 
changement; la table supérieure au contraire est inclinée 
de manière à ce que la surface de percussion, tout en 
conservant au bord rectiligne l'épaisseur qu'elle a dans 
le plessimètre de Piorry, présente à son bord circulaire 
une épaisseur de 0°',005. L'instrument étant donné, 
voici la manière dont on procède : après avoir trouvé, 
au moyen des lignes plessimétriques, les sensations d'en- 
semble et après être arrivé à peu près aux points où se 
produisent les changements de son, je fais exécuter à 
l'instrument un mouvement de rotation en vertu duquel 
le bord rectiligne restant appliqué sur la paroi du corps, 
le bord opposé, c'est-à-dire le bord circulaire modifié, 
ainsi que je l'ai expliqué plus haut, se redresse et vient 
servir de surface de percussion ; dans cette nouvelle posi- 
tion je fais avancer graduellement l'instrument jusqu'à ce 
que le changement de son se produise et comme la sur- 
face de contact est à peine de O'^jOO^, j'arrive avec une 
précision remarquable sur la limite cherchée (1). i> 

Cet instrument est sans contredit très-ingénieux; 

(1) Souligoux, Du diagnostic médical et chirurgical [ar les moyens physiques. 
Paris, 1868. 

M. JEANNEL. Diagnostic. 4 
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fournit-il des résultais plessimétriques d'une exactitude 
malhémalique? Nous osons en douter, et nous ne lui en 
ferons même pas un reproche. Nous nous expliquerons 
plus tard sur ce sujet. 

7" L'instrument connu sous le nom de Plessimèlre 
italien est un coin d'ivoire, de 0°',05 de hauteur, étalé en 
éventail à l'nne de ses extrémités qui est en même temps 
aplatie et arrondie, et porte une graduation. L'autre ex- 
trémité sur laquelle on percute, présente à cet effet une 
surface plane. 

Mentionnons encore : le Plessimèlre en liège de Paye 
et de Cottereau; le Plessimètre à oreille articulée de 
Piorry, les oreilles sont aux extrémités du petit dia- 




Fig. 21. — PlessimËlre \ oreillea irficulées de L. Hailliot. 



mètre, elles sont métalliques; le Plessimètre à oreilles 
articulées de L. Mailliot, les oreilles AB sont aux extré- 
mités du grand diamètre (fig. 21) ; le Plessimètre h 
oreilles articulées de Gros, long de 0",060, large 
de 0°',015 (cette disposition d'oreilles articulées rend 
l'instrument plus portatif) ; un plessimètre dont la 
plaque assez large porte une sorte de damier dont les 
cases numérotées sont d'un centimètre carré, le but 
clinique de cette modification est de nettement préciser 
quels sont les points de l'instrument où l'on obtient des 
sensations différentes. Le Plessimètre imaginé par le 
D' américain Maciliwain et un médecin russe, dont le 
nom nous est inconnu, porte en dehors de la base des 
auricules et sur le même plan que la plaque, une saillie 
d'à peu près O^jOlS, destinée à empêcher les doigts qui 
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tiennent les auricules d'appuyer sur la peau du sujet; le 
Plessimètre en cuir bouilli ou en caoutchouc durci; le 
Plessimètre en métal garni de peau : chacun de ces ins- 
truments a un avantage en réalité insignifiant. Enfin, le 
Plessimètre à distance de Piorry repose sur le tégument 
par le sommet des auricules allongées et disposées pour 
cela. Cet instrument n'offre aucun avantage, il, était aisé 
de le prévoir en réfléchissant à la théorie de la percus- 
sion. Un plessimètre n'ayant d'autre utilité que de rendre 
la paroi thoracique rigide en un point quelconque, doit 
faire corps avec elle, toutes conditions que ne réalise nul- 
lement l'instrument en question; au reste Piorry l'a 
abandonné. 

Percussion sur le doigt. — Nous nous sommes souvent 
servi comparativement du doigt et du plessimètre, nous 
avons reconnu que les sons fournis par ce dernier instru- 
ment sont plus nets, et permettent de mieux délimiter les 
organes ; mais, à vrai dire, nous ne pouvons comprendre 
le désespoir que témoigne Piorry en voyant se répandre 
la percussion sur le doigt, le « dactylo-plessisme 3), et 
quels que soient les défauts qu'on ait pu reprocher rai- 
sonnablement à ce procédé de percussion, le doigt est 
seul capable d'apprécier le degré d'élasticité de la paroi 
percutée, de plus c'est un instrument si portatif, si cons- 
tamment identique à lui-même, d'une intelligence et d'une 
sensibilité tellement inconnues au meilleur des plessimè- 
tres, que toutes ces qualités rachètent largement l'incon- 
vénient qui peut tenir à son épaisseur et à sa consistance. 

Les règles auxquelles il faut obéir pour pratiquer la 
percussion sur le doigt sont fort simples : le doigt est 
exactement appliqué dans toute son étendue, et surtout 
au niveau du point où Ton percute; il est, autant que 
possible, placé dans un espace intercostal lorsqu'on 
explore la poitrine. H. Roger percute sur fongle de l'in- 
dex et obtient ainsi une précision remarquable. 
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Marteaux PERCUTEURS (i). — La première idée des 
marteaux doit être attribuée aux bouviers suisses, qui per- 
cutent à Faide de simples marteaux ordinaires, le crâne 
de leurs bœufs pour y reconnaître les tumeurs hyda- 
tiques. Avenbrugger se servait de sa main garnie d'un 
gant. Puis on employa le marteau ordinaire qui tomba 
bientôt en désuétude. Laënnec prenait parfois son sté- 
thoscope et en frappait le thorax. Apparut enfin la per- 
cussion médiate qui fut tout d'abord pratiquée avec le 
doigt. 

Scelles de Mondésert, élève de Piorry, introduisit un 
bouchon de liège au bout du tube du stéthoscope de son 
maître et se servit de cet instrument comme de marteau. 

Plessimètre de Jules Dervieu, — C'est un petit ap- 
pareil consistant en un plessimètre d'ivoire sur lequel 
est fixée une tige. Celle-ci est surmontée d'une charnière 
sur laquelle joue un levier du premier genre. Un marteau 
se trouve à l'extrémité de l'un des bras du levier ; une 
surface polie et allongée termine l'autre, qui est main- 
tenue élevée par un ressort. Il suffit de presser sur cette 
surface polie pour élever le marteau, qui en retombant 
frappe le plessimètre. 

Plus tard Barry fit fabriquer un marteau à tige flexible. 




Fig. 22. — Marteau de Barry et placoplesse. 

C'était une mince baguetteM'ébène (fig. 22), que termi- 
nait une olive garnie de cuir et recouverte de baudruche. 
Il serait fastidieux d'énumérer les divers marteaux pro- 
posés depuis celui de Barry, les uns en métal, les autres 

(1) Piorry, loco cit. 
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A,B (fig. 23) en bois, en os ou en ivoire, garnis d'épongé, 
de crin, d'étoupe, de caoutchouc, toujours excellents 
entre les mains de leurs auteurs, et réalisant à qui mieux 
mieux l'idéal toujours poursuivi de ne point produire de 




Fig. 23. — Autres marteaux. 

bruit spécial. Aucun ne vaut le doigt ou les doigts, si 
toutefois on prend la précaution d'en tenir les ongles 
très-courts, et cela pour deux raisons : si l'on se sert d'un 
plessimètre, cet instrument frappé par l'ongle produira 
un son étranger; en percutant sur le doigt, on se bles- 
sera soi-même si l'on a les ongles trop longs. 

Lorsqu'on se passe de marteau, on emploie tantôt un 
seul doigt, tantôt deux, et même trois rapprochés et de 
niveau lorsqu'on veut pratiquer des chocs énergiques; 
les mouvements de la main qui frappe doivent se passer 
exclusivement dans le poignet; le choc doit être sec, 
c'est-à-dire que dès que le doigt percuteur a frappé 
l'instrument plessimélrique quel qu'il soit, il doit se rele- 
ver et l'abandonner, sans cela il éteindrait lui-même une 
partie des vibrations qu'il aurait produites. 

De l'auscultation et de la percussion combinées. 
— Caminann et A. Clark, médecins américains, cher- 
chant à tirer de la percussion tout le parti possible, ont 
cru inaugurer une méthode dite d'auscultation et de 
percussion combinées, permettant l'analyse détaillée des 
différents sons engendrés par la percussion. 

(1) Cammann and Clark, A new mode of ascertaining the dimensions ^form and 
condition of internai organs by percussion and auscultation (New-York, Joum. 
of med. and surg., juillet 1840). — Voyez aussi Union médicale y \S^. 
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« Lorsque nous obtenons un son par la percussion 
ordinaire sur le corps humain, mille parties peut-être 
se perdent pour une qui arrive à notre oreille, mais si 
nous pouvions recevoir les vibrations sonores au bout 
d'une tige solide, élastique, homogène, bien peu se per- 
draient par radiation et presque toutes seraient perçues 
par l'oreille. » L'innovation des deux médecins améri- 
cains (qui du reste n'est qu'une résurrection d'une an- 
cienne idée de Laënnec et de Piorry) (4), consiste donc 
dans la manière dont ils font arriver à l'oreille les sons 
produits. L'instrument dont ils font usage est un sté- 
thoscope plein en bois de cèdre de 6 pouces (0"',162) 
de long et 40 k 42 lignes (0",023 à 0",027) de diamètre 
muni d'une plaque auriculaire offrant une saillie centrale 
pénétrant dans le conduit auditif L'extrémité qui s'ap- 
plique sur le corps du sujet est réduite à une arête mousse. 

Les auteurs de cette méthode vantent l'excellence de 
ses résultats ; ils prétendent qu'elle permet par exemple 
de différencier nettement la matité liquide de la matité 
solide. Barth et Roger croient la méthode susceptible de 
réaliser un progrès, mais ils jugent le manuel opératoire 
compliqué (2). D'après le D' Keene, elle est préférée dans 
les hôpitaux de New-York pour la cardiométrie principa- 
lement, et elle est toujours pratiquée par un observateur 
unique. Guéneau de Mussy (3) est arrivé par ce mode 

(1) Laënnec avait eu Tidés de combiner l'auscultation à la percussion dans 
des cas d'ascite ou de pneumo-thorax. On peut, dit-il, estimer retendue de l'es- 
pace occupé par l'air en auscultant et en percutant dans différents points ; onj 
entend alors une résonnance semblable à celle d'un tonneau vide et mêlée par 
moments de tintements. » (T. I, p. 139.) Piorry indiquait pareillement dès 1827 
{De la percussion médiate. Paris, 1827, p. 18, et Procédé opératoire de la per^ 
cussion, 1832, p. 26), l'emploi combiné de la percussion et de l'auscultation; 
Donné avait désigné la méthode sous le nom d^acouophonie, et Fournet, qui 
rapporte le fait dans ses Reclierches cliniques sur Vauscultation des organes 
respiratoires (Paris, 1839 p. 561), dit avoir essayé ce mode d'investigation 
sans avoir pu en faire aucune application utile. 

(2) Barth et Roger, Traité pratique d'auscultationt 8» édit. Paris, 1874, p. 702.. 

(3) Union médicale, juillet 1876. 
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d'exploration a des résultats d'une importance et d'un 
intérêt incontestables. Nous ne saurions, pour nous, expri- 
mer de critique personnelle sur un mode d'exploration 
que nous n'avons pas suffisamment expérimenté. 

Crayons dermographiques. — Les crayons dermo- 
graphiques sont de véritables compléments des plessi- 
mètres, nous en dirons quelques mots. 

Le Crayon d'azotate d'argent ordinaire tache le linge 
et occasionne quelquefois des ulcérations superficielles. 
L'encre ordinaire tache le linge. Le crayon ordinaire à la 
plombagine marque trop peu. Jules Hutin, élève en mé- 
decine, avait cherché à remplacer l'azotate d'argent par 
des liquides susceptibles de colorer fortement l'épiderme, 
tels que le chlorure de fer, la teinture d'iode, le sulfate 
d'indigo, un mélange de chlorure d'or et de chlorure de 
fer, ou de platine. Il introduisait l'un ou l'autre de ces 
liquides dans des tubes de verre effilés, l'orifice rece- 
vait un petit pinceau d'amiante dont on se servait pour 
peindre sur la peau les formes organiques révélées par la 
percussion. Les résultats étaient bons, mais l'appareil 
était fragile et trop embarrassant. 

Les crayons faits de noir de fumée et d'huile de lin, 
sont sales et incommodes; le fusain et le liège charbonné 
donnent des traces éphémères. Le meilleur crayon est 
sans contredit celui de Faber de Munich qui donne sans 
difficulté des traces nettes et persistantes. 

Conclusions. — Veut-on se faire une idée générale de 
l'état de sonorité de la poitrine? la percussion sera prati- 
quée par le plat de la main, comme faisait Corvisart. 
S'agit-il d'analyser avec précision les différences de sono- 
rité, de localiser la sonorité et la matité? La percussion 
suivant la méthode d'Avenbrugger, la percussion sur le 
doigt {DactylO'plessisme)^ donneront des résultats excel- 
lents. Cherche-t-on à délimiter exactement un organe? un 
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plessimètre quelconque et entre autres le plessigraphe 
de Peter pourront être employés ; mais la percussion sur 
l'ongle de Tindex fournit des résultats équivalents sinon 
meilleurs encore. 

Les marteaux, quels qu'ils soient, sont non-seulement 
inutiles, mais mauvais, ils privent d'un des renseigne- 
ments les plus précieux fournis par la percussion, celui 
de la consistance ou de la résistance des tissus. 

La méthode d'auscultation et de percussion combinées 
mérite de nouvelles études. 

Quant à la fertilité de l'auscultation et de la percus- 
sion en données diagnostiques : l'auscultation est pour 
ainsi dire le génie de la pathologie cardio-pulmonaire. 
Elle fait reconnaître la nature sympathique ou symptoma- 
lique des troubles de l'acte respiratoire. Même en l'ab- 
sence de désordres fonctionnels, elle découvre, localise, 
mesure, précise et spécifie les maladies des organes respi- 
ratoires ou cardio-vasculaires avec une rapidité, une net- 
teté et une rigueur absolues. La percussion considérée 
isolément est l'auxiliaire et comme l'éclaireur de l'auscul- 
tation, elle précède et guide ses recherches et féconde ses 
résultats. 

§ IV. — DE LA MENSURATION. 

La mensuration, dans sa signification la plus large, 
comprend les divers moyens d'apprécier l'étendue ou le 
volume des organes à l'état normal ou à l'état patholo- 
gique. La palpation, la percussion, l'auscultation, l'ins- 
pection peuvent servir à [la délimitation des viscères 
eux-mêmes, ou de leurs parties altérées. De tous ces pro- 
cédés la percussion et la palpation sont évidemment les 
meilleurs. 

Chaque organe rend sous le doigt ou le marteau qui 
le percute un son physiologique différent. En délimitant 
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sur la peau la région où la percussion produit un même 
son physiologique, on délimite l'organe sous-jacent. Cette 
méthode a reçu de Piorry le nom d'organographisme 
plessimé trique; restreinte dans de certaines limites, elle 
constitue un précieux moyen de diagnose; déclarée in- 
faillible, appliquée là où elle n'a que faire, à la délimita- 
tion des ovaires plus ou moins congestionnés par exemple, 
à la reconnaissance des engorgements articulaires, etc., 
elle mérite la qualification de niaise puérilité que lui 
donne Trousseau. 

La palpation ne donne de bons renseignements sur le 
volume des organes que lorsqu'il est possible de les at- 
teindi'e et de les saisir; ainsi le bord inférieur du foie et 
quelquefois de la rate. Nous en rapprocherons la mensu- 
ration par le doigt ou le toucHer, applicable surtout à la 
recherche de la profondeur ou de l'étendue d'une cavité, 
à la mensuration obstétricale, par exemple. Elle n'est 
possible que lorsque le doigt mensurateur peut atteindre 
un point dont il s'agit de mesurer la profondeur. De la 
longueur de doigt engagée dans la cavité, on conclut fa- 
cilement alors à la mesure cherchée. 

Lorsqu'elle fait usage d'instruments spéciaux, la men- 
suration prend une exactitude plus rigoureuse et une 
tout autre importance pratique. En médecine, la men- 
suration de la poitrine est particulièrement intéressante 
et utile ; elle peut résoudre des problèmes physiologiques 
et fournit en même temps d'importantes données cli- 
niques. Nous nous en occuperons spécialement. Du reste, 
ce que nous dirons de la mensuration circulaire de la 
poitrine est applicable à la mensuration circulaire de 
l'abdomen. 

Le Ruban métrique^ le Compas d'épaisseur^ et le Cyr- 
iamètre sont les instruments de la mensuration de la 
poitrine. Ne veut-on qu'un chiffre exprimant la mesure 
du périmètre, ou de la hauteur, ou des diamètres du 
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thorax, on s'adressera au ruban métrique ou au compas 
d'épaisseur. Veut-on un dessin qui représente la forme 
d'une zone déterminée du thorax on emploiera le cyrto- 
mètre nommé aussi cyrtographe. 

Mensuration par le ruban métrique. 

1° Memuration circulaire. — Mode d'exploration dif- 
ficile, bien rarement d'une exactitude absolue, suffisant 
cependant aux besoins de la pratique, la mensuration 
par le ruban métrique exige deux conditions : un instru- 
ment bien choisi; des points de repère on jalons fixes et 
commodes. 

Du choix de V instrument. — Tout ruban métrique en 
étoffe est mauvais pour la seule raison qu'il est exten- 
sible. Les rubans métriques en métal sont inextensibles; 
mais en raison de leur rigidité ils s'appliquent mal, et 
doivent être rejetés. Nous donnons la préférence aux ru- 
bans en cuir, dont l'extensibilité est presque nulle et l'ap- 
plication exacte et très-facile. Certains sont libres, sans 
enveloppe, ils s'écorchent et se détériorent par les frotte- 
ments; mieux vaut ces rubans usuels qui s'enroulent 
dans une boite protectrice. Parmi ces derniers, ceux qui 
sont munis d'un ressort, mis en jeu par la simple pres- 
sion d un bouton, pour faire rentrer le ruban, sont sans 
contredit les plus commodes. 

Des points de repère ou jalons. — Les points de repère 
ou jalons sont des points fixes choisis arbitrairement sur 
la zone thoracique par laquelle doit passer le ruban à 
chaque mensuration. Deux ou plusieurs mensurations ne 
peuvent être en effet comparables que si elles sont faites 
dans des conditions identiques et portent exactement sur 
la même région. Les jalons assurent cette identité de 
conditions en déterminant la région à mesurer et en 
permettant de retrouver toujours le chemin parcouru par 
le ruban lors d une première mensuration. 
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En général pour les régions planes on choisit deux 
jalons, l'un est le point de départ, l'autre l'aboutissant de 
la mesure. Pour les régions courbes comme le thorax, 
trois sont nécessaires : le thorax peut en effet être com- 
paré à un cône, or l'on sait que sur un cône il faut trois 
points pour déterminer un grand cercle ou une courbe 
quelconque. On devra choisir le plus possible des jalons 
naturellement marqués par des saillies osseuses faciles à 
retrouver, et placées sur un même plan horizontal ou 
perpendiculaire à l'axe du sujet. Pour le thorax, la saillie 
de la base de l'appendice xyphoïde, la saillie de l'apo- 
physe épineuse de la vertèbre dorsale correspondante et 
un point intermédiaire, saillie d'une côte, mamelon, 
angle inférieur de l'omoplate sont les plus commodes et 
les plus habituellement préférés. 

L'instrument choisi, les jalons reconnus, on peut me- 
surer les deux côtés du thorax à la fois ou successive- 
ment, prendre soit le périmètre total, soit le demi-péri- 
mètre ou périmètre partiel. Pour la mensuration du 
périmètre total, le sujet est couché, assis ou debout. S'il 
est couché, après avoir abaissé les couvertures jusqu'à 
la région hypogastrique et relevé jusqu'au cou ou même 
enlevé la chemise, on lui enjoint de s'étendre bien aplat 
sur son lit, et de se laisser aller comme une masse inerte 
(mieux vaudrait un matelas étendu sur une planche, 
mais un lit bien fait permet pourtant de bonnes mensu- 
rations) : on glisse le ruban sous le dos au niveau du 
point de repère postérieur, le faisant dépasser du côté 
opposé, on en saisit les deux chefs et les tendant horizon- 
talement, on les ramène dans un plan perpendiculaire à 
l'axe du sujet ; puis on les relève et les faisant passer par 
le jalon costal, on vient les croiser en avant au niveau 
du point de repère antérieur; le nombre de centimètres 
circonscrits par un tour complet de ruban exprime la 
mesure cherchée. Les mouvements respiratoires font à 
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chaque instant varier le chiffre périmétrique : Woillez 
ne lisait d'abord que le chiffre correspondant à l'expira- 
tion complète, il recommande aujourd'hui de prendre 
la moyenne entre les deux chiffres correspondant à l'in- 
spiration et à l'expiration complètes. 

Sur un malade debout ou assis, le manuel opératoire 
est le même : appliquer le ruban à plat sur le jalon 
dorsal, ramener ses deux chefs en avant dans un plan 
horizontal, les croiser, serrer légèrement, lire. 

Pour la mensuration du périmètre partiel : le malade 
est assis, les bras pendants sur les côtés; l'opérateur, 
de la main correspondant à la partie antérieure du tronc 
du sujet, fixe l'extrémité initiale du ruban sur le jalon 
antérieur, applique le ruban contre le thorax, le mène 
au jalon dorsal en passant par le jalon costal et note 
le nombre de centimètres que comprend la portion de 
ruban appliquée. Il est bon de répéter deux fois au 
moins la mensuration, pour en assurer le résultat. 

La mensuration du périmètre partiel a l'avantage de 
donner une mesure comparative des deux côtés; elle est 
plus difficile que la mensuration totale, la tension et la 
constriction du ruban sont difficilement égales des deux 
côtés; la comparaison entre les deux mensurations est 
dès lors menacée d'erreur. 

« — La mensuration circulaire de la poitrine, dit 
Walshe (1), pratiquée comme on le fait ordinairement 
avec un simple ruban gradué passé autour de la poi- 
trine, en partant de la ligne axuelle du sternum, est 
un procédé gênant, qui oblige le malade à la position 
assise et exige l'intervention de deux personnes. De plus, 
la difficulté de reconnaître le point précis de 1 épine 
auquel doit être ramené le ruban donne peu de précision 
aux résultats. Ces difficultés ont toutefois été tournées 

(!) Walshe, Traité clinique des Maladies de poitrine j traduit par J.-B. Fons- 
sagrives, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. Paris, 1870. 
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par un artifice très-simple dû, je crois, au D' Hare. Il 
consiste à joindre ensemble, par leur première division, 
deux rubans gradués, à faire incliner le malade et à pla- 
cer le point de jonction des deux rubans au niveau de 
Tépine; chaque côté de la poitrine a ainsi sa mesure 
séparée. En bourrant l'intérieur de ces rubans près de 
leur point de réunion, on fait de celui-ci une espèce de 
selle, qui s'applique solidement et d'elle-même sur les 
apophyses épineuses. y> Cette modification donne la men- 
suration de chaque côté de la poitrine séparément par 
une même expérience, elle est bonne à ce titre; mais 
elle exige une instrumentation particulière et devient 
inutile pour la mensuration circulaire totale, si l'on suit 
les préceptes donnés par Woillez (4), que Walshe paraît 
ignorer complètement. 

2° Autres mensurations du thorax. — La mensura- 
tion de Vespace intermammaire a été proposée. Suivant 
Henri Gintrac (2), dont les remarquables recherches 
sur les dimensions de la poitrine dans leurs rapports 
avec la tuberculisation pulmonaire seront toujours con- 
sultées avec fruit, la mesure de l'intervalle qui sépare 
les deux mamelons chez l'homme donne une idée exacte 
des dimensions du thorax. Cet intervalle représente le 
quart de la circonférence au niveau mammaire. Chez 
l'adulte, il mesure 0°',20 à l'état normal, 0",19 à la 
première période de la phthisie, 0",17 à la deuxième. 
La mensuration de l'espace intermammaire mérite l'at- 
tention des praticiens et doit entrer comme élément de 
diagnostic dans l'appréciation des dispositions à la 
phthisie pulmonaire. 

(1) Woillez, Recherches cliniques sur V emploi d'un nouveau procédé de 
mensuration. Recueil des travaux (Société d'observation, 1857), t. I, et Traité 
des maladies aiguës des organes respiratoires. Paris, 1872. 

(2) E. Henri Gintrac, Bulletin de V Académie de médecine de Paris, 1862, 
t. XXVH, p. 1240. — Bouchut, Pathologie générale, 3e édition. Paris, 1875, 
p. iU2. 
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La mei}siiration de la hauteur du thorax, du milieu 
de la clavicule au bord inférieur de la dernière cote 
en passant par le mamelon, a aussi été proposée, mais 
elle n est généralement pas pratiquée. N'y a-t-il pas ce- 
pendant une étude à poursuivre sur les variations de la 
hauteur du thomx dans la pleurésie? quelques travaux 
ont déjà été tentés sur ce sujet. 



à raMe mm 



La mensuration par le ruban métrique fournit le 
périmètre ou la hauteur, la mensuration par le com- 
pas d'épaisseur donne la mesure des diamètres du thorax. 
Nous décrirons deux compas, ceux de Chômai et de 
Baudelocque, le chest-measurer de Sibson et le stétho- 
mètre de Richard Quain. 

Compas d'épaisseur de Chomel. — Cet instrument 
ressemble beaucoup au compas dont se servent les 
cordonniers pour prendre la mesure du pied (podo- 
mètre), il en diffère en ce qu'il porte sur chacune de 
ses tiges une plaque mobile large de O^'jOl ; cette plaque 
ne peut, comme le ferait une tige étroite, poser alter- 
nativement sur un espace intercostal déprimé ou dé- 
pressible et sur une côte saillante, condition qui chan- 
gerait les résultats de la mensuration et pourrait induire 
en erreur. Cependant le compas de Chomel n'est plus en 



usage. 



Compas de Baudelocque. — C'est un grand compas 
(fig. 24), d'environ 0"", 20 de hauteur, dont chaque 
branche est composée de deux portions : l'une, voi- 
sine de l'articulation, est droite, lautre est courbe, de 
telle sorte que, lorsque le compas est fermé, les deux 
branches incurvées se touchent par leurs extrémités 
situées sur l'axe de la portion droite et circonscrivent 
un cercle. La portion droite est le tiers de la longueur 
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totale de rinstrument. Au point de jonction des deux 
portions est une règle graduée, fixée à l'une d'elles et 
reçue par l'autre dans une rainure. Les graduations de 
la règle égalent un tiers de centimètre, c'est-à-dire qu'il 
y a entre l'une de ces graduations et le centimètre le 




Fig. 24. — Compas de Baudelocque. 

même rapport qu'entre la longueur de la portion droite et 
la longueur totale de l'instrument. 

Pour prendre un diamètre avec cet instrument, on n'a 
qu'à placer les extrémités des branches courbes aux 
points aboutissants du diamètre que l'on veut avoir et à 
lire sur l'arc de cercle le degré d'écartement. 

Chest-measurer de Sibson, mesureur de la poitrine 
(fig. 25 et 26). — Cet instrument (1) est destiné à ap- 
précier l'étendue des mouvements an téro - postérieurs 
de la poitrine. Il se compose d'une tige graduée ronde B 



(1) Fr. Sibson, On the movements of respiration in diseuse y and on the use 
of chest-measurer, in Medico-chirurgical Transactions, 1848. Vol. the XXXI, 
p. 355. — Walshe, Traité pratique des Maladies des organes respiratoires, traduit 
par Fonssagrives. Paris, 1870. 
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(fig. 25) divisée en pouces et en dixièmes de pouce. A Tex- 
Irémilé inférieure de cette tige est articulée, pouvant s'ou- 
vrir jusqu'à l'angle droit, une plaque de laiton recouverte 
de soie A. Sur cette même tige graduée se meut à frotte- 




Ab^ 







Fig. 25. — Chest-measurer de Sibson. 

A. Plaque de laiton recouverte de soie. — B. Tige verticale graduée en pouces et dixièmes 
de pouce. — C. Curseur se mouvant sur la tige B do haut en bas et circulairemeaU — 
G D. Branche horizontale à coulisse. — D. Cadran et crémaillère. 



ment un curseur C qui peut aussi tourner autour d'elle. 
Ce curseur est muni d'une branche horizontale CD pou- 
vant s'allonger ou se raccourcir, à l'extrémité de laquelle 
est un cadran gradué à aiguille que commande une cré- 
maillère verticale D. A l'état de repos de l'instrument l'ai- 
guille est au zéro du cadran et la crémaillère abaissée 



6^ 
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jusqu'à son dernier cran au-dessous du centre du cadran, 
position dans laquelle elle est maintenue par un ressort 
très-doux. Un tour complet du cadran correspond à un 
pouce (0",0253) de mouvement exécuté par la poitrine. 
Chaque division est d'un centième de pouce (0",00025). 
On applique cet instrument sur le malade dans le 
décubitus horizontal et dépouillé de tous vêtements 
(fig. 26) ; on glisse sous son dos la plaque de laiton ; on 




Fig. 26. — Chest-measurer de Sibson appliqué. 



ordonne une expiration forcée ou naturelle. A la fin de 
cette expiration on abaisse le curseur jusqu'à contact de 
l'extrémité inférieure de la crémaillère avec la peau du 
malade et de telle façon que l'aiguille ne dévie pas du 
zéro. On ordonne l'inspiration et on lit sur le cadran le 
degré le plus élevé qu'y atteint l'aiguille. Ce degré indi- 
que l'amplitude du mouvement. En raison de la possibi- 
lité de faire tourner le curseur autour de la tige graduée 
verticale et d'allonger la branche horizontale qui porte le 
cadran, on peut diriger celui-ci sur différents points de 
la poitrine sans changer l'instrument de place ni le 
malade de position. 

Un détail à noter encore et qui fera comprendre com- 
ment on calcule avec cet instrument le diamètre antéro- 
postérieur et rétendue des mouvements antéro-postérieurs 
de la poitrine : l'instrument étant à l'état de repos, l'extré- 

M. JEÀNNEL. Diagnostic. 5 
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mité inférieure de la crémaillère et le bord inférieur du 
curseur sont sur une même ligne horizontale ; dès lors la 
graduation qui correspond au bord inférieur du curseur, 
lorsque l'instrument est appliqué, indique la distance entre 
le plan horizontal qui passe par le point où la plaque de 
laiton inférieure est en contact avec le malade, et le plan 
horizontal qui passe par le point où touche l'extrémité 
inférieure de la crémaillère. 

Ainsi, en lisant sur la tige graduée verticale, on a la 
distance dont il vient d'être question; en lisant sur le 
cadran, on a l'amplitude des mouvements. Cet appareil 
ingénieux mérite assurément l'attention des cliniciens. Il 
laut pourtant avouer que le compas d'épaisseur de Bau- 
delocque peut le remplacer. 

Stéthomètre de Richard Quain (1). — Une boîte de 
montre ordinaire présente au milieu du cadran une seule 
aiguille. Elle renferme un mécanisme très-simple qui 
met l'aiguille en mouvement. Un orifice percé sur l'un de 
ses côtés livre passage à un cordonnet de soie assez long 
pour circonscrire une moitié de la poitrine; enroulé sur 
un cylindre contenu dans la boîte, ce cordonnet com- 
mande l'aiguille. Lorsqu'on en déroule O^OOG, l'aiguille 
parcourt un tour du cadran. Ce dernier est divisé en 
50 parties égales. Deux révolutions équivalent à 0",012, 
et suffisent pour tous les cas. 

On place l'instrument à plat et tenu immobile par 
deux doigts de la main gauche sur l'épine dorsale entre 
les omoplates par exemple; on applique le cordonnet de 
soie sur le contour de la poitrine, et on le maintient 
immobile sur le sternum au moyen des doigts de la main 
droite; le sujet soumis à l'expérience communique par 
Texpansion de la poitrine un mouvement au cordonnet 



(1)R« Quain, Union médicale, 1850, p. 550, et London Journal of médecine f 
octobre 1850. , 
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qui agit sur l'aiguille et marque le degré de cette expan- 
sion. Cet instrument simple et ingénieux ne vaut pourtant 
pas le chest-measurer de Sibson. Il traduit moins bien 
que ce dernier les mouvements partiels des différents 
points explorés (4). 

Du Cyrtomètre. 

Le Cyrtomètre donne à la fois le dessin du périmètre 
et les diamètres du thorax. Nous décrirons le Stéthomètre 
de Bouvier; le Cyrtomètre de Woillez et le Procédé cyr- 
tométrique dit par les lames de plomb. 

Stéthomètre de Bouvier (2). — En 1836 Bouvier pré- 
sentant un stéthomètre à l'Académie de médecine indi- 
quait trois procédés fort simples pour arriver à retracer 
la périphérie du tronc. 

1° On peut obtenir une courbe qui représente la cir- 
conférence du thorax, en marquant cette circonférence 
sur la peau par des points assez rapprochés qu'on 
reporte ensuite sur le papier à l'aide d'une opération 
géométrique qui n'exige d'autres instruments qu'un 
compas d'épaisseur et un compas ordinaire. (Opération 
plus compliquée, pensons -nous, que ne le prétendait 
Bouvier.) 

^ Le moulage circulaire du tronc au moyen de plâtre 
en reproduit très-exactement la périphérie. (Procédé peu 
pratique.) 

3* Enfin le Stéthomètre : c'est un cercle en bois tra- 
versé par des chevilles dont les pointes s'appliquent au- 
tour de la poitrine et décrivent par leur réunion une 
courbe semblable à la circonférence de cette dernière; 

(1) E. Gintrac, Coun théorique et pratique de Pathologie intime et de Thè^ 
rajne médicale, t. I, p. 388. Paris, 1853. 

(2) Bouvier, Bulletin de r Académie de médecine^ 1836, t. I, p. 257. 
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.une charnière placée sur l'un des points de ce cercle 
.permet de l'ouvrir pour y engager ou en dégager la poi- 
trine. Ainsi on engage la poitrine dans le stéthomèlre 
ouvert; le sujet étant en inspiration, on ferme la charnière, 
on pousse doucement les chevilles jusqu'au contact de la 
peau ; puis on ouvre la charnière, on dégage le sujet, et 
on ferme de nouveau l'instrument. Il est alors facile de 
retracer sur le papier la courbe décrite par les pointes des 
chevilles. Cet instrument imité par les chapeliers, qui 
l'appliquent à la mesure exacte de la circonférence de 
la tête, n'a pas été adopté par les médecins. 

Cyrtomètre de Woillez (4). — Il ne mesure qu'un 
côté à la fois. C'est une^ chaîne en baleine a (fig. 27), 




Fig. 27. — Cyrtomètre de Woillez. 
Disposition et mode d'arliculatîon des chaînons. 

longue de 0"',60 environ, à chaînons aplatis de O^'jOS de 
long sur à peu près 0"',005 de large, articulés à la Vau- 
canson, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils ne jouent les uns 
sur les autres que dans un sens, celui de leur épaisseur, 
en d'autres termes autour d'axes perpendiculaires à leur 
plan. Le jeu des articulations est à frottements durs, de 
sorte que leurs mouvements nécessitent un certain effort. 
L'instrument s'applique naturellement dans le sens du 
jeu des articulations, 

, • • 

Si le thorax avait une fornie complètement circulaire, la 

- chaîne ainsi articulée se moulerait facilement sur lui et l'on 

pourrait la dégager sans déformer la courbe qu'elle aurait 

prise, les deux extrémités correspondant alors au plus 

' (1) Woillez, /{ec^c^if cliniques sur l'emploi d^un nouveau procédé de 
mensuration dans la pleurésie. Paris, 1857. V- J)ictionnaire de diagnostic mé' 
dical. 2» édit., 1869. \ . 
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grand diamètre qui serait le stemo-mammaire. Mais il 
n'en est pas ainsi, la coupe du thorax rappelle un 8 de 
chiffre et ilon pas un cercle, le diamètre sterno-vertébral 
est plus court que le diamètre costo-mammaire. Dès lors' 
les deux extrémités de la chaîne, moulées d'abord sur le 
diamètre sterno-vertébral ne manqueraient pas de s'écar- 
ter en passant par le diamètre costo-mammaire; la 
courbe serait donc déformée. Pour parer à ce grave in- 
convénient, deux chaînons J, a (fig. 29) ont leur mouve- 
ment plus libre du côté qui ne s'applique pas sur le 
thorax et ce mouvement est limité par une goupille a 
à un angle très-obtus du côté qui s'applique sur le thorax; 
ils jouent autour de leur articulation comme une porte 
autour de ses gonds. On va voir quel est le jeu de ses 
chaînons. 

Le cyrtomètre de Woillez s'applique absolument comme 
le ruban métrique (fig. 28 et fig. 29). Il faut seulement 




Fig. 28. — Cyrtomèire de Woillez. 
Manière de tenir rinstrument pour l'appliquer. 

avoir soin d'appliquer le côté où les deux chaînons 
ont leurs mouvements limités. Il faut encore, en moulant 
la chaîne sur le thorax, faire jouer jusqu'à sa limite, c'est^ 
à-dire fermer l'articulation de ces deux chaînons, de telle 
sorte que la chaîne soit en position cb e (fig. îà9). Pen- 
dant l'application le sujet doit être en inspiration. Pour 
enlever l'appareil, on fait faire au sujet une forte expira- 
tion, puis on brise la courbe de la chaîne en ouvrant 
l'articulation des deux chaînons mobiles, la chaîne prend 
alors la position c b d (fig. ^9), on retire l'appareil et 
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on le transporte avec précaution sur une feuille de pa- 
pier préparée. On a donc volontairement brisé la courbe 
pour en éviter la déformation ; mais la rétablir est facile 
en fermant de nouveau l'articulation des deux chaînons 



t^ ..- 
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Fig. 29. — Cyrtomètre de Woillez. Jeu des chaînons mobiles. 

0, Articulation du chaînon mobile. — a, Goupille limitant le jeu de cette articulation. — c, fr, f. 
Position de rinstruroent, l'articulation du chaînon mobile étant fermëe. — c,fr,d. Position 
de l'instrument après l'ouverture de cette articulation produisant la brisure de la courbe. 

mobiles. Il ne reste plus qu'à tracer au crayon sur le 
papier la courbe conservée par l'instrument. Une ligne 
droite tirée entre les deux extrémités de cette courbe 
représente le plan antéro-postérieur du sujet. 

On recommence l'opération de l'autre côté en ayant 
soin de faire correspondre sur le papier les extrémités 
symétriques des deux courbes obtenues. 

"Procédé cyrtométrique par les lames de plomb. — Ce 
procédé est fondé sur la malléabilité et le peu d'élasticité 
du plomb. On prend une lame de plomb de 0°',015 à 
0",02 de large sur environ 0",50 de long et 0",002 d'é- 
paisseur. Trois points de repère sont choisis et marqués 
sur le côté du thorax que l'on veut mesurer : l'un à la 
base de l'appendice xyphoïde, l'autre en arrière à la ver- 
tèbre dorsale correspondante, le. troisième sur la ligne 
verticale passant par le mamelon. La lame de plomb est 
alors appliquée sur l'espace compris entre les deux jalons 
extrêmes aussi exactement que possible et de telle façon 
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que son bord inférieur passe par les trois points de re- 
père. L'opérateur la saisit alors par ses deux extrémités 
avec précaution et fermeté et la dégage; il la transporte 
sur une feuille de papier placée sur une planche, la fai- 
sant reposer par son bord inférieur et en trace le contour 
au crayon. 

La lame de plomb s'applique sans aucune difficulté, 
se modèle bien, mais lorsqu'on en dégage le thorax et 
qu'on la transporte sur la feuille de papier, il est impos- 
sible de ne pas la déformer plus ou moins. On a proposé 
de contrôler les tracés obtenus par la mensuration des 
diamètres à l'aide du compas d'épaisseur et de rectifier 
ensuite à la main le tracé sur le papier. Cela est possible, 
mais le procédé n'en reste pas moins défectueux, ses ré- 
sultats ayant le plus souvent besoin d'une rectification 
vulgairement appelée coup de pouce. 

Le D' Fournie tourne la difficulté par la modification 
suivante du manuel opératoire. Au lieu de prendre 
le point de repère antérieur à la base de l'appendice 
xyphoïde, il le prend sur la ligne verticale passant par le 
mamelon, les deux bras étant préalablement fixés symé- 
triquement. Le diamètre le plus grand, le vertébro- 
mammaire correspond dès lors aux deux extrémités de 
la lame de plomb. Lorsque le tracé est pris des deux 
côtés, on en prend un troisième de l'espace intermam- 
raaire. Le dégagement n'est plus ici une source de dé- 
formation ; mai§ le transport exige toujours beaucoup 
d'attention . 

Woillez s'est particulièrement occupé de la mensura- 
tion thoracique dans les maladies aiguës des voies respi- 
ratoires; il ne faut cependant pas s'exagérer l'importance 
qu'il attribue lui-même à ce procédé de diagnostic, a: Ce 
n'est pas, dit-il, que je considère la mensuration comme 
indispensable au lit du malade pour établir un diag- 
nostic. Elle m'a servi plutôt comme moyen scientifique 
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et démonstratif que comme un moyen dé diagnostic usuel 
et pratique (1). d 

Ainsi comprise, la mensuration thoracique offrait déjà 
un intérêt indubitable. Woillez s'est efforcé d'en rendre 
les résultats plus frappants et s'est pour cela adressé à 
la méthode graphique. 

Le cyrtomètre donne : 1"* le périmètre thoracique 
comme le ruban gradué ; 

2° Tous les diamètres horizontaux de la poitrine comme 
le compas d'épaisseur, qui ne peut d'ailleurs fournir 
qu'un diamètre à la fois ; 

S"" Enfin des tracés sur le papier, offrant la forme de la 
courbe circulaire du thorax à différents jours de la ma- 
ladie. 

Mais c'est un instrument d'un maniement délicat, 
dont les avantages ne compensent pas la complication; 
et de toutes les données qu'il fournit, une seule suffit à 
la pratique, c'est la mesure du périmètre total, que le 
ruban gradué permet de prendre bien plus facilement. 

Pour suivre et comparer les résultats de mensurations 
journalières dans une même maladie et en tirer des con- 
clusions pratiques, Woillez a imaginé de les traduire en 
tracés analogues à ceux que l'on utilise pour les varia- 
tions de la température fébrile. Les tracés ainsi obtenus 
ont un véritable intérêt, mais encore secondaire. Us con- 
statent l'ampliation thoracique et la formulent, mais ils 
n'apportent au diagnostic aucun renfort sérieux. 

Conclusion, — Prétendre mettre la mensuration au 
niveau de l'auscultation et de la percussion serait excessif, 
mais elle conserve une réelle valeur. En résumé : 

La mensuration à l'aide du ruban métrique est d'une 
exécution délicate; elle donne toutefois des renseigne- 
ments précieux en ce qu'ils sont comparables, les erreurs 

(1) Woillez, loco citatOy p. 25. 
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étant toujours les mêmes, et oscillant dans des limites 
assez restreintes. 

La mensuration des diamètres du thorax peut être faite 
exactement à Taide du compas de Baudelocque. 

La mensuration cyrtométrique n'a pas d'instrument 
fidèle et facile à manier. Le procédé par les lames de 
plomb, modifié par Fournie, est le meilleur. Du reste, la 
simple mensuration par le ruban métrique paraît suffire 
aux besoins de la clinique. 

§ V. — SPIROMÉTRIE. 

La spirométrie a pour but la mesure de la capacité 
respiratoire. C'est un moyen d'exploration très-important 
mais trop compliqué pour entrer dans la pratique jour- 
nalière. 

Nous ne pouvons nous engager dans la description des 
différents spiromètres sans nous expliquer d'abord sur ce 
qu'il faut comprendre par capacité respiratoire. Une 
respiration est composée d'une inspiration et d'une expi- 
ration. L'inspiration introduit l'air pur dans le poumon; 
l'expiration chasse l'air vicié par l'hématose; mais le 
poumon ne se vide pas entièrement à chaque respiration; 
il conserve toujours une certaine quantité d'air. Le 
volume d'air qui, dans les conditions habituelles, entre à 
chaque inspiration dans les poumons ou en sort à chaque 
expiration, représente ce que l'on a appelé la capacité 
respiratoire et mesure le débit normal de la pompe 
thoracique. 

Une expiration forcée diminue davantage la capacité 
pulmonaire et en chasse un nouveau volume d'air qui 
constitue la réserve respiratoire^ laissant encore dans le 
poumon le résidu respiratoire. 

Une inspiration forcée succède-t-elle à une expiration 
forcée? Il pénètre dans le poumon outre la quantité d'air 
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représentant la capacité respiratoire ordinaire et la ré- 
serve un troisième volume qui représente la capacité 
complémentaire. 

La somme dé ces trois volumes constitue la capacité 
vitale ou capacité inspiratrice extrême, laquelle ajoutée 
au résidu donne la capacité pulmonaire absolue. 

La mesure de ces différentes capacités constitue l'objet 
de la spirométrie. 

Quelles sont donc les applications cliniques de la spiro- 
métrie? On a prétendu la faire servir au diagnostic de la 
tuberculose pulmonaire. Jusqu'à ce jour, les indications 
qu'elle a données n'ont pas eu toute la précision dési- 
rable. 

Nous croyons, pour nous, qu'elle pourrait fournir 
dans les pleurésies des indications précieuses. La capacité 
respiratoire d'un poumon comprimé par un épancheraent 
varie nécessairement avec le degré de la compression 
qu'il supporte, et ce degré avec le volume de l'épanche- 
ment. Ne pourrait-on pas dès lors suivre la marche d'un 
épanchement par l'appréciation journalière de la capacité 
respiratoire? Cela nous semble possible. Nous ne pouvons 
cependant appuyer notre opinion sur des faits et des ex- 
périences précises. 

Schneevoogt a étudié avec soin la spirométrie clinique. 
De ses études il conclut : 

1° Le rapport de la capacité du thorax avec la stature 
est le plus important au "point de vue pratique. 

2° Pour les hommes, ce rapport est à peu près le sui- 
vant : un homme de la taille de 1"',50 doit avoir une ca- 
pacité thoracique de 2 litres 35, qui augmente de 5,2 cen- 
tilitres par chaque centimètre en plus de la taille indiquée. 
Pour une femme à stature égale, le chiffre n'est que 
2 litres, et l'accroissement par centimètre 3 centilitres. 

3° Un écart de 5 centilitres ne permet pas encore de 
conclure à l'existence d'une maladie pulmonaire. 
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4"" La spirométrie ne se substitue pas, mais s'ajoute aux 
autres méthodes physiques d'investigation. 

5** Elle est d'un secours utile pour diagnostiquer les 
affections organiques du poumon à leur début, et devrait 
être employée par les conseils de révision, les sociétés 
d'assurance sur la vie, etc. 

6" Elle découvre la luberculisation à une époque où 
aucun autre procédé de diagnostic ne la révèle. 

T Elle assure le diagnostic de la phlhisie confirmée, et 
elle sert à en mesurer l'étendue, la marche, le progrès ou 
l'amélioration. 

8** La spirométrie peut rendre des services dans les 
cas de pleurésie et de pneumonie, d'empyème, d'œdème 
pulmonaire, d'hydrothorax. 

9** Dans les laryngites et les bronchites, lorsque la di- 
minution de la capacité thoracique est considérable, elle 
témoigne de la coïncidence d'une lésion du tissu pulmo- 
naire. 

10** Les affections du cœur, exemptes de complications, 
ne modifient pas la capacité aérienne du thorax. 

il** Les déviations prononcées du rachis la diminuent. 

12° Les tumeurs abdominales diminuent le volume 
d'air expiré; la grossesse paraît faire exception à cette loi 
(100 observations). 

13° L'influence de la faiblesse générale est insigni- 
fiante. 

14° La spirométrie rend un grand service quand elle 
dissipe la crainte de la tubercuHsation commençante. 

' D'un travail important et consciencieux qu'il a publié 
sur ce sujet, Hecht (1) conclut : 

1° La spirométrie convenablement employée fait con- 
naître la capacité respiratoire (ou pulmonaire vitale). 

2° La capacité pulmonaire vitale ne varie pas sensi- 

(I) Hecht, Essai sur le spiromètre y thèse de Strasbourg, 1855. 
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blement chez les personnes qui se trouvent dans des 
condilions identiques de taille, d'âge et de sexe. 

3° Toute personne qui ne jouit pas de la capacité pul- 
monaire vitale que comporte sa taille et chez laquelle 
cette diminution n'est pas expliquée par l'âge, le sexe, ou 
uneobésité trop considérable, peut être considérée comme 
affectée d'une maladie de poitrine, ou du moins comme 
infiniment prédisposée à en contracter une. 

- 4-° Dans la phlhisie pulmonaire, le spiromètre donne 
des indications précieuses à une époque où les autres 
modes d'investigation n'apprennent rien. 

5° Tout en appréciant à leur juste valeur la percus- 
sion, l'auscultation, etc., nous croyons que la spirométrie, 
adoptée dans le diagnostic des maladies de poitrine, y 
rendra de véritables services. 

Est-il possible d'admettre que les quelques granulations 
tuberculeuses microscopiques du début de la phthisie 
pulmonaire puissent modifier la capacité respiratoire? 
Nous ne le croyons pas. 

D'après Bonnet (de Lyon), on ne peut hésiter à recon- 
naître un trouble grave dans les fonctions respiratoires, 
et à présumer des lésions anatoraiques, dès que le plus 
grand volume d'air que puisse rejeter un adulte en une 
seule expiration tombe à deux litres, un litre et demi, un 
litre et surtout à un demi-litre, comme on le voit dans 
les phthisies très-avancées et dans les pneumonies dou- 
bles. Alors il n'est plus besoin d'instruments fragiles, coû- 
teux, délicats et embarrassants pour asseoir le diagnos- 
tic; il suffit d'avoir une oreille et des doigts. Néanmoins 
la spirométrie représente un effort considérable dans le 
SL'iis de la [iircision de la physiologie pathologique, elle 
nous parait mériter à ce titre une place dans l'arseiial 
médical. 

fluicliinsoii (1846) (l) est pour ainsi dire l'inventeur 

(1) Duicliûiâuii, fJn Ihe eapadly oflhelnngt aad on (fte respiratory Juik- 
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du spiromètre. Les travaux qui ont précédé les siens sur 
ce sujet étaient insignifiants : 

i** Spiromètre de Hutchinson. — Le spiromètre de 
Hutchinson (fig. 30 et 31) est construit sur le modèle du 
gazomètre des usines à gaz. Il consiste en une cloche 
renversée ou gazomètre, 20, plongeant dans un réservoir 
d'égale hauteur rempli d'eau. Deux montants, 9 et 10, 
surmontent ce réservoir, s'élèvent à une hauteur égale à 
la sienne, et supportent chacun à leur extrémité une pou- 
lie, 18. Sur chacune de ces poulies repose une corde, 11, 
qui attachée par l'un de ses bouts au gazomètre, soutient 
par l'autre un contre-poids, 12. Le gazomètre est ainsi 
équilibré à tous les moments de l'expérience. Une règle 
graduée, 15, qui se meut devant un index, 3, fixé au 
bord supérieur du réservoir, indique la hauteur à la- 
quelle le gazomètre s'élève. Un tube en U perce le réser- 
voir à sa base; l'une des branches de ce tube remonte 
jusqu'au fond du gazomètre ; l'autre, munie d'un ajutage 
en caoutchouc et d'un embout, va à la bouche du sujet 
en expérience; c'est le tube respiratoire, 14. Un robinet 
ou une soupape permet l'entrée de l'air dans ce tube et 
s'oppose à sa sortie. Un manomètre à liquide coloré, 6, 7, 
indique la différence de pression qui peut exister entre 
l'extérieur et l'air recueilli par le gazomètre; c'est un 
tube de verre en U, dont l'une des branches s'ouvre à 
l'extérieur, et l'autre dans le gazomètre au-dessus du ni- 
veau du liquide contenu dans le réservoir.. Un thermo- 
mètre, 13, donne la température intérieure de l'appareil. 
Au fond du gazomètre est une ouverture, 16, fermée par 
un bouchon ou un robinet, 17, qui permet de vider l'in- 
strument une fois l'expérience terminée, 
. Le maniement est simple : le sujet fait une inspira- 

tion8{Med. chir. transactUfns, London, 1846, t. XXIX, p. 137). —Voyez Tana- 
lyse faite par Lasègue, dans les Archives générales de médecine, 1846, ei 
Beaunis, Eléflients de physlologief Paris, 1^6. ^ . * - 
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lioQ, applique l'cmboul contre sa bouche et expire dans 
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U ùgun 30 repréîonic l'appareil an ddtiul de l'eip^eiKe. — la figure 31 repHiKUte U 
mime appareil à lu Dn de l'expi'iHence. — 3, Indei fiid au résoTTCiir infiirieur el indi- 
quant Hir la régie graduée ii, mobile nvcc le gwnmtlre 31), le thenain parcouru par M 
gazaiDCIre i^iiand iJ ï'cltve. Cet index indique, ptr conïé'iiienl. le voViine du fax intro- 
duit dans TappareiL — 7. UanomËtre h lii|uide coloré indii[ibnl la diiférence de pression 
qui peut eiialer entre i'eiléricur et l'air recueilli dans le gacomèlre. — 8, B. I>, 9, Tige) 
lertant de guides à l'aiccnsicin dn gaiomèlre. — 10, BiU aur leqgd est Giée une ponli* 

18, 18, -~ 13, il. Gontre-poid) attaches aux eordei. — 13. Tiwrniomëlre donnant la teD- 
pérnlure inlérieurc de k (loche. — U, 14. Tube respiratoire. — ib, HËgIo graduée fixée 
an gauHU^Ire et mobile avec lui. ~ 16. OiiverLure supérieure du gniomôlre. — 17, Bon- 
Si), Gaiomèlre ou clocho. • 

le tube, et par conséquent dans le gazomètre qu'il sou- 
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lève. Lorsque Texpiralion est terminée, la soupape du 
tube respiratoire enferme Tair expiré. L'opérateur lit 
alors sur l'échelle à quel degré correspond l'index. L'é- 
chelle indique des centilitres. L'opérateur devra dans 
son calcul tenir compte de la pression et de la tem- 
pérature. Pour la pression en soulevant ou abais- 
sant un peu à la main le gazomètre on égalise les co- 
lonnes liquides du manomètre. Quant à la température, 
les livres de physique donnent des tables qui permettent 
de ramener les volumes de gaz aux diverses températures, 
aux volumes à une température fixe. 

2** Spiromètre de Hutchinson^ modifié par lui-même (1). 
— Hutchinson s'est encore servi d'un spiromètre dit à 
cadran. C'est en somme l'instrument que nous venons 
de décrire, caché dans une cage do bois, ayant la forme 
d'une pyramide tronquée à quatre faces. L'échelle est 
remplacée par un cadran dont l'aiguille est mue à l'aide 
d'un mécanisme par les mouvements de la cloche. 
Une tige métallique traverse la cage en bois et com- 
mande le robinet fixé au.fond du gazomètre. Le robinet 
qui règle l'entrée de l'air dans le tube respiratoire, le 
manomètre et le thermomètre sont à l'extérieur. 

3** Spiromètre de Wintrich. — C'est encore un spi- 
romètre d'Hutchinson modifié. Les deux montants sont 
remplacés par un seul qui supporte une seule corde at- 
tachée au centre du fond du gazomètre et un seul contre- 
poids. L'échelle est placée sur le gazomètre, et l'index au 
bord supérieur du réservoir. Enfin, une lame de verre 
enclavée dans la paroi du réservoir permet d'apprécier le 
niveau de l'eau dans l'instrument. 

4° Spiromètre de Schnepf (2). — Le spiromètre de 
Schnepf est construit, comme ceux d'Hutchinson, de 

(1) Hecht, Essai sur le spiromètre ; thèse de Strasbourg, 1855. 
{% Schnepf, Noie sur un nouveau spiromèlre (Vune simplicité et (fune sensU 
hiUté extrême, {Comptes rendus de V Académie des sciences, 1856 ) . 



80 



PROCÉDÉS D'EXPLORATION DES ORGANES RESPIRATOIRES. 



Wintrich, etc., sur le modèle des gazomètres des usines 
à gaz, mais il présente plusieurs modifications avanta- 
geuses. L'auteur le décrit 
ainsi (fig. 32) : <î:Un cylin- 
dre en laiton V, ayant O'^jSô 
de haut, etO^'jlS de dia- 
mètre, fermé seulement à 
sa partie inférieure, à la- 
quelle est soudé un socle 
également cylindrique, sert 
de récipient : un tube T de 
O"", 01 5 de diamètre s'élève 
verticalement dans Taxe du 
récipient, traverse le fond, 
se coude dans le socle, d'où 
il sort pour se continuer 
avec un tube en caout- 
chouc d'une longueur va- 
riable, mais terminé par 
une embouchure légère- 
ment conique A ; c'est le 
tube respiratoire. Une 
cloche cylindrique C, en 
laiton, de 0''^,30 de haut 
et de 0",16 de diamè- 
tre, est renversée sur le 
récipient plein d'eau; elle 
est maintenue, dans toutes 
ses positions, dans un équi- 
libre stable, au moyen 
d'un contre-poids P et 
d'une chaîne S qui passe sur une poulie R, et dont les an- 
neaux, inégaux en poids, compensent les variations que 
.subit le poids de la cloche suivant qu'elle plonge plus 
ou moins dans l'eau du récipient. L'échelle L, dont les 




Fig . 32. — Spiromètre de Schnepf. 

V, Cylindre de laiton. — TT, Tube respira- 
toire. — A, Embout du tube respiratoire. 
— C, Cloche ou gazomètre. — P. Contre- 
poids. — S, Chaîne, — R, Poulie. — L, 
Échelle. — M, Montant. — G, Gaîne qui 
soutient l'échelle. — N, Surface du liquide 
contenu dans le rësenroir. — E, Fond du 
gazomètre. — 0, Partie inférieure ouverte 
du gazomètre. 
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divisions de à 5 500 correspondent à des centimètres 
cubes, est fixée sur le montant M qui soutient la poulie, 
et qui s'adapte avec précision par la gaine G sur le réci- 
pient. » Le manuel opératoire se comprend facilement. 

Le tube respiratoire ne comporte ni robinets ni cour- 
bures, et l'air de la cloche avant l'inspiration et après 
l'expiration se trouve avoir la même tension, sous 
la même pression, de là l'inutilité d'un manomètre, 
le rétablissement spontané du niveau de l'eau dans 
le récipient et la cloche, et la possibilité d'avoir une 
échelle immobile. La disposition de la chaîne est aussi 
fort remarquable. 

Les spiromètres de Hutchinson, de Wintrich et de 
Schnepf sont tous les trois passibles du même re- 
proche : ils sont tous lourds, paresseux et inertes. 
Ces défauts sont pourtant très-atténués dans l'instrument 
de Schnepf. 




<j^T^ 



S" Pnéomètre de J. Maréchal, de Brest (1) (fig. 33, 
34, 35. — Cet instrument consiste essentiellement en 

(i) Maréchal, ConstdèraUona médianes lur lei apprenti» canortnien du vais— 

*eiUi-éaile le LouisXlV [Archive» de médecine navale, juinlSGS; t. IX, p.453J. 

R. lEANNEL. Diagnostic. 6 
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un baromètre métallique (fig. 34) formé par un tube 
aplati et courbe, fermé à ses deux extrémités, dont l'in- 
curvation s'accentue ou s'efface suivant le degré de la 
pression intérieure qu'il supporte. Au milieu du baro- 
mètre est soudé un petit tube cylindrique communiquant 




Fip. 34. — Pnéomùtrc de Maréchal (de Brest)'. 
Dâposilion du baromblrc méuUiquc. — Diipo^iùoD iolérifura des aiguilles dn cidran. 

d'une part avec sa cavité, d'autre part avec un récipient 
de capacilé environ deux cents fois supérieure à la sienne. 
L'auteur ajoute : a Un tube en caoutchouc muni 
d'une embouchure assez large, communique à son tour 
avec le récipient ; mais avant il se bifurque, et des ro- 
binets peuvent à volonté faire passer l'air par l'une ou 
l'autre voie, suivant qu'il s'agit de mesurer la force d'ins- 
piration ou celle d'expiration. 
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B Des soupapes en caoutchouc convenablement dis- 
posées au-dessous des robinets ont pour but de remédier 
à la cessation brusque de l'effort maximum qui pressait 
sur l'instrument dans un sens ou dans l'autre. Une 
aiguille indicatrice, reliée aux deux extrémités du tube 
barométrique, dont elle traduit la course, se meut sur un 




rig. 35. — PnéDDièlre de Maréchitl (Je Brest). Cadran. 



cadran (fig. 35), en entraînant avec elle des aiguilles à 
maxima. Celles-ci permettent de lire, môme après le re- 
tour de l'aiguille principale au zéro de l'instrument, le 
nombre de degrés qui représentent la force inspiratrice 
ou expiratrice. Chaque degré est équivalent au poids de 
i centimètre cube de mercure. » 

Nous n'avons pu voir le pnéomètre de Maréchal, et 
nous sommes réduit à emprunter cette description au 
travail publié par cet auteur dans les Archives de méde- 
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cine navale. Nous ne doutons pas que Maréchal n'ait bien 
conçu ce qu'il voulait nous expliquer dans le passage que 
nous citons; mais l'a-t-il énoncé bien clairement? Son 
explication fait-elle bien voir, comprendre le jeu de tous 
leà organes de son appareil? 

Le pnéomètre traduit sans doute la valeur exacte des 
puissances inspiratrices et expiratrices, et c'est bien là 
tout ce que lui demandait son auteur; mais peut-il servir 
de spiromètre? Peut-il mesurer ce que nous avons défini 
par capacité respiratoire? Évidemment non, car il néces- 
site des efforts pour étendre le tube barométrique et ne 
permet pas la satisfaction complète de l'expiration. 

6"" Pneumo-dynamomètre de Mathieu. — Le pneumo- 
dynamomètre de Mathieu (fig. 36) n'est pas plus un spiro- 




Fig. 36. — Pneumo-dynamomètre de Mathieu. 

A embout du tube respiratoire. — B plaque s'appliquant sur les lèvres. — C tige J 

commandant l'aig^uille du dynamomètre. 

mètre que le pnéomètre de Maréchal ; il ne donne pas 
le chiffre de la capacité respiratoire, mais bien la mesure 
de la force des muscles expirateurs. C'est, en somme, un 
dynamomètre vésical adapté à un tube respiratoire AB. 

En soufflant par l'embouchure A, la plaque B étant 
appliquée sur les lèvres, on fait saillir plus ou moins la 
tige C hors du tube. Cette tige commande l'aiguille d'un 
cadran; elle est maintenue dans le tube par un ressort 
à boudin. 

T Spiromètre de Boudin. — Le spiromètre de Bou- 
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din (fig. 37 et 38) est une vessie en caoutchouc à parois 
molles, affaissées et aplaties sur elles-mêmes, lorsque 
l'air n'y est pas introduit de force. Cette vessie, munie 




Fig. 37. — Spiramètre de Boudin non gonflé (Modèle Galante). 



d'un tube respiratoire, est supporté par un cadre d'acier 
percé d'un trou à sa partie supérieure. Ce trou laisse 
passer à frottements très-doux une règle graduée en bois 
fixée au milieu de la paroi supérieure de la vessie. 




Fig. 3i, — Spiromètre de Boudin gontlê. (Modèle Galante.) 

Le sujet fait une expiration dans le tube, la vessie se 
gonQe; mais comme sa paroi inférieure rencontre le cadre 
d'acier, elle ne peut s'étendre de ce côté ; tout le mouve- 
ment d'expansion se fait alors vers la partie supérieure 
et soulève la règle graduée. 

Cet appareil est mauvais. En effet, le caoutchouc ré- 



.i:i:i.\s r;.x iî>r :»;:• il-'-iiiji. âi :rtî:^vc Ltérieure dans 
^i "r-'»* 'f."jt i iiâi-riti jLr-\L:L î*f rr^rt^rîtrcoe. Il en ré- 
v;/.t . .»t iiubritt >t.^± itî il -v'- ^*^ oorresponJ pas à 
vsjt .wr'Wtt i;t :.t- -^.r. I»t :t :>. ..i ^fss^e :eî:U en se tzonOanf, 
'^%^r..:/^ Ut d-'utn^rii— L 1 i j.ù: 'UL [iLoavement d'ex- 
:;tr.-i.j;. r.. nVc ris :.:cl:i:z^ r:«r ii^irr-^Le, et pai* con- 
-K:\',*i'": trr-*::' iizs rii'L«.a.j-C ^CLr'iciiécriqiie, erreur 
r.. Tî. ; -■ --r -V-r -jr fi ::.i_: .'-L^ ; :e le «i^;^ d'expan- 
•ti,''. >, -1 v^^îe -i^^u :'^5 ::->î:rrrjLl'e- En outre, cet 
l;'.-,r..v.- r.: :.^:^^::i iz -.lici ie Li part du sujet pour 
f^f',:. ,:"-, l^.^y'.':.- i^ c^i: i:._l.U': et ce jvrmet pas la sa- 

,*'\*< .,.•,.! •:•. ; i.'-z • ^1 il.*r: f \ . _ j.-,. lT?- 

^' >;:'.'':.■-♦'.>: i <*:: ;'-'r-f v J/:;''.V^. — Mathieu acon- 
.^V /l u:. i:!:::r.>re L'è^-sîm/.e ;vii se nippt>x"he de l'in- 
-r'.r.'.-r.t i^ B: illn. Cest ua s^.vifilèt, ivndu aussi léger 
T'"^ P' ->». î-r, d:rj Tun des p'^iteaiix est fixe et Fautre 
\.:p:^. ^'X u.j\'A^ d-^vân'. une échelle gruiiiêe: au bec est 
^.J^îpV; f.ri tuhe respiratoire uiuui d'un euilnjul, La légè- 
ff'J/: (U: toutes les pièces du souillet, l'absence de toute 
hU'Xir'it/' rendent trtrs-iaiL»le reîïort à laii^e pour amener 
h (ïilhtdïh^i et pemiellenl la satisfaction à peu près 
('/fU\\)VKi('. (h Facte expiratoire. 

if Pneumaiomètre deBortnet, Je Lyon t b. — En 1856, 
iU^uTU'À^ de Lyon, présentait à TAcadéraie des sciences, 
,V;us Je ni^^rne nom de pneumatomètre, un nouveau 
»fm'om/;tre construit sur le principe du compteur à gaz (2). 

Vu cylindre-enveloppe creux aaaa (fig. 39), supporte 
un axe sur lequel se meut une roue à augets bbbb. Cette 
roue k au^cLs se compose de quatre boîtes prismatiques 



(i) iUfnwii (tin lyonjf A jyplication du compteur d gai à la mesure de la res- 
piration i Comptes rendus de V Académie des sciences, 1851. t. XLU, p. 519, 

Ci) yifynz Dictionnaire des Arts et Manufactures de Labonlaye, arl. EcLAi- 
IIAOK, 
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triangulaires en communication d'une part avec une loge 
cylindrique centrale, d'autre part avec la cavité du 
cylindre-enveloppe par Torifice d. Le gaz arrive dans la loge 
centrale de la roue à augets et sort par une ouverture 
pratiquée à la partie supérieure du cylindre-enveloppe. 
L'appareil est rempli d'eau jusque un peu au-dessus de 
Taxe, de manière qu'il y ait toujours hors de l'eau une 




liyiiiinffliiiwiif 



Y\%, 39. — Schéma du compteur à gaz. 

aaaa cylindre-enveloppe. — hbbh roue à au{|^ets. — bdc un des augets. — d orifice 
de communication de l'iuget bdc avec la cavité du cylindre-enveloppe. — La flèche 
située en dessous de de indique la direction prise pur le gaz venant du cylindre central 
dans l'un des augets b. L'autre flèche indique la direction prise par le gaz pour passer 
de l'auget b dans le cylindre-enveloppe. 

ouverture de communication entre le cylindre central et 
l'un des augets, qu'il n'y en ait jamais qu'une, et que 
cette ouverture soit celle qui communique avec un auget 
actuellement sous l'eau. 

Le gaz arrive dans le cylindre central, passe par le 
seul orifice qui lui soit offert, soulève l'auget par l'effet 
de la pression, et le remplit. Mais, dès que l'orifice d de 
communication de l'auget avec la cavité du cylindre-enve- 
loppe émerge de l'eau, l'orifice de communication du 
même auget avec le cylindre central rentre sous l'eau, et 
un autre auget se met en communication avec le cylindre 
central. 

Une aiguille marque sur un cadran le nombre de tours 
et de fractions de tours exécutés par le cylindre central, 
par conséquent le nombre de fois que chacun des augets 
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s'est empli et vidé, soit la quantité de gaz qui a passé. 

Excellent appareil pour l'industrie, le compteur à gaz 
constitue un médiocre spiromètre qui présente le défaut 
de bien d'autres, celui d'exiger un effort qui mette le 
système en mouvement. En donnant à l'appareil le plus 
de légèreté possible, on peut cependant atténuer ce dé- 
faut; mais on ne peut arriver à supprimer la résistance 
que l'eau oppose aux ailes des augets pendant leurs mou- 
vements de rotation. 

10' Pneusimètrc à hélice dej. Guillet (1). — En 1856, 




Fig. 40.'— Pneusimètrc à liélice de Jules Guiliel. 
ube res]Mroloirc. - UTDDInbe felfiraloi» . — TD porlign drc 
lis de l'aie. — B s( F rooes dentdes. — R cadran romiiuDdl 



Guillet a imaginé un spiromètre très-portatif constniit 
sur le modèle de l'anémomètre de Combes, qu'il a appelé 
pneasimètre à hélice (figure 40). Cet instrument se com- 

()) J. Gulllel, Dacrlption itun nouveau tpiromilre {BttlUtât de l'Académie 
de médecine, 1666, (. VU, p. 9S3J. Rapport par BouiUaud ((. XXII, p. 3U3). 
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pose d'un tube UTDD muni d'un embout.U; ce tube 
offre une portion flexible UT, une portion r^ide TD et 
enfin une portion incurvée DD également rigide. Dans 
l'intérieur de la portion droite rigide TD est un axe AA 
supporté par une traverse : cet axe se prolonge jusque 
dans la portion incurvée DD, dont il rencontre la 
paroi concave en G ; il traverse cette paroi à frottements 
très-doux. A l'extrémité intérieure de l'axe est une hélice 
à ailes délicates en mica, à l'extrémité extérieure un pas 
de vis G. Gette extrémité extérieure et tous les organes qui 
suivent sont contenus dans une caisse métallique. Le pas 
de vis commande deux roues dentées E et F à axes con- 
centriques mais indépendants e et /. L'une porte l'aiguille 
P d'un compteur qui marque sur un cadran fixe S, divisé 
en autant de parties que la roue a de dents, soit 50, les 
unités du nombre de tours de l'hélice ; l'autre roue dentée 
n'a que 48 dents; par conséquent lorsque la première E, 
qui a 50 dents, a fait un tour complet, la seconde, com- 
mandée par le même pas de vis, n'ayant que 48 dents, a fait 
un tour plus 2/48, soit 1/24. Gette seconde zone F porte un 
cadran mobile R divisé en 24 parties, et chaque fois que 
l'hélice fait 50 tours, l'aiguille se déplace, par rapport à ce 
cadran mobile d'une division ; en un mot, en lisant sur le 
cadran R on aie nombre de fois que l'aiguille P a parcouru 
de tours complets du cadran S ; en lisant sur le cadran S 
on a les fractions de tours parcourus par l'aiguille sur ce 
cadran. Puisque le cadran R porte 24 divisions le com- 
pteur enregistre donc le nombre de tours de l'aiguille P, 
par conséquent de l'hélice B de 1 à 1200 (24 x 50). La 
eonstruction de ce pneusimètre rappelle à la fois la sirène 
de Gagniard-Latour et surtout l'anémomètre de Gombes. 
En supposant, pour donner un exemple, que les zéros 
des deux cadrans coïncident et que l'aiguille soit aussi 
au zéro; pour obtenir le nombre de tours qu'aura faits 
l'hélice, après avoir soufflé par l'embout de la portion 
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droite du cylindre, on n'a qu'à noter le nombre de divi- 
sions qu'a parcouru l'aiguille sur la cadran mobile et sur 
le cadran fixe. Si le premier de ces nombres égale 21 et 
le second 14, l'hélice aura fait 21 x 50 + 14, c'est-à- 
dire 1064 tours. Sachant d'ailleurs que l'instrument donne 
passage à 3 centimètres cubes d'air pour chaque tour 
d'hélice, il sera passé alors 1064 x 3 ou 3 litres 192 d'air 
par le spiromètre. Chaque pneusimètre a d'ailleurs son 
coefficient déterminé pour le cas d'une vitesse correspon- 
dant au moins à un demi-litre par seconde, vitesse in- 
férieure à celle de l'air pendant la respiration. 

Cet instrument nécessite bien un effort, mais cet effort, 
égal à une pression inférieure à un demi-millimètre d'eau, 
est insignifiant. Le pneusimètre de J. Guillet peut donc 
être considéré comme bien supérieur à tous les appareils 
que nous avons décrits jusqu'à présent. 

11° Appareil de Marey pour enregistrer les mouve- 
ments de l'air inspiré ou expiré. — Un grand réservoir 
de 200 litres de capacité environ est muni de deux tubu- 
lures ; à l'une s'adapte un tube qui se rend au tambour 
d'un polygraphe (voy. plus loin). A chaque inspiration 
l'air du réservoir se raréfie ; cette raréfaction transmise, 
par le tube au tambour, produit une chute du levier ; à 
chaque expiration la pression augmente dans le réservoir 
et le tambour, d'où ascension du levier. 

Une autre disposition meilleure est la suivante : même 
réservoir avec mêmes embouchures, l'une munie d'un 
tube respiratoire; dans le réservoir une ampoule de caout- 
chouc gonflée mais non distendue; cette ampoule com- 
munique par un tube qui passe par la seconde tubulure du 
réservoir, à laquelle il s'adapte hermétiquement avec un 
tambour de polygraphe. Chaque inspiration raréfiant l'air 
du réservoir, l'ampoule intérieure se gonfle et le tambour 
se déprime. Chaque expiration augmentant la pression 
dans le réservoir, l'ampoule se déprime et le tambour se 
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gonfle. On obtient ainsi un tracé graphique, véritable tracé 
spironiétrique. Pour en conclure plus exactement le chif- 
fre de la capacité pulmonaire, il faut cependant faire 
l'expérience complémentaire que voici : mettez le réser- 
voir en communication avec le tube respiratoire d'un 
spiromètre de Hutchinson rempli d'air; pressez avec la 
main sur la cloche jusqu'à ce que l'air expulsé ait sou- 
levé le levier enregistreur au niveau du maximum de la 
courbe obtenue; notez la capacité indiquée alors par 
l'échelle; soulevez ensuite la cloche jusqu'à ce que le 
levier soit redescendu au niveau minimum de la courbe 
et notez de nouveau le degré spirométrique indiqué par 
l'échelle. De ces deux notations extrêmes se déduit le 
volume de l'air qui est passé du réservoir dans la cloche 
pour produire l'écart du levier dont on cherchait la valeur 
en litres et en centihtres. 

12° Tube branché de Marey (1). — C'est un tube par 
lequel on respire et qui communique directement avec 
le tambour d'un enregistreur au moyen d'un tube plus 
petit branché sur son trajet. 

Les mouvements respiratoires établissent dans le tube 
par lequel respire le sujet en expérience des courants 
d'air successifs, qui augmentent ou diminuent la pression 
dans, l'ampoule du polygraphe. 

13° Anapnographe deBergeon etKastus (2). — L'anap- 
nographe (fig. 41) donne à la fois la durée des mouve- 
ments d'inspiration et d'expiration, les variations de pres- 
sion du courant d'air à tous les instants de la respiration 
et le débit de la pompe thoracique, c'est-à-dire la quan- 
tité d'air inspiré ou expiré. Nous ne pouvons donner ici 
que la description générale de cet appareil délicat et ren- 
voyons, pour les détails, au travail publié par les auteurs. 

(1) Marey, Gazette hebdomadairey 1868, p. 580, note 3, 2® colonne. 

(2) Bergeon et Kastus, Recherches sur la physiologie médicale de la respi- 
ration à l'aide d*un nouvel instrument t V anapnographe. Paris, 1869. 
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Au sommet d'une colonne de laiton de 0",15 à 0",20 
de hauteur, dont le socle est formé par un enregistreur 
à cylindre semblable à celui du cardiographe, est une 
boite métallique carrée d'environ O^fii de côté et de 
CjOS d'épaisseur. Le plafond de cette boîte présente en 
son milieu une arête vive de chaque côté de laquelle il 
décrit une courbe parabolique à concavité inlérieure. Une 
valve verticale V, dont te bord supérieur taillé en biseau 
est placé en regard et aussi près que possible de l'arête, 
divise la boite en deux compartiments égaux sans com- 




Fig. il. -~ Anapnograplie de Bcrgeon et Kaslus. 

A oriBce du lube respiratoire. — V valve. — HR boutoni de régljge dei ressort». - ■ 

S eitrëoùi^ du levier écrivanl. 

munication de l'un avec l'autre lorsque la valve est au repos 
dans le plan vertical. Cette valve, qui est une mince lame 

(1) Celte figure représente l'appareil primitif; elle donne une idée surBsanto 
de l'niiapnDgraphie. 
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d'aluminium d'une légèreté extrême, est mobile avec un 
axe horizontal auquel elle est fixée près de son bord in- 
férieur. Au repos de l'appareil, elle est équilibrée dans la 
position verticale, par deux ressorts très-doux et par le 
levier dont il va être question. 

Au-dessous et à une certaine distance de l'axe, la valve 
présente deux petits crochets exactement opposés. Deux 
ressorts à boudin antagonistes en partent et viennent par 
leur extrémité se fixer à des boutons de réglage qui per- 
mettent de tendre plus ou moins mais toujours également 
ces ressorts. L'un des ressorts est tendu, de telle sorte 
qu'il ne puisse jamais permettre à la valve, sous l'action 
d'une respiration même très-forte, un écartement de plus 
de 5 degrés; le second est alors amené, au moyen d'un 
bouton de réglage R, à une tension parfaitement égale au 
premier, ce dont on s'assure en voyant si la valve est 
placée exactement dans le plan vertical en face de l'arête 
du plafond. 

Les extrémités de l'axe, terminées en pointe, traver- 
sent à frottements très-doux les parois de la boîte et sont 
reçues dans deux chapes creusées dans des vis d'acier 
bien trempé serrées de façon à obtenir le contact des 
pointes au fond de leur cavité. Tout mouvement de laté- 
ralité est ainsi évité; les frottements sont diminués, car 
ce sont les extrémités pointues de l'axe qui portent dans 
le fond des chapes. Partant de l'axe avec lequel il fait 
corps, reliant ainsi l'indicateur ou la valve à l'enregis- 
treur, se trouve le levier écrivant S parallèle à la valve. Ce 
levier est vertical; cette direction verticale et parallèle à la 
valve présente, sur la direction horizontale ou perpendi- 
culaire, l'avantage de supprimer la nécessité d'un contre- 
poids et par conséquent de diminuer la masse et l'inertie 
de l'appareil. En second lieu, un levier horizontal équili- 
bré n'aurait repris la position d'équilibre que par une série 
d'oscillations, il n'eût été que dans un équilibre instable. 
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Des deux parois de la boîte parallèles à la valve, Tune 
est absente, l'autre est perforée d'une large ouverture cir- 
culaire à laquelle s'adapte le tube respiratoire. 

L'enregistreur n'offre rien de bien particulier; il déroule 
son papier horizontalement en face de la plume du levier. 

L'embout (fig. 42) est appliqué sur le nez, conduit res- 
piratoire physiologique. Il se compose, comme une sorte 





HûBcRT ETCOLUN 
Fig. 42. — Embout de Tanapnograplie (Deux modèles). 

de trompe, d'une partie évasée dans laquelle on place le 
nez et d'un tube inextensible qui va à la boîte métaUique. 

Nous ne saurions trop recommander cet appareil dont 
la délicatesse et l'exactitude égalent le facile maniement. 

14° Procédé de Gréhant (1). — Gréhant, reconnaissant 
que ni les spiromètres ni l'anapnographe, ni aucun autre 
instrument ne permettent de déterminer la capacité pul- 
monaire absolue, emploie la méthode suivante : 

Il admet d'abord, ce qui cependant n'est pas rigoureu- 
sement vrai (Regnault et Reiset (2) l'ont démontré) , que 
l'hydrogène n'est pas sensiblement absorbé dans les pou- 
mons. Dès lors, il fait inspirer un volume détenjiiné d'hy- 
drogène et enjoint d'exécuter plusieurs mouvements 
respiratoires, en ayant soin de faire passer le gaz de l'ex- 
piration dans un vase clos sous une cloche renversée sur 
l'eau et de faire aspirer ces mêmes gaz pendant l'inspira- 
tion en évitant soigneusement l'introduction de l'air ex- 
térieur dans les poumons ou sous la cloche. Après cinq 

(1) Gréhant, Recherclies physiques sur la respiration de Vhomme, Thèse. 
Paris, 1864. 

(2) Regnault et Reiset, Recherches chimiques sur la respiration des animaux 
des diverses classes, (Ann, de chimie et de physique f 1849.) 
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OU six mouvements respiratoires, le mélange de l'hydro- 
gène et des gaz des poumons est homogène. Il en re- 
cueille une certaine quantité et en dose l'hydrogène. Si x 
est la capacité pulmonaire, v le volume d'hydrogène res- 
piré; V le volume du mélange soumis à l'analyse, v le 
volume d'hydrogène contenu dans ce mélange, on a: 

^ F . Vv 

—=-7 d'où il est aisé de tirer x= —r- 

Appareil. — On peut employer pour faire la mesure une 
cloche à robinet quelconque ; mais une cloche à robinet à 
trois voies permet d'établir facilement la communication 
entre la bouche et l'atmosphère ou la cloche et de faire 
l'inspiration de Thydrogène aussitôt l'expiration dans l'air 
terminée. Il faut se garder avec grand soin d'approcher du 
sujet n'importe quel corps en ignition sous peine de faire 
détonner dans ses poumons le mélange d'air et d'hydro- 
gène. Ce procédé nous paraît d'ailleurs absolument inap- 
plicable. 

15° Procédé de spirométrie de Bouchut. Spirométrie 
automatique (1). — « On peut se passer de tout appareil 
mécanique pour faire la spirométrie, et s'il ne s'agit que 
de savoir quelle est la capacité approximative des pou- 
mons, on pourra employer mon procédé, qui est le 
plus simple de tous. Le médecin met son oreille sur un 
des côtés de la poitrine d'une personne debout ou assise, 
puis il lui enjoint de compter à haute voix depuis un jus- 
qu'à 100, pendant que lui-même tient compte du nom- 
bre des inspirations qui se produisent dans ce laps de 
temps. Cela varie de quatre à cinq chez l'homme bien 
portant, tandis que, chez les sujets malades de pleurésie 
et notamment chez les phthisiques, le nombre des mou- 
vements inspiratoires qui ont liçu est de 8 à 9 et quelque- 

(1) Bouchut, Pathologie générale. 3e édition, 1875, p. 870. 
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fois de 30 à 40. J'ai même vu des cas de pleurésie où les 
malades étaient obligés de respirer entre chaque chiffre 
prononcé par eux. C'est ce que j'ai appelé spirométrie 
automatique. Elle n'a rien de rigoureux, mais elle donne 
la mesure de la gêne respiratoire. » Nous croyons néces- 
saire de tenir compte du temps employé par le sujet 
pour compter jusqu'à 100, le nombre des inspirations 
devant être évidemment proportionnel à la rapidité avec 
laquelle se fera l'opération. Nous ne saurions, du reste, 
trop recommander ce procédé si simple et si pratique. Au 
lieu d'appliquer Toreille sur la poitrine du sujet, on peut 
tout simplement y appliquer la main. 

Conclusion. — La spirométrie ne mérite guère jusqu'à 
présent de prendre place parmi les moyens d'investigation 
clinique. Pour la pratique journalière, le procédé de Bou- 
chut suffit amplement. Si Ton veut un chiffre spiromé- 
trique plus exact, on s'adressera au pneusimètre à hélice 
de Guillet ou au spiromètre à soufflet de Mathieu, qui est 
aussi digne de considération, mais surtout aux deux ins- 
truments de Marey et à l'anapnographe de Bergeon et 
Kastus, dont la supériorité sur tous les autres instru- 
ments du même genre est incontestable. Pour la mesure 
de la force des muscles expirateurs, le pneumo-dynamo- 
mètre de Mathieu rendra les meilleurs services. 



- § VI. PNEUMOGRAPIIIE. 

L'étude des tracés graphiques des mouvements respi- 
ratoires de la paroi thoracique constitue l'objet de la 
pneumographie ou spirographie. Marey (1), par ses tra- 
vaux sur la pneumographie physiologique, a posé les 
bases de l'étude des tracés respiratoires pathologiques. 
Mais il n'existe aucune monographie complète sur ce 

(1) Marey, Journal d'anatomie et de physiologie de Robin, 1865, p. 425. 
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dernier sujet, dont on ne saurait pourtant discuter ni 
l'intérêt ni l'importance clinique. 

Ce serait sortir de noire programme que de nous livrer 
ici à des considérations théoriques d'où ressortirait peut- 
être ia valeur diagnostique des tracés respiratoires patho- 
logiques, nous nous bornerons donc à la description des 
instruments proposés pour la pneumographie. Ces ins- 
truments sont connus sous le nom de pneumographes 
ou de spirographes. Nous décrirons le pneumographe de 
Marey, le spirographe de M'Vail, le tambour pneumogra- 
phique et un pneumographe de notre invention. 

i" Pneumographe de Marey. — Cet instrument {fig. ' 




Fig. 43. — Pneumograplio de Marcj. 



se compose d'un cylindre de caoutchouc à bases métal- 
liques dont les parois sont maintenues par un ressort à 
boudin. Au centre de chacune des bases est accrochée 
une courroie; tout l'instrument est ainsi transformé en 
une véritable ceinture. La cavité du cylindre est mise en 
communication avec le tambour du polygraphe. 

On boucle la ceinture autour du thorax à la fm d'une 
expiration forcée. Chaque mouvement inspiratoire dila- 
tant le thorax en augmente le périmètre et distend la 
ceinture et le cylindre en caoutchouc. De cette distension 
résulte une raréfaction de l'air dans la cavité du cylindre 
et du tambour du polygraphe. Ce dernier s'affaisse, en- 

II. lEjumEL. Iiia|iiMtic- 7 . 
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traînant avec lui le levier qui trace une ligne descendante 
sur le papier de l'enregistreur. Lors de Texpiration au 
contraire, le cylindre revient sur lui-même; de là, aug- 
mentation de pression dans sa cavité, distension du tam- 
bour, ascension du levier et de la ligne du tracé. 

Cet instrument n'est pas sans défauts : 

I. En bouclant ainsi une ceinture autour du thorax, 
on opère nécessairement une certaine constriction qui 
gêne jusqu'à un certain point les mouvements respira- 
toires. 

IL Les oscillations du tracé sont produites par les varia- 
tions de pression dans la cavité du cylindre et cette pres- 
sion ne varie pas uniformément. En effet, plus le cylin- 
dre de caoutchouc est distendu, plus il résiste aux forces 
qui cherchent à exagérer sa distension, si bien qu'il arrive 
un moment où il ne leur cède plus. Or, dans le mouve- 
ment d'inspiration, l'effort inspirateur, la force qui solli- 
cite la distension du cylindre va toujours s'affaiblissant 
jusqu'à ce que le mouvement ait cessé; le mouvement, 
d'abord rapide et énergique, devient successivement lent 
et faible. Il est rapide et énergique alors que le cylindre 
offre le moins de résistance; il est lent et faible alors que 
le cylindre résiste le plus. Pour le mouvement d'expira- 
tion ou de retrait, c'est l'inverse. 

III. Un troisième défaut, moins grave il est vrai, est de 
ne donner que le mouvement respiratoire général, celui 
des deux côtés à la fois. Ce n'est pas seulement en effet 
la portion du thorax située sous le cylindre qui agit; le 
cylindre seul se distend, mais sa distension est la résul- 
tante de l'influence du mouvement de dilatation sur toute 
la ceinture. 

IV. Enfin et surtout le pneumographe de Marey n'enre- 
gistre pas, croyons-nous, tous les mouvements du thorax. 
Le mouvement respiratoire n'est pas un simple mouve- 
ment de dilatation, de projection en avant de la paroi 
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thoracique semblable à celui que produirait un corps 
globuleux qui s'appliquerait d'emblée sur la face interne 
de la paroi; on dirait plutôt une boule roulant de bas en 
haut derrière cette paroi tout en s'appliquant contre elle. 
Il y a à la fois projection en avant et élévation de la cage 
thoracique. Chaque côte en effet, prise séparément, opère, 
lors de l'inspiration, un double mouvement de rotation 
autour de deux axes horizontaux distincts : l'un trans- 
versal passant par les deux articulations vertébro-costale 
et transverso -costale, l'autre antéro -postérieur passant 
par le milieu du col de la côte et son extrémité sternale. 
La rotation autour de l'axe transversal a pour effet une 
élévation en totalité dont la conséquence, en raison de 
rinchnaison de la côte d'arrière en avant et de haut en 
bas est une projection en avant de la côte et une aug- 
mentation du diamètre antéro-postérieur de la cage tho- 
racique (cet effet est surtout marqué à l'extrémité ster- 
nale). La rotation autour de l'axe antéro-postérieur, en 
raison de l'inclinaison de la côte, de dedans en dehors et 
de haut en bas, engendre de même une élévation et une 
projection en dehors des parties latérales surtout, d'où 
résulte l'agrandissement du diamètre transverse. A l'état 
physiologique, ces deux effets d'élévation et de projection 
en avant ou en dehors de la paroi thoracique sont simul- 
tanés; l'un est la conséquence de l'autre, chaque point 
de la côte décrivant un arc de cercle de bas en haut; le 
résultat est la dilatation du thorax. Le pneumographe de 
Marey traduit, en effet, un mouvement de dilatation; mais 
on voudrait retrouver et pouvoir analyser sur le tracé les 
détails et les éléments de ce mouvement complexe. 

Il est chimérique, objectera-t-on peut-être, de s'ima- 
giner que l'on puisse faire l'analyse de ces éléments sur 
des tracés obtenus avec n'importe quel appareil. A notre 
avis :sur des tracés physiologiques, cette analyse est 
difficile, il est vrai; mais, sur des tracés pathologiques, elle 
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devient plus facile; nous espérons au moins pouvoir le 
prouver plus tard. 

2° Spirographe de MVail (4). — Cet appareil est un 
pneumographe; Tenregistreur est le même que celui de 
Marey, c'est-à-dire qu'il consiste en un mouvement 
d'horlogerie faisant tourner un cylindre sur lequel s'en- 
roule une bande de papier, mais l'amplification des mou- 
vements y est obtenue par un procédé spécial. Sur une 
plaque de bois ou de laiton est fixé l'enregistreur avec son 
système de cylindres. Sur cette plaque de laiton estassu- 
jetti un support, seconde plaque de laiton, parallèle à la 
première, recouvrant le tambour d'alimentation du papier 
et venant affleurer par l'un de ses bords le cylindre enregis- 
treur proprement dit. Aux deux extrémités de ce bord 
assez long sont fixées deux roulettes qui maintiennent une 
crémaillère en contact avec une roue dentée dont il sera 
question plus loin. Au centre de ce support est un axe 
supporté par un étrier autour duquel tournent deux roues 
dentées inégales et concentriques, la plus grande ayant 
un rayon quatre ou cinq fois plus grand que la plus pe- 
tite. Entre la plus grande de ces roues et les roulettes dont 
nous avons parlé, glisse une crémaillère au milieu de 
laquelle est attachée la plume. Une seconde crémail- 
lère à laquelle est jointe une tige destinée à aller s'ap- 
pliquer contre la paroi thoracique commande la plus 
petite roue. Cette tige glisse à frottements très-doux 
dans une gaîne conductrice et est maintenue abaissée 
jusqu'à épuisement de la crémaillère qu'elle porte par un 
ressort circulaire. Cet appareil est fixé à un support dans 
une position telle que la tige destinée à s'appliquer sur 
la poitrine soit verticale. Ce support est à segments mo- 
biles qui permettent de l'approcher ou de l'éloigner. 

On comprend comment se fait l'amplification des mou- 

(l)M' Vail, The L(mcet,\o\. 1, 1868,no 10, p. 311.— Ou WalterH.'Walshc, 
Traité clinique des Maladies de la poiirinet traduit par Fonssagrives. 



PiNEUMOGRAPHlE. 101 

vements : les deux roues étant concentriques et leurs 
axes dépendant l'un de l'autre, les arcs qu'elles décrivent 
sont dans un rapport constamment égal au rapport des 
rayons. Il est dès lors facile de voir que la grande roue 
décrit des arcs égaux à ceux que décrit la petite, multi- 
pliés par le rapport des rayons — . 
En effet, A et a étant les arcs, R et r les rayons, on a : 

^ ^ J» » 1» !• 4 ^ 

— =— , d ou Ton tire A = a — 
a r r 

Cet instrument a sur le pneumographe de Marey l'a- 
vantage de donner le tracé des mouvements d'une portion 
limitée ou au moins d'un seul côté de la poitrine. Il par- 
tage avec lui le défaut de ne pas enregistrer tous les mou- 
vements du thorax ; il n'enregistre que les mouvements 
de projection en avant et point ceux d'élévation des côtés. 

3° Paul Bert (1) s'est servi, pour enregistrer les mou- 
vements respiratoires chez les animaux, d'un appareil qui 
peut aussi enregistrer les mêmes mouvements chez 
l'homme (fig. 44 et 45). « C'est, dit-il, une sorte de cap- 
sule de cuivre présentant un tube de dégagement C et 
fermée par une membrane élastique A. Sur celle-ci 
s'élève, avec l'appui d'une légère plaque d'aluminium a\ 
une tige verticale terminée par un petit plateau a. Cette 
tige passe, sans frottement, à travers un pont de cuivre 
qui la maintient. A ce pont s'attache un fil élastique qui 
tend à ramener les plateaux a et a quand ils ont été en- 
foncés du côté du tambour. 

3> On peut monter cet instrument sur un pied articulé 
(fig. 44). Alors on approche doucement le plateau a des 
parois du thorax, ou plus généralement du point mobile, 
en appuyant assez pour qu'il y ait toujours un contact 
sufïisant. On peut encore donner à l'appareil la forme 

(1) Paul Bert, Leçons sur la Physiologie comparée de la respiration, prO' 
feuées au Muséum d*histoire naturelle, Paris, 1870, ia-8 avec ùg. 
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d'une pince (fig. 45), entre les mors de laquelle on saisil 
le corps dont on veut enregistrer les mouvements. » 
Cet instrument est passible du même reproche que le 
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spirographe de M'Vail. II a sur ce dernier l'avantage de 
la simplicité. 

4° Pneumograpke de Vauteur. — Nous avons nous- 
même tenté quelques essais de pneumographie patholo- 
gique. Ayant reconnu l'insuffisance du pneumographe de 
Marey, nous avons cherché un instrument qui répondit 
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à toutes les indications posées par l'analyse physiologique 
du mouvement que nous voulions étudier, et nous nous 
sommes arrêté au dispositif suivant (fig. 46) : 

A est une tige verticale fixée par le moyen d'un écrou 
sur le couvercle de la boite B dans laquelle l'appareil dé- 
monté peut être enfermé. Sur cette tige sont deux cur- 
seurs C et D pouvant s'assujettir h l'aide d'une vis de 
pression à différentes hauteurs. 



Fig'. 46. — Pneumographe de l'auteur. 

A, tige WTtûak Oiée dans la botta B, — B, borte. ~~ Ctt D, curHnn. — E, mmilemenl 

d'horloRerie 6xé au curseur C. — F, planthclle de carton porlt-papier. — G, *rbre 

horlionldl Blé au curseur D. — H, levier porte-pluntc. — I, aiiiculatioa du laiier. — 

Au curseur C est adapté par un écrou un mouvement 
d'horlogerie E qui fait voyager une planchette porte- 
papier en carton F de 30 centimètres de long sur 7 ou 
8 de haut; ce système est, on le voit, le même que celui 
de l'enregistreur du sphygmographe de Marey. Le second 
curseur D, placé au-dessus du premier, porte un arbre 
horizontal G, muni d'une coulisse qui en permet l'allon- 
gement ou le raccourcissement. L'extrémité de l'arbre G 
est coudée deux fois à angle droit et porte l'articulation I 
du levier H parallèle à l'arbre G, dont l'extrémité hbre 
pourvue d'une plume vient osciller devant la planchette 
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de Tenregistreur. Une ventouse conique V, qui n'est 
autre qu'une palère pneumatique, porte à son sommet 
un couteau M de forme circulaire : c'est un disque de 
métal, de nacre ou d'ivoire sur lequel doit s'appuyer le 
levier en un point voisin de son articulation. 

Pour se servir de cet appareil : le sujet étant couché 
horizontalement et préalablement rassuré sur l'innocuité 
de l'opération à laquelle il va être soumis, appliquez la 
ventouse V sur le point du thorax dont vous voulez avoir 
le tracé pneumographique, en prenant soin de mettre le 
plan du couteau parallèle au plan vertical du sujet; 
placez sur une table voisine l'enregistreur et le levier 
tel que nous l'avons décrit plus haut; par le jeu du 
curseur D, mettez l'articulation du levier à la hauteur 
du couteau de la ventouse et de telle façon que le levier 
soit horizontal ; par le jeu de la coulisse de l'arbre hori- 
zontal G, mettez en contact avec le couteau le point 
voisin de l'articulation du levier facilement reconnais- 
sable, destiné à reposer sur ce couteau; enfin, élevez 
l'enregistreur à une hauteur telle que le levier oscille 
devant la planchette porte-papier. 

Il nous reste à expliquer les avantages que présente îa 
forme particulière que nous avons donnée au couteau sur 
lequel repose le levier. Pourquoi, en effet, un couteau 
rond? A propos de la discussion du pneumographe de 
Marey, nous avons fait lemarquer que le mouvement de 
dilatation du thorax devait être décomposé en deux mou- 
vements élémentaires, l'un de projection en avant, l'autre 
d'élévation. Il s'agissait donc d'enregistrer ces deux 
mouvements inséparables. Supposons dès lors que le 
levier repose sur un couteau droit et voyons ce qui se 
passe. L'inspiration a lieu, le couteau, de par le mouve- 
ment de projection directe en avant, soulève directement 
le levier, mais en même temps entraîné par le mouve- 
ment de translation en haut, il glisse sous ce levier 
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perpendiculairement à sa direction sans lui commu- 
niquer son mouvement. Ayons un couteau rond, il est 
aisé d'y reconnaître deux arcs ou versants dont l'un re- 
garde la clavicule et l'autre l'abdomen, le plan du cou- 
teau étant parallèle au plan vertical du sujet. Faisons 
reposer le levier sur le versant qui regarde la clavicule. 
Le mouvement de projection en avant soulève directe- 
ment le levier ; mais lors de l'élévation ou de la transla- 
tion en haut, le couteau, entraîné par ce mouvement, 
glisse sous le levier perpendiculairement à sa direction, 
l'oblige par conséquent à remonter sa pente, le soulève 
et lui communique une oscillation en rapport avec le 
mouvement dont il est animé. Cette forme ronde du 
couteau permet donc l'enregistrement des deux mouve- 
ments élémentaires qui composent le mouvement de dila- 
tation du thorax. Tout cela, qu'on le sache bien, n'est ni 
de la théorie, ni de la fantaisie, ce sont des faits constatés 
au lit du malade et les appareils en main. 

Notre instrument est-il parfait, nous sommes loin de le 
prétendre. Nous tenons seulement à prendre date quant 
au principe que nous croyons nouveau. Ainsi, nous avons 
jusqu'ici articulé le levier par l'intermédiaire d'un res- 
sort; cette disposition n'a pas d'inconvénient lorsqu'il 
s'agit d'enregistrer des mouvements lents, mais elle de- 
vient défectueuse pour les mouvements tant soit peu 
brusques, et certains mouvements respiratoires patholo- 
giques sont de ce nombre. La mise en rapport du levier 
et du couteau est difficile, et le contact de ces deux 
pièces s'interrompt souvent pendant les expériences. 
Peut-être aussi un enregistreur à cylindre serait-il meil- 
leur ? etc., etc. 

Reconnaître et formuler en un tracé graphique les dif- 
férents types de respiration costale supérieure ou diaphrag- 
matique, les différentes formes de dyspnée : dyspnée pneu- 
monique, dyspnée pleurétique, dyspnée asthmatique et 
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laryngée, etc., les vibrations imprimées à la paroi thora- 
cique par l'impulsion cardiaque, parle retentissement de 
la voix, tel est le champ encore inculte de la pneumogra- 
phie : citons comme exemple de l'intérêt pratique de cette 
étude les conclusions auxquelles Richet fils est arrivé 
quant au diagnostic différentiel de deux formes de tétanos 
à l'aide du pneumographe. <c ... Dans le tétanos il faut dis- 
tinguer deux formes : celle où le spasme tétanique porte 
sur l'inspiration, celle où il porte sur l'expiration. Le 
pneumographe seul peut les faire diagnostiquer, et ce 
diagnostic est nécessaire, attendu que le tétanos de l'ex- 
piration est beaucoup plus grave et qu'il peut exiger, 
pour être combattu, la trachéotomie ou tout autre moyen 
thérapeutique dirigé contre la contracture de l'orifice 
laryngien (1). » 

Conclusion. — La pneumographie pathologique est 
une branche de la physiologie pathologique à l'étude. 
Nous ne saurions encore rien conclure de positif sur les 
instruments qu'elle emploie, aucun n'ayant encore fait 
ses preuves. 

§ VII. — DE i/EXPLORATION A l'AIDE DE LA PONCTION ASPIRATRICE, OU DEL 

l'aspiration exploratrice. 

lîva(5U0run liquide contenu dans une cavité naturelle, 
en évitiuil la pénétration de l'air dans cette cavité; pra- 
lu\\m* wtu) ponction à l'aide d'une aiguille ou d'un trocart 
capillairo, et i)ro(luire par conséquent une blessure insi- 
gnifinnlo, tout en permettant l'issue du liquide, tel est le 
probiftrno poursuivi et résolu par l'aspiration thérapeu- 
li(|UO : reconnaître la présence ou la nature d'un épan- 
ciiinnonl liquide, tel est le but de l'aspiration explora- 

(1) cil. Ml«ti«li !>f^ '^«"•*' formes différentes de tétanos diagnostiquées à l'aide 
(lu pmmograpltf. (Gautte médicale de Paris, 1" avril 1876.) 
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Irice. L'une et l'autre emploient les appareils aspirateurs. 
Ces appareils se composent tous essentiellement : i' d'un 
aspirateur; 2' d'instruments de ponction, 
■l" Aspirateur. — L'aspirateur est un vase dans lequel 




rig. 47. — Sei'ÎQgHO C, Dieulafoy. 

on fait le vide à l'aide d'un système pneumatique quel- 
conque. 

C'est tantôt le corps d'une seringue (J. Guérin, Dieu- 
lafoy) (fig. 47); le système pneumatique est alors le 
piston A de la seringue; deux robinets sont placés, l'unR 
à l'extrémité, l'autre R' sur le côté; un Index permet de 
reconnaître s'ils sont ouverts ou fermés; au robinet R 
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S adapte un tube en caoutchouc, que Ton arme de l'ai- 
guille C ; le robinet R' met la cavité de la seringue en 
communication avec Textérieur. Pour employer l'instru- 
ment, le pislon étant complètement engagé dans la se- 
ringue, on ferme les robinets, on fait le vide en retirant le 
piston tout entier; pour maintenir ce dernier dans sa nou- 
velle position on lui imprime un mouvement de rotation 
par lequel on laccroche à un cran disposé à cet effet ; on 
adapte le tube en caoutchouc armé de Taiguille, on pra- 
tique la ponction, on ouvre le robinet R : le liquide se 
précipite alors dans la seringue : lorsque celle-ci est rem- 
plie, on ferme le robinet R, on ouvre le robinet R', et 
l'on chasse le liquide au dehors en poussant le piston préa- 
lablement décroché; on recommence la même manœuvre 




Fig. 48. — Aspirateur Potain. 

B, Robinet ouvrant In communication entre le flacon et la pompe aspirante. (Le flucon n'est 
pas représente sur la figure.) — A, robinet ouvrant la comm'micatîon entre le flacon 
et la canule D par l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc. — D, Canule vissée sur le 
robinet C ,et dont le calilHc est variable. — C, robinet sur le |ucl on visic d'un côté la 
canule D et de l'antre côté la boite à cuir I ; entre G et D est une tubulure qui reçoit le 
tube en cnoutcliou *. dont est armé le robinet A. — I, boite à cuir. — T» poinçon du 
trocart. Lurspie le poinçon est enfoncé dans la canule D, le robinet C est ouvert. 



jusqu'à ce qu'on ait aspiré et évacué la totalité du liquide. 

L'aspirateur peut être encore un grand flacon, bouché 

à l'aide d'un bouchon en caoutchouc, percé par un tube à 

deux voies bifurqué à l'extérieur (fig. 48); le tube s'ouvre 
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d'un coté dans le flacon; à l'extérieur chacune des bifurca- 
tions perle un robinet A et B : l'un des robinets B reçoit 
une pompe aspirante destinée à faire le vide; l'autre A, 
le tube en caoutchouc armé de l'aiguille ou du trocart. 
C'est enfin un ballon, muni d'un bouchon percé par un 
tube à robinet, et au fond duquel on verse quelques 
grammes d'eau. On obtient ici le vide en exposant le 
ballon, robinet ouvert, à la flamme d'une iampe à alcool, 
puis laissant refroidir après avoir fermé le robinet. La 
manœuvre de ces deux appareils est identique : faire le 
vide, adapter le tube armé de l'aiguille, ponctionner, 
ouvrir le robinet correspondant. La capacité du flacon et 
du ballon permet de recueillir une grande quantité de 
liquide sans qu'il soit besoin de déranger l'appareil. 

Lorsqu'il s'agit d'une exploration on emploie sou- 
vent comme aspirateur un simple tube en verre fermé par 
un robinet à chacune de ses extrémités (Castiaux) ; l'un 
de ces robinets reçoit l'aiguille tubulée exploratrice ou le 
trocart explorateur, l'autre permet de mettre le tube en 
communication avec une pompe aspirante, ou de l'isoler 
en y maintenant le vide. Le tube vide d'air isolé et armé 
d'une aiguille tubulée ou d'un trocart, sert d'explorateur. 
Supposons le cas où le tube est armé d'une aiguille tu- 
bulée ; l'opérateur plonge l'aiguille dans la cavilé à explo- 
rer, ouvre le robinet voisin de cette aiguille lorsque toutes 
les ouvertures latérales de celle-ci sont engagées dans 
les tissus, et enfonce jusqu'à ce qu'il voie apparaître du 
liquide, à moins qu'il n'ait à craindre, en poussant plus 
avant, de blesser les organes sous-jacents. 

Obtient-il du liquide, il peut sans déplacer l'instru- 
ment adapter l'aspirateur à l'extrémité du tube resté 
libre et substituer ainsi l'aspiration thérapeutique à l'as- 
piration exploratrice. 

2' Des instruments de ponction. — Les instruments 
de ponction sont tantôt des aiguilles tubuléee, tantôt des 
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irocarts capillaires. G. Dieulafoy emploie une aiguille tu- 
bulée à pointe acérée et taillée en biseau ; mais la pointe 
de ses aiguilles est généralement un peu recourbée vers 
l'axe du tube; c'est là un défaut, cette pointe est ainsi 
rendue flexible; elle supporte l'effort de l'opérateur et 
est dans une position telle que toute pression exagé- 
rant sa courbure, la rejette hors de l'axe de l'instrument 
qui dès lors n'a pour ainsi dire plus de pointe pour se 
frayer un chemin. Pourtant, pour confirmer la présence 
d'un épanchement douteux, l'aiguille vaut évidemment 
mieux que le trocart. En effet, le but à atteindre est d'ar- 
mer l'opérateur d'un vide préalable, selon l'expression de 
Dieulafoy, qui l'avertisse dès qu'il arrive au liquide cher- 
ché. Dès lors, à mesure qu'on enfonce l'instrument, il 
faut offrir au liquide un orifice par où celui-ci puisse 
passer dans le tube pour se révéler; il faut donc une 
pointe en même temps qu'un orifice. L'aiguille tubulée 
présente cette double condition ; elle a cependant le grave 
défaut d'exposer à la piqûre des organes sous-jacents, du 
poumon par exemple, accident dont l'innocuité n'est pas 
établie. 

D'ailleurs, s'il s'agit seulement de reconnaître la nature 
d'un épanchement pleurétique sur l'existence duquel au- 
cun doute ne s'élève, les trocarts sont sans contredit pré- 
férables. Pour adapter un trocart (1) à un aspirateur, le 
problème à résoudre était d'empêcher le vide de se dé- 
truire, ou l'air de pénétrer dans- la cavité thoracique, lors 
du re trait du poinçon hors de la canule et de la substitu- 
tion de l'aspirateur au poinçon. Un trocart à robinet or- 
dinaire était insuffisant, la fermeture du robinet ne pou- 
vant se faire assez rapidement pour empêcher le vide de 
se détruire. On a alors proposé un trocart à robinet muni 
de ce que l'on a appelé une boîte à cuir I (voy. fig. 48). 

(1) Nous croyons inutile de décrire spécialement la canule et le poinçon dont 
se compose tout trocart. 
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La boite à cuir est un cylindre de 0"',015 de long pou- 
vant se visser à l'extrémité extérieure de la canule, dont 
la cavité est remplie de disques de cuir percés en leur 
centre d'un très-petit trou laissant passer à frottement 
le poinçon du trocart. La boîte à cuir est vissée sur la 
canule du trocart, munie elle-même d'un robinet; le 
poinçon est introduit dans sa canule par le trou central 
de la boîte à cuir. On fait la ponction, puis on retire 
le poinçon jusqu'à ce qu'on ait amené à l'extérieur un 
index dont il est marqué environ à O'^jOlS de sa pointe. 
L'apparition de cet index annonce que la pointe du tro- 
cart a franchi l'orifice du robinet; on ferme alors ce 
robinet. Or, pendant tout ce temps, l'air n'a pas pu péné- 
trer dans la canule du trocart en raison du frottement 
exercé par les disques de la boite à cuir contre le poin- 
çon. Une fois le robinet fermé, on dévisse la boîte à 
cuir, on y substitue le tube explorateur vide d'air, et l'on 
ouvre de nouveau le robinet. L'opération est simple et 
facile et le problème parfaitement résolu. 

Cette substitution de l'aspirateur vide d'air à la boîte à 
cuir est pourtant gênante et prolonge inutilement l'explo- 
ration. Pour obvier à cet inconvénient (voy. fig. 48), une 
seconde tubulure à laquelle vient s'adapter l'aspirateur 
par l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc, a été em- 
bouchée sur la canule du trocart en dessous du robinet. 
Le manuel opératoire est ainsi simplifié : faire la ponc- 
tion, adapter l'aspirateur, retirer le poinçon qui glisse 
dans la boîte à cuir I; fermer le robinet C de la canule, 
ouvrir le robinet A qui met l'aspirateur en communica- 
tion avec la canule et la cavité ponctionnée. 

Conclusion. — Un épanchement liquide est contenu dans 
une cavité naturelle (plèvre, péricarde, péritoine, etc.), 
les signes stéthoscopiques ou la palpation en affirment la 
présence, mais des doutes s'élèvent sur la nature de cet 
épanchement. La ponction aspiratrice, en fournissant un 
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échantillon du liquide suspect, permet de juger sûrement 
la question. 

Les procédés d'aspiration sont tous également bons, la 
seringue de Dieulafoy se recommande en raison de son 
petit volume comme instrument d'exploration ; mais le 
tube de Castiaux adapté aux autres aspirateurs est préfé- 
rable ; il permet en effet de substituer sur le champ l'as- 
piration thérapeutique à l'aspiration exploratrice. Le tro- 
cart capillaire, muni d'une boîte à cuir, vaut mieux que 
l'aiguille tubulée pour la généralité des cas. 



CHAPITRE III 



EXPLORATION DE L' APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE. 



Nous étudierons d'abord les procédés d'exploration du 
cœur, et en second lieu des vaisseaux, c'est-à-dire du 
pouls. 

§ 1". — EXPLORATION DU CŒUR. 

L'inspection^ la palpât ion, la percussion^ Y ausculta- 
lion et la cardiographie sont les procédés de diagnostic 
en usage pour les maladies du cœur. 

De l'inspection. — L'inspection révèle les déformations 
de la région, le siège et l'étendue des mouvements im- 
primés à la paroi thoracique par le choc précordial. Les 
signes qu'elle fournit sont contrôlés par la palpation et 
n'acquièrent de valeur que par la comparaison des deux 
côtés du thorax. 

De la palpation précordiale. — Une main exercée, 
appliquée sur la région précordiable, peut fournir sur 
Tétat du cœur des indications préliminaires, elle peut 
même permettre parfois de diagnostiquer, chez un malade 
atteint d'une maladie du cœur, si la lésion est aortique 
ou auriculo-ventriculaire; elle sent presque le souffle 
comme l'oreille l'entend. 

Velpeau prétendait pouvoir apprécier par le toucher 
vaginal jusqu'à la couleur du col utérin; certains méde- 
cins ont poussé l'exagération tout aussi loin pour la pal- 

M. JEÀNNEL. Diagnostic. ^ 8 
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pation précordiaie. Non, on ne peut pas par ce mode 
d'exploration, diagnostiquer toute espèce de lésions val- 
vulaires ; c'est là une hardiesse dangereuse ; dangereuse 
il est vrai surtout pour l'amour-propre du médecin, que 
d'afficher une telle prétention. Nous avons vu, pour nous, 
un médecin distingué, consulté par un chirurgien qui se 
méfiait^de son oreille, apposer sa main sur le cœur du 
malade, et annoncer magistralement un souffle au pre- 
mier bruit et à la pointe ; mais il ne put vérifier ce symp- 
tôme par l'auscultation et se trouva compromis par là 
aux yeux du chirurgien et des assistants. La palpation 
met l'observateur en éveil, elle lui fait soupçonner ce 
que l'auscultation seule permet d'assurer définitivement. 

Les règles générales de la palpation s'appliquent à la 
palpation de la région précordiale; eltes consistent à 
poser franchement et d'aplomb toute la main à plat/ si 
Ton veut avoir une sensation d'ensemble, puis la pulpe 
des doigts réunis en palette sur la région correspondant 
à la base ou à la pointe du cœur, si l'on veut analyser 
plus complètement la sensation perçue. 

Percussion et auscultation du cœur. — Ces deux pro- 
cédés d'exploration n'ont pas d'instruments spéciaux. La 
percussion du cœur doit être modérée à moins que cet 
organe ne soit profondément enfoncé derrière le poumon. 
Les uns donnent le précepte de percuter des parties so- 
nores vers les parties mates, d'autres recommandent une 
marche contraire. Pour obtenir les limites du cœur 
{car diomé trie), il faut percuter suivant cinq lignes : Tune 
verticale, longeant le bord droit du sternum; la seconde 
oblique, de la pointe, reconnue par la palpation, vers le 
milieu de la clavicule droite ; une troisième oblique de 
gauche à droite et enfin la quatrième et la cinquième 
horizontales. 

L'auscultation du cœur réclame le plus souvent l'u- 
sage du stéthoscope. On s'est efforcé de désigner des 
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points d'élection sur lesquels doit s'appliquer Toreille ou 
le stéthoscope. Nous croyons que pour être complet 
l'examen doit porter sur toute la région. 

De la cardiographie. — La cardiographie a pour objet 
de représenter en tracés graphiques les mouvements de 
la pointe du cœur, comme la sphygmographie de re- 
présenter les mouvements de la paroi artérielle. 

La cardiographie a d'abord été employée fiux recher- 
ches physiologiques ; l'analogie constatée au moyen du 
polygraphe entre les tracés obtenus directemant sur le 
cœur mis à nu par la vivisection et les tracés obtenus 
sur la région précordiale, a naturellement conduit les 
observateurs à se servir de cet ingénieux instrument, 
convenablement modifié pour éclairer le diagnostic des 
maladies du cœur. Marey dont nous aurons tant de fois 
l'occasion d'invoquer les travaux a attaché son nom à 
cette branche du diagnostic; mais il faut reconnaître 
qu'il avait été précédé par Upham (de Boston) et Ch. 
Buisson (1). 

Nous allons d'abord donner la description du poly- 
graphe, puis des cardiographes d'Upham, de Buisson et 
de Marey, et enfin de l'appareil dont s'est servi Potain 
pour étudier les dédoublements des bruits du cœur. 

Du polygraphe. — Le polygraphe (fig. 49) est un appa- 
reil destiné à amplifier et à enregistrer toute espèce de 
mouvements. 

L'idée mère en est due à Ch. Buisson : si deux am- 
poules élastiques sont réunies entre elles par un tube, 
tout changement de pression opéré dans l'une d'elles, se 
transmettra intégralement à l'autre ; dès lors en appuyant 
sur l'une on dilatera l'autre et vice versa. Parlant de ce 
principe, Marey après de nombreux essais s'est arrêté au 
dispositif suivant : 

(1) Ch. Buisson, Quelques recherches sur la circulation du sang, à Vaide des 
sppareUs enregistreurs, thèse de doctorat. Paris, 1872. 
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Jij tambour TarticulatloD d'un levier porte-plume. Ce 
levier, trêS'Iéger, <'ailitule près de son point d*attacbe à 
celte plaque horizontale, avec une petite fourchette sou- 
dée au milieu de la rondelle d'aluminium qui recouvre le 
tambour. l*our cela cette fourchette supporte un axe mo- 
bile qui traverse une fente longitudinale pratiquée dans le 
levier. Grâce à cet artifice les mouvements du levier sont 
complètement dépendants des mouvements du tambour, 
a condition toutefois, qu'il n'y ait aucun jeu entre les diffé- 
rentes pièces de l'appareil dont les frottements doivent être 
pourtant d'une douceur extrême. A l'extrémité du tube 
est la seconde ampoule destinée à recevoir le mouvement 
à enregistrer. 

Toute augmentation de pression dans cette seconde 
ampoule en chasse l'air vers le tambour qui se dilate et 
soulève le levier; toute diminution de pression produit 
un effet inverse. Si donc Ton fixe cette seconde ampoule 
contre une source de mouvement de telle sorte que 
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celui-ci se traduise en variations de pression, l'on verra 
le levier s'animer d'oscillalions, reproduction fdèle du 
mouvement initial. 




Sur la plaque soudée au curseu qu uppoi le le lev er 
se voient deux têtes de vis, l'une q i est su le pUt de 
cette plaque, élève ou abaisse à volonté 1 ai ticulation du 
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levier; l'autre, située à l'extrémité de cette plaque op- 
posée à celle qui porte l'articulation, sert à allonger ou à 
raccourcir le levier en approchant ou éloignant cette arti- 
culation du centre du tambour. Cette faculté d'élever ou 
d'abaisser le levier, de le rapprocher ou de l'éloigner du 
centre du tambour, fournit le moyen de mettre l'appareil 
au point, c'est-à-dire de dispooer le levier de façon qu'il 
oscille, autour de l'horizontale, et d'augmenter ou de 
diminuer à volonté l'amplitude de ses oscillations. 

Le levier oscille devant un cylindre noirci (fig. 50) ou 
devant un papier glacé sur lequel il écrit. Il est dans ce 
dernier cas muni à son extrémité d'une plume fine encrée. 
Le papier pressé par deux disques d'ivoire contre un 
cylindre tournant par l'effet d'un mouvement d'horlogerie 
se dévide d'une bobine sur lequel il est enroulé. 

Procédé d'Upham. — Chez certains sujets, les batte- 
ments du cœur sont assez forts pour produire un mouve- 
ment visible à l'extérieur. Profitant de cette remarque, 
Upham (de Boston) couvre d'une membrane élastique le 
pavillon d'un entonnoir dont le bec se continue avec un 
tube en caoutchouc allant au tambour du polygraphe, et 
applique cet appareil sur le point où se montrent les bat- 
tements de la pointe du cœur. Il obtient ainsi un tracé 
très-satisfaisant. C'est un appareil semblable qu'il em- 
ployait dans le but de traduire, par des sonneries de 
différents timbres, les mouvements de l'oreillette et du 
ventricule dans ses expériences sur un nommé Groux, 
qui portait une fissure congénitale du sternum. 

Procédé de CL Buisson. — Ch. Buisson se servait 
aussi d'un entonnoir avec ou sans membrane obturatrice 
sur le pavillon; le tube communiquait avec une ampoule 
sur laquelle s'appliquait le sphygmographe de Marey. 

Cardiographe de Marey. — Marey proposa succes- 
sivement plusieurs appareils. Le premier était un 
stéthoscope de Kœnig, muni d'un seul tube commu- 
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niquant avec le tambour du polygraphe (voy. ci-dessus 
p. 41.) Plus tard, pour éviter la cause de perle de 
la sensibilité résultant de la compressibitité de l'air 
emprisonné entre deux membranes élastiques forte- 
ment tendues, le mouvement de la seconde membrane 
devant, dans ces conditions, être notablement plus faible 
que celui de la première, il substitua à l'air un liquide, 
l'eau, et obtint ainsi des tracés très-suffisants. Enfin, il 
s'est arrêté à l'appareil suivant ; 

Une capsule de bois (fig. 51), mise en commu- 




Fjg. 51. — Capsule au Iransmelteur du cardiographe de Marey. 

nîcation par l'inLermédiaire d'un tube en caoulchouc 
flexible mais non élastique avec le tambour d'un 
polygraphe, remplace l'ampoule libre de cet instru- 
ment. Sur le bord de celle capsule est fixé un ressort 
dont la pression est réglée par une vis que l'on voit 
saillir de la surface convexe de la capsule. A l'extrémité 
de ce ressort est articulée une plaque d'ivoire dont la lar- 
geur est de 0",01 à 0°',02. Le polygraphe et l'enregistreur 
sont connus. L'opérateur, pour se servir de cet appareil, 
cherche d'abord par l'inspection et le palper le point fixe 
où bat la pointe du cœur. En faisant asseoir le sujet ou 
le faisant pencher du côté gauche, on aiTive souvent à 
rendre apparents des battements que l'on n'avait pu 
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trouver d'abord. La |ïoinlo du cœur reconnue, il applique 




sur elle la plaque d'ivoire fixée à l'extrémité du ressort, 
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et appuie exactement la capsule sur la paroi thoracique. 
Alors de deux choses Tune, ou bien il voit osciller le 
levier du polygraphe, ou bien il n'observe pas d'oscilla- 
tions. Mettant alors la main restée libre sur la yis adaptée 
à la capsule, il augmente ou diminue par tâtonnement 
la pression du ressort et de la plaque d'ivoire, jusqu'à 
ce qu'il ait obtenu des oscillations aussi amples que 
possible. 

Une disposition spéciale permet de n'approcher le 
cylindre enregistreur du levier que lorsque les tâtonne- 
ments ont cessé. L'appareil mis au point, l'opérateur 
approche donc le papier de l'extrémité du levier, et fait 
marcher le mouvement d'horlogerie en poussant ou 
retirant l'arrêtage. On comprend que les mouvements de 
la pointe du cœur qui projettent en avant la paroi thora- 
cique, produisent dans la capsule des variations de pres- 
sion en rapport avec leur rhythme. 

Le cardiographe de Marey est le meilleur que nous 
connaissions. C'est un instrument précieux, appelé à 
rendre de grands services. 

Potain s'est servi, pour étudier les dédoublements des 
bruits du cœur, d'un cardiographe dont la capsule était 
remplacée par un stéthoscope muni de deux tUbes en 
caoutchouc, l'un allant à l'oreille et l'autre au poly- 
graphe; il a pu ainsi constater, sur le tracé qu'il obtenait, 
des oscillations qui étaient l'image de ce qu'il entendait. 
Cette disposition, l'auteur le reconnaît lui-même, est au 
fond très-défectueuse. En raison du tube acoustique qui 
met la cavité du stéthoscope et du "tambour du poly- 
graphe en communication avec l'extérieur, les variations 
de pression dans l'intérieur de l'appareil doivent se trouver 
très-atténuées. 

La sémiologie cardiaque a retiré de l'étude des tracés 
cardiographiques la plus riche et la plus abondante 
moisson de données diagnostiques. Il suffit, pour s'en 
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convaincre, de jeler les yeux sur les différents tracés 




Flg. 59. — Kétrécissemenl milrale; cardic^aphie. 

que nous reproduisons ici, d'après Marey. Nous ne pour- 
rions les analyser sans sortir de notre sujet. 

§11. 



La palpation et Vexploration sphygmographique sont 
les seuls procédés employés pour arriver à la connais- 
sance des signes fournis par le pouls. 

De la palpation du pouls. — La palpation du pouls 
fournit des signes bien autrement précieux que la palpa- 
tion précordiale. L'élude de ces signes nous éloignerait 
de notre sujet (1). Qu'il nous suffise de dire où et com- 
ment l'on doit tâter le pouls, et ce que l'on doit étudier 
dans le pouls. 

Le pouls s'explore ordinairement à l'artère radiale; 
mais cela n'est quelquefois pas possible, soit que le ma- 
lade refuse sa main, soit qu'une fracture, un bandage, 
une vive douleur locale s'opposent à l'exploration. A dé- 
faut de la radiale, on tâte ou la faciale ou la temporala 
Pour explorer le pouls radial, il faut appliquer sur l'artère 
la pulpe des trois doigts index, médius et annulaire, 
rapprochés et rangés de niveau, le pouce passant sur la 

(I) Vojez la bibliographie de ce sujet : E. Ciatrac, Court de pathologie in- 
terne et 4e thérapie médlealt, l. 1, p. 402 (bis). 
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face postérieure du membre. On donne le précepte de se 
servir de la main opposée à celle dont on tâte le pouls, 
de telle façon que l'index soit toujours dii côté du 
carpe. 

Quant aux qualités du pouls qu'il s'agit d'apprécier, 
ce sont la fréquence, la force ou la tension, la dépressibi- 
lité, la mollesse ou la dureté, la régularité. 

La fréquence s'estime par le nombre de pulsations 
comptées dans l'espace d'une minute. Dans la pratique, 
on compte ordinairement pendant un quart de minute 
seulement, en se servant d'une montre à secondes, et 
l'on multiplie par quatre (1). 

Application du tnétronome à Vexploration du pouls. 
— En 1839, Dubois (d'Amiens) proposait de se servir 
du métronome pour apprécier la fréquence du pouls (2). 
On sait qu'on peut régler cet instrument de manière à 
donner à ses oscillations la fréquence voulue. Dubois 
(d'Amiens) propose de régler tout d'abord l'inslrument 
d'après la fréquence évaluée du pouls. On a dès lors des 
notions exactes sur la régularité du pouls, son égalité, 
ses intermittences, ses redoublements. On peut, de plus, 
compter au delà de 200 pulsations par minute, ce qui 
est difficile par le toucher. On sent le pouls par le tou- 
cher, on voit ses oscillations, et de plus on les entend. 
Malheureusement ce procédé d'exploration n'est pas pra- 
tique et n'offre pas tous les avantages que lui attribuait 
son auteur. Il n'est pas adopté. 

Le palper fournit sur la fréquence du pouls tous les 
renseignements désirables; mais il devient insuffisant 

(1) Ployer, The physicians Pulsewatch, or Essay to explain the art of feeling 
the puise and to impart itby the pulsewatch. London, 1707. 

— Bo'rdeu, Recherches sur les crises; CVI. 

— Double, Séméiologie générale y t. II, p. 142 et 168. 

— Donné, Archives générales de médecine^ 2« série, t. IX, p. 132. 

— Gintrac, Ouvr. cité, 1. 1, p. 407 (bis). 

(2) Dubois (d'Amiens), Application du métronone d Vexploration du pouls* 
{Bulletin de l'Académie de médecinej 1839, t. IV, p. 259.) 
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pour rapprécialion des au très qualités; le sphygmographe 
lui est alors incomparablement supérieur. 

Sphygmographie. — Un sphygmographe est un instru- 
ment d'exploration qui dessine et figure toutes les qua- 
lités du pouls. 11 fait voir ce que sent le doigt. Grâce h 
lui, le pouls s'écrit et se décrit lui-même. A une sensation 
dont l'analyse est difficile, fugace et incomplète, il subs- 
titue un fait permanent, une image. 

C'est à Vierordt qu'est dû le premier sphygmogra- 
phe (1). Sanctorius (2) avait bien son pulsiloge; on con- 
naissait bien le sphygmomètre de Hérisson (3); mais ces 
appareils, qui n'ont donné aucun résultat sérieux et pra- 
tique, n'ont pour nous qu'un intérêt purement historique; 
nous ne les décrirons pas. 

En Angleterre, King avait réussi à rendre visibles les 
pulsations du pouls veineux par l'artifice suivant : d'un 
fil de cire à cacheter, ou mieux de verre étiré k la lampe, 
il faisait un levier rigide et très-léger. Il collait, au moyen 
d'un peu de suif, l'une des extrémités de ce fil dans le 
voisinage de l'artère à explorer transversalement à celle- 
ci et en l'appuyant sur elle. Les expansions et les resser- 
rements alternatifs du vaisseau se traduisaient à l'extré- 
mité libre du levier rigide par des mouvements amplifiés 
et très-appréciables. C'est ce principe que Yierordt a mis 
à profit. 

Sphygmographe de Vierordt (4). — Le doigt qui re- 
çoit Teffort de la colonne artérielle est alternativement 
soulevé, de même la jambe et le pied, lorsque le creux 



(1) Vierordt, Lehre vom Arterienpuls in gesunden und krankliaften Znsim' 
den. Braunschweig, 1855. 

(2) Sanctorius, Comment primi libri canonis Avicennœ. Venet. 1600; Me- 
thodus \itand. error., lib. V, eh. vu, f^ 709. 

(3) Séaace de l'Académie des Sciences du 1^' septembre 1834. — Ou séance 
de TAcadémie de médecine du 7 mars 1825. 

(4) Marey, Physiologie de la circulation du sanq, Paris, 1863. 
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poplité d'un côté est appuyé sur le genou de l'autre côlé. 
Ce phénomène a inspiré à Vierordt l'idée du premier 
sphj^ographe clinique qui ait été construit. 

Une potence ou un support quelconque (fig. 60) est muni 
de deux élriers situés l'un au-dessus de l'autre. Ces deux 
âtriers supportent chacun un axe horizontal hi et ce. 
Autour de chacun de ses axes oscille, comme un fléau 
de balance sur son couteau, un levier du premier genre, 
à bras d'inégale longueur ab et fg. A l'exlrémilc du bras 




Fig. 60. — Sphjgmographe de Vierorilt. 
:> par les élriers rïpri«eiilés par des Wgam pontlu* 
reçoivent le iwiili do»iïiii!s à mclire le sjsièmc cii 



le plus court du levier inférieur est une cupule qui re- 
çoit des poids P'. Le bras le plus long de cliacun des le- 
viers va s'articuler au milieu d'un axe mm et nn, paral- 
lèle à celui qui sert de point d'appui au levier, et supporté 
par un cadre métallique mmnn, auquel est attaché un 
pinceau o. Le cadre est incHné en raison de ce que les 
deux leviers sont d'inégale longueur, le supérieur étant 
le moins long ; il est destiné à transformer en une ligne 
droite les oscillations du pinceau, c'est un véritable paral- 
lélogramme de Watt. 
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Ce pinceau oscille devant un cylindre mu par un mou- 
vement d'horlogerie. Auprès du point d'appui ce du le- 
vier inférieur, sur le bras le plus long, est fixée une tige 
verticale terminée par une plaque d'ivoire destinée à 
appuyer sur l'artère que l'on explore. Dans les cupules P,P' 
du même levier, on met des poids qui établissent l'équi- 
libre. 

Quelque bien équilibré qu'il soit, cet appareil est 
lourd, massif et par conséquent inerte. Dès lors il 
est paresseux et oscille difficilement et reste indifl'érent 
aux nuances, aux petits accidents de l'impulsion arté- 
rielle qu'il devrait reproduire; de plus, ce qui est grave, 
en raison de son inertie, il conserve la vitesse acquise qui 
introduit dans les tracés des éléments étrangers au mou- 
vement artériel. 

Sphygmographe de Marey (1). — Marey a fondé sa 
réputation scientifique en inventant cet ingénieux instru- 
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Fig. 61 . — Sphygmogi'aphe de Marey. 



ment, au moyen duquel il a su reconnaître, les types si 
remarquables du pouls dans les maladies du cœur. Le 
sphygmographe de Marey (fig. 61), se compose* d'un sup- 
port, d'un levier, d'un point d'appui pour ce levier, et 
d'un mouvement d'horlogerie enregistreur. 
Le support est une pièce de laiton coudée à angle 

(Ij Marey, Physiologie de la circulation du sang. Paris, 1863, p. 179-181. 
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très-obtus, dont les deux branches sont d'inégale lon- 
gueur : l'une a près de 0^5, l'autre 0'°,05. La plus 
courte branche est plate, large 0",015; sur celle de ses 
faces qui regarde l'intérieur de l'angle, est fixée le mou- 
vement d'horlogerie; c'est une caisse rectangulaire haute 
de 0",025 environ, longue de 0",030. 

La plus longue branche, pleine d'abord, se termine 
en cadre rectangulaire RQ (fig. 62), portant sur son 




^' 



Fig. 62. — Schéma du sphygmographc de Marey. 



ROt Longue branche de la monture. — EBD, levier porte -couteau. - E, articulation de ce 
levier. — C, articulation du levier porle-plumc. — K, ressort et plaque d'ivoire appuyant 
sur l'artère. — P, vis réglant la pression du ressort K. — T, vis servant à élever ou à 
abaisser le levier porte-plume. — N, pas do la vis T à travers le levier EB. 

petit côFé Q, l'articulation C du levier porte-plume, sur 
lequel presse un petit ressort très-doux, et sur son petit 
côté E, une autre articulation qui commande un levier 
porte-couteau EBD sur lequel repose le levier porte- 
plume. On a ainsi un système de deu\ leviers qui se 
commandent l'un l'autre. Tout mouvement imprimé au 
levier EB se transmet par l'intermédiaire du couteau D 
au levier porte-plume C. Le levier EB est traversé en N 
par une vis TN qui appuie elle-même sur le ressort K en 
contact avec l'artère. Ce ressort est fixé en R à la partie 
pleine de la longue branche de la monture; une vis P 
permet d'en régler approximativement la tension; il est 
muni à son extrémité libre, légèrement recourbée, d'une 
petite plaque d'ivoire destinée à appuyer sur l'artère. 
On comprend le mode de transmission des mouvements. 



X. JEANNEL. Diag^noslic. 
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La plaque d'ivoire et le ressort reçoivent les mouvements 
de l'artère et les communiquent à la vis T qui appuie 
sur le ressort ; cette vis commande la pièce qui porte le 
couteau et lui imprime tous ses mouvements qui sont 
enfin communiqués par le couteau au levier porte- 
plume. 

Pour fixer l'appareil au bras du malade (car il est fait 
pour l'artère radiale), de chaque côté le long de la longue 
branche de la monture sont fixées par des articulations 
deux pièces métalliques portant des crochets destinés à 
servir de points d'attache à un lacet dont on enroule le 
membre en expérience. Le lacet complète donc, en arrière 
du poignet, une sorte de bracelet formé en avant par l'ins- 
trument tout entier. 

Pour l'application, il faut d'abord reconnaître par le 
palper digital la situation de l'artère et le point où ses 
battements sont le plus sensibles. Ce sera, au poignet, 
près de l'articulation radio-carpienne* Là, en effet, l'extré- 
mité inférieure du radius offre un plan résistant sur 
lequel l'artère peut être saisie et pressée par le doigt ou 
par la plaque d'ivoire qui vient le remplacer. Pour plus 
de sûreté, on en marque la place sur la peau avec un 
crayon dermographique. Sur la trace de l'artère on appli- 
que la plaque d'ivoire du ressort; l'axe de l'instrument 
dans la direction de l'axe du membre, le mouvement 
d'horlogerie dirigé vers le coude. Relevant alors le levier 
et introduisant la paume de la main entre le levier ainsi 
soulevé et le corps de l'appareil, on saisit à la fois et 
l'instrument et le poignet du sujet; on soulève tout le 
système (bras et appareil), on fixe l'instrument surl'avant- 
bras à l'aide du lacet, puis on. repose doucement le 
membre sur le plan qui doit le supporter (1). 

(1) Paul Lorain, Eludes de médecine clinique faites avec l'aide de la méthode 
graphique et des appareils enregistreurs; le Pouls t ses variations et ses formes. 
Pans, 1870. 
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L'appareil étant fixé, il reste à le mettre au point. C'est 
ici qu'entre en jeu la vis P ; en la tournant d'un côté ou 
de l'autre, on met le ressort dans un état de tension plus 
grand ou plus faible. Les doigts sur la tête de la vis P, 
l'œil fixé sur la plume, l'opérateur tend et détend le res- 
sort jusqu'à ce que, à la suite de tâtonnements, il recon- 
naisse que les oscillations de la plume sont aussi amples 
que possible. Le plus souvent alors la plume n'est pas en 
face du papier. En maniant la vis T il peut élever ou abais- 
ser cette plume, en un mot, la mettre au niveau voulu en 
élevant ou abaissant le couteau. 

Lorsque la plume est mise en contact avec le papier, 
les oscillations s'arrêtent le plus souvent; il ne faut pas 
s'en inquiéter ; dès que le mouvement d'horlogerie est mis 
en activité et que le papier marche, les oscillations recom- 
mencent. 

Le mouvement d'horlogerie offre à étudier des pièces 
situées sur une des faces latérales, et la disposition de sa 
l'ace supérieure destinée à recevoir le plateau porte- 
papier. 

Les pièces situées sur la face latérale sont la clef et 
l'aiTêlage. La clef est la pièce ordinairement placée au 
milieu de la face latérale; elle a la forme d'une virole or- 
dinaire, il faut évidemment avoir soin de la tourner dans 
le bon sens, de remonter l'appareil à chaque expérience, 
de le monter toujours avec douceur en s'arrêtant à la 
moindre sensation d'obstacle. 

L'arrêtage est cette barre verticale située près du bord 
postérieur de la face latérale; cette pièce, articulée à son 
extrémité inférieure est susceptible d'un mouvement de 
bascule en arrière; une fois l'appareil monté, on le met en 
marche en portant la pièce d'arrêtage en arrière ; on l'ar- 
rête en remettant cette pièce dans sa position verticale 
primitive. 

Sur la face supérieure on remarque deux bords sail- 



132 EXPLORVnON DE L* APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE. 

lanls creusés d'une rainure, et munis, chacun en leur 
milieu, d'une roulette qui vient affleurer la rainure, et à 
leurs extrémités de petits ressorts. Au milieu de cette face 
supérieure se voit encore une fente longitudinale laissant 
saillir de près d'un millimètre hors de la boîte une roue 
dentée. 

Le plateau porte-papier est composé d'une monture et 
d'un plateau. La monture se compose d'une lame hori- 
zontale de métal, destinée à s'adapter aux rainures des 
bords saillants de la boîte du mouvement, longue deO"',42 
à O^'^lô. A la face inférieure de cette lame est soudée une 
tige de laiton carrée dentée sur sa face libre, en un mot, 
une crémaillère destinée à s'engrener avec la roue dentée 
qui fait saillie sur la face supérieure du mouvement. Sur 
la face supérieure de la lame sont vissées deux tiges ver- 
ticales, destinées à soutenir un plateau en aluminium 
haut de 0",02,long de 0V2 à OV 5. La première présente 
une rainure qiii reçoit l'un des bords du plateau, l'autre 
un ressort qui coiffe le plateau. Pour fixer le papier, on 
le pince entre la rainure et Itî bord du plateau, d'une part, 
et le ressort et le plateau, d'autre part. 

Critique du sphygmographe de Marey. — Ducheck re- 
proche au mouvement d'horlogerie de n'être pas ré- 
gulier. Ce reproche n'est justifié que par la mauvaise con- 
struction de l'appareil dont se servait cet auteur. 

Rive (1) veut, pour que l'instrument soit parfait, qu'il 
réalise les conditions suivantes : 

1° Que son mouvement d'horlogerie fonctionne bien; 
T que la pression du ressort équivale à la pression arté- 
rielle; 3° que le mouvement du levier équivale au sou- 
lèvement du ressort; 4° que ni le ressort ni le levier n'aient 
de mouvements propres; 5° qu'il n'y ait aucun frotle- 



(1) Rive, De sphygmograaf en de sphygmographische Curve^ thèse. Ulrccht, 
1866. 
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ment. Il constate encore Fimpossibilité d'avoir un mou- 
vement d'horlogerie tout à fait régulier. 

Sanderson (i) fait d'abord quelques observations sur 
le mode d'application de l'instrument. «Le mode d'appli- 
cation employé par Marey est imparfait, l'instrument, 
au lieu d'être fixé et solidement assujetti sur le sque- 
lette, est seulement maintenu par le lacet pour le temps 
très-court où il sera possible d'obtenir l'immobilité des 
muscles du malade. y> Pour remédier à cette imperfec- 
tion, après plusieurs essais, l'auteur s'est arrêté au dis- 
positif suivant : à l'extrémité de l'instrument est ajustée 
une plaque rectangulaire en cuivre qui s'applique sur le 
tendon du long fléchisseur propre du pouce, et occupe 
l'espace compris entre ce tendon et l'épine du radius, cette 
plaque est fixée solidement à l'aide d'une forte bande de 
caoutchouc qui entoure le poignet. Par ce moyen, la char- 
pente du sphygmographe est appuyée fermement sur la 
surface osseuse, et l'axe du levier maintenu à une dis- 
tance constante de l'artère. Cette bande de caoutchouc 
n'est-elle pas douloureuse et ne gêne-t-elle pas la circu- 
lation? 

E. Mach (2) a signalé une cause d'erreur. Il a montré 
que la descente du levier déterminée par l'action du 
petit ressort qui presse sur lui ne reproduit pas fidèle- 
ment le retrait artériel, et en est jusqu'à un certain point 
indépendante. Pour remédier à ce défaut, il articule le 
levier avec le couteau. Marey a, du reste, adopté cette 
articulation du levier avec le couteau dans son poly- 
graphe.. 

Sphygmographe de Béhier (3). — Le plus parfait qui 

(1) Sanderson, Handhook of the Sphygmographe : bein<f a guide io its use 
in clinical research. London, 1867. 

P) Mach, Zur Théorie der Pulswellenzeichner. (Med, Jahrbuch der Zeiti- 
chrift der Gesellschaft der Aenie, 1863, § 47.) 

(3) Bi'hicr, Detcription de modifications apportées au sphygmographe. (But- 
Ittin de l'Académie de médecine^ 1868, t. XXXIII, p. 176.) 
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ait été proposé (fig. 63); il est construit sur le modèle de 
l'instrument de Marey, mais présente sur lui les avantages 
suivants : le levier est articulé avec le couteau, suivant 
l'indication de Mach. Le support F, qui s'applique sur le 
bras, n'est plus articulé avec la longue branche de la 
monture; il lui est soudé et est plus Isr^e. Le perfection- 




Fig. 63. — Sphygmographe de Béhier. 



nement principal porte sur le ressort. Les indications de 
l'instrument de Marey dépendent de la pression que le 
ressort exerce sur l'artère, pression qui varie d'une expé- 
rience à l'autre et que l'on ne peut graduer- Béhier a 
ajouté à l'instrument un dynamomètre qui permet de me- 
surer cette pression. Ce dynamomètre est joint à la vis C 
(vis P, de la fig. 62) qui permet dans l'instrument de Marey 
d'augmenter ou de diminuer la tension du ressort. De plus, 
grâce au support rigide qui porte sur le bras, ce n'est que 
lorsque l'instrument est fixé que le ressort appuie sur 
l'artère par le jeu de la vis. La plaque qui porte le papier 
est plus longue; elle est soutenue dans sa course par une 
roulette qui empêche les oscillations dans le plan vertical. 
Quant au dynamomètre, voici comment il est disposé : la 
vis qui règle la tension du ressort engrène une roue 
dentée, fixée horizontalement près d'elle, et qui porte 
des divisions représentant des grammes. Au centre de 
cette roue est une aiguille indépendante. Dès lors l'ap- 
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pareil, une fois appliqué, on tourne la vis jusqu'à contact 
du ressort avec la peau au niveau de l'artère ; ce simple 
contact établi, on met l'aiguille au zéro puis on tourne la 
vis jusqu'à ce que le chiffre qui représente en grammes le 
degré de la pression que l'on a voulu donner soit devant 
Faiguille. 

Spkygmographe de Longuet (4). — Cet ingénieux ap- 
pareil est fondé sur un tout autre principe que l'instru- 
ment de Marey. Il se compose d'un mouvement d'horlo- 
gerie M (fig. 64) qui déroule horizontalement une bande 
de papier I; ce mouvement d'horlogerie porté sur une 
colonne verticale K le long et autour de laquelle on peut 
le faire mouvoir à l'aide d'un mouvement rapide (cré- 
maillère) et d'un mouvement lent (vis). Cette colonne, 
qui peut tourner sur son axe, est fixée dans un socle D en 
bois, sur lequel sont deux tasseaux NN pouvant s'écarter 
plus ou moins en glissant dans des rainures et qui ser- 
vent à maintenir le bras du sujet en expérimentation. 

A la caisse du mouvement d'horlogerie est adapté le 
reste de l'appareil, supporté par deux cadres placés l'un 
au-dessus de l'autre ; le bord supérieur de celui qui est 
le plus élevé est de niveau avec le plan supérieur de la 
caisse du mouvement d'horlogerie. Ce bord supérieur est 
un axe F qui porte une roue H se mouvant autour de 
lui. A cette roue est adaptée une plume G, à l'aide d'une 
pince à pression et d'une articulation. Cette plume repose 
sur la bande de papier sur laquelle elle écrit un trait 
horizontal à chaque arc de cercle décrit par la roue. 
Unetige verticale A, terminée à sa partie inférieure par 
une très-petite plaque, destinée à être appliquée sur 
l'artère, traverse à frottement très-doux le cadre infé- 
rieur, où elle est maii^enue par un double ressort CC, 
qui la ramène toujours de haut en -bas, quand elle a été 

(1) Maurice Longuet, Bulletin deVAcadimie de médecine, i868, t. XXXIII, 
P 961 
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soulevée de bas en haut par le choc artériel. Cette tige 
commande la roue dont il a été question, de telle sorte que 
chacun de ses mouvements d'ascension ou de descente 




Fig. fii. — Spliygmograplie de Longuet. 



communique h celte roue un mouvement de rotation 
dans un sens ou dans un autre, et par conséquent à la 
plume un mouvement de va-et-vient horizontal. Les 
mouvements sont imprimés à la roue près de soii centre 
de façon que leur amplitude soit augmentée à sa circon- 
férence et par conséquent que les traits de la plume re- 
présentent ces mouvements amplifiés. 
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Les mouvements de la tige A sont imprimés à la 
roue H par le mécanisme suivant : la tige A est sur- 
montée d'une potence E qui s'élève au-dessus de l'axe F 
de la roueE. Cette potence supporte un fil qni s'enroule 
autour de l'axe F et s'y fixe. Un second fil, qui peut du 
reste n'être que le prolongement du premier, s'enroule 
en sens inverse sur l'axe F et va s'attacher inférieurement 
à la tige A elle-même. On comprend que, lors des mou- 
vements d'ascension de la tige A et de la potence E, 
le premier fil se déroule et donne à la roue un mouve- 
ment, tandis que le second fil s'enroule davantage; au 
contraire, dans les mouvements de descente, le second 
fil se déroule tandis que le premier s'enroule et imprime 
à la roue un mouvement en sens contraire du mouve- 
ment produit par l'ascension. La tige A communique en 
même temps ses mouvements à l'aiguille d'un dynamo- 
mètre placé latéralement qui indiçfue la pression exer- 
cée sur l'artère à tous les instants de l'expérience, et 
de plus la force de la pulsation. Celte transmission de 
mouvements se fait de la façon suivante : la tige ver- 
ticale A supporte une branche horizontale B, qui passe 
dans une rainure pratiquée sur l'un des côtés du cadre 
supérieur. A côté de cette rainure, sur un pivot, est 
fixée l'aiguille J du dynamomètre, qui n'est autre qu'un 
levier du premier genre à bras inégaux, coudé à angle 
Irès-aigu, dont le sommet est au point d'appui ou arti- 
culation. La branche B, fixée à la tige A, butte contre le 
plus petit bras du levier, qui la reçoit dans une rainure, 
le soulève en glissant sous elle, lorsque la tige A monte, 
et rabaisse lorsque la tige A baisse; le long bras, qui est 
l'aiguille, s'anime de mouvements concordants; un ca- 
dran est fixé devant la pointe de celte aiguille. 

Nous croyons ne pouvoir mieux faire que de répéter 
ici les détails que Longuet donne lui-même sur l'appli- 
cation de son instrument : 
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Mode d'application. — I. Le mode d'application de 
Finstrument consiste à placer le bras dont on veut ex- 
plorer l'artère sur la planchette, entre les deux tasseaux, 
de façon telle que le bord cubital du poignet soit toujours 
le plus rapproché de la crémaillère, et que le plan osseux 
du radius, sur lequel passe le vaisseau artériel, soit placé 
sous la plaque d'ivoire. Le poignet est maintenu dans 
cette position par le rapprochement des tasseaux. 

Le mouvement d'horlogerie étant monté, il suffit de 
tourner la vis engrenée sur la crémaillère pour abaisser 
l'instrument sur l'artère dont le trajet est marqué, soit 
par une raie faite avec l'ongle, soit par un trait d'encre, 
ou seulement reconnu par la palpation. 

La pression doit s'exercer graduellement et par sac- 
cades légères jusqu'à ce que la roue décrive des petites 
oscillations; alors, en tâtonnant un peu, en diminuant 
ou augmentant la pression, il sera facile d'arriver au maxi- 
mum d'amplitude des oscillations. Ce maximum obtenu, 
l'appareil est en bonne position. La bande de papier est 
alors engagée sous le rouleau et la plume fixée par sa 
pince sur la roue, de façon que la pointe soit au milieu 
du papier. Le levier d'échappement (arrêtage du mouve- 
ment d'horlogerie) est abaissé et le papier glisse pendant 
que la plume décrit un mouvement de va-et-vient. 

L Quelques précautions doivent être prises pour assurer 
la réussite de l'opération : P le patient doit être prévenu 
de Vinnocidté de V application de l'appareil pour éviter 
une émotion qui agit considérablement sur la circulation 
et qui peut modifier complètement un tracé; 2** il doit 
être placé commodément et dans une position de repos 
complet; 3° on lui recommandera de respirer comme à 
l'ordinaire et de ne faire aucun mouvement; ^ l'appa- 
reil étant placé, si la roue reste immobile ou n'offre que 
de faibles oscillations hors de proportion avec la force 
du pouls, il faudra faire varier légèrement la position du 
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bras, soit en dehors ou ea dadans, soit en avant ou en 
arrière; car, dans ce cas, l'artère n'est pas bien compri- 
mée ; 5"* l'encre doit être préparée avant l'application de 
rinstrument; la plume doit être essayée, puis amorcée; 
6" il est nécessaire d'éviter que des mouvements soient 
communiqués au bras en expérience, soit par le malade, 
soit par l'opérateur lui-même, soit par les assistants. 

II. Pour prendre le tracé du choc cardiaque, il suffira 
de tourner la crémaillère sur son axe jusqu'à ce que la 
plaque d'ivoire soit hors de la planchette, et de fixer la 
planchette sur la poitrine, parallèlement au sternum, 
par quelques tours de bande. 

III. Pour prendre le tracé de la fémorale, une dispo- 
sition semblable sera prise, et la planchette sera fixée 
parallèlement à la cuisse. 

IV. Chez les nouveau-nés, la pulsation produite par le 
soulèvement des fontanelles peut être utile à connaître. 
Pour en obtenir le tracé, il faut simplement tourner la 
plaque d'ivoire de telle sorte que son grand axe soit pa- 
rallèle au grand axe de la fente de la planchette, faire 
descendre la tige entre les bords de la fente et appliquer 
rinstrument sur la tête de l'enfant de manière que la 
plaque d'ivoire touche la fontanelle. 

V. Quand on applique un sphygmographe de Marey 
sur la radiale d'un sujet bien portant, il est facile de re- 
marquer combien la pression de la vis agissant sur le 
levier fait facilement varier et la forme et l'amplitude du 
tracé. La connaissance de la force exacte de cette pres- 
sion est très-importante à connaître. Voulant savoir, par 
exemple, quel effet produit sur la circulation un agent 
thérapeutique quelconque, il est nécessaire de prendre 
un tracé avant et un tracé après l'administration du mé- 
dicament. Si l'instrument de Marey est employé, et s'il 
faut l'enlever dans l'intervalle de l'inscription du pre- 
mier et du deuxième tracé, il sera à peu près impossible 
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pour le deuxième tracé, de retrouver exactement les 
conditions dans lesquelles le premier aura été pris, car 
elles dépendent : 1"* de la position de l'appareil sur le 
bras ; 2° de la force avec laquelle le ruban fixateur aura 
été serré; 3° de la pression du levier sur Tarière; ce 
levier, descendant plus bas que le point d'appui, exerce 
déjà une pression qu'il est impossible de connaître parce 
qu elle dépend de la force avec laquelle le lien est serré, 
et cette pression agit même avant la fixation définitive de 
l'appareil. Avec l'instrument que nous venons dé décrire, 
les conditions d'application ne peuvent pas varier, et la 
pression peut être connue grâce au dynamomètre. 

VI. Un autre avantage qu'ofTre le nouveau sphygmo- 
graphe, c'est de n'exercer aucune pression sur les veines 
du bras, et par conséquent de ne point modifier les condi- 
tions de circulation dans ces veines, dans les capillaires, 
d'où elles naissent, et par suite dans les artères. En effet, 
la région anti-brachiale, au lieu d'être comprimée cir- 
culairement sur une étendue de plusieurs centimètres, 
ne subit de pression qu'en trois points très-limités : les 
deux apophyses inférieures des os de l'avant-bras et l'ar- 
tère ; la circulation veineuse se fait donc très-librement. 

VII. Plusieurs autres modifications méritent encore 
d'être signalées : 1° le bras mobile de la plume peut 
s'élever ou s'abaisser sur la tige fixe, et alors augmenter 
ou diminuer la hauteur du tracé. Dans les tracés si peu 
amples des insuffisances auriculo-ventriculaires, cette 
modification a une assez grande utilité; 2° la plume elle- 
même, par sa position horizontale, est beaucoup plus 
maniable que celle de l'appareil Marey, dont la plume 
verticale est si défavorable à l'inscription, et décrit à 
cause de sa longueur, un arc de cercle au lieu d'une 
ligne droite dans les tracés très-amples; 3° la bande de 
papier qui reçoit l'inscription étant très-longue, permet 
de noter des modifications qui n'apparaissent que de loin 
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en loin (intermittences ou irrégularités); 4** le mouve- 
ment de progressipn de la bande est plus rapide, ce qui 
donne à la ligne de descente une plus grande amplitude; 
5° la mobilité des tasseaux sur la planchette facilite la 
prise de tracés chez les enfants très-jeunes tout aussi 
bien que chez les adultes; 6° la mobilité de la crémaillère 
sur son axe permet de porter la plaque d'ivoire hors de 
la planchette et de prendre des tracés, soit de la fémo- 
rale, soit de la pointe du cœur, soit des fontanelles ; T la 
position verticale de la tige principale peut être trans- 
formée en position horizontale, ce qui peut avoir une 
certaine ulilité par les expériences physiologiques sur la 
respiration ou la circulation. 

Cet appareil n'est pas aussi répandu qu'il mériterait de 
l'être. Il est simple, facile à appliquer, s'accommode à 
l'exploration de toutes les artères accessibles. Peut-être, 
par exemple, est-ce lui demander plus qu'il ne peut don- 
ner, quoi qu'en dise son inventeur, que de lui demander 
d'exprimer la force absolue de la pulsation artérielle. 

Méthode de Czermak (1). — Une méthode sphygmo- 
graphique tout autre est celle de Czermak. Elle consiste 
à enregistrer le pouls avec un levier sans poids qui écrit 
sans frottements et qui ne change rien à l'état de l'artère 
sur laquelle on expérimente. Ce levier est un rayon de 
lumière. 

Czermak prend une lentille bi-convexe, au foyer de 
celte lentille il place l'artère sur laquelle est fixé un très- 
petit corps opaque qui en subit toutes les oscillations. 
L'image du corps en* mouvement est reproduite amplifiée 
au second foyer de la lentille dans une chambre noire. 
Au foyer est un papier sensible sur lequel se reproduit 
l'image en mouvement. Le papier est mû par un mouve- 
ment d'horlogerie. 

(I) Czermak, Sii»ungs&eric/i<c, rfer k. k: Akademie der Wissenschafteriy Jahr- 
gang 47, p. 42S 
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Conclusion. — L'inspeclion, la palpation, la percussion 
et rauscullation du cœur n'offrent aucune difficulté pra- 
tique et suffisent aux besoins journaliers de la diagnose. 
La cardiographie est une branche de physiologie patholo- 
gique des plus fructueuses. Le cardiographe de Marey 
est le meilleur que nous connaissions. Tout clinicien doit 
savoir le manier. 

L'appareil de Potain pour l'étude des dédoublements 
des bruits du cœur est ingénieux en principe mais de- 
mande des perfectionnements. 

Le palper fournit des renseignements exacts sur la fré- 
quence et permet d'apprécier vaguement les autres qua- 
lités du pouls. La sphygmographie affirme ce que le 
palper faisait soupçonner des qualités du pouls. Le 
sphygmographe de Marey, modifié par Béhier, est un 
instrument excellent. Le sphygmographe de Longuet a 
des avantages très-sérieux qui méritent d'attirer l'atten- 
tion des cliniciens. 

Nous ne pouvons mieux résumer les résultats pratiques 
de la sphygmographie qu'en reproduisant les différents 
types de tracés découverts et analysés par Marey, puis par 
Lorain. 




Fig. 65. — Pouls régulier normal. 




Fig. f)6. — Dicrolisme symétrique et médian; pouls de la fièvre. 




Fig. 67. —Dicrolisme symétrique et médian. 
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FIg. QS. — Dicrolisme asymiï trique. 



Fig. 69. — Dicrotisme as]rnii!lri(|uc 




Fig. li. — l'ouU de rinsnlTis.iiice milmle non compeniti^e. 



Fig. T3. — Pouls pelil et irrégutier de rinsutTisance mitrale. 



F.'g. 74. — l'oiita du ri'trtclâsemcnl milral. 
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DES MOYENS PHYSIQUES EN USAGE POUR L EXPLORATION 

DU SYSTÈME NERVEUX. 

Nous examinerons d'abord les moyens d'exploration 
des centres nerveux encéphaliques, savoir : la Cérébros- 
copie et les ophthabnoscopes , puis les divers procédés 
d'exploration de la moelle épinière; en troisième- lieu, 
nous étudierons les moyens en usage pour l'exploration 
de la sensibilité et des sens. 

§ 1. — DE LA CÉRÉBROeCOPI •:. 

La Cérébro^copie est la méthode d'exploration du cer- 
veau par l'examen ophthalmoscopique du fond de l'œil. 

E. Bouchut (1), par ses études sur la cérébroscopie, a 
fait faire un progrès réel à la science. Nous croyons ce- 
pendant que lorsque cet auteur met la cérébroscopie au 
même niveau pour la pathologie du cerveau que l'auscul- 
tation et la percussion pour les maladies des poumons et 
du cœur, il s'enthousiasme un peu trop pour une étude 
amoureusement poursuivie. Ce savant pathologiste n'a pas 
abouti, comme il le prétendait, à faire pour la cavité crâ- 
nienne ce queAvenbrugger,Laënnec, Piorry, ont fait pour 
la cayité thoracique. Il a bien dû se l'avouer, du reste, et 
îl écrit lui-même : a: Il ne faudrait pas croire que les lé- 

(l) E. Bouchut, Pathologie générale, 3" édilion, 1875.— -Id., Atlas d'ophlkal- 
moscopie médicale et de cérébroscopie. Paris, 1876, in-4o, avec l-i planches en 
chromolilhographie et figures intercalées dans le texte. 
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sions de l'œil observées concurremment avec les maladies 
du cerveau aient quelque chose de palhognomonique par 
elles-mêmes, et qu'à la simple inspection de la papille 
on puisse dire, chez un malade, méningite, ou chez un 
autre, hémorrhagie cérébrale. » Loin de nous la pensée 
de nier l'intérêt et même la nécessité de la cérébroscopie ; 
nous en apprécions, nous en admirons même les résul* 
lais, mais nous ne pouvons y voir une de ces fécondes et 
grandes découvertes qui illustrent en même temps et 
leur auteur et leur époque. La cérébroscopie peut con- 
firmer un diagnostic, elle ne saurait le créer. C'est un 
renfort, ce n'est pas une force principale. Elle nous fait 
connaître des signes nouveaux et curieux pour des ma- 
ladies que nous diagnostiquons sans elle d'une façon pré- 
cise; elle est impuissante à jouer un rôle analogue à 
celui de l'auscultation, seule base solide de tout diag- 
nostic et même de toute classification des maladies 
cardio-pulmonaires. La pathologie cérébrale existait 
avant la cérébroscopie; la pathologie pulmonaire était 
un véritable chaos avant l'auscultation. Quoi qu'il en soit, 
et malgré ces restrictions, la cérébroscopie n'en garde 
pas moins une réelle valeur et n'en demeure pas moins 
une très-intéressante branche de la diagnose médicale. 

La cérébroscopie emploie l'ophlhalmoscope qui devient 
dès lors un instrument médical. Trop de médecins s'en 
remettent aux spécialistes pour tout examen ophthalmo- 
scopique; arguer de la difficulté de cet examen ne saurait 
être une raison, c'est une abdication. Que l'ophthalmolo- 
giste garde le monopole des recherches minutieuses et 
des diagnostics délicats, qu'il connaisse en maître des al- 
térations du fond de l'œil, rien de mieux; mais tout pra- 
ticien doit savoir trouver, voir une pupille et en di^inguer 
les états pathologiques les plus fréquents sous peine 
d'être taxé d'ignorance. 

La description complète et la théorie approfondie des 

M JEANKEJL. piagnostic. 10 
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ophthalmoscopes se trouvent dans tous les traités d'ocu- 
listique et de physique médicale ; nous n'en donnerons ici 
qu'un résumé aussi concis que possible. 

Des ophthalmoscopes. — L'ophthalmoscope, dont l'in- 
vention est due àHelmholtz(1851) (1), est un instrument 
destiné à l'éclairage et à l'observation du fond de l'œil. 

En 1704 Méry (2), et en 1709 de la Hire (3) avaient 
expliqué le miroitement des yeux de certains animaux par 
les lois de la réfraction des rayons lumineux et démontré 
qu'en plongeant un chat dans l'eau on voyait miroiter les 
vaisseaux de sa rétine; Prévost, de Genève (1811), Has- 
senstein(1838) et Kussmaul étudièrent à leur tour ce 
phénomène du miroitement des yeux; mais les premières 
tentatives d'éclairage du fond de l'œil appartiennent à 
Carron du Villards (4). Cet auteur indique, en effet, le 
moyen d'examiner les membranes profondes de l'œil à 
l'aide de miroirs creux qu'il nomme ophthalmoscopes et 
conseille la lumière artificielle, lorsqu'il s'agit d'étudier 
l'état du corps vitré et de la rétine; mais il veut que l'ob- 
servateur se place derrière le malade pendant que celui- 
ci regarde dans le miroir. 

En 1846 Cumming (5) à Londres et Bruke (6) à Vienne 
réussirent à éclairer le fond de l'œil par des procédés tout 
à fait analogues. Au niveau, en face et à une petite dis- 
tance de l'œil à examiner, l'observateur posai tune bougie 
et ordonnait au sujet de fixer un objet éloigné. Il se pla- 
çait lui-même en face du sujet et de la bougie et, regar- 
dant par-dessus un écran interposé entre la flamme et 



(1) Helmholtz, Beschreibung eine$ Augenspiegels uir Untersuchung der NeU- 
haut im lebenden Auge. Berlin, 1851. 

(2) Méry, Histoire de l'Académie royale des sciences, 1704, p. 107. 

(3) De la Hire, Ibidem, 1709, p. 119. 

(4) Garroa du Villards, Guide pratique des maladies des yeux. Paris, 1838, 
t. I, p. 19^, J IV. 

(5) Cumming, Medico-chirurgical Transactions , t. XXIX, p. 284. 

(6) Brûcke, Mullefs Archiv fur Analom,, 1847, p. 225. 
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son œil, il voyait la pupille briller d'un éclat rougeàtre. 

Vint enfin Helmholtz (1) en 1851 : il explique d'abord 
pourquoi la pupille paraît ordinairement noire et démontre 
dans quelles conditions on doit se placer pour éclairer et 
voir le fond de Tœil ; puis il construit sur ces données un 
appareil qui permet de résoudre le problème. L'ophthal- 
moscope était inventé; restait aie perfectionner. 

Pourquoi le fond de l'œil paraît-il noir à l'état ordi- 
naire? Soit L (fig. 75), une source de lumière envoyant un 
pinceau MLN de lumière divergente sur l'œil; si ce der- 
nier est exactement accommodé pour la distance OL, les 
rayons réfractés convergeront sur la rétine au foyer con- 



Fig. 75. — Marche des rayons lumineux qni émergent de roeil. 

jugué du point L, c'est-à-dire en L. Or, en vertu de la 
loi de réciprocité, les rayons réfléchis par le point L con- 
courront au point L à leur sortie de l'œil. Le point L' ne 
paraîtra donc lumineux qu'à un observateur placé en L. 
Il paraîtra par conséquent noir à tout observateur placé 
à côté de L, en F par exemple; car P' ne se trouve pas sur 
le trajet des rayons venus du point éclairé, et la partie 
de la rétine qui pourrait lui renvoyer de la lumière ne se 
trouve pas éclairée; pour qu'elle le fût, il faudrait que P 
ou Tœil de l'observateur lui-même, émît de la lupiière. 
Si l'œil observé est accommodé pour une distance OL" 
plus grande que OL, les rayons réfractés provenant de L 
convergeront vers un point L', situé derrière la rétine 

(1) Helmholtz, loco ciiato. 
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et éclaireront une certaine étendue PQ de cette mem- 
brane. Les rayons réfléchis par PQ donneront à l'extérieur 
une image aérienne P'Q' réelle et renversée. Dans ce cas, 
un observateur placé en P' recevra les rayons de retour 
provenant du point P, qui lui paraîtra éclairé; mais il ne 
verra pas distinctement le point P, à cause du degré de la 
convergence que prennent à leur sortie les rayons qui ont 
traversé le système réfringen t de l'œil observé . Pour rendre 
la vision distincte, il faut interposer entre l'œil du patient 
et celui de l'observateur un milieu réfringent (lentille 
convexe ou concave) qui déplace le point de concours 
des rayons lumineux, soit en le rendant virtuel, soit en le 
rapprochant, tout en le laissant réel. En résumé, pour 
voir nettement le fond de l'œil, il faut réaliser les deux 
conditions suivantes : 

r Éclairer les parties à observer, de manière que 
l'œil de l'observateur puisse se placer sur le trajet des 
rayons émergents; 

S"* Reporter l'image du fond de l'œil à une dislance en 
rapport avec le pouvoir accommodatif de l'œil observa- 
teur. 

De là résulte que l'instrumentation ophthalmoscopique 
comprend en général deux ordres d'appareils : une partie 
caloptrique représentée par un appareil d'éclairage et une 
partie dioptrique consistant en lentilles de diverses espèces. 

L'examen ophthalmoscopique peut se faire à l'aide de 
deux méthodes : 1° La méthode dite kV image renver- 
sée^ c'est la plus usitée, et 2° la méthode dite à Yimage 
droite. 

La. méthode à l'image renversée emploie une lentille 
convexe. Les rayons émis par le point P sortent de l'œil 
à l'état de convergence; si l'observateur se plaçait en ar- 
rière du point de convergence de ces rayons à sa distance 
visuelle, il verrait le point P; mais il serait obligé, en rai- 
son de l'éloignement de ce point de convergence, de se 
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placera telle distance que la clarté de l'image deviendrait 
extrêmement faible. Mais, si nous plaçons devant l'œil 
observé une lentille de 2 ou 3 pouces de longueur locale, 
" celte lentille aura pour effet d'augmenter considérable- 
ment la convergence des rayons qui émergent de l'œil et 
de rapprocher par conséquent l'image réelle du point P 
à telle distance que l'observateur la voie distinctement. 

Dans la méthode à l'image droite, on transforme l'i- 
raage aérienne PQ du fond de l'œil, image réelle et ren- 
versée, en une image droite et virtuelle : on obtient ce 
résultat en interposant, entre l'œil du patient et celui de 
l'observateur, une lentille divergente dont la longueur 
focale soit plus courte que la dislance 
de l'image aérienne à cette lentille. 

Mode d'éclairage du fond de l'œil. 
—L'éclairage doit être suffisamment 
intense et doit permettre à l'œil de 
l'observateur de se placer sur le tra- 
jet des rayons qui émergent de l'œil 
observé. Les rayons suivent le même 
trajet que les rayons immergents. 
L'idéal serait donc que l'œil observa- 
teur émît lui-même de la lumière. On 
peut approcher de cette condition 
en faisant usage de miroirs réllec- 
leurs coui'bes ou plans percés en leur 
centre d'une ouverture centrale (fig. 
76). Le miroir réflecteur, placé devant 
et contre l'reil observateur, l'ouver- 
ture centrale en face de la pupille, 
transforme l'œil on une véritable source de lumière 
tout en lui permettant de recevoir à travers l'ouverture 
centrale les rayons lumineux émergés de l'œil observé. 
La lumière, émise par un foyer lumineux placé laté- 
ralement, est réiléchie par le miroir, convenablement 
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orienLé, dans la direction de l'œil observé. En vertu de 
la loi de réciprocité, elle est de nouveau renvoyée vers 
le miroir et à travers l'ouverture centrale vers l'œil ob- 
servateur. Tel est le principe de l'éclairage ophthalmos- ' 
copique. 

Mais sur le trajet des rayons lumineux réfléchis par le 
miroir réflecteur nous avons déjà placé une lentille con- 
vexe (image renversée). Quelle est l'action de cette lentille 
sur la lumière réfléchie? Cette lentille accroît la conver- 
gence des rayons lumineux qui lui sont envoyés par le 
miroir et concentre ces rayons en un point situé très en 
avant de la rétine; de ce point les rayons s'écartent de 
nouveau pour aller éclairer une étendue plus ou moins 
grande du fond de l'œil. 

Dans l'examen à l'image droite, les conditions d'éclai- 
rage sont les mêmes sauf qu'il n'y a pas de lentille con- 
vergente. Aussi faut-il avoir soin de tenir le miroir aussi 
près que possible de l'œil observé. Le système dioptrique 
de l'œil suffit alors à concentrer les rayons en avant de 
la rétine, qui se trouve alors éclairée dans une plus grande 
étendue. Nous ne nous occuperons d'ailleurs que de la 
méthode dite à l'image renversée, la seule que le médecin 
ait à suivre. 

Le miroir réflecteur le plus généralement employé (fig. 
76) est concave, de 23 à 25 centimètres de longueur focale. 
Ce miroir a l'avantage de rendre convergents les rayons 
divergents émis par le foyer lumineux. Le miroir plan 
trouve cependant des applications dans l'examen de l'œil 
au point de vue optique (éclairage direct) . 

Ces quelques mots de théorie contiennent tous les ren- 
seignements indispensables à la pratique. 

Tout ophthalmoscope est donc composé de deux pièces 
fondamentales : une lentille objective et un miroir, et 
d'un appareil d'éclairage. 

La lentiUe et le miroir sont, au point de vue de leurs 
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qualités optiques, identiques dans tous les ophthalmos- 
copes. Ils ne diffèrent que par leur agencement, leur 
monture et la gaîne qui les enferme. 

L'appareil d'éclairage, au contraire, varie beaucoup. 
La source de lumière ordinairement employée est la 
lampe modérateur. La quantité de lumière qu'elle 
donne est suffisante pour les examens médicaux ; 
cependant, dans certains cas, il est nécessaire d'y ajou- 
ter un appareil de concentration. Voyez, pour plus de 
détails, le paragraphe relatif à l'éclairage laryngosco- 
pique, ch. VIII, § i. 

Les lentilles généralement adoptées sont tout simple- 
ment en verre. 11 est incontestable qu'avec des lentilles 
achromatiques, on se placerait dans de meilleures condi 
lions optiques ; mais ce qu'elles ajoutent à la netteté de 
l'image ophthalmoscopique n'est pas compensé par l'élé- 
vation de leur prix. La lentille usitée est biconvexe, elle 
a 2 ou 3 centimètres de diamètre, 2 ou 3 pouces (0'",056 à 
0'°084) de longueur focale. Le miroir est concave, il est en 
verre argenté : au lieu de percer un trou dans le verre, 
on se borne à enlever au centre la couche d'argent dans 
l'étendue d'un cercle de 3 millimètres de rayon. Il a 
généralement de 3 à 4 centimètres de diamètre et 6 
pouces 1/2 (G"'18) de longueur focale. Il est enchâssé 
dans un cadre. Sur la face postérieure, on voit souvent 
une petite fourche dont les branches embrassent le 
centre du miroir. Cette fourche reçoit à volonté un 
verre convexe ou un verre concave, de numéro variable, 
en rapport avec le degré d'hypermétropie ou de myopie 
de l'observateur; le verre concave n"* 10 est aussi employé 
pour l'examen à l'image droite. On trouve encore des 
miroirs munis dans le même but d'un autre dispositif : 
quatre lentilles (deux convexes distinguées par le signe 
+; deux concaves portant le signe — ) sont enchâssées 
dans l'épaisseur d'une petite roue tournant parallèlement 
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à la face postérieure du miroir autour d'un pivot fixé à 
cette face postérieure. Les dimensions de la roue et la 
situation du pivot sont telles, que les lentilles puissent 
se présenter successivement en regard du centre non 
argenté du miroir (1). 

Meyerstein emploie comme réflecteur un prisme à ré- 
flexion totale, disposé de manière à renvoyer par sa face 
hypoténuse la lumière dans l'œil observé; un trou percé 
à travers le prisme livre passage aux rayons de retour qui 
vont dans Tœil de Tobservateur. 

Desmares père a fait faire un réflecteur d'acier fondu 
percé d'un petit trou à son centre; d'autres sont en ar- 
gent ou enmaillechort; les miroirs métalliques ont moins 
de doubles reflets que les miroirs en verre, mais ils ren- 
voient moins de lumière. 

Les ophthalmoscopes les plus répandus sont les sui- 
vants. Nous ne décrirons la lentille et le miroir que lors- 
qu'ils ofl^riront un dispositif spécial. 

l"" Ophthalmoscope simple ou de Donders-Epkens. — 
La lentille, montée sur un cadre en corne pourvu d'un 
manche, et le miroir dont le cadre en métal se visse sur 
un manche en os ou en bois, sont enfermés dans une boîte 
en bois ou une trousse en forme de porte-monnaie. 

2° Ophthalmoscope à main de GalezotvskL — La len- 
tille C (fig. 77) est dépourvue de manche. Le miroir porte 
une poignée pliante A, qui peut à volonté s'abattre sur sa 



(1) Dans rophthalmoscopc de Hclmholtz, qui d'ailleurs n'a qu'un intérêt his- 
torique, il n*y a pas do miroir opaque; les rayons émanés d3 la source lumi- 
neuse sont renvoyés dans l'œil observé par une pile de glaces, c'osl-à-dire par 
une série de lam?s transparentes de verre empilées les unes sur les autres. Les 
rayons qui reviennent du fond de l'œil, en arrivant sur cette pile de glaces, 
sont en partie réfléchis dans la direction de la source lumineuse, en partie 
transmis à l'observateur à travers la pile de glaces. L'éclairage ainsi produit est 
peu intense, mais il est cependant suffisant pour permettre do voir le fond de 
l'œil. Djnd.TS-Epkens perf^ctionavi le premier l'ophthalmoscope de Helmholtz; 
il fit construire le miroir dont on se sert encore aujourd'hui et que nous avons 
décrit plus haut. 
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face postérieure. Le lout contenu dans une petite gaine en 
cuir, dans laquelle se trouve encore un petit comple- 




Fig. 77. — OphthalmcMCDpe à main de Calezawaki. 

goutte B, pour la solution d'atropine, constitue un instru- 
ment fort simple et très-porlalif. 

3" Ophihalmoscope de Monoyer. — La disposition 
adoptée pour cet instrument est semblable h celle qui est 
usitée dans la loupe de poehe dite loupe fermante; on à 
pu ainsi utiliser le manche de l'instrument comme enve- 
loppe de protection. 

On voit sur les figures 78 et 79 en L, M et D, les trois 
parties essentielles, savoir ; un miroir concave M, une len- 
tille objective L et une série de trois lentilles oculaires, 
irr. Les montures ont les mêmes dimensions que ces 
pièces et sont portées à l'aide d'un prolongement par un 
pivot commun autour duquel elles peuvent tourner, cha- 
cune séparément, pour être introduites entre les deux 
châsses C et G'. La lentille objective peut être détachée 
de l'appareil;dans cebut, leprolongementde la monture 
est brisé au milieu et la lentille n'est rattachée au point 
commun que lorsque les deux pointes p et p' sont en- 
gagées dans les trous correspondants de la monture. Le 
disque D, porteur des lentilles oculaires, est derrière le 
miroir; tes lentilles sont échelonnées le long d'un arc de 
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cercle, qui a pour centre le pivot commun et pour rayon 
la dislance de ce pivot au centre du miroir; celte dispo- 




Fig. 78. — Ophlhalmoscoj)" de Mono\cr (I inslrument est Fig. 79. — Lcinéme 
vu de face, ouïerl et eUlé, échelle de 2/3], vu (le profil et 

silion permet d'amener à volonté l'un quelconque des ocu- 
laires en regard de la partie non argentée du miroir. 

4" Opht/ialmoscope de Poucet (1). — Pour l'exa- 
men ophthalmoscopique, nous verrons plus loin qu'il est 
nécessaire d'opérer dans l'obscurité de façon à suppri- 
mer les divers reflets que la lumière du jour produit sur 
l'œil observé. C'est là une nécessité que quelques auteui"s 
ont essayé de tourner et de supprimer : Poncet, par 
exemple, considérant qu'il suffit de mettre dans l'obscii- 
rite l'œil observé seulement, a proposé d'armer la lentille 
d'un manchon desoie roide de couleur noire (fig. 80). Ce 



(I) Poacet, Gaieltt hebdomadaire, 6 3aM, 186), r- ^01. 
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manchon ayantia forme d'un cône tronqué, coiffe l'orbite 
de In plus large de ses bases et intercepte ainsi ia lumière 




dans l'espace compris entre l'œil observé et la lentille. La 
lentille est située dans l'intérieur d'un petit cylindre en 




Fî|î, 81. — BoHo rcnfcrmint lophll alnoseopo de Ponect (grandeur nalurellfi). 

n, Fouv ri —bbo rirlcl Jcsl ne h soulcn r 1 nindion do soie. 

laiton, dans lequel peuvent entrer le miroir pourvu d'un 
manche pliant et le petit jupon de soie (fig. 81 et 82). 
L'ophthalmoscope de Poncet permet l'examen au lit du 
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maladedansunesalled'Iiôpilal: c'est assurémentun avan- 
tage. Pourtant dans la majorité des cas, ou bien le sujet 
à examiner peut se lever, ou bien l'obBCurité peut être 
faite d'une façoa suffisante autour de son Ut : l'ophthal- 
moscope ordinaire, moins compliqué el beaucoup plus 
maniable, suffit alors parfaitemenr. 

Les ophthalmoscopes de Coccius de Zehender, de 




Fig. 82. — Coupe verlicaln ris lu balle do l'ophllialmosiopc de Poncct mon- 
trant la disposition des dilTérontes pièces dans riiilËrieiir de la boite. 
Brf, cjlinilre cinelol>iw. — f. couicrel». — m e m, miroir pliû. — b, Icnlille. — 

Jaeger, de Gillet de Grandmonl, de Ruete ; ceux de 
Oldham et Laurïng et de Knapp, qui donnent en même 
temps le degré de réfraction de l'œil observé; l'oph- 
thalmoscope binoculaire de Giraud-Teulon ; l'oplithal- 
moscope de Panas, muni d'un miroir concave et d'un 
miroir plan; celui de Laurence, pour deux personnes; 
l'ophlbalmoscope à tube de Galezowski, l'ophthalmoscope 
fixe de Follin, enfin rophthalmo-micromèfre, sont à 
l'usage exclusif des médecins oculistes; nous nous bor- 
nons h les citer. 

Examen opfithalmoscopique. — Le local, le malade, le 
médecin, l'éclairage, l'instrument, nous occuperont eu 
premier lieu; nous spécifierons ensuite les règles à suivre 
pour l'examen lui-même. 

Le local. — Pour bien voir le fond de l'œil avec l'oph- 
thalmoscope, il est nécessaire de se placer dans une 
cliambre obscure. On supprime ainsi les reflets de la lu- 
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mière ambiante sur la cornée, qui rendent l'examen 
presque impossible. Il n'est d'ailleurs pas besoin d'une 
obscurité complète; il suffit de fermer les rideaux ou les 
volets de la chambre où l'on se trouve. 

Le malade. — Environ une heure avant l'examen, deux 
ou trois gouttes d'une solution d'atropine à 1 pour 100 
seront instillées dans chacun des yeux du malade. L'exa- 
men sans dilatation préalable de la pupille est cependant 
possible; mais il est moins facile et l'atropine n'a d'incon- 
vénient que lorsqu'il s'agit d'étudier l'état de l'œil au 
point de vue optique. Il est nécessaire de dilater la pu- 
pille dans les deux yeux, car on doit toujours, dans la 
môme séance, examiner comparativement les deux pa- 
pilles. Le malade, préalablement rassuré sur l'innocuité 
de l'opération, est assis à côté d une table : une chaise 
ordinaire peut servir, mais un tabouret de piano, permet- 
tant d'élever ou d'abaisser le sujet, est plus commode 
et meilleur, surtout s'il est pourvu d'un dossier. La tête 
doit être fixe et droite : il est bon, pour atteindre ce 
résultat de placer le sujet le dos appuyé contre un mur. 
Le regard doit être dirigé, la tête restant immobile, 
un peu en dedans et en haut. La papille n'est en effet 
pas située à l'extrémité postérieure de l'axe optique, elle 
est en dedans et en haut et elle n'arrive en face de la pu- 
pille que lorsque l'œil prend la direction indiquée. 

Le médecin. — Le médecin s'assied en face du sujet 
sur un siège un peu élevé, de telle sorte que son regard 
plonge dans l'œil qu'il observe. Il examine d'abord la 
cornée et le cristallin à l'éclairage latéral, pour s'assurer 
qu'ils ne sont point opacifiés et que les troubles qu'il 
reconnaîtra à l'ophthalmoscope ne sont pas dus à une 
altération des milieux réfringents antérieurs. Il dispose 
l'éclairage d'une façon convenable, dirige définitivement 
le regard du patient, l'avertit qu'il va l'éblouir un peu, 
saisît l'instrument et procède à l'examen. 
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Léclairage. — Quelle que soit la source lun\i- 
neuse, elle sera placée sur une table à côté du sujet et 
en face de son oreille, à une hauteur telle que la flamme 
soit au niveau de l'œil observé. Un écran doit être inter- 
posé entre la flamme et le sujet, de manière à préserver 
l'œil de tous reflets latéraux. Cet écran peut être impro- 
visé à l'aide d'un morceau de carton que l'on confie au 
patient lui-môme ou à un aide. 

Linstrument. — Tous les ophthalmoscope? que nous 
avons décrits sont bons, le plus portatif est le meilleur : 
celui de Galezowski est, à ce point de vue, préférable à 
tous les autres. Dans tous les cas, il faut avoir soin d'es- 
suyer avec un linge fin la lentille et le miroir; il faut en 
outre armer le miroir de la lentille oculaire convenable, 
dans le cas de myopie ou d'hypermétropie de l'observa- 
teur. 

L examen. — Les choses étant ainsi disposées, le mé- 
decin saisit le miroir de la main droite ; le place en face 
de l'œil observé à une distance de 30 à 35 centimètres ; 
le dirige d'abord vers la lampe, puis peu à peu, en le 
faisant tourner entre ses doigts, vers l'œil du patient, jus- 
qu'à ce qu'il s'aperçoive que celui-ci reçoit un pinceau de 
vive lumière : l'observateur applique alors son œil droit ou 
gauche contre la face postérieure du miroir, et, regardant à 
travers le cercle non argenté du centre, il voit la pupille 
fortement colorée en rouge. Quelquefois il voit la pupille 
noire ; cela peut tenir, soit à ce que le malade regarde en 
face, et alors il y a au centre de la cornée un reflet qui 
empêche l'examen, soit à ce que l'observateur regarde 
avec l'œil qui n'est pas armé du miroir. Pour détruire 
le premier obstacle, il suffit généralement de bien diriger 
le regard du patient, pour obvier au second, il suffit de 
fermer l'œil non armé du miroir. 

Il arrive encore que l'observateur non-seulement voit 
la pupille rouge, mais encore tout de suite, avec le miroir 
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seulement, la papille et les vaisseaux du fond de l'œil : 
cela tient à un état optique particulier de l'œil observé; 
cet état est ce que l'on appelle l'hypermétropie. 

Revenons aux conditions ordinaires : le médecin voit la 
pupille rouge ; il saisit alors la lentille de la main gauche 
et, prenant un point d'appui sur la tempe ou le front du 
sujet, la porte verticalement devant l'œil de ce dernier à une 
distance égale à sa longueur focale. L'image de la rétine 
apparaît alors devant la lentille. Si l'observateur ne voit 
rien, il lui suffira de faire quelques mouvements latéraux 
avec le miroir, d'avancer ou de reculer un peu la lentille 
pour apercevoir le fond de l'œil. Il se produit souvent 
alors un reflet qui gêne l'examen; quelques mouvements, 
d'inclinaison de la lentille corrigent facilement cet incon- 
vénient. Quant au point précis où il faut regarder pour 
bien voir, l'expérience en apprendra là-dessus plus que 
tous les préceptes : quoi qu'il en soit, c'est entre la len- 
tille et le miroir que se trouve l'image, et c'est là qu'il 
faut la chercher, mais c'est surtout en laissant pour ainsi 
dire errer le regard entre la lentille et le miroir, sans rien 
fixer, que l'on arrive à bien voir. Le plus souvent l'image 
que l'on aperçoit d'abord représente le fond de Tœil, mais 
pas encore la papille; pour trouver celle-ci, il faut réa- 
liser les conditions suivantes : a^ l'œil observé doit être 
dirigé en dedans et en haut et s'adapter à une grande 
distance ; b, il faut suivre un des vaisseaux que l'on voit 
dans un sens ou dans un autre jusqu'à ce qu'on aboutisse 
à la papille; pour ce faire il n'y a qu'à déplacer parallè- 
lement, en leur conservant leur position respective, le 
miroir et la lentille suivant un arc de cercle dont l'œil 
observé est le centre. On n'oubliera pas que l'image est 
renversée et que, par conséquent, si l'on suppose la papille 
à droite, il faut se porter à gauche, et vice versa. 

Applications cliniques de l'ophthalmoscopie médicale. 
— Bouchut vient de publier un fort beau livre intitulé : 
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Ophthalmoscopie médicale et cérébroscopie. Montrer qii'H 
existe au fond de Tœil des lésions du nerf optique de la 
rétine et de la choroïde visibles à Toplithalmoscope et 
qui correspondent aux maladies des méningites du cer- 
veau, de la moelle épiniëre, à certaines altérations du sang 
ou avec la cessation de la vie, tel est le but de celte pu- 
blication (1). D'une lecture attentive nous croyons pou- 
voir tirer les conclusions suivantes, qui ne sont d'ailleurs 
pas tout à fait d'accord avec celles de l'auteur : 

4** La névrite-optique, la névro-rétinite, la rétinite et 
la choroïdite peuvent être symptomatiques d'une affection 
cérébro-spinale ou d'une diathèse. 

2° Il n'existe aucun caractère différentiel qui permette 
de reconnaître la nature symptomatique ou idiopathique 
de ces lésions. 

3° La connaissance de la lésion oculaire peut, dans 
certains cas, aider à préciser le diagnostic de la maladie 
cérébro-spinale ou diathésique, elle ne suffît jamais à l'éta- 
blir ; or les cas sont, au contraire, nombreux où la connais- 
sance de l'affection cérébro-spinale ou de la diathèse, 
conduit au diagnostic étiologique de la lésion oculaire. 

4"* Les lésions oculaires d'origine cérébro-spinale ou 
diathésique reconnaissent pour causes : l'inflammation, 
un obstacle mécanique à la circulation dans les sinus 
caverneux, la compression du nerf optique par un épan- 
chement liquide ou une tumeur, l'action réflexe du grand 
sympathique, l'altération du sang; plus généralement 
toute excitation directe ou sympathique des centres 
optiques. 

S"" L'absence de lésion oculaire ne signifie nullement 
l'absence de lésion cérébro-spinale, mais simplement 
absence d'excitation directe ou réflexe des centres optiques. 

6** On ne peut que très-rarement conclure de la nature de 

(1) Bouchul, Ophthalmoscopie médicale et cérébroscopie. Paris, 1876, in-4<>. 
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la lésion oculaire à la nature de la lésion cérébro-spinale. 
Mais, lorsqu'une affection nerveuse s'accompagne de lé- 
sions intra-oculaires, on peut affirmer son origine orga- 
nique. ^ 

T Les tubercules de la choroïde coïncident le plus 
souvent avec la tuberculose méningée ; ce qui ne veut 
pas dire que la tuberculose méningée soit toujours ac- 
compagnée de tuberculose choroïdienne. 

8"* Il existe des rétinites albuminiîriques, leucémiques, 
glycosuriques et syphilitiques de formes caractéristiques. 

9** Les anévrysmes miliaires peuvent se généraliser et 
atteindre les artères rétiniennes, comme Liouville (1) l'a 
démontré. 

10" L'état de vacuité de l'artère rétinienne et lapneu- 
matose des veines rétiniennes est un signe certain de la 
mort. 

14** Il est parfaitement illégitime de comparer l'oph- 
thalmoscopie médicale à l'auscultation : il n'est aucun 
signe ophthalmoscopique dont la valeur diagnostique 
soit comparable àcelle durâler crépitant, ou du souffle, etc. 

12"* Les signes ophthalmoscopiques doivent, au point 
de vue de la valeur sémiologique, être rangés à côté des 
signes fournis par la paralysie des autres nerfs crâniens. 

Panas (1) est arrivé aux conclusions suivantes quant 
aux troubles circulatoires visibles à l'ophthalmoscope 
dans les lésions traumatiques du cerveau : 

1° La stagna-papille se montre souvent à la suite des 
diverses lésions de l'encéphale (commotions, contusions, 
blessures, fractures du crâne). 

2"* La stase en question ne s'accompagne pas toujours 
de troubles visuels. Aussi doit-on examiner le fond de 

(1) H. Liouville, De la généralisalion des anévrysmes miliaires. Paris, 1871, 
in-8o avec planches. 

(2) Panas, Contribution à l'étude des trqubles circulatoires visibles à Voph- 
thalmoicope dans les lésions traumatiques du cerveau. Académie de nn^decinc, 
siance du 22 février 1876. 

M. JEANNEL. Diagnostic. H 
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l'œil de tous les individus blessés à la lête, qu'ils accusent 
ou non une diminution de l'acuïté visuelle. 

3° D'après les aulopsies qui nous sont propres, celle 
stase semble dépendre, comme le veut Schwalbe, de Tin- 
iiltration de sang ou de sérosité dans la gaine optique, et 
non de la lésion cérébrale elle-même. 

4° La stagna-papille ne peut être considérée comme se 
rattachant à telle variété de traumatisme du cerveau 
plutôt qu'à telle autre; pas plus qu'il n'est permis de 
juger, d'après elle, de la gravité de la lésion. 

5° Tout ce qu'on peut affirmer, dans l'état actuel de 
nos connaissances, c'est que la stase papillaire indique la 
présence d'un liquide épanché dans les méninges. 

Conclusion. — La cérébroscopie doit prendre rang 
parmi les méthodes d'exploration applicables aux mala- 
dies cérébro-spinales. S'il n'en faut pas exagérer l'impor- 
lance, il n'en faut pas nier l'utilité. 

L'examen ophthalmoscopique du fond de l'œil doit être 
pratiquée par tout médecin jaloux de sa dignité scienti- 
fique. 

L'ophthalmoscope doit être simple et portatif. 

§ II. — Moyens physiques employés pour l'exploratiox 

DE LA moelle ÉPINIÈRE. 

La pression digitale sur le rachis, la percussion immé- 
diate ou médiate, cette dernière permettant une localisa- 
tion plus précise, l'application d'une éponge imbibée d'eau 
chaude ou d'eau froide, l'application d'un morceau de glace 
sont les moyens physiques d'exploration de la moelle épi- 
nière qui ont pour but de provoquer le phénomène dou- 
leur. 

La pression digitale exercée sur les apophyses épi- 
neuses ou même sur les apophyses transverses doit être 
assez forte ; elle doit être, aussi, égale dans toute la hau- 
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teur du rachis. Il faut prendre garde de confondre la 
légère sensation de douleur que provoque la pression de 
la peau avec la véritable douleur médullaire réveillée par 
la pression. 

La percussion vaut mieux que la pression. Elle s'exerce 
sur le doigt (dactylo-plessisme, Piorry). Les procédés de 
l'éponge et de la glace sont simples et ne nécessitent 
d'autre précaution que de ne pas mouiller, ni échauder, ni 
refroidir le malade. 

§ II ï. — Exploration de la sensibilité et des sens. 

« 

L Sensibilité générale. — L'analyse physiologique 
a. reconnu plusieurs espèces de sensibilité qui sont : la 
Sensibilité au contact ou tact proprement dit^ la Sensi- 
bilité à la douleur, la Sensibilité au froid et an chaud 
ou thermique; et enfin les Diverses sensibilités spéciales. 

Il y a, sans aucun doute, un intérêt réel, scientifique, 
sinon diagnostique, à s'assurer, chez les sujets atteints 
de maladies nerveases, de l'état de ces diverses sensibi- 
lités et du degré de leur altération. 

Au premier abord, le problème semble facile à ré- 
soudre. Il faut pourtant reconnaître que cette exploration 
est minutieuse et délicate, surtout lorsqu'il s'agit d'appré- 
cier des altérations peu prononcées. 

Pour être complète, l'étude de la sensibilité doit être 
comparative entre les deux côtés du corps ; il faut y mettre 
le temps, renouveler les épreuves dans les cas douteux 
avant de rien affirmer; il faut encore tenir grand compte 
de l'intelligence du sujet, de sa bonne foi et de l'état géné- 
ral de la sensibilité dans les parties saines; certains sujets 
étant, comme chacun sait, beaucoup plus sensibles que 
d'autres. 

1*" Sensibilité au contact ou tact. — Pour apprécier 
l'état du tact, le malade étant couché et ayant les yeux 
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bandés, touchez du bout du doigt, sans pression, la partie 
à explorer et posez la question suivante : Vous touche-t- 
on? Si la réponse est affirmative, cessez le contact et réi- 
térez la question. Deuiandez ensuite au sujet de préciser 
le point du contact. Souvent, en effet, il se trompe dans 
l'appréciation du siège de l'impression; d'autres fois, la 
transmission de l'impression est tardive; dans certains cas 
encore, le malade ne signale le contact que lorsqu'il est 
brusque ou bien au moment où il cesse. 

Benedikt (1) a montré que de toutes les sensibilités 
cutanées, celle qui conserve le mieux son intégrité est la 
sensibilité au froid et au chaud. Dès lors, pour être sûr 
que la différence de température entre le doigt qui exerce 
le contact et la peau du malade ne produise pas une sen- 
sation que le malade rapporterait faussement au contact, 
il est bon de recouvrir d'un linge la région que l'on explore. 

Pour apprécier la sensibiUté à la pression, qui n'est en 
somme qu'une variété de la sensibilité au contact, on 
peut se servir de l'instrument suivant construit par Ma- 
thieu : une tige en aluminium, de pris de O'^jOô de lon- 
gueur et de très-faible diamètre, est terminée en pointe 
mousse à l'une de ses extrémités et surmontée à l'autre 
d'un plateau aussi léger que possible, également en alu- 
minium. La tige glisse sans frottement dans une étroite 
coulisse supportée par un manche. L'instrument est saisi 
par son manche ; la pointe mousse est mise en contact 
avec la peau. La légèreté de l'instrument est telle, qu'il ne 
détermine alors aucu;ie sensation. L'expérimentateur met 
alors petit à petit des poids sur le plateau jusqu'à produc- 
tion d'une sensation. 

Ce n'est pas tout, la sensation tactile peut exister,ellepeut 
être exactement localisée, l'impression peut se transmettre 
sans retard, et pourtant la sensibilité tactile être altérée. 

(1) Benedikt, Ueber Tabès dorsalis. [Oesterreich. Zeiischrift furprakt.He'd- 
lunde, 1861.) 
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Elle existe, mais sa finesse physiologique est plus ou moins 
émoussée. On comprend que, pour apprécier le degré de 
finesse d'un sens, on ne puisse se fier à l'appréciation du 
malade lui-même, qui ne peut que fort grossièrement 
indiquer si l'impression qu'il perçoit a les qualités habi- 
tuelles et normales. Il était donc besoin de rechercher un 
critérium plus fidèle et plus exact. E.-H.Weber (1) a mon- 
tré que le contact de deux pointes rapprochées donne dans 
les régions du corps les plus sensibles, l'extrémité libre de 
la langue, par exemple, une double sensation, tandis 
qu'il ne donne qu'une sensation simple, c'est-à-dire celle 
d'une seule pointe dans les régions douées d'une sensi- 
bilité moindre. Il a montré ainsi que l'on peut classer les 
différentes régions du corps, suivant le degré moyen 
d'écarlement de deux pointes nécessaire à la production 
d'une sensation de double contact ; le tact étant d'autant 
plus délicat sur une région donnée que Técartement né- 
cessaire à la sensation double est moins considérable. Des 
tables, dressées par cet auteur, donnent la mesure phy- 
siologique de la finesse du tact aux diverses régions du 
tégument externe, en un mot toutes les indications néces- 
saires aux besoins de la clinique : 

TABLES DE E.-H. WEBER. 

DEGRÉS D'ÉCARTEMENT 
REGIONS 

DES POINTES 

Bout de langue 0""00l = 1/2 ligne 

Pulpe des doigts de la main 0«»002 = 1 ligne. 

Surface rouge des lèvres ) ^ 

Face palmaire de la deuxième phalange des doigts \ " »"*^'* 

Face dorsale de la 3» phalange \ 

Bout du nez / OmOCô = 3 lignes. 

Face palmaire au-dessus de la tète des métucarpicus. . . y 

Le dos et le bord de la langue. \ 

La partie non rouge des lèvres > 0n>009 = 4- lignes. 

Le métacarpe du pouce. y 

(1) E.-H. Weber, De subUlitale iactus^ dans Touvrage intitulé : De pulsu, 
resorplione, auditu et tantu annotationes anat. et physiolog. Lipsiœ, 1834^ 
in4<>. — Voy. aussi Longet, Physiologie, 3« édit., t. III, p. 66. 
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(Le bout du gros orteil 

ia face dorsale de la S^ phalange des doigts 

La paume de la main } 0"01 1 = 5 lij^nes. 

La peau de la joue 

La face externe des paupières 

La muqueuse du palais 0"»013 = 6 lignes. 

La pommotte \ 

La face plantaire du métatarsien du gros orteil > 0"»016 =: 7 lignes. 

La face dorsale de la l^^^^ phalange des doigts / 

La face dorsale des têtes des os métacarpiens 0»0!8 ^ 8 lignes 

Les gencives 0«020 = 9 lignes. 

La région zygomalique / ^««^10 1 a i- 

t » • fx • \i r » i 0«023 = 10 lignes. 

La partie inférieure du front ) 

ia partie inférieure de l'occiput 0"»027 = \t lignes. 

Le dos de la main O^OSâ = 1-i lignes. 

La région sus-hyoïdienne 0™03i = 15 lignes. 

A la rotule O'-OSe = 16 lignes. 

Au sacrum \ 

A l'acromion 

À la fesse , ^ ^,, ,^ . 

i ravant-bras ^ 0»Oll = 18 I.gnes. 

Au genou 

Au dos du pied près des orteils 

Au sternum 0"015 = 20 lignes. 

Au rachis; le long des cinq vertèbres dorsales supérieures. J 

Près de l'occiput > 0^ 05 = 21 lignes. 

A la région lombaire ) 

Au rachis; dans le milieu du cou; dans le milieu du dos. \ 



Au bras 
A la cui 
A la jambe 



A la cuisse ( 0- 07 = 30 lignes. 



E.-H. Weber n'a exploré ainsi que la sensibilité phy- 
siologique. En 1849, Brown-Séquard eut l'idée de se 
servir de ce précieux moyen pour mesurer les altéralions 
de la sensibilité tactile dans les atTeclions du système 
nerveux. L'instrument employé pour cette exploration 
porte le nom d'jEsthésiomètre, et la méthode celui 
êijEsth ésiométrie. 

Nous citerons et décrirons l'aesthésiomètre de Brown- 
Séquard, celui de Sieveking, celui de Ogle, qu'il appelle 
compas aphmétrique, celui de Jaccoud; enfin nous indi- 
querons comment ces instruments peuvent être aisément 
remplacés. 
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A. jEsthésiomètre de Brown-Séquard {\) (fig. 83). — 
C'est tout simplement le compas de cordonnier ou le po- 
domètre dans lequel les deux tiges perpendiculaires à la 
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— iEslhésiomètrc de Brown-Séqiiard. 



règle graduée sont terminées en pointes. Une seule de ce^ 
tiges est mobile et peut être fixée, par la pression d'une 
vis, à distance voulue de l'autre tige. 

L'aesthésiomètre de Sieveking (2) est construit sur le 
même modèle; c'est aussi un podomètre- 

Collin vient d'en proposer un très-analogue, 

B. Compas aphmétriqiie de J.-W. Ogle (3). — Il se 
compose d'un compas ordinaire surmonté d'une plaque 
enferme de cadran sur laquelle se trouve un index; cet 
index est fixé par son extrémité inférieure à l'une des 
branches du compas. La branche mobile entraîne avec 
elle Findex lorsqu'on l'écarté de l'autre branche, et le 
degré d'écartement des deux pointes est indiqué par l'index 
sur le cadran. 

C. Compas de Jaccoud (4). — Jaccoud a fait construire 
un compas qui donne toutes les indications désirables 
pour les besoins de la clinique. C'est un compas d'épais- 
seur de Baudelocque de dimension moindre (0",09 de 
longueur) et dont les branches sont droites. Les divisions 

/l) Brown-Séquard, Journal de physiologie. Paris, 1858, p. 3i6. 

(2) Sieveking, Briiish and foreign med.-^hirurg. Review, 1858, p. 280. 

(3) Beale's Archives of médecine. London, 1859, vol. L 

i^) Jaccoud, Des paraplégies et de Vataxie. Paris, 1866, p. 679. 
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de. l'arc gradué correspondent à des centimètres et les 
subdivisions à des quarts de centimètre. L'arc de cercle 
peut se replier sur les branches du compas, qui prend 
alors un petit volume. 

D. Compas ordinaire. Épingles. — Un compas ordi- 
naire fait un très -bon aesthésiomètre pourvu que ses 
pointes ne soient pas trop aiguës. Il faut seulement, une 
fois récartement des pointes amené au degré nécessaire 
à la production de la sensation double, le mesurer direc- 
tement à l'aide d'une règle graduée. 

A défaut d'instrument spécial, on peut encore se servir 
de deux épingles et d'une règle de bois ordinaire ou mieux 
d'une règle graduée. Pour cela, on enfonce l'une des 
épingles vers l'extrémité de la règle, puis on pique la se- 
conde près de la première; on essaie ce petit appareil au 
contact de la peau, et par tâtonnement on arrive à donner 
aux deux épingles le degré d'écartement qui correspond 
au degré de sensibilité de la région explorée. 

Précautions à prendre pour pratiquer V œsthésiomé- 
trie (i). — Quel que soit l'instrument dont on se serve, il 
faut veiller à ce que les pointes soient mousses ; ce n'est 
pas, en effet, une piqûre qu'il faut produire, c'est un 
contact sans pression. Les pointes, condition essentielle, 
doivent être appliquées simultanément, sous peine de 
détei'miner deux impressions successives donnant lieu à 
une double sensation pour un écartement moindre que 
celui qui se trouverait en rapport avec le degré réel de la 
sensibilité. Peut-être trouvera-t-on là, au contraire, une 
raison pour n'appliquer les pointes que successivement. 
Ce serait mal comprendre le but de l'aesthésiométrie. Elle 
recherche, en effet, à quel écartement des pointes corres- 
pond la cessation de la confusion de deux impressions 
simultanées en une seule, et à quelle limite le tégument 

(1) Brown-Séqaard, Art. i£sTHÉsiOMÈTRE du Dictionnaire encydopédiqM dei 
sciences médicales de Dcchambre. Paris, 1865, tome H. 
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est susceptible de percevoir la' sensation d'écart ement, 
étant donné le degré aBsthésioraétrique physiologique 
comme point de. comparaison. 

Le malade doit être attentif, mais ne doit pas voir la 
main qui opère. Ce qui importe, c'est que le sujet réponde 
d'après ses sensations et non d'après l'idée qu'il se fait 
de l'expérience. Toutes les fois que le malade a accusé 
une sensation, la sensation de deux points, par exemple, 
il faut contrôler son dire en n'appliquant plus qu'une 
pointe et en variant les applications de manière à con- 
stater la sincérité ou l'exactitude des réponses et des sen- 
sations. 

Brown-Séquard fait observer que, dans les cas d'anes- 
thésie considérable, les pointes peuvent être appliquées 
l'une après l'autre et ne donner cependant qu'une seule 
sensation. La lenteur de la transmission est quelquefois 

« 

telle, d'après ses observations, que le malade n'accuse 
qu'une seule sensation bien qu'un intervalle de 40 et 
même de 50 secondes sépare les applications successives 
de la première pointe restant appliquée et de la seconde 
qui s'y ajoute. L'aesthésiomètre peut donc ainsi servir à 
donner la notion de la vitesse de la transmission des im- 
pressions tactiles. 

Une précaution importante à prendre est encore de 
n'appliquer l'appareil que perpendiculairement ou au 
moins obliquement à l'axe du membre. On ne court pas 
ainsi le risque de faire porter les pointes sur un même filet 
nerveux qui, quel que soit son degré de sensibilité, rece- 
vant deux impressions égales et simultanées, les percevrait 
comme une seule. Nous avons vu souvent appliquer l'aes- 
thésioraètre parallèlement à l'axe du membre et la double 
sensation ne se produire que par un Irès-nôtable écarte- 
ment; appliquait-on l'instrument perpendiculairement 
dans la même région, on trouvait la double sensation 
pour un écartement beaucoup moindre. Comment expli- 
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quer ce fait, si ce n'est en admettant que dans le premier 
cas, les deux pointes portaient sur un même filet nerveux? 

2° Sensibilité à la douleur. — La sensibilité à la dou- 
leur s'explore par des procédés plus simples que la sen- 
sibilité tactile. Deux procédés sont généralement en 
usage : La piqûre et la traction des poils. 

La piqûre s'exerce avec une épingle : la seule pré- 
caution à prendre est de ne pas blesser le malade sous 
prétexte qu'il ne sent pas. 

La traction des poils doit être plus forte qu'on ne le 
pense, aux membres inférieurs surtout, pour produire une 
véritable douleur, principalement lorsque l'on tire sur 
plusieurs poils à la fois. C'est un moyen d'exploration 
que nous ne voulons pas rejeter absolument, mais qui 
pourtant est défectueux; la traction des poils produit en 
effet deux sortes de sensations : une première engendrée 
par le redressement des bulbes pileux et la tension de la 
peau, c'est la sensation tactile ; une seconde est la sen- 
sation de douleur naissant sous l'influence d'une trac- 
tion plus énergique et d'un commencement de trauma- 
tisme. 

Bref, tous les moyens capables de produire de la 
douleur, sans nuire au malade, peuvent être utilement 
employés pour explorer ce mode de sensibilité. 

Gubler et Onimus ont recours au pincement pratiqué 
à Taide d'une pince construite exprès. Celte pince est 
munie d'un cadran qui indique l'écartement des branches, 
et par conséquent l'épaisseur du pont de peau qu'il est 
nécessaire de pincer pour engendrer de la douleur. 

S"" Sensibilité thermique. — La sensibilité au froid et 
au chaud est,, nous l'avons déjà dit, celle qui subsiste le 
plus longtemps, malgré les altérations des centres ner- 
veux. Le moyen d'explorer ce mode de sensibilité est 
des plus simples; il consiste dans l'application successive 
d'un corps chaud et d'un corps froid quelconque. On con- 
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çoit qu'il faut prendre garde de brûler le malade en cher- 
chant à lui faire percevoir la sensation de chaleur. Il 
suffit que le corps chaud soit à une température de quel- 
ques degrés supérieure et le corps froid de quelques de- 
grés inférieure à la température normale. Une éponge 
humectée dans le premier cas d'eau à + W ou + 45°, 
et dans le second d'eau à + 10" ou + 15° remplit parfai- 
tement le but. 11 n'est nullement besoin de prolonger 
l'application; un simple contact suffit. 

L'aesthésiomètre de Liégeois peut donner de précieux 
renseignements, sur la sensibilité thermique. 

jEsthésiomètre de Liégeois. — L'aesthésiomètre de 
Liégeois (fig. 84) ressemble à celui de Brown-Séquard; 




c'est aussi un podomètre EF. Il en diffère en ce que cha- 
cune des tiges est remplacée par un petit réservoir co- 
nique ou cylindrique AB et AA' de 0",02 ou O^jOS cubes 
de capacité, du fond duquel on peut faire saillir les pointes 
D et C. L'instrument ainsi disposé peut servir à deux fins : 
fail-on saillir les pointes du fond des réservoirs, on a un 
œslhésiomètre ordinaire servant à l'exploration de la sen- 
sibilité au contact. Ne fait-on pas saillir les pointes et 
remplit-on les deux réservoirs d'eau à une température 
différente, on a un instrument qui donne la limite de la 
zone cutanée incapable de différencier deux impressions 
calorifiques simultanées; ou, si l'on aime mieux, qui in- 
dique à quelle limite deux impressions calorifiques simul- 
tanées cessent d'être perçues comme une seule : en un 
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mot, le degré œsthésiomé trique thermique. Cette dernière 
indication, ce second mode d'aesthésiométrie est nouveau 
et mérite une étude approfondie. 

L'anesthésie, l'analgésie ou l'hyperesthésie, à différents 
degrés, l'énergie plus ou moins grande de la réaction ré- 
flexe répondant à l'excitation, sont les différents signes 
recherchés et constatés par lès procédés d'exploration dont 
nous venons de parler. Ces signes ont une valeur absolue 
en ce sens que leur existence signifie toujours lésion 
locale ou générale de la sphère sensitive (nerf ou centres) 
du système nerveux, et que leur degré et leur siège sont 
toujours en rapport avec l'étendue et le siège de la lésion, 
mais ils ne sont jamais pathognomoniques de tel ou 
tel genre de lésion, de telle ou telle maladie. Au point de 
vue du pronostic, l'étude des altérations de la sensibilité 
est précieuse, la persistance de l'altération ou le retour à 
l'état normal étant la preuve certaine de la persistance ou 
de la guérison. 

IL Sens spéciaux. — Les maladies du système ner- 
veux produisent, on le sait, des troubles, non-seulement 
de la sensibilité générale, mais aussi des sens spéciaux : 
vue, ouïe, odorat, goût. 

Nous n'avons pas à examiner ici les procédés et instru- 
ments divers en usage pour le diagnostic des maladies 
des yeux ou des oreilles : ces maladies étant du domaine 
chirurgical. Mais nous devons passer en revue les pro- 
cédés d'analyse des altérations symptomatiques de ces 
organes, c'est-à-dire des troubles fonctionnels qui y 
surviennent sous l'influence des lésions nerveuses cen- 
trales. 

A. Sens de la vue. — Chez un malade atteint d'une 
lésion du système nerveux central (hémorrhagie, embolie, 
tumeur, etc.), on peut rencontrer les troubles suivants 
du sens de la vue : 4"* la diminution de la puissance 
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visuelle à tous les degrés, depuis VAmblyopielégëre}\isq\i'k 
YAmaurose complète ; 2** le Strabisme et la Diplopie; 
3° le Daltonisme ; 4"* la Myose et la Mydriase. 

i"* L'analyse rigoureuse du symptôme Amblyopie^ la 
mesure de V Acuité visuelle constitue un chapitre des 
plus importants de l'oph thaï mol ogie. La méthode est la 
suivante (4) : 

La finesse de la vue s'évalue par le degré de ténuité 
des objets vus à la même distance. Il s'agit de déter- 
miner le degré de la sensibilité rétinienne. Pour cela, 
il faut connsrftre l'étendue de l'image la plus petite qui, à 
une distance donnée, peut être nettement perçue. Dans 
Fœil normal et adulte, ce minimum d'étendue est 0"",! 
et sous-tend à la distance de 1 pied (0™,324) un angle de 
1 minute (0""^,0045) (2). C'est de cette unité qu'on part 
pour mesurer le degré d'acuité visuelle. 

Des échelles ont été dressées de la façon suivante: 
lunité est le caractère d'imprimerie de O"""",! de diamètre. 
Une phrase est composée avec ce caractère et porte le nM . 
Elle doit être lue à la distance de 1 pied (0",324). Le n° 2 
est égal au double du nM ; le n"* 3 est égal au n° 2 plus 
le nM, etc., de telle façon que chaque numéro est égal au 
numéro qui le précède plus l'unité. Quant à la distance à 
laquelle chaque numéro doit être lu, elle augmente dans 
le même rapport, en sorte que le if 2 devra être lu par 
un œil adulte et normal à 2 pieds (0°',648), le n° 3 à 
3 pieds (0"',972), et ainsi de suite. 

En pratique, on fait lire à une distance quelconque in- 
variable pour une seule exploration des caractères de 
moins en moins gros, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au ca- 
ractère le plus petit que le sujet puisse voir distinctement ; 

(1) Wecker^ Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Paris, 1866, 
t. Il, p. 414. 

(i) Helmhoitz, Optique physiologique^ 1866. — Schultze, Sitiungsberichte 
dtr niederrheinischen Gesellsdiaft in Bonn. 1861, p. 97. 
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on lit sur Féchelle le numéro du caractère, soit N; on 
mesure la dislance à laquelle il est lu, soit D ; S étant 
Tacuïté visuelle, Donders (1) a montré qu'on avait : 

Généralement, le médecin se contente de faire lire à 
son malade des caractères d'imprimerie quelconques^ 
qu'il place à une distance fixe. Il juge de l'acuïlé 
visuelle d'après le caractère qui est lu avec facilité; mais 
il faut pour cela qu'il ait dans l'esprit la valeur, c'est-à- 
dire le numéro typographique du caractère qu'il soumet 
à son malade. On comprend qu'au lieu de faire varier le 
caractère, on puisse faire varier la dislance; la formule 
subsiste toujours. 

2° Strabisme et Diplopie. — Le strabisme et princi- 
palement le strabisme paralytique a une importance consi- 
dérable en pathologie cérébrale. La paralysie des troisième, 
quatrième ou sixième paires est une conséquence fréquente 
des lésions encéphaliques (méningite, tumeur, embolie^ 
hémorrhagie, etc.) et l'analyse des paralysies des nerfs crâ- 
niens permet seule le diagnostic du siège de ces lésions. 

La simple inspection attentive et l'étude des mouve- 
ments de l'œil suffisent ordinairement à révéler le stra- 
bisme. Si le strabisme est très-prononcé, il suffit de 
regarder pour le reconnaître. S'il est léger, on voile avec 
la main un des yeux du malade et on fait fixer à l'autre 
un objet quelconque placé en face de lui à une distance 
de 25 centimètres. Si l'œil voilé est strabique, il fait un 
mouvement brusque, soit en dedans, soit en dehors, dès 
qu'on le découvre. 

En faisant tourner fortement les yeux à droite ou à 
gauche, on verra que l'un des yeux ne plonge pas aussi 

(1) Donders cité par Perrin, Optométrie. 



EXPLORATION DU SENS DE, LA VUE. 175 

profondément que l'autre dans l'angle interne ou dans 
l'angle externe. 

Mais la diptopie esllù signe fonctionnel le plus saillant, 
son élude approfondie permet seule d'arriver à la connais- 
sance complète et fructueuse des diverses variétés du stra- 
bisme. Elle est d'ailleurs facilement reconnue. Le malade 
l'accuse et s'en plaint souvent lui-même. D'autres fois, il 
suffit d'exposer un objet, le doigt, par exemple, ou la 
flamme d'une bougie, aux regards du malade, de prome- 
ner cet objet devant ses yeux et de lui demander s'il perçoit 
une ou deux images. Cependant, pour découvrir sûrement 
l'œil diplopique, pour analyser complètement le symptôme 
et en reconnaître la variété, il faut recourir au procédé du 
verre coloré. Il est même des cas de paralysie incomplète 
de la troisième paire où la vue double n'est découverte 
qu'à l'aide de ce procédé. Il suffit simplement d'inter- 
poser un verre coloré entre l'objet offert aux regards et 
l'œil soupçonné : l'image appartenant à cet œil sera vue 
colorée et par conséquent nettement diflerenciée par le 
malade. La diplopie sera diagnostiquée ainsi et le stra- 
bisme révélé dans des cas qualifiés au premier abord de 
simples troubles de la vue. 

Il ne faut pas oublier, et le procédé du verre coloré 
permettra de le reconnaître, que dans la diplopie du stra- 
bisme divergent les images doubles sont croisées, c'est- 
à-dire que l'image située à droite du malade appartient 
à l'œil gauche et l'image située à gauche se rapporte à 
l'œil droit. Au contraire, dans la diplopie du strabisme 
convergent, les images doubles sont homonymes, c'est- 
à-dire situées du même côté que l'œil qui les perçoit. 
Lorsqu'il y a paralysie d'un des muscles obliques, les 
images sont placées l'une au-dessus de l'autre. La di- 
plopie n'a lieu que pour une nioitié inférieure ou supé- 
rieure du champ visuel. 

Dans les cas de paralysie de la quatrième paire (grand 
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oblique), malgré ladiplopie à images homonymes superpo- 
sées et la position spéciale de la tôle du malade (tournée 
constamment en bas et de côlé en raison de ladiplopie), le 
strabisme est à peine marqué et même très-difficile à recon- 
naître à l'œil nu, la déviation peut être pourtant constatée 
à l'aide du procédé de Javal(l), procédé qui sert d'ailleurs 
à dévoiler tous les cas de strabisme léger : placez un verre 
blanc dépoli devant l'œil paralysé et faites en même temps 
fixer au malade un objet quelconque situé en face de lui 
et un peu en bas (poiTr les cas de paralysie de la qua- 
trième paire) ; vous constaterez alors facilement que l'œil 
sain subit un déplacement sensible en bas, pendant que 
l'œil malade reste relativement plus élevé et en même 
temps légèrement convergent. Or on sait que, dans tous 
les cas de strabisme, l'œil sain tend toujours à prendre 
lui-même une direction propre à corriger les inconvé- 
nients optiques de la déviation de l'œil malade. Si donc 
on constate cette tendance dans un œil sain, c'est qu'il y 
a strabisme de l'œil opposé. 

3° Daltonisme ou dyschromatopsie{^). — Tel sujet dont 
la vue est normale d'ailleurs, ne sait pas différencier les 
nuances d'une même couleur ; tel autre ne reconnaît 
qu'imparfaitement certaines couleurs; tel autre enfin n'en 
discerne aucune et ne voit que du noir ou du blanc. 

Pour les recherches de l'altération du sens chromatique 
de l'œil, il faut, si l'on veut obtenir un résultat complet, 
faire usage des échelles dressées par Galezowski (3) . Il y en 
a deux : l'une, portative composée de feuillets de diverses 
couleurs simples et composées correspondant aux cou- 
leurs du spectre, suffit pour les examens médicaux; l'autre, 
plus complète destinée aux études ophthalmologiques, est 

(1) Javal, Annales d'oculistique, t. UV, 1865, p. 11. 

(2) Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux par la dyschromalopsie 
rétinienne. Paris, 1863. 

(3; Galezowski, EcJieUes typographiques et chromatiques. Paris, 1874. 
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composée de onze gammes chromatiques correspondant 
aux couleurs principales adoptées parChevreul (1). 

^ La Myose et la Mydriase se constatent par l'étude des 
mouvements de l'iris sous l'influence de variations de 
lumière; par la comparaison de l'état des deux pupilles 
et enfin par la mensuration exacte de la dilatation pupil- 
laire. Pour cette mensuration, Dubujadoux a ima- 
giné rinstrument suivant : c'est un podomètre dont les 
tiges parallèles sont remplacées par deux crins tendus au 
moyen d'un étrier. Pour faire une mensuration on ap- 
proche l'instrument de la cornée et on amène les deux 
crins chacun à l'extrémité du diamètre de la pupille, de 
telle sorte que le plan horizontal, par exemple, passant par 
l'un des crins, passe par l'extrémité correspondanle du 
diamètre vertical de la pupille. On lit ensuite sur l'échelle 
la valeur de l'écartement des crins. 

La mydriase entraîne habituellement un trouble no- 
table de la vue surtout pour les objets rapprochés; on 
s'assure immédiatement de l'intégrité du sens de la vue 
en faisant regarder le malade à travers une carte percée 
d'un petit trou d'épingle; les caractères les plus fins sont 
alors facilement perçus. 

B Sens de Fouie. — Le procédé de la montre est le 
seul pratique et exact pour l'exploration de l'acuité audi- 
tive. On approche plus ou moins une montre de l'oreille 
du sujet et l'on juge de l'acuité auditive d'après la dts- 
tance à laquelle on est obligé de la placer pour que le 
sujet entende le lie-tac. On peut encore, dans les cas de 
surdité avancée^ placer la montre entre les dents du sujet- 

On a proposé pour mesurer d'une façon précise l« 
degré de surdité des instruments spéciaux nommés acoiî- 
mètres. 



(t) Chevrcul, Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels. Paris, 
1861. 

M JEANNEL. Diagnoslic. 1^ 
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Acotimètre de Yearsley (de Londres). — (1) C'est une 
petite boîte dans l'intérieur de laquelle un marteau mu 
par un mouvement d'horlogerie frappe à temps égaux et 
produit un certain bruit. L'intensité du choc et par suite 
celle du son qui en résulte est graduée par le jeu d'une 
échelle que l'on fait saillir plus ou moins hors de la boîte 
à l'aide d'un bouton. Au degré 1 correspond un bruit 
très-faible perceptible par une oreille normale, le degré 18 
correspond an. son le plus fort. L'instrument mis en mou- 
vement et jouant sur le degré 1 est approché de l'oreille; 
on fait saillir l'échelle jusqu'à ce que le sujet déclare en- 
tendre. Le numéro de l'échelle correspondant au premier 
bruit perçu indique le degré de surdité. 

Acoumètre de Blanchet. — (2). C'est un instrument 
analogue au précédent, mais au lieu d'un bruit produit 
par le choc d'un marteau, c'est un son harmonique pro- 
duit par un diapason que l'on offre à l'audition du sujet. 

C Sens du goût et de Vodorat. Il suffit, pour explorer 
ces sens, de faire goûter des corps sapides ou flairer des 
corps odorants. Mais il est une erreur que l'on commet 
trop souvent : on offre des corps qui émettent des vapeurs 
caustiques (ammoniaque, acide acétique) et qui éveillent 
non pas la sensation gustative ou olfactive, mais la sen- 
sation douleur. 

• IIL Sens MUSCULAmE. — L'impression qui donne au 
sensonum\dL\\o\Aon de la contractilité musculaire et de son 
degré est l'expression du sens musculaire. 

Il ne faut pas confondre le sens musculaire, la sensibi- 
lité musculaire, et la conscience musculaire qui sont trois 
choses différentes. Le sens musculaire dont nous avons à 
nous occuper ici donne la notion de l'énergie de la contrac- 

(1) Piorry, Rapport sur un acoumètre présenté par Yearsley (de Londres). 
(BuUetiti, de VAcadétr\it (fe médecine, t. XXI, p. 45, 1856.) 

(2) Idjtm. 
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lion, il permet de mesurer l'effort nécessaire pour arriver 
à un résultat mécanique quelconque.. La sensibilité muscu- 
laire est du ressort de le sensibilité générale, un muscle est 
sensible au toucher, au froid, à la douleur, à l'excitation 
électrique. La conscience musculaire donne la nolion de 
la contraction elle-même indépendamment de son énergie. 
Nous nous expliquerons du reste sur ce curieux sujet à 
propos de l'exploration électrique. 

La seule méthode précise d'exploration du sens mus- 
culaire est celle de l'estimation pondérale imaginée par 
Weber. Lorsqu'un corps pesant porte sur l'extrémité d'un 
membre, il produit plusieurs impressions : une première 
de contact; une seconde de pression en raison du poids, 
toutes deux du domaine de la sensibilité tactile; une troi- 
sième enfin de l'effort à faire pour soutenir le poids ; 
cette dernière appartient au sens musculaire. Weber a re- 
cherché jusqu'à quelle limite l'homme à l'état physiolo- 
gique a conscience de la mesure de l'effort qu'il oppose; 
d'après Jaccoud, il aurait trouvé qu'aux membres supé- 
rieurs il n'y avait conscience d'un effort différent que 
pour des poids « qui sont entre eux comme 39 est à 40. y> 
Nous n'avons rien pu constater de semblable. 

Jaccoud a montré que le sens musculaire est beaucoup 
moins déUcat aux membres inférieurs où il ne peut 
différencier que des poids entre lesquels existe un écart 
de 50 à 70 grammes. Il décrit ainsi le procédé qu'il em- 
ploie : 

« J'ai deux sacs carrés; le bord ouvert porte à chacun 
de ses angles un cordon qui sert à fixer le sac au cou-de- ' 
pied; la constriction . doit être assez forte pour qu'il n'y 
ait pas ballottement, et pour que le petit appareil ne 
puisse pas glisser sur la jambe lorsque l'individu la sou- 
lève. Je place d'avance dans chacun de ces sacs un poids 
différent; je fais coucher le sujet de manière que ses 
membres inférieurs dépassent de toute leur longueur le 
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bord du lit; cela est facile s'il n'y a pas de montant aux 
extrémités. Dans le cas contraire, je fais coucher le ma- 
lade en travers, un aide maintient le haut du corps. Les 
yeux étant alors bandés, je fixé le sac le plus léger à l'un 
des cous-de-pied, et je prescris l'élévation de la jambe; 
je laisse les choses en cet état pendant quelques instants 
pour que l'impression soit parfaitement perçue, et je fais 
replacer le malade dans sa position première. Alors, et 
avec toute la rapidité possible, je substitue le sac plus 
loi^'d, et je recommence l'épreuve; si le sens musculaire 
est intact, l'individu apprécie la différence de poids par 
l'effort plus grand qu'il est obligé de faire pour soulever et 
porter le dernier fardeau avec sa jambe dans l'extension 
droite. Si, au contraire, la sensibilité musculaire spéciale 
est diminuée ou perdue, il faut donner aux poids un écart 
considérable pour qu'ils soient appréciés ; souvent même 
l'appréciation est faite en sens inveise, et le poids le plus 
lourd est indiqué comme le plus léger. 

Un autre procédé plus rapide consiste à fixer aux deux 
membres inférieurs des poids différents et à faire élever 
les deux membres simultanément; en cas d'anesthésie 
musculaire, le malade n'accuse aucune différence d'un 
côté à l'autre; alors même que les poids varient de 100 à 
500 grammes et au delà » (1). 

Nous proposons la modification suivante : d'après le 
premier procédé, au moment de la substitution du poids 
le plus lourd au poids le plus léger, il faut dénouer le 
premier sac et fixer le second; c'est cette manœuvre qu'il 
y a lieu d'abréger et de simplifier : qu'au lieu de deux 
sacs, on ait un lien soutenant un crochet; que l'on fixe 
le crochet avec le lien à la jambe du sujet, et qu'au 
crochet l'on suspende les poids voulus : les poids ont 
ordinairement dès anneaux; s'ils n'en avaient pas, il serait 

(1) Jaccoud, Les paraplégies et Vataxie^p. 672, et Palh, interne, Sclérose 
postérieure, 1870, p. 341. 
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facile d'en improviser au moyen d'un bout de ficelle. On 
comprend combien dès lors la subslitulion d'un poids à 
lautre devient commode. 

Conclmions. —VexplordAion du rachis est facile à l'aide 
delà pression, de la percussion et des procédés de l'é- 
ponge chaude et de la glace. L'exploration de la sensibilité 
au contact n'exige qu'un peu de finesse dans les ques- 
tions. La sensibilité à la pression peut-être très-exacte- 
ment appréciée à l'aide du petit instrument de Mathieu. 

L'aesthésiomètrie est une source de renseignements 
curieux et utiles. Les divers aesthésiomètres proposés sont 
bons, mais il faut savoir en fabriquer un avec ce que l'on 
a sous la main, une règle et deux épingles par exemple. 

La sensibilité à la douleur est facile à explorer. L'ap- 
préciation de la sensibilité au froid et au chaud, n'offre 
aucune difficulté. L'aesthésiométrie par le procédé de Lié- 
geois mérite une étude approfondie. 

Les procédés d'exploration du sens de la vue sont 
simples et satisfaisants. L'étude du strabisme, et de la di- 
plopie qui en est la conséquence, a une importance capi- 
tale au point de vue de la localisation des lésions encé- 
phaliques : elle est facile et sûre à l'aide des procédés de 
Javal et du procédé du verre coloré. 

Les procédés d'exploration de l'ouïe, du goût et de 
l'odorat manquent de netteté et de précision. 

L'exploration du sens musculaire est difficile ; le pro- 
cédé de Jaccoud tel que nous l'avons modifié donne de 
bons résultats. 



CHAPITRE V 



DES PROCÉDÉS d' EXPLORATIONS DU SYSTÈME MUSCULAIRE ET 

LOCOMOTEUR. 



Dynamoniétrie ; emporte-pièces histologiqucs ; exploration électrique. 



§ 1. — DYXAMOMÉTRIE. 

En clinique, rexploration de la motilité se fait soit sans 
instruments, soit à l'aide d'instruments dynamonnétriques. 
Le plus habituellement on se passe d'instruments, et le 
médecin se rend compte de l'état de la motilité en or- 
donnant des mouvements tels que l'élévation des bras, la 
projection du membre inférieur en avant, la marche, ou 
bien des efforts auxquels il résiste lui-même, faisant ainsi 
l'office de dynamomètre. 

Les mouvements à ordonner sont en somme les mou- 
vements physiologiques : flexion, extension, abduction et 
adduction; pour les membres inférieurs, il faudra ajouter 
la marche, les yeux bandés ou non bandés, qui fournit 
des signes diagnostiques particuliers. Une autre épreuve 
consiste à demander au malade un serrement de main 
aussi énergique qu'il lui est possible. L'intensité de la 
pression permet de juger de la force musculaire. 

Pour la paralysie faciale, l'exploration se fait encore en 
provoquant la contraction des muscles : le médecin pres- 
crira au malade de souffler, de siffler, de simuler le rire, 
de froncer le sourcil. 
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L'exploration doit porter encore sur les mouvements 
réflexes. La manière de les provoquer est variable : une 
piqûre, un chatouilllement sur la plante des pieds ou la 
paume de la main, et qu'on pratique avec les doigts, ou 
mieux avec une barbe de plume, un bout de papier roulé 
sur lui-même. 

Examinons maintenant les instruments dont on peut 
se servir pour explorer la molililé. Ce sont les dynamo- 
mètres et les pinces myographiques. 

l. Des Dynamomètres . — Les dynamomètres médicaux 
sont des instruments destinés à donner une mesure exacte 
de la force musculaire. 

1** Dynamomètre de Leroy (1). — C'est le premier 
dynamomètre un peu précis qui ait été proposé. 

Il consfste en un tube métallique long de 0™,15, con- 
tenant un ressort en spirale, surmonté d'une tige saillante 
terminée par un tampon. L'effort exercé sur le ressort 
par l'intermédiaire du tampon et de la tige est mesuré par 
un index passant devant une échelle. Cet instrument, 
connu sous le nom de coup de poing y peut servir à me- 
surer un effort quelconque. C'est la tête de turc sur la- 
quelle les gens du peuple s'exercent dans les foires. 

2° Dynamomètre de Graham et Désaguliers (2). — A 
une forte charpente était jointe par une charnière une 
lige de fer graduée sur laquelle oç faisait glisser un poids 
déterminé. Le sujet saisissait l'extrémité libre de la tige, 
le poids étant maintenu aussi près que possible delà char- 
pente, et rélevait jusqu'à l'horizontale. On rapprochait 
peu à peu le poids de la main du sujet jusqu'à ce qu'il 
ne lui fût plus possible de le supporter. La force muscu- 



(1) Michéa, Dictiennaire de médecine et de chirurgie pratiques de Jaccoud, 
art. Dynamomètre. Paris, 1839, t. XI. 

(2) Désaguliers, Lectures of expérimental Philosopphy. London, 1719, trad. 
de Tanglais par le P. Esp. Pczenas, 1751-1752. 
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laire élait représentée par le degré de Téchelle auquel 
correspondait le poids. 

Cet instrument fondé sur le principe de la balance 
romaine ne donnait pas de mesure exacte; il n'offrait 
aucune sensibilité et n'a pour nous qu'un intérêt histo- 
rique. 

3° Dynamomètre de Régnier (1). — Le- dynamomètre de 
Régnier plus satisfaisant laisse pourtant encore beaucoup 
à dé,sirer. Il se compose : d'un ressort, de deux cadrans, 
de deux aiguilles et d'un levier. Le ressort est elliptique, 
long de 0°,32. Il est composé de deux branches larges 
de O"', 03, épaisses de 0"", 002 et écartées l'une de l'autre 
dans le milieu de leur longueur de 0,05. Les cadrans 
sont de dimension inégale. Le plus grand fait à peu près 
le tiers d'un cercle de O"',!^ de rayon; de la partie 
moyenne de son bord droit, naît une sorte de prolonge- 
ment au moyen duquel il est fixé sur un support d'acier 
maintenu au milieu d'une des branches du ressort. Ce 
cadran présente deux échelles, l'une divisée en myria- 
grammes, l'autre en kilogrammes. Une même aiguille se 
meut sur les deux échelles. Le second cadran, de la môme 
forme que le premier auquel il est superposé, appartient 
à un cercle de plus petit rayon, son échelle est divisée 
en myriagrammes. Une aiguille en partie couverte par un 
pelit cadran qui ne laisse passer que sa pointe est fixée 
au centre du grand cadran ; cette aiguille est, au moyen 
d'un mécanisme spécial, commandée par la seconde 
branche du ressort; elle entraîne dans ses mouvements 
la première aiguille dont nous avons déjà parlé au sujet 
du grand cadran, aiguille qui est folle et qui une fois 
ï'efïbrt terminé, reste à la place où cet effort l'a amenée. 
Utilisé encore pour mesurer les forces considérables, 
cet instrument a servi de modèle aux dynamomètres de 

(1) Kéraiidren, Dictiomiaire des sciences médicales en 60 vol. Paris, 1814, 
t. X, art. Dynamomètre. 
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M athieu, de Robert et Collin, et de Sédillol. Les pres- 
sions s'exercent suivant le petit diamètre et les tractions 
suivant le grand diamètre du ressort elliptique; l'effort 
tend dès lors en tous cas à rapprocher les deux branches 
de ce ressort. 

4° Dynamomètre deBurq (i). — En 1859,Burq aima- 
iné I 'instrument dont la description et la figure sont ci- 




Fig. 85. — Dynainonièlrc de Burq. 

jointes (fig. 85). L'auteur l'intitule dynamomètre de poche. 
Il sert : 1° A l'exploration facile de la force de pression 
et de traction dans tous les muscles de la vie de relation; 
2° A l'évaluation très-approximative, jusqu'à concurrence 
de 500 kilogrammes de chaire, des forces que le chirurgien 
peut être appelé à employer, par exemple pour la réduc- 
tion de certaines luxations. 

Cet appareil se compose : d'une boîte rectangulaire 
ABCE, offrant d'une part les deux pans ÂC et BE, et 
d'autre part les pans AB et CE. Les deux pans AG et BK 

(I) Biirq, Union méilicate, 1859, t. lU, p. il)i. 
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plus épais, sont intérieurement percés et soigneusement 
taraudés pour servir de conducteurs à deux guides fixés 
au pan CE. Le pan CE est en effet libre, c'est-à-dire qu'il 
n'est pas soudé atix extrémités C et E des pans AC et 
BE, il présente seulement deux guides, tiges calibrées sur 
les dimensions des conducteurs dont sont percés iag^ns 
AC et BE, et qui s'engagent à frottement doux dans ces 
conducteurs comme un piston dans un corps de pompe. 
D'après cette disposition on voit que le pan CE peut 
s'écarter ou se rapprocher du reste de l'appareil. Les 
pans AB et CE sont arrondis sur leurs angles et disposés 
en poignées. Ils offrent aussi en leur milieu une échan- 
crure destinée à recevoir l'attache de leviers de tractions. 
Les leviers de traction représentés dans la figure 86, 
sont construits de façon à pouvoir quintupler l'expression 
des chiffres du cadran pour les cas où il s'agit de me- 
surer des efforts considérables. VV est la pièce qui leur 
sert de point d'appui. Les leviers LC peuvent s'articuler 
à cette pièce en deux points : l'un situé en leur milieu, 
sert dans les cas où l'on mesure des efforts modérés et 
porte le n° 1 ; l'autre situé plus près du point où s'ap- 
plique la puissance ou la traction porte le n° 5, il sert 
pour les cas où Ton mesure des efforts considérables; ce 
dernier divise le levier de telle façon que le bras de 
la résistance soit le cinquième du bras de la puissance. 
Il serait facile de prouver que grâce à cette disposition 
la résistance se trouve multipliée par 5, ou, si Ton veut, 
la puissance divisée par 5, et que par conséquent les 
chiffres du cadran doivent être quintuplés pour donner 
l'expression véritable de leffort. 

Dans l'intérieur de la boîte ABGE est placé un ressort 
RR de la force d'environ lOOkilog. Ce ressort est com- 
posé de deux arcs de cercle d'acier vissés chacun par leur 
milieu au milieu des pans AB et CE. Les deux extrémités 
de ces ressorts sont réunis par deux tiges ou bielles B, 
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dont la longueur est calculée de manière à faire saillir 
les deux guides du pan CE hors de leur conducteurs d'une 
quantité égale et toujours seulement égale à la longueur 
de la course maximum du ressort. Au ressort est attachée 




du côté du pan ou de la poignée CE, et fixée par la même 
vis, une crémaillère N qui conduit à l'allaque des aiguilles 
deux petites glissières U, ménagées dans l'épaisseur du 
fond de la boi le. Au centre un cadran avec deux aiguilles, 
l'une folle, comme celle du dynamomètre de Régnier, et 
l'autre toujours sous la dépendance du ressort. 

Maniement. — Pour l'évaluation de la pression des 
mains, on saisit la boite h pleine main appuyant franche- 
ment la poignée CE contre l'éminence thénar et la poignée 
AB contre les premières phalanges, et l'on presse par un 
effort brusque en ayant soin que les doigts fléchis res- 
pectent les aiguilles (fig. 85). 

Pour les mesures de traction on applique les leviers 
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avec leurs poignées sur lesquelles on lire : la Iraction se 
conveilit en pression sur -le ressort grâce à la disposition 
des leviers (fig. 86) . Il ne faut pas oublier d'évaluer l'effort 
produit en tenant compte du point d'appui que l'on a 
choisi. Les chiffres conservent leur valeur, lorsque l'on 
articule les leviers au point d'appui n° 1 ; ils doivent être 
quintuplés lorsqu'on articule au point n"* 5. 

Cet instrument n'est pas passé dans la pratique. 

5° Dynamomètre de Duchenne {de Boulogne) (1). — Il 
est composé d'un puissant ressort roulé en spirale (fig. 
87 et 88), terminé par deux branches droites parallèles 
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Fig. 87. — Dynamomètre de Duchenne (de B3ulogne). 

AC dont l'écartement met le ressort en tension. Ces 
branches portent, sur leur longueur chacune à la même 
hauteur, deux facettes situées l'une S à leur extrémité, 
l'autre près du point où la branche se continue avec le 
ressort. Deux poignées B peuvent se fixer à l'aide de vis 
de pression 4 à l'une ou l'autre de ces facettes, soit en se 
croisant, lorsque l'on veut évaluer des pressions, soit sans 
se croiser, lorsqu'il s'agit de mesurer des tractions. Dans 
les deux cas en effet, la pression agissant sur les poignées 
croisées, la traction sur [les poignées non croisées, l'ef- 



(1) Duchenne (de Boulogne), ^u/fe^n de VAcad.de médecine, 1863, t. XX VI II» 
p. 923. — Michéa, Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Art. 
Dynamomètre, t. XI. Paris, 1869. 
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tort appliqué aux poignées écarte les branches du ressort. 
Un cadran domine le ressort et est fixé en son milieu ; 
sur ce cadran se voient deux échelles 1, 2, (fig. 88), Fune 
porte des divisions de 1 à 100 kilogrammes, l'autre de 1 à 
40 kilogrammes. L'aiguille 3 fixée au centre du cadran dé- 
passe un peu ce centre. A ce prolongement deTaigiiille est 
articulée une tige qui s'articule elle-même à celle des 




Fig. 88. — Le même instrument pour la mesure dos forces de faible intensité. 

branches qui est située du côté du zéro du cadran. Cette 
tige est de longueur telle que lorsque aucun effort n'agit 
sur le ressort, l'aiguille est au zéro. On comprend dès lors 
comment les mouvements de l'aiguille sont commandés 
par l'écartement des branches. Lorsque les branches s'é- 
cartent, la tige, entraînée par la branche à laquelle elle 
s'articule, entraîne elle-même et fait basculer l'aiguille sur 
son centre de mouvement d'une quantité proportionnelle 
à l'écartement des branches ; à cette aiguille est jointe 
une aiguille folle. 

Dans les poignées sont pratiqués deux trous destinés à 
recevoir le crochet d'une courroie par l'intermédiaire de 
laquelle se fait la traction. 

Les poignées doivent être appliquées sur les facettes 
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situées près du centre du cadran, et l'on doit lire sur 
l'échelle qui va jusqu'à 100 kilos, si l'effort à mesurer est 
considérable. 

Les poignées doivent être appliquées aux extrémités 
des branches, et l'on doit lire sur l'échelle qui va jusqu'à 
40 kil., si l'efTort à mesurer est médiocre. 

Pour la mesure des mouvements partiels, les poignées 
sont appliquées non croisées, et une courroie est attachée 
à l'extrémité de la partie du membre dont on veut mesurer 
le mouvement partiel. On fait exécuter ce mouvement et 
l'on tire sur la poignée restée libre jusqu'à ce qu'on ait 
surmonté la résistance. Pour la mesure de ces mouve- 
ments Fauteur a fait construire un dynamomètre plus 
sensible, dont la figure ci-jointe explique la disposition 
(fig. 88). On voit qu'il ne diffère du précédent que par 
la longueur des branches et la forme des poignées B, B' 
ou D, D'; l'une est un crochet qui reçoit la courroie, 
l'autre un anneau que l'expérimentateur saisit pour 
exercer la résistance. Le ressoi t est en outre plus doux. 

6° Dynamomètre de Mathieu. — Dans l'intérieur d'un 
ressort elliptique plus arrondi et plus large que celui du 




Fig. 89. — Dynamomètre de Mathieu. 



dynamomètre de Régnier, à l'une des extrémité? du petit 
diamètre est solidement fixé le sommet d'un cadran demi- 
circulaire de telle façon que le diamètre du cadran soit 
parallèle au grand diamètre de l'ellipse a b constituée par 
le ressort (fig. 89). 
L'aiguille placée au centre du cadran porte une 
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roue dentée avec laquelle est engrenée une crémaillère 
droite. Celle-ci est de telle longueur que le ressort étaol 
au repos, elle puisse venir butter contre celle de ces 
branches restée libre. On comprend que, lors de la ten- 
sion, la branche sur laquelle butte la crémaillère se rap- 
prochant de l'autre, pousse celle crémaillère qui, à son 
tour, fait tournée la roue dentée qu'elle engrène et par 
conséquent l'aiguille. 

7° Dynamographe de Bastien. — Le dynamographe 




(fîg. 90) est un dynamomètre enregistreur. Entre les deux 
branches BB ou ressorts du dynamomètre de Mathieu, 
aux deux extrémités du petit diamètre de l'ellipse sont 
articulées deux tigelles de fer chacune plus longue que la 
moitié de ce petit diamètre. Ces deux tigelles s'articulent 
entre elles par leur extrémité libre, et s'articulent en 
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même temps avec une troisième tige horizontale qui va 
perforer le ressort à Tune des extrémité de son grand dia- 
mètre. L'extrémité libre de cette tige horizontale com- 
mande en A un levier porte-plume qui se meut devant 
un enregistreur semblable à celui du sphygmographe de 
Marey, C D. 

8° Dynamomètre Robert et Collin. — Le dynamomètre 
Robert et Collin (fig. 91) est aussi un ressort elliptique, le 




Fig. 91. — Dynamomètre de Robert et Collin. 

cadran a deux aiguilles dont Tune est folle; de plus au 
lieu de la crémaillère droite qui commaifde Taiguille de 
l'appareil de Mathieu, on y voit une seconde roue dentée 
mise en mouvement par une tige qui lui est fixée et est 
articulée avec le ressort. 

Les pressions s'exercent suivant le petit et les tractions 
suivant le grand diamètre de l'ellipse que décrit le ressort. 
Dans les deux cas l'effort tend à rapprocher les branches. 

9° Dynamomètre de Sédillot. — 11 n'est pas employé en 
médecine, c'est un instrument chirurgical destiné à la 
mesure des tractions que l'on exerce dans les cas de 
réduction des luxations à l'aide de moufles (1). 

IL Pince myographique de Marey (2). — Cet appareil 
est fondé sur ce fait qu'un muscle qui se cqn tracte se 

(1) Sédillot, Gaiette médicale de Paris, 1834, et Contributions à la chirurgie* 
Paris, 1868, t. I. 

(2) Marey, Du mouvement dans les fonctions de la vie. 
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gonfle d'autant plus que sa contmction est plus énergique. 
Si dès lors on saisit un muscle entre les deux branches 




Yïg 92. — Pinte inyographique de Marey. 

d'une pince à larges mors; ce muscle, eu se contractant, 
produira un écartement des mors de la pince en rapport 
avec le degré de sa contraction. C'est ce mouvement des 

11. JEANNEL. Diagnostic. 13 
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mors de la pince que Marey avait d'abord appliqué au 
premier tambour d'un polygraphe qui l'enregistrait. Cet 
appareil ne pouvait s'appliquer qu'à la main. Une modi- 
fication importante en a rendu possible l'application sur 
un grand nombre de muscles. L'appareil modifie est ainsi 
construit : une tige verticale (fig. 92) porte à son extré- 
mité une branche horizontale à l'extrémité de laquelle 
est fixée une ampoule de polygraphe; cette branche peut 
s'allonger et se raccourcir en glissant à frottement dans 
un trou pratiqué à l'extrémité de la tige verticale. Au- 
dessous de la branche horizontale est un ressort dont on 
gradue la pression au moyen d'un excentrique de réglage. 
A l'extrémité de ce ressort est une tige verticale qui appuie 
d'une part sous l'ampoule du polygraphe et d'autre part 
sur le muscle par l'intermédiaire d'un tampon métalli- 
que. Une seconde branche horizontale inférieure, munie 
aussi d'un tampon métallique, s'élève et s'abaisse à vo- 
lonté pour saisir le muscle et le presser contre la branche 
supérieure. A chacun des tampons aboutit un des fils 
d'une bobine électrique destinée à provoquer la contrac- 
tion musculaire. Cet appareil n'est pas employé en clini- 
que, il peut servir cependant à donner une mesure très- 
frappante de l'état de la contractilité musculaire, il peut 
enregistrer les mouvements fibrillaires de l'atrophie mus- 
culaire progressive, répondant ainsi à une question d'un 
intérêt incontestable pour la physiologie pathologique. 

§ H. — Eajporte-pièces HISTOLOGïQUES. 

Il est certains cas de paralysie purement musculaires, 
tels que l'atrophie musculaire progressive, la paralysie 
pseudo-hypertrophique de l'enfance, où le médecin peut 
avoir le plus grand intérêt à confirmer son diagnostic par 
l'examen histologique direct de la fibre musculaire. 

Les instruments que nous décrivons ici sont destinés à 
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aller chercher au sein d'un muscle quelconque, en pro- 
duisant le moins de délabrement et le moins de douleur 
possibles, un échantillon de fibre malade que l'on se 
propose d'examiner au microscope. 
Emporte-pièce histologîque de Duchenne (fig. 93). — Il 
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Fig. 1)3. — EoipaJ'te-piète hidtalogique de Ducheiinc. 

se compose d'une tige formée de deux segments de cylindre 
«et b. Le segment b est fixé sur le manche C par la vis 
B; à son extrémité c il devient tout à fait cylindrique et se 
termine en une pointe acérée; au-dessous de cette pointe, 
il est creusé d'une petite cupule de 1 ou 2 centimètres de 
longueur. Le segment a glisse sur le segment * à la façon 
d'une coulisse, il^est commandé dans ce moment par le 
bouton A ; il est creux dans sa portion supérieure et se ter- 
mine par un bord tranchant qui vient butter contre le bord 
supérieur de la cupule creusée au-dessous de la pointe c. 
On ponctionne le muscle avec l'em porte-pièce fermé 
en le tenant comme un trocart ordinaire, et limitant avec 
l'index la longueur de tige que l'on veut enfoncer. Lors- 
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qu'on c^t parvenu à la profondeur voulue, on ouvre Tins- 
trument en retirant le bouton A, et on lui imprime de 
petits mouvements latéraux pour faciliter l'introduction 
d'un morceau de muscle dans la cupule entre la pointe c 
et le bord tranchant du segment a : en poussant le bou- 
ton A on ferme Finstrument et l'on divise le petit faisceau 
musculaire qui se trouve enfermé dans la cupule. 

Emporte-pièce histolofjiqxie deX***. — C'est un trocart 
dont la canule n'a pas plus de 1 milllimètre de diamètre. 
A 2 millimètres au-dessous de la base de la pointe du poin- 
çon, est percée une petiie fente de 1 centimètre de haut, 
dont les bords sont tranchants. Le poinçon peut être placé 
en deux positions sur la canule : en une première position 
la fenêtre est cachée dans la canule, la pointe seule fait 
saillie, l'instrument est fermé; en une seconde position la 
fenêtre est mise à découvert, l'instrument est ouvert. 

On introduit cet emporte-pièce fermé; lorsqu'on est 
assuré que la pointe est au milieu du muscle dont on 
désire un échantillon, on ouvre, on fait tourner le poin- 
çon dans la canule, on ferme et on retire. Pendant le 
mouvement imprimé au poinçon la petite fenêtre à bord 
tranchant cueille une parcelle du tissu musculaire que 
l'on saisit en fermant Tinstrumenl. 

Nous avons vu cet emporte-pièce à l'hôpital S**" -Eu- 
génie, entre les mains de M. Cadet de Gassicourt, nous 
ignorons le nom de l'inventeur : nous ne saurions d'ail- 
leurs lui accorder la préférence sur celui de Duchenne. 

Conclusions. — Les dynamomètres cliniques de Du- 
chenne (de Boulogne), de Robert et ColKn et de Matthieu 
sont excellents. Le dynamographe de Bastien peut rendre 
de bons services. 

L'étude des tremblements à l'aide de la pince myogra- 
phique serijit fertile et fructueuse (1). 

(1) Ch. F«roet,.Z>M iremblements, Ihcse d'agrégation. Paris, 1872. 
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Les deux emporte-pièces histologiques peuvent ôlre 
employés. 

§ III. — Des appareils électriques. 

L'électricité dont les applications thérapeutiques de- 
viennent chaque jour plus nombreuses et plus impor- 
tantes, joue en outre un rôle considérable dans la séméio- 
tique des maladies du système musculaire et du système 
nerveux. 

Marshall Hall (1), en recherchant l'état de la conlracli- 
lité des muscles paralysés, a fondé la séméiologie élec- 
trique aux progrès de laquelle Dnchenne (2), Ziemssen (3), 
Althaus (4), Remak (5), Benedikt (6) et Meyer (7), ont 
richement contribué. La conservation ou l'abolition de 
la contractilité musculah^e furent pendant longtemps le 
seul objet des explorations électriques; les renseigne- 
ments obtenus étaient déji^ précieux et, dans les para- 
lysies musculaires en particulier, éclairaient le diagnostic 
et le pronostic de la plus vive lumière; Remak et Bene- 
dickt ont cependant encore élargi le champ des recherches 
en montrant l'intérêt et la signification des réponses que 
l'interrogation électrique des muscles pouvait obtenir au 
sujet du degré d'épuisement pathologique de l'excitabi- 



(1) Marshall Hall, On the condition of the muscuîar irritability in iheparalytic 
muscles. (Médico-chirurgical Transactions^ série 2, t. IV.) 

(2) Duchenne (de Boulogpne), De Vélectrisation localisée. Paris, 1861. 

(3) Ziemsson, Die Electricilàt in der Mediûn. Berlin, 1857. 
(A) Althaus, Die Electricilàt in der Mediùn. Berlin, 1860. 

(5j Remak, Ueber mstfwiisdie Ëlectrisirung molorischer Nerven. Birlin, 
1855-56. 

(6) Benedikt, De ResuUate der electrischen Untersuchung und Behandlung, 
Wien, 186i. — Neuro-palhologische Deohachtungen an Geisteskranken, etc., 
(Archiv der Heilkunde, 1867). — Ueber diephysiol. undpalhoL Wirkungen des 
constanten Stromes. (Wiener med. Halle, 1861.) 

(7) Meyer, Die Electricilàt in ihrer Anwendung auf praktische Medicin, Ber- 
lin, 1861. — Beitràge Mir Lehre von der electrischen Nervenreiiung, Zurich, 
1867. 
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lilé el de la proportion entre la réaction motrice et l'in- 
tensité de l'excitation. 

Ce n'est d'ailleurs que dans les paralysies ou akinésies 
que l'exploration électrique est féconde; dans les autres 
désordres nerveux, hyperkinésies, anesthésies, hyperesthé- 
sies, elle est stérile. 

Avant de donner les résultais fournis par ce mode 
d'exploration, nous devions en faire ressortir toute l'im- 
portance et justifier la place que nous donnons ici aux 
appareils électriques. 

Citons encore les travaux de Schultz (i), de Baierla- 
cher (2), de Barwinkel (3), d'Eulenburg (4). 

Les appareils électriques employés en médecine doi- 
vent être classés en deux catégories : 

1° TjCS appareils à courant continu ou appareils galva- 
niques; 

S'' Les appareils àUnduction ou appareils faradiques, 
subdivisés eux-mêmes en appareils volta-faradiques et 
appareils magnéto- faradiques. 

L'application des courants continus ou galvaniques 
constitue la galvanisation ou le galvanisme : l'application 
de l'électricité d'induction constitue la faradisation ou le 
faradisme. 

Dans les appareils galvaniques aussi bien que dans les 
appareils volta-faradiques, la source d'électricité est la 
pile. 

(1) Schultz. Die Reflexwirkungen der Inductions-Electricitat aïs Heilmittel 
gegen Abnormitàten der Menstruation {Wiener med. Wochemchrift, 1855). 

— Ibidem, Verhalten der Muskeln bel ParalijsUnervi facialis (Eodem loco, 1860). 

— Ibidem, Ueber Impotem und deren Heilung mittels Electrlcitàt [Eodem loco, 

1861). 

(2) Buierlacher, Die Inductlons-Eleclricilàt. Nuremberg, 1857. — Ibidem, 
Physiol. Sludienim Gebiete der electrischenMuskelerregung von Nerven {Zeilsch. 
fur ration. Mediiin, 111° Reihe, Bd. V). 

(3) Barwinkel, Zur eleclrotherapeutischen Casuistlk. {Archiv der Heilkwule 

1868.) 

(4.) Eulenburg, Ueber die eleclronisirenden Wirkungen bei percutaner Afiwen- 
dung des constanten Slromes, {Arch, ptr Klin. Med,, 1867.) 
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De la pile. — Principes. — Le contact des deux mé- 
taux hétérogènes (zinc et cuivre), développe de Félectricité. 

Plongé dans Feau pure ou mieux dans l'eau acidulée, 
ainsi que dans les dissolutions alcalines, un métal quel- 
conque prend l'électricité négative (— ), tandis que le li- 
quide se charge d'électricité positive (+). 

Lorsque deux métaux hétérogènes sont mis en contact 
avec un liquide, il y a production d'électricité et chacun 
des métaux se charge d'une électricité différente. 

Enfin, toutes les fois qu'il y a combinaison chimique, 
il y a production d'électricité. 

Si Ton réunit les deux métaux par un conducteur, il y 
a production d'un courant électrique, allant du métal 
chargé d'électricité positive au métal chargé d'électricité 
négative. 

De même dans le cas d'un seul métal et d'un seul li- 
quide, si l'on réunit le liquide et le métal par un fil con- 
ducteur, il se produit un courant de même sens, c'est-à- 
diré allant de + vers — . 

Tels sont les principes de la pile électrique. 

En résumé : une pile est une source d'électricité résul- 
tant du contact, soit de deux métaux, soit d'un métal et 
d'un liquide, soit de deux métaux et d'un seul liquide, 
soit enfin de deux corps capables de donner lieu à une 
réaction chimique, disposés de telle sorte qu'on puisse 
établir un courant entre chacun des éléments constitutifs. 

Toute pile possède deux pôles, un pôle positif, désigné 
parle signe + et un pôle négatif désigné par le signe — . 

Intensité des cornants. — L'intensité du courant est 
proportionnelle, toutes choses égales d'ailleurs, à la quan- 
tité d'électricité dégagée au contact des éléments de la 
pile, c'est-à-dire à la force électro-motrice. 

L'intensité du courant est en raison inverse des ré- 
sistances que le fluide éprouve à se propager dans le cir- 
cuit : ces résistances dépendent de la longueur, de la 
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section, et de la nature des différentes parties qui compo- 
sent le circuit, y compris la pile. 

La résistance produite par la couche de liquide inter- 
posée entre les métaux de la pile est la résistance intérieure. 
La résistance extérieure est celle du fil conducteur. 

La résistance extérieure d'une pile est d'autant plus 
faible que les liquides employés sont meilleurs conduc- 
teurs de Télectricité, que les surfaces de contact des mé- 
taux et des liquides sont plus grandes et que les lames 
métalliques sont plus rapprochées les unes des autres. 

La résistance extérieure croît en raison de la non- 
conductibilité des corps interposés sur le trajet du fil qui 
relie les pôles : parmi les corps les plus mauvais conduc- 
teurs, il faut citer les tissus organiques. Par conséquent 
les appareils dont nous nous occupons auront à lutter 
contre une puissante résistance extérieure. 

Les réactions chimiques qui engendrent l'électricité 
dans une pile, modifient la composition du liquide de 
cette pile ; il peut en résulter un affaibhssement d^inten- 
sité du courant, soit par augmentation de la résistance 
intérieure, soit parce que les produits de décomposition 
donnent naissance à un courant secondaire marchant en 
sens inverse du courant principal, c'est là ce qu'on ap- 
pelle la polarisation d'une pile : on comprend du reste 
que plus une pile a de tendance à se polariser, moins elle 
a de valeur. 

En accouplant deux ou plusieurs piles, en réunissant le 
pôle — de l'une, au pôle + de l'autre et ainsi de suite, 
on obtient ce qu'on appelle l'associai ion en série, ou en 
tension. (Dans ce cas une pile prend le nom d'élément 
ou de couple et la réunion des couples garde le nom de 
pile.) 

Une autre cembinaison consiste à réunir d'un côté tous 
les pôles — et de l'autre tous les pôles +, de manière à 
former un couple unique, composé de plusieurs parties. 
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Les couples sont alors associés en batterie ou en quan- 
tité. 

On démontre que : lorsque la résistance extérieure est 
négligeable par rapport à la résistance intérieure, Tinlen- 
sité du courant croît en raison directe du nombre des 
couples associés en batterie, tandis qu'elle n'est pas in- 
fluencée par le nombre des couples associés en série. 
Que viceversâ^si la résistance intérieure est négligeable 
par rapport à la résistance extérieure, l'intensité du cou- 
rant augmente proportionnellement au nombre des cou- 
ples associés en série, tandis qu'elle n'est pas modifiée 
par les couples disposés en batterie, quel qu'en soit le 
nombre. 

Les conséquences sont faciles à déduire : toutes les fois 
que la résistance extérieure sera grande, par exemple 
lorsqu'il s'agira de faire passer un courant à travers l'or- 
ganisme, il faudra prendre un grand nombre de couples 
et les associer en série. 

On prouve enfin que l'intensité du courant fourni par 
une pile atteint sa valeur maximum quand la résistance 
intérieure est égale à la résistance extérieure. 

L APPAREILS DE l'ÉLECTRISATION CONTINUE OU GALVA- 
NISATION. — Nous décrirons d'abord isolément les prin- 
cipaux types de pile ou d'élément électrique, nous parle- 
rons ensuite des appareils eux-mêmes. 

Les éléments dont il est question servent également 
pour le galvanisme et le faradisme. La pile, l'élément, le 
générateur électrique est la partie la plus essentielle et, en 
même temps, la plus délicate des appareils dont nous nous 
occupons. Est -il besoin de faire ressortir combien il est 
indispensable que le médecin soit familiarisé avec la con- 
struction et le maniement de la pile qu'il possède, s'il 
veut se soustraire au despotisme dispendieux des fabri- 
cants, et ne pas être arrêté dans ses expériences par le 
moindre petit accident arrivé à son appareil. 
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Les physiciens se sont d'ailleurs ingéniés à inventer des 
piles qui tout en fournissant un courant d'une constance 
et d'une énergie irréprochables, soient d'un entretien fa- 
cile et d'une solidité parfaite. Les piles médicales aujour- 
d'hui en usage, sont vraiment bonnes et simples; leur 
entretien- n'exige qu'un peu d'attention et de soin : le plus 
souvent il suffit d'ajouter dans la pile une certaine quan- 
tité d'eau salée ou vinaigrée, de veiller à ce que les 
métaux ne soient pas surchargés d'oxyde, de pratiquer 
de temps en temps un lavage à grande eau et enfin d'as- 
surer le parfait contact des éléments de la pile et des 
électrodes. 

Des diverses piles employées en médecine. — La pile 
de Volta ou une pile semblable a été pendant longtemps 
exclusivement usitée dans les appareils médicaux. Mais 
le peu de durée de cette pile et de ses analogues, la grande 
variabilité de la force du courant qu'elle fournit pendant 
une même expérience justifient pleinement l'abandon dans 
lequel elle est tombée. Nous ne ferons donc que citer la 
pile à colonne de Volta, la pile à auge, la pile à couronne 
de Fosse, la pile de Wollaston et la pile de Borzelius. La 
pile de Daniell, imaginée en 4836, est beaucoup moins 
sujette à l'affaiblissement et fournit un courant beaucoup 
plus régulier. Elle est à deux liquides : un cylindre de 
zinc, fendu latéralement, plonge dans un vase en verre 
contenant de l'eau acidulée ou de l'eau salée : dans le 
cylindre de zinc est engagé un vase poreux, en terre de 
pipe dégourdie, rempli d'une dissolution concentrée de 
sulfate de cuivre dans laquelle trempe une forte lame de 
cuivre métallique. La pile de Daniell est bonne et peut 
rendre quelques services ; elle a le grand avantage de ne 
pas se polariser, mais elle est lourde, d'un transport dif- 
ficile, et par conséquent peu appropriée aux exigences 
de la pratique médicale; de plus malgré les modifications 
qu'on y a apportées, elle est loin d'être constante et son 
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entretien est difficile et dispendieux. La pile de Growe où 
le cuivre est remplacé par du platine plongé dans l'acide 
nitrique fumant, et la pile de Bunsen (fig. 94) où le 
platine est remplacé par un cylindre de charbon de cor- 
nue à gaz ou de charbon préparé, ont tous les inconvé- 
nients de la pile de Dauiell, sans en avoir les avantages; 
elles ont de plus le défaut rédhibitoire d'exiger l'emploi 
(l'un acide. 
La pile de Marié-Davy au sulfate de bioxyde de mer- 





cure ((ig. 95) n'offre pas les mômes inconvénients. Elle est 
disposée comme la pile de Bunsen, mais l'acide azotique 
esl remplacé par une bouillie de sulfate de bioxyde de 
mercure qui entoure le charbon; le zinc plonge dans de 
l'eau ordinaire ou de l'eau salée. Cette pile est susceptible 
d'une disposition appropriée aux exigences de la pratique 
médicale; son entrelien est facile, il suffit de renouveler 
l'eau au fur et à mesure de son évaporation : elle donne 
un courant qui ne laisse que peu à désirer sous le rap- 
port de la constance et de l'égaHlé; si elle s'épuise et se 
polarise rapidement, lorsque le courant est fermé par uu 
conducteur métaUique, cette polarisation et cet équise- 
ment rapides ne sont plus que très-faibies lorsque le con- 
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ducteur intra-poLiire est organique : enfin elle ne s'use 
d'une façon appréciable que lorsque le circuit est fermé. 
Le seul inconvénient grave de la pile au sulfate de bioxyde 
de mercure était la cherté de ce dernier sel. Marié-Davy 
a introduit une heureuse modification qui fait disparaître 
cet inconvénient : La bouillie de sulfate de bioxyde de 
mercure a été remplacée par une patc faite avec du sul- 
fate de plomb et une solution saturée de sel marin; au 
charbon a été substitué une lame de cuivre étamée. Ainsi 
transformée, cette pile possède les avantages de la précé- 
dente; si la force électro-motrice en est moindre, la mo- 
dicité du prix et la parfaite constance du courant sont de 
nouvelles et précieuses qualités à mettre à son actif. 
La figure 96 représente une pile de Marié-Davy au sul- 




Fig. 90. — Pile de Marié-Davy au sulfate de plomb. 

CGC, assielles de cuivre dtamé. — DDD, vases poreux contenant la bouillie de sulfate de 

plomb. — ZZZ, disques de zinc. 



fate de plomb disposée en batterie médicale. Une assiette 
en cuivre étamé C, au fond de laquelle repose une disque 
de zinc Z, contient de l'eau salée. Le zinc Z est recouvert 
d'un diaphragme poreux D, renfermant la bouillie de sul- 
fate de plomb dans laquelle plonge l'assiette de cuivre 
du couple placé au-dessus. Les deux pôles extrêmes sont 
une assiette de cuivre : l'assiette supérieure en contact 
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avec le suH'alc de plornb est le pôle positif, l'assiette infé- 
rieure en contact avec le zinc est le pôle ni^galif. 

Pour une batterie (le cabinet, la pile au siiH'atede plomb 
est, sans contredit, une des meilleures. 

La pile de Leclanchc (fig. 97) mérite d'tître classée sur 




- Coujilc de Lccluadié. 



le même rang. Elle se compose essentiellement d'un vase 
d'enveloppe, d'un bàLon ou d'une lame de zinc, et d'un 
prisme de cliarbon. Autour du charbon est un mélange 
de bioxyde de manganèse et de coke grossièrement pul- 
vérisé, enfermé dans un vase poieux ou aggloméré à l'aide 
d'un ciraeni spécial. L'appareil se charge au moyen d'une 
dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque que l'on verse 
autour du mélange du bioxyde de manganèse et de coke. 
Cette pile donne un courant d'une grande énei^îe et d'une 
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parfaite constance, si elle se polarise à la longue, elle a 
l'immense avantage de ne fonctionner et de ne s'user 
que lorsque le circuit est fermé; l'usure d'ailleurs extrê- 
mement lente, l'entretien simple et peu dispendieux la 
rendent précieuse à tous les titres. Gaiffe a modifié la pile 
de Leclanché ; il substitue au mélange de manganèse et de 
coke un morceau de plomb métallique entouré de minium. 

Pour remédier aux inconvénients de la polarisation de 
la pile Leclanché, Clamond et Gaiffe ont imaginé un 
nouvel élément qui pèche peut-être un peu par défaut de 
force électro-motrice, mais qui en revanche est d'un prix 
très-modéré. II consiste uniquement en un cylindre de 
charbon poreux contenant dans ses pores du sesqui- 
oxyde de fer et un bâton de zinc amalgamé plongeant 
dans un vase contenant une solution de chlorhydrate 
d'ammoniaque. La pile de Clamond et Gaiffe n'a d'ail- 
leurs pour les usages médicaux qu'une supériorité con- 
testable sur la pile Leclanché. Si en effet la polarisation 
de cette dernière est un grave défaut pour les usages télé- 
graphiques où les batteries sont presque continuellement 
en action, il n'en est pas de même pour les usages mé- 
dicaux, où les batteries sont soumises à un travail essen- 
tiellement intermittent. 

11 faut citer encore bien qu'elle ne soit qu'une modi- 
fication de la pile de Daniell, la pile de Siemens ou de 
Remak, que nous décrirons en même temps que la bat- 
terie de Remak ; elle ne vaut pas la pile de Marié-Davy au 
sulfate de plomb, ni celle de Leclanché. 

La pile de Gaiffe au chlorure d'argent sera décrite 
avec les appareils spéciaux du galvanisme. 

Delavaud, professeur de physique médicale à l'école de 
Toulon, cherchant à remplacer les piles classiques par des 
piles qu'on pourrait appeler piles de fortune, s'exprime 
ainsi. « Mais, comme on est à bord homme de ressources, 
on prendra deux lames de cuivre et deux lames de zinc 
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de 20 à 25 centimètres de hauteur sur 40 ou 50 centi- 
mètres de longueur, que Ton enroulera de manière à les 
introduire dans deux petits seaux d'eau de mer, le cuivre 
de l'un réuni par une bande métallique au cuivre.de l'au- 
tre. On évitera les contacts intérieurs, on établim avec 
soin les contacts extérieurs, puis on fera continuelle- 
ment agiter le liquide pour empêclier une trop forte po- 
larisation. Il est clair que dqs ustensiles de même nature 
(bassines de cuivre, entonnoirs de zinc, ceux-ci posés sur 
une assiette au fond des premiers vases), feraient égale- 
ment l'affaire. Le navire lui-même pourrait fournir l'élec- 
tricité (avec son cuivre immergé et une plaque de zinc 
dans un sac de toile), mais il n'en faut pas trop, sous 
peine de détruire la bobine. Dans tous les cas les com- 
munications avec la bobine (i) devront être établies lar- 
gement par des fils gros et courts (2) ». 

Appareils galvaniques; pièces accessoires. — Nous 
commencerons par décrire un certain nombre de pièces 
accessoires, que nous retrouverons dans tous les appareils 
peifectionnés, ce sont : le collecteur, le commutateur et 
le galvanomètre. 

Collecteur. — Le collecteur est un appareil qui permet 
de mettre en action le nombre que l'on veut des éléments 
d une batterie quelconque. Le premier collecteur dont on 
ait fait usage était simple ; il permettait bien d'utiliser tel 
nombre d'éléments que l'on désirait, mais c'était toujours 
à partir des premiers éléments de la batterie : le type en 
est le collecteur de la batterie de Stôhrer. Le collecteur 
double, imaginé par Gaiffe, permet non-seulement d'uti- 
liser le nombre d'éléments qu'on désire, mais aussi de 
choisir les éléments que l'on veut faire travailler et, par 
conséquent, de répartir le travail et l'usure sur tous; il 

(1) Voyez plus loin la description de la bobine. 

(2) Delavaud, Leçon professée à l'École de médecine navale de Toulon. (^4/- 
chives de médecine navale, 1874, t. XXU, page 31.) 
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donne encore la possibilité de renverser le courant sans 

choc voltaïquc, c'est-à-dire graduellement sans secousse 

électrique. Nous décrirons d'abord le collecteur double : 

La figure schématique 98 en donne une parfaite idée. 




Fig. 98. — Collecteur double. 



On y voit une double rangée de boutons réunis par un fil 
conducteur, chaque paire portant un numéro de à 12 
par exemple. Il faut autant de paires de boutons, plus 1, 
qu'il y a d'éléments. En dessous, de P à N, se trouvent les 
éléments de la batterie accouplés en tension : chaque 
pôle positif des éléments ou simplement chaque fil d'ac- 
couplement communique avec une des douze premières 
paires de boutons par un fil conducteur, lequel met en 
rapport avec les boutons, soit le pôle positif d'un élé- 
ment, soit le pôle négatif de l'élément précédent. Le 
pôle négatif du dernier élément est relié à la dernière 
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paire de boutons; a a et bb sont deux rails sur chacun 
desquels glisse une borne mobile, A et B, mise en rap- 
port par le moyen d'un ressort métallique, la borne A 
avec la rangée de boutons qui Tavoisine, la boi^ne B avec 
Tautre rangée. A la borne A est fixée un fil et un rhéo- 
phore AP' ; à la borne B un fil BGN' qui passe par le gal- 
vanomètre G et qui est également muni d'un rhéophore. 

L'appareil étant ainsi disposé, mettons la borne A sur 
la paire 3 et la borne B sur la paire 9 : que se passe-t-il ? 
11 n'y a que les couples situés entre la paire 3 et la paire 9 
qui travaillent, et le courant va de A à B. 

Rappelons d'abord qu'une pile ne fonctionne et ne 
donne un courant que lorsque son circuit est fermé. Or 
le fil qui relie la paire 3 avec le couple 4 correspondant, 
communique avec le pôle positif de ce couple, teint en 
noir sur la figure :1e fil qui relie la paire 9 avec le couple 10 
correspondant, communique bien avec le pôle positif de 
ce couple, mais aussi avec le pôle négatif du couple 9, 
leint en gris sur la figure; chaque fil en effet commu- 
nique avec le pôle positif d'un élément et le pôle négatif 
de l'élément précédent : il suffit dès lors de considérer la 
figure pour s'assurer qu'il n'y a que les couplçs, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, qui ont leur circuit fermé et par conséquent qui 
fonctionnent. 

Le courant va de A, lié à un pôle positif, à B, commu- 
niquant avec un pôle négatif. De même si nous taisons 
varier A et B, si nous mettons A sur la paire 5 et B sur la 
paire 6, il n'y a qu'un élément, le sixième, qui fonctionne. 
Le chiffre de la paire sur laquelle se trouve le pôle négatif 
représentant, comme il est facile de s'en rendre compte 
par l'examen de la figure, le numéro du dernier élément 
mis en action; il suffit pour calculer le nombre d'élé- 
ments utilisés et leurs numéros respectifs, de soustraire 
de ce chiffre celui de la paire sur laquelle appuie le pôle 
positif. 

M. JEANNEL. Diagnostic. i^ 
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Si continuant à faire varier les positions respectives 
de A et de B, nous mettons A sur la paire 8, par exemple, 
et B sur la paire 2, il est aisé de voir que le courant sera 
renversé, c'est-à-dire que B devient le pôle positif et A le 
pôle négatif. En effet, lorsque A et B sont sur deux paires 
voisines, A sur 5 et B sur 6, il n'y a qu'un seul élément 
utilisé, mais le courant va toujours de A versB; lorsque A 
et B sont sur la même paire, 5 par exemple, il n'y a aucun 
circuit de fermé, A et B commiunquent tous les deux 
avec le pôle positif de l'élément 5, puisque les deux bou- 
tons communiquent ensemble, et sont isolés de leurs 
voisins ; mais, si A restant sur la paire 5, B passe sur la 
paire 4; B communique avec le pôle positif de l'élément 5, 
A avec le pôle négatif du même élément, et le courant 
renversé va de B à A ainsi que l'indique l'aiguille du galva- 
nomètre placé sur le trajet du fil BGN'. Quant aux chocs 
voltaïques, la diminution et l'augmentation graduelle du 
nombre des éléments mis en action lors du croisement 
des deux bornes, les évite déjà; mais nous signalerons 
plus loin une disposition qui les annihile complètement. 

L'intelligence du mécanisme du collecteur de Gaiffe 
est facile par l'étude attentive de la figure schématique 98. 
Elle est d'ailleurs de toute importance pour qui veut ma- 
nier scientifiquement une batterie quelconque, en tirer 
le meilleur parti et éviter les accidents que produisent 
les chocs électriques. Elle est indispensable encore pour 
le médecin qui veut être capable de réparer au besoin 
lui-même l'appareil dont il se sert. 

Le collecteur simple ne diffère du collecteur double que 
par deux points, il n'a qu'une rangée de boulons, la 
borne A est fixe, la borne B seule est mobile, le méca- 
nisme et la théorie en sont d'ailleurs les mêmes que pour 
l'appareil de Gaiffe. 

Toute batterie médicale est munie et doit être munie 
du collecteur double : en général les deux rangées de 
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boulons forment deux demi-cercles à peu près tangents ; 
au centre de chacun de ces demi-cercles est fixée une 
manette qui permet de porter à volonté, sur chacun des 
boutons numérotés, un ressort métallique en communi- 
cation avec l'un des électrodes. 

Le ressort de la manette est un peu plus large que Tin- 
tervalle qui sépare deux boutons consécutifs, en sorte 
qu'avant de quitter définitivement un bouton, il entre en 
communication avec le bouton voisin. Cette disposition 
prévient complètement les chocs voltaïques résultant des 
interruptions. Une des extrémités des rangées de boutons 
porte le signe P indiquant le côté où se trouve le pôle po- 
sitif de la batterie. 

Un collecteur plus simple mais suffisant, bien qu'il ne 
permette pas comme le précédent de choisir aussi bien 
les éléments que l'on veut mettre en action, est générale- 
ment employé, par exemple, dans la batterie de Trouvé. 

Les éléments étant accouplés en tension, soit deux 
rangées de boutons en demi-cercles et deux manettes, 
chaque bouton est uni à un élément, les boutons ne sont 
pas reliés entre eux : le zéro est au milieu de la batterie, 
au repos les deux manettes sont sur le zéro, la batterie ne 
fonctionne pas, l'une des manettes, celle de gauche, par 
exemple, restant au zéro, si l'on porte celle de droite sur 
le bouton 5 ou 10 de la rangée de boutons qui lui cor- 
respond, il y aura 5 ou 10 éléments en action : cette der- 
nière manette restant sur le dixième bouton de la rangée 
qui lui correspond, si l'on porte la manette de gauche * 
laissée d'abord sur le zéro, sur l'un des boutons, le sixième 
de la rangée de gauche par exemple, il y aura 16 élé- 
ments en action ; 6 de la rangée de gauche, 10 de la 
rangée de droite. On peut donc ainsi faire travailler soit 
l'une ou l'autre moitié de la batterie, soit les premiers 
éléments de chaque moitié, mais on ne peut mettre iso- 
lément en action les derniers éléments. 
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Les chocs électriques sont évités par le même ailifice 
que dans le coUectcnr décrit plus haut. 

Commutateur. — Le commutateur est un appareil qui 
sort soit à interrompre le courant, soit à en changer le 
sens, sans qu'on ait besoin de déplacer les rhéophores. 

Dans les batteries munies d'un collecteur double de 
Gaifie, le collecteur remplit lui-même, comme nous l'avons 
vu, le rôle de commutateur. Ce n'est donc que dans les 
batteries poumies d'un collecteur simple ou dépourvues 
de collecteur que nous trouverons un commutateur. 

Il en existe deux modèles : le commutateur à bascule 
d'Ampère, c'est le plus ancien, et le commutateur à cy- 
lindre tournant de HuhmkorfT. 

Le commutateur à bascule n'est pas utilisé dans les 
batteries médicales. 

Commutateur à cyîhidre tournant (fig. 99). — Sur un 



Fig. 99. — Commulateur à cylindre lournanl de RuhmkorlT. 

cylindre plein en ivoire i, mobile autour de son axe, sont 
. plaquées deux lames de cuivre «et c, n'ayant entre elles 
aucun contact. 

La lame a communique avec le support métallique (/, 
relié lui-même au pôle positif de la batterie; la lame c 
avec le support m' relié au pôle négatif de la batterie. 
Chacune des bornes des électrodes e et e est mise en re- 
lation avec le cylindre par l'intermédiaire d'un ressort s 
et s'. Le bouton E sert à faire tourner le cylindre dans un 
sens ou dans un autre. 
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Lorsque, par le jeu du boulon E, le cylindre est tourné 
en telle position que les ressorts s et s' appuient sur 
rivoire, corps isolant, le courant est interrompu. Lorsqu'il 
est tourné en telle position que la lame a et par consé- 
quent le pôle positif, soit en contact avec le ressort 5 et la 
lame c, pôle négatif, avec le ressort 5' le courant va de la 
borne <? à la borné e' : lorsqu'il est tourné de façon à ce 
que la lame a, pôle positif, soit en contact avec le ressorte' 
et la lame c, pôle négatif, avec le ressort s le courant est 
renversé et va de la borne e\ reliée au ressort 5', à la borne 
e reliée au ressort s. 

Galvanomètre. — Le galvanomètre est un instrument 
destiné à mesurer l'intensité d'un courant et à en indi- 
quer la direction. Nous renvoyons le lecteur aux livres de 
physique pour la description du galvanomètre. 

Quelques appareils sont munis d'un interrupteur ou 
rhéotome destiné à rendreau besoin le courant intermit- 
tent, nous décrirons celte pièce avec les appareils eux- 
mêmes. 

Le régulateur de Bartlett (fig. 100) réunit en un seul 
appareil, le collecteur double ; le commutateur C ; Tin- 
terrupeur J ; le galvanomètre M; les régulateurs à eau VV, 
qui sont décrits avec les appareils d'induction (p. 245). 

Appareils galvaniques; batteries. — 1° Petite pile à 
colonne du Conservatoire des arts et métiers. — C'est le 
premier appareil galvanique qui ait été construit, un mo- 
dèle en est conservé aux arts et métiers. C'était un dimi- 
nutif de la pile à colonne de Voila : chaque disque, formé 
d'une plaque de cuivre et d'une plaque de zinc sou- 
dées ensemble et d'une rondelle de drap, avait à peine 
un centimèlre et demi de diamètre et était enfilé sur 
une mèche de coton : on plongeait la pile dans l'eau vi- 
naigrée pour la mettre en activité. Les éléments étaient 
multipliés et les surfaces diminuées; il en résultait l'aug- 
mentation de la puissance électro-motrice et l'amoindris- 
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semenl de l'action calorifique et électrolytique. Malgré 
ces avantages, cet appareil a été longtemps négligé. 11 a 
pourtant inspiré Golbcrger puis Pulvermacher pour la 
construction de leurs chaînes galvaniques. 




2' Chaîne galvanique -de Pulvermacher (fig. 101 et 
10i2). — C'est en somme une pile de Voila disposée d'une 
façon spéciale. Chaque chaînon [ou couple a pour char- 
pente un petit billot de bois creusé de deux pas de vis pa- 
rallèles et concentriques : un fil de cuivre est enroulé dans 
l'un des pas de vis, un fil de zinc dans l'autre. Les deux 
chefs du fil de zinc d'un couple sont liés, ou plulôl accro- 
chés aux chefs du fil de cuivre du couple précédent, et 
ainsi de suite; de telle sorte que la chaîne est terminée 
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par les chefs du fil de zinc à une des extrémités, par les 
chefs du fil de cuivre à l'extrémité opposée. Les fils sont 
adaptés a un excitateur. . 
Pour mettre la pile de Pulvermacher en activité, il suffît 





Fig. 101. — Pile dû Pulvermacher. Fig, 102. — Mise en activité de la pile 

de Pulvermacher. 



de tremper les chaînons dans de Teau vinaigrée. On ap- 
plique ensuite les deux excitateurs sur les points à ex- 
plorer. 

Les effets que Ton obtient à l'aide de cet appareil sont 
énergiques, mais variables et de courte durée ; la polari- 
sation en est très-rapide; la mobilité des chaînons est une 
cause d'interruptions continuelles. 

S" Pile à ruban de Duchenne {de Boulogne) (fig. 403). 
— Convaincu des défauts de la chaîne de Pulvermacher, 
Duchenne a imaginé la pile à rubans fondée aussi sur le 
principe de la multiplication des éléments et de la dimi- 
nution des surfaces. Cet appareil était constitué par une 
série de cent cinquante petits prismes rectangulaires, 
composés chacun d'un ruban de zinc et d'un ruban de 
cuivre, plusieurs fois repliés sur eux-mêmes et séparés par 
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un ruban de tnile ou de baiidniche : ces rectangles étaient 
soudés ensemble, la lame de zinc de l'un avec la lame de 
cuivre du voisin; un cadre en bois entourait et mainte- 
nait la batterie. L'appareil entier formait un cube de 




Fig. 103. — Pile à rubans de Duchenn:: (de l^oulugiic). 

16 cenlimétrcs de lai^e sur 12 de haut. Une immersion 
de quelques minutes dans l'eau vinaigrée suffisait à pro- 
duire l'excitation des éléments. Un rhéolome (sorte d'in- 
terrupteur) permettait d'obtenir des intermittences variées. 
La pile à rubans valait mieux que la chaîne de Pulver- 
macher, mais elle avait encore le défaut do se polariser 
rapidement et ne pas conserver son énei^ie; c'était en- 
core l'enfance des appareils galvaniques. 

4" Appareil électro-moteur d'Alph. Mathieu (fig. 104). 
— Il est fondé sur le môme principe que les appareils pré- 
cédents, et dérive encore de la pile à colonne des Arls et 
méliers. L'appareil entier est enfermé dans une boîte pou- 
vant se séparer en deux segments unis ordinairement par 
une série de crochets. Le segment inférieur contient le 
liquide (10 grammes de vinaigre ou d'acide acétique 
ordinaire pour -1/2 litre d'eau; ou simplement : eau sa- 
lée). Le segment supérieur renferme la pile proprement 
dite et le mécanisme interrupteur. La pile est constituée 
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par 400 petits couples composés d'un lîl de laiton et d'un 
fil de zinc enroulés en spires el séparés par un tube en 
étofie perméable. Ces éléments sont fixés au-dessous d'une 
tablette et accouplés, à la manière ordinaire (zinc d'un 




Fig. lOi. — Appareil élcclio-rr 



ir de Alpli. Mathieu. 



élément avec cuivre de l'élémenl voisin). Lorsque l'on 
abaisse le bouton E, que l'on voit sur la paroi du côté 
droit, tous les élémenls plongent dans le liquide excita- 
teur : après une immersion de quelques minutes, on n'a 
qu'à lâcher le bouton E pour que les élémenls reprennent 
leur position primitive, position d'action. 

Les interrupiions sont produites par le volant que l'on 
voit au-dessus de la tablette. 

Pour mettre ce volant en action il suffit de tirer le 
bouton C. La tige A sert à gouverner la rapidité des inter- 
mittences; des crans d'arrôt marqués sur celte tige indi- 
quent la graduation de ces inlermiltences. La mise en 
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jeu du bouton D donne le courant continu. Le bouton B 
permet de régler la force de ce courant. 

A gauche en N et P se fixent les rhéophores. 

Si l'on veut transporter l'appareil, on le charge et on 
vide le liquide; il suffît, en effet, de le charger une seule 
fois par jour. Cet appareil est préférable à tous ceux que 
nous avons décrits jusqu'ici, mais il partage cependant 
avec eux le grave défaut (inhérent à la pile de Vol ta qu'il 
emploie) de s'affaiblir rapidement presque aussitôt après 
qu'il a été mis en action. Il est vrai que cet affaiblissement 
n'est que temporaire et qu'après un peu de repos, l'appareil 
reprend toute son éphémère énergie; mais le calcul elle 
dosage de l'action électrique n'en sont que plus difficiles. 

5"" Batterie de Stohrer. — La pile ou batterie de Stôhrer 
(de Dresde), satisfait mieux aux exigences de la physique 
et de la médecine. Il y en a deux, une fixe, batterie d'hô- 
pital, et une portative. La batterie portative comprend 
vingt à trente couples alignés sur deux rangs et enfermés 
dans uoe caisse en bois munie d'un couvercle. La dispo- 
sition générale de la pile rappelle la pile à auge; les élé- 
ments de chaque couple, zinc amalgamé et charbon ac- 
couplés en série, sont fixés à deux traverses en bois; ils 
restent immobiles; le vase qui contient le liquide, eau 
acidulée par l'acide sulfurique avec addition d'un peu de 
bisulfate de mercure, afin d'entretenir l'amalgame du 
zinc, est seul mobile. A l'état de repos le vase est au 
fond de la boîte, les métaux et le Hquide sont isolés. 
Lorsque l'on veut mettre la pile en action, il suffit de 
presser sur une tige saillante hors de la boîte; par le jeu 
de cette tige on conduit le liquide à l'attaque des métaux. 
La même tige sert à abaisser le liquide et par conséquent 
à mettre la pile au repos. 

L'appareil porte un collecteur simple. Ce collecteur 
est un traîneau glissant à volonté sur la traverse qui sup- 
porte les zincs et les charbons. Cette traverse porte des 
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chiffres 0, 2, 4, 6, etc., gradués de gauche à droite et qui 
indiquent le nombre pair d'éléments mis en action à 
chaque position du traîneau. Le chiffre indicateur est 
celui qui se trouve en regard d'un index situé au milieu 




Fig. 105. — Ballcric de Sljjhrei'; module pour les hûp. 



du traîneau. Deux tiges de cuivre assez longues servent à 
éviter les chocs électriques, lors des changements de po- 
sition du traîneau; elles jouent le rôle des manettes du 
collecteur de GailTe. 

Les électrodes se fixent à deux bornes que l'on voit 
sur le même traîneau, où se trouve encore un commuta- 
teur du modèle ordinaire. 

La batterie de Stôhrer a constitué un véritable pro- 
grès sur les batteries précédentes, mais elle porte avec 
elle un vice originel; nous n'avons pas besoin de reve- 
nir sur l'infériorité des éléments qu'elle emploie; de plus, 
le liquide contenu dans le vase se renverse aisément : le 
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collecteur simple est insuffisant, il permet bien d'intro- 
duire dans le circuit, tel nombre pair de couples qu'on 
désire, mais il ne permet pas de répartir sur tous les 
couples le travail et l'usure. La batterie de StÔhrer peut 
cependant rendre de bons services. 

La batterie d'hôpital (fig. 105), diffère surtout par le 
nombre des couples, 30 à 40, et par le volume de l'appa- 
reil ; elle est dépourvue de collecteur, on choisit le nombre 
des éléments en variant le point d'attache des électrodes. 




6" Batterie de Gaiffe au Leclmc/ié. — Gaiffe a indiqué 
comme pouvant être constituée partout et à peu de frais, 
à défaut d'appareils bien établis, la batterie suivante 
(fig. 106). 24 à 60 éléments de Leclanché, modifiés ou 
non, sont réunis dans un casier, accouplés en tension, avec 
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des fils conducteurs disposés comme ils le sont dans le col- 
lecteur de Gaifie. Le casier est surmonté de quatre mon- 
tants, supportant une table, sur laquelle se trouvent le col- 
lecteur, les bornes pour les électrodes et le galvanomètre. 










l'ig. 107. — MËme batterie a 



H, bolli- J'eoveiopjw. - 
pmtr le» rluk^ioraï. - 
— T. liroip. — œ, I 



collecteur double ot boite d'cnreloppe. 



FFFF, disnicnu. — P, pâle potilif da li bitUriu. — l 
■ EE'. rhdfljiliiwci. -'VV. t» fli^uil la InbLelte. —G. gnl' 



Gaiiïe construit une batterie semblable contenue dans 
une boîte et munie d'un collecteur double (fig. 107). 

7° Batterie de Beetz. — Le professeur Beetz (de Munich) 
a fait construire une batterie de 24 couples avec des élé- 
ments Leclanché modifiés dans leur disposition générale. 
Chaque élément se compose d'un tube à essai ordinaire 
rempli au tiers, avec un mélange de charbon et de pe- 
roxyde de manganèse, les deux autres tiers, avec la solu- 
tion concentrée de chlorhydrate d'ammonique. La sur- 
face interne du tube est graissée pour éviter la cristalli- 
sation du liquide. Un couvercle de vulcaniie perméable 
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aux gaz ferme le. tube ; il porte à son centre un bâton de 
zinc traversé par nn 111 de laiton dont la longueur égale 
les deux lïei'S de l'élément et, par conséquent, la hauteur 
du liquide, c'est le pôle négatif; un fil de platine par- 
tant du fond du tube représente le pôle positif. Le pouvoir 
électro-moteur de l'élément ainsi modifié serait d'après 
Beetz, supérieur à celui de l'élément Leclanché primitif; 
l'élément Daniell pris pour unité, il serait de 1, 4, celui 
du Leclanché primitif n'étant que 1,-167. 24 couples de 
Beelz-Leclanché égaleraient 34 couples de Daniell. 

8° Batterie de Gai/fe au chlorure d'argent. — Marié- 
Davy, avait en 1859 (I) imaginé une pile au chlorure d'ar- 
gent; tombée dans l'oubli, cette pile avait été ressuscitée 
en 1868 par Warcn de la Rue et Pincus, de Kœnisberg, 




qui s'en disputèrent l'un et l'autre l'illusoire priorité. Sans 
souci du nom de l'inventeur, Gaiife a modifé l'élémeol 
au chlorure d'ai^ent et a construit la batterie qui porte 
son nom. Le couple au chlorure d'argent de Gaiffe se 

(t) HarJË-Davj, Comptes rendus de FAcadétaie des sciences en 1859. 
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compose d'une lame de zinc Z et d'un cylindre de chlo- 
rure d'argent fondu Y enveloppé dans une gaine en étoffe 
perméable (fig. -108). L'une et l'autre sont fixées en V 
et V au couvercle d'un flacon de caoutchouc durci GHST 
(fig. 109), deux coussins isolants I et I séparent les deux 
métaux, un écrou J K en assure la fixité. Dans le vase, 
dont le couvercle est solidement vissé, est une solution 
de chlorure de zinc h 25 pour 100; en V et en V se 
fixent les fils d'accouplements. V,ou le zinc, est le pôle 
positif; V'est le pôle négatif. -Le chai^ement est facile. 
Il faut mettre le liquide excitateur dans les couples au 
moment d'employer l'appareil et le rejeter ensuite. La pile 
peut rester chaînée une journée entière, mais il est bon 
de la vider le soir pour la recharger le lendemain, si be- 
soin est. Il faut remplacer le chlorure d'argent lorsqu'il 
est usé. Ce remplacement n'offre aucune difficulté. 
L'usure des couples, pendant les repos, ne serait pas ab- 




Fig. 110. — Batterie de poche de GalITe. 

BCD, balle contenant la batterie. — 0,t,B,ti, 1C, 30, It, tic, bornes iniliquanl le nombre 

di]c«i[de9eniplDyi.'S. — T, Inbklle, ~NP, IcUreg qui liiiliiiucnl ladlrQclion du rounnl. 

solument empêchée, d'après Darin (1), et la batterie de 
Gaiffe n'aurait de supériorité réelle que lorsqu'on aurait 
besoin d'un travail continu. Maliez et Tripier ont adopté 

(1| Julius Atthaus, ApplUalions pratiques de t'ittctriâalion an diagnostic et à 
la llUrapeutiqae, dtscription des appareili employés daia les deuj: mondes et 
perfectionnemenis apportés récemment à kur usage, traduit par Gustave Darin. 
Paris, 1876, 
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la batterie de Gaiffe pour la galvanocaustie chimique des 
rétrécissements de Turèthre. 

Quoi qu'il en soit, il existe deux batteries de Gaiffe ; qui 
diffèrent par la dimension de leurs éléments. L'une com- 
prenant 24, 36, 48 ou 60 couples peut se porter dans la 
poche (fig. 110). Il n'y a pas de collecteur, mais il y a 
plusieurs bornes sur lesquelles se fixent les électrodes 
suivant le nombre d'éléments que Ton veut employer. 
Cette batterie n'a d'autre mérite que l'exiguïté de son 
volume, et la modicité de son prix; c'est un tour de force, 
c'est un bijou, ce n'est pas un appareil médical et scien- 
tifique. 

Le second modèle (fig. 114) est encore très-portatif, et 
peut rendre de meilleurs services. 18 à 60 couples sont 
réunis dans des casiers par séries de 6. Les casiers sont en- 
fermés dans une boîte fermée par une tablette, sur laquelle 
se trouvent le collecteur et les bornes pour les rhéophores ; 
puis, par un second couvercle qui porte le galvanomètre. 

Ce second modèle est, jusqu'ici au moins, avec la bat- 
terie de Trouvé, le meilleur appareil proposé pour la 
pratique du galvanisme. D'ailleurs la batterie de Gaiffe, 
pas plus que celle de Trouvé, n'a pas encore soutenu le 
contrôle d'une assez longue expérience pour pouvoir être 
définitivement jugée. 

9° Batterie de Stohrer au chlorure d* argent. — On 
connaît encore une batterie au chlorure d'argent proposée 
par Stohrer. Au fond d'un tube à essai, on met quelques 
grammes de chlorure d'argent, que l'on recouvre d'une 
certaine quantité d'acide sulfurique dilué. Une lame 
d'argent et une lame de zinc peuvent à volonté être 
immergées dans le tube : la lame d'argent est assez longue 
pour arriver au contact du sel d'argent, la lame de zinc 
plus courte ne plonge que dans le liquide. 

La batterie de Stohrer au chlorure d'argent est mau- 
vaise, il faut en effet pour qu'elle commence à agir, que 



APPAREILS ELECTRIQUES. 2K 

ï décomposition du sel d'argent soit avancée ; de là une 




Fig. 111. — Pile porUlive à 

SE, rbdapfaorai.— CGC. tringlci d'accent pkment i 
— T, interrupteur permcttanl de produire des 
leu-. — BB', bomu pour les rbiophoret. — i 
S i, P. 

a. jbjUIREL. Diagnostic. 
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perte de temps et même une variabilité dans l'intensité 
du courant. 

10* Appareil au protosulfate de mercure de Legros et 
Onimvs (fig. 112 et -113). — Chaque élément se compose 
d'un tube à essai S, dans lequel plongent un lamè de 
charbon C, et une lige de zinc Z. Le charbon va jusqu'au 
fond du tube, où il trouve une couche de prolosulfate de 
mercure M qu'il pénètre. Le zinc n'arrive pas jusqu'au sel. 




Fig. 1 13. — Couple de Lcgroa et Ouimus. 

Le tube est rempli de sciure de bois humectée. Pour 
empêcher le dégagement direct de l'électricité entre le 
zinc et le charbon et pour diminuer l'action chimique, 
le zinc est aux deux tiers enveloppé de gutta-percha F. 

Quarante-deux éléments semblables sont accouplés 
en tension, dans une boite à double fond, disposés en 
sept rangées de six éléments. 

Un collecteur double et un commutateur complètent 
l'appareil. 

Les éléments faciles à recharger ont une grande cons- 
tance. L'usure en est cependant rapide , aussi faut-il 
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avoir la précaution de faire de fréquents lavages, qui du 
reste sont très-faciles. 




Fig 113 —Appareil de Legros et Ommus 



■il" Appareil de Remak. — Cet appareil se compose 
de 50 à 60 éléments de Remak. L'élément de Remak 
(fig. H4) n'est autre qu'une pile de Baniell modifiée. On 
emploie absolument les mêmes métaujc et les mêmes 
liquides, seulement la disposition du vase poreux est 
modifiée, et les résistances dans l'élément sont augmen- 
tées par l'interposition d'une niasse de papier mâché ou 
de sciure de bois. 

Le pôle cuivre G se termine dans l'élément par un flot 
de rubans de cuivre CO, il est au centre et plonge dans 
une solution de sulfate de cuivre au-dessus de laquelle 
est un vase poreux en forme de plafond conique A, pro- 
longé par un tube de verre B. Sur ce vase poreux est 
placé le papier mâché ou la sciure de bois humide D, en 
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couche de 4 à 5 centimètres d'épaisseur. Le papier 
mâché est recouvert d'un diaphragme en drap sur lequel 
repose une lame de zinc amalgamé ; les vides sont rem- 
plis par de la sciure de bois. Ces éléments, contenus dans 




une boîte en bois, sont réunis par des fils de cuivre à 
une plaque de bois verticale, sur laquelle sont fixés le 
collecteur et le commutateur. 

D'après Legros et Onimus, l'appareil de Remak est le 
meilleur de tous, au point de vue de la constance, de la 
durée, de la facile graduation, mais il n'est pas transpor- 
table. Quant à nous, nous maintenons pour cet appareil 
le jugement que nous avons porté sur la pile de Daniell 
et ses dérivées. 

■12° Batterie de Foveaux modi/tée par Smée. — La dis- 
position générale de cette batterie rappelle la pile de Wol- 
ïaston. La fig. HS représente une caisse à compartiments 
dans laquelle plongent, à volonté, les couples de lafig.H6. 
Ces couples se composent chacun de deux lames, l'une 
d'argent platinisée, l'autre de zinc. Ils sont accouplés en 
tension et fixés à une tablette, sur laquelle on voit un 
collecteur simple, et deux bornes pour les électrodes. Le 



APTAHEILS ÉLECTRIQUES. iî9 

liquide excitateur est l'acide sulfurique dilué à i/20 
ou V30. 




C'est un appareil incommode qui s'épuise vite et est 
long â recharger : le liquide se répand facilement hors 




des cellules qui le contiennent; nous ne comprenons 
pas, malgré l'opinion d'Althaus, la réputation dont la 
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batterie de Foveaux a joui auprès de quelques praticiens. 

i 3"* Batterie de Mayer et Meltzer (de Londres). — Mayer 
et Meltzer ont cherché à réunir dans la même boîte une 
puissante batterie constante et un appareil d'induction. 

La batterie constante se compose d'éléments Bunsen 
modifiés (charbon, zinc et acide sulfurique dilué). Les 
éléments, métaux et charbon, plongent à volonté dans le 
liquide, c'est-à-dire qu'on peut à volonté élever ou abais- 
ser les vases qui contiennent le liquide. L'appareil est 
muni d'un collecteur de Gaiffe, d'un commutateur, et 
d'un galvanomètre. 

Pour mettre l'appareil d'induction en action, il suffit 
de presser un bouton; la communication se trouve alors 
établie entre deux ou trois éléments de la batterie et la 
bobine. On peut à volonté graduer l'intensité du courant 
inducteur. La batterie de Mayer et Meltzer, employant 
l'élément Bunsen, ne peut avoir qu'une médiocre valeur. 

14° Pile portative à courant continu de Ruhmkorff et 
Duchenne (1) (fig. 117). — Dans une boîte A A A sont 
rangées, par séries de 7, 42 éléments composés chacun d'un 
vase en verre fixe et calé dans un casier B, chaque vase 
contient une solution faible de protosulfate de mercure. 
A la table de la boîte G, qui est en caoutchouc durci, sont 
accrochés les zincs et les charbons au-dessus des vases. 
Celte table est mobile : aux quatre coins, quatre tiges mé- 
talliques Xj glissant dans une gaine conductrice x\ en as- 
surent la solidité et dirigent le mouvement : de chaque 
côté, un bouton b commande les roues dentées d rf', en- 
grenées dans une crémaillère fixe g. Les roues dentées, 
étant fixées à la table, sont mobiles avec elle et l'entraînent 
dans leur mouvement d'ascension ou de descente le long 
de la crémaillère. Elles entraînent par conséquent aussi 
les zincs et les charbons qui immergent ou émergent ainsi 

(1) Duchenne (de Boulogne^, De Vélecimation localisée, etc., 3« édition. Paris, 
1870. 
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à volonté, plus OU moins, dans le liquide des vases. Une 
règle placée à côté des crémaillères indique, en centi- 




Fi|'. 117. — Pile portative à couiant continu de Ruhmkorlf et Duclienne. 
AAA, botlc en bola dans laquelle >e Irouvc entermèe la pile— B, fond de la boite, Eurle- 
([Del sont foaés iM TAf««de verre Ôcb couples. — C. double fond servant de couvercle coï- 
lëcllf à tous les couples. — b, boulon de r^lagc qu'on tourne pour hausser ou abaisser 
le double fond qui porte les éléments de la pile. — c. charbon d'un couple. — dd, pignons, 
dont les denli s'engrènent avec lea li|;e« i crémaillère i'd', et qui opèrent le moiiiumenl 
d'ascension uu de descente des éliSments, — d", cliquet pour arrêter le mouvement an point 
voulu. — i. tampon do eharhon pour appliquer le courant. -^ f. Peloton de fils mètatllquos 
recouvcris de soie, pour Former les électrodes.— gg, échelles dirisées indiquant la bautaur 
d'immersloo des couples et servant de gnduateur pour ta quantité d'éloclricité dévelop- 
pa. — g', curseur permettant de ^ire varier le nombre des couples associés en série et 
par suite de modiûer fa tension du courant. — m, poignée i l'aide de laquellu on peut 
enlever d'un seul coup le double fond C et les éldmcnis qui s'y trouvent suspendas. — 
B, borne où aboutit le p6lc négatif eti laquelle oo adiple l'un dos rbdophofcs. — p, borne 
correspondant au pAle posilif et dealinée à recevoir l'uutrc. — V. vase en verre d'un 
couple renfermant du sulfate de ntercure et de l'euu, qui doit s'élever toujours à la même 
bauteur.^ 1^', Eeudtre latérale qui permet d'apercevoir le niveau du liquide dans les vasoA. 
— xaf. tiges et tubes servant de guides pour l'ascension du double fond. — i, lame do lïnc 



mètres, le degré de l'immersion. Le liquide doit être dans 
les vases toujours au même niveau. 
Une poignée m peut servir à soulever en masse le 
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double fond. Un cliquet éT appuie sur les roues dentées 
pour empêcher la descente spontanée de la table. 11 doit 
être soulevé lorsque l'on veut immerger les zincs. 

Une des faces latérales de la boîte porte une glace qui 
permet de surveiller les vases. 

Chacune des vis qui fixent, à la table mobile C, les 
zincs et les charbons de la première rangée d'éléments, 
porte une borne qui peut recevoir les conducteurs de telle 
sorte que l'on peut employer de 1 à 7 ou à 14 et, ainsi de 
suite, jusqu'à 42 éléments. La communication entre les 
séries successives est établie d'un côté par un conduc- 
teur fixe, de l'autre par une tige métallique mobrle et 
graduée g : lorsque celte tige est enfoncée tous les élé- 
ments communiquent et la tension est à son maximum; 
si on la relire, le nombre des éléments diminue de 7 en 7; 
une graduation écrite sur cette tige indique le nombre 
d'éléments mis en jeu. Les charbons peuvent être rem- 
placés par des cylindres de chlorure d'argent fondu. 

La pile de Ruhmkorffet Duchenne est bonne, mais elle 
à l'inconvénient de toutes les piles du même genre. Les 
vases n'étant pas fermés, le liquide se renverse pendant 
les transports. 

Nous ne ferons que citer les batteries américaines de 
la compagnie électro-thérapeutique, et les batteries de 
Jérôme Kidder, qui ne sont en somme aussi bien que la 
batterie de Mayer et Meltzer, que des modifications de la 
batterie de Stôhrer. Althaus (1) professe pour les batteries 
construites sur le modèle de celle de Stôhrer et, par con- 
séquent, de la pile à auge une admiration que nous ne sau- 
rions partager. Sacrifiant du reste un peu la France, où 
suivant lui, on ne s'occupe pas d'électricité médicale, il 
semble n'accorder qu'une valeur secondaire aux appareils 
français, aux appareils de Duchenne par exemple, qu'il 

(1} Althaus, loco cUaio. 
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omet, dans la description qu'il donne des appareils 
employés dans les deux mondes; c'est même à peine 
s'U cite une fois le nom du célèbre électricien. Quoi qu'il 
en soit, nous reprochons, pour nous, aux batteries de 
Stôhrer et autres leur forme générale, le principe des 
vases mobiles, la nature de leurs éléments qui les ren- 
dent incommodes, difficiles à charger et à transporter; et 
c'est en France seulement que nous trouvons des appa- • 
reils galvaniques réellement appropriés aux usages médi- 
caux. 

Duchenne (de Boulogne) conseille une batterie fixe, 
composée de couples Marié-Davy au sulfate de plomb; 
nous ne reviendrons pas sur les avantages de <îette bat- 
terie; nous les avons suffisamment fait ressortir au sujet 
de la pile Marié-Davy. (Voy. p. 203.) 

15"* Batterie de Trouvé an sulfate de cuivre. — Recon- 
naissant les qualités précieuses de la pile au sulfate de 
cuivre de Daniell, dont l'immense avantage est de ne pas 
se polariser. Trouvé s'est appliqué et a réussi à la disposer 
en batterie portative. 

La fig. 118 représente la batterie de Trouvé et les élé- 
ments qu'elle emploie. Chaque élément est composé de 
deux disques, l'un de zinc 2;, z à la partie supérieure, 
l'autre de cuivrée, c' à la partie inférieure, embrochés sur 
une tringle et séparés par une colonne de rondelles de 
papier buvard. Un fil relie le disque de cuivre à la partie 
supérieure del'élément. La moitié supérieure de la colonne 
de papier est imbibée d'une solution saturée de sulfate 
de zinc; la moitié inférieure, d'une solution saturée de 
sulfate de cuivre; le tout est desséché de telle sorte que 
le papier sec reste chargé de sel. Les éléments accouplés 
en tension reposent dans une cuvette en gutta-percha. 
Pour mettre la batterie en action, il suffit de tremper 
les éléments dans de l'eau dont les papiers s'imbibent. 
Les deux sels dissous réagissent; le courant qui prend 
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naissance, décompose l'eau : l'oxygène se porle sur le 
zinc et forme du sulfate de zinc avec l'acide sulfurique 
provenant du sulfate de cuivre réduit. Le cuivre se dé- 
pose. Ainsi le SHlfate de zinc se régénère de lui-même, 




seul le sulfate de cuivre s'use. Pour remplacer ce dernier 
sel, il suffit de dessécher les éléments et de les plonger à 
moitié dans une solution de sulfate de cuivre concentrée 
à chaud, que l'on prépare dans une cuvette de cuivre 
rouge, livrée avec l'appareil. L'appareil possède un col- 
lecteur double, un j;alvanomètre et un commutateur. Il 
existe une batterie sans collecteur que l'on gradue en 
déplaçant un des électrodes. 

La batterie de Trouvé est certes très-ingénieuse, c'est 
un appareil précieux, mais cependant elle n'est pas très- 
facile à manier. Nous ne doutons pas qu'entre les mains 
d'un physicien, elle ne soit sans défaut. Mais pour le 
médecin praticien, le dessèchement des éléments et la 
préparation du bain de sulfate de cuivre, pour recliai^er 
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l'appareil, sont des manipulations embarrassantes et 
même minutieuses qu'il ne réussit souvent qu'à moitié, 
au grand détriment de la puissance de la ballerie. 

Trouvé construit encore une batterie fixe composée d'un 
nombre variable d'éléments connu sous le nom de Trouvé- 




Callaud (fig. 119). L'élément est en somme une pile de Da- 
niel! où le vase poreux est supprimé. Le cylindre de zinc 
Z n'atteint pas le fond du vase, un fil de cuivreC vient s'é- 
panouir en étoile au fond du vase, il est isolé dans son 
parcours à travers le liquide. 

16° Appareil à polarisation de Jules Tkomsens. — Cet 
appareil, tout nouveau, est fondé sur la polarisation du pla- 
tine sous l'influence du passage d'un courant électrique. 
Au centre d'une table en bois est un petit moteur électrique, 
ou un mouvement d'horlogerie faisant tourner deux ai- 
guilles métalliques, qui sont les deux pôles d'un élément 
placé latéralement. Ces aiguilles tournent sur un cadran, 
dont la circonférence est une rainure du fond de laquelle 
sortent de petits boutons métalliques. De chaque côté 
deux auges, contenant de l'eau acidulée avec l'acide sul- 
furique, sont divisées, chacune en 15 à 20 comparti- 
ments, par des lames de platine; chacune est en commu- 
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nication avec un des boutons du cadran. Les aiguilles du 
cadran marchent avec une vitesse voulue. Elles repré- 
sentent, comme nous l'avons dit, les pôles d'une pile. 
Arrivant successivement au contact des boutons, elles font 
passer le courant successivement par toutes les lames de 
platine, plongées dans les auges. Par Faction du courant 
Teau acidulée se décompose; l'oxygène va au pôle né- 
gatif, l'hydrogène au pôle positif, et les lames de platine 
qui constituent ces pôles se trouvent électrisées par pola- 
risation. C'est cette électricité que l'on recueille. 

Nous ne voulons que citer cet appareil qui est encore à 
l'essai. Le principe est nouveau, Legros et Onimus en 
espèrent de grands avantages. 

Conclusions. — Les appareils les plus usités sont l'ap- 
pareil de Remak, page 227, l'appareil de Stôhrer, page 219, 
la batterie au sulfate de plomb de Marié-Davy, page 204, 
l'appareil au chlorure d'argent de Gaiffe, page 222, l'appa- 
reil au protosulfate de mercure de Legros et Oniraus, 
page 226, et enfin la batterie de Trouvé, page 234 Gomme 
appareil fixe de cabinet ou d'hôpital, l'appareil de Remak 
est, pour Legros et Onimus, le meilleur de tous comme 
constance, solidité, entretien facile. Un lavage à grande 
eau par an suffit; il faut tous les trois mois mettre un peu 
d'eau et quelques cristaux de sulfate de cuivre dans chaque 
élément. L'appareil de Stôhrer est moins constant, peu 
portatif; la pile qu'il emploie s'use rapidement. La batterie 
fixe au sulfate de plomb de Marié-Davy est excellente. L'ap- 
pareil au protosulfate de mercure de Legros et Onimus, 
l'appareil de Gaiffe au chlorure d'argent, sont légers et 
très-portatifs; le courant qu'ils fournissent est très-cons- 
tant. La pile y est de longue durée, elle est solide, mais ne 
peut toutefois être réparée, surtout celle de GailFe, que 
par le fabricant. De plus, dans la batterie de Gaiffe, à 
l'inverse de ce qui a lieu habituellement, le pôle positif 
est plus douloureux que le pôle négatif. L'appareil de 
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Ruhmkorff est inconstant et difficilement transportable. 
L'appareil de Trouvé n'a pas fait ses preuves. Il ne faut 
pas croire qu'il soit indifférent d'employer tel ou tel ap- 
pareil ; un fait reconnu de tous les électriciens est la' dif- 
férence d'action physiologique qui existe entre les appa- 
reils à petits éléments et les appareils à éléments à large 
surface. Et, à ce point de vue, aucun appareil portatif ne 
satisfait complètement à tous les desiderata de la clini- 
que. 

Les appareils galvaniques appliqués à l'exploration cli- 
nique ne fournissent rien qu'on n'obtienne également des 
appareils d'induction. 

IL APPAREILS d'induction. — Il uous cst absolument 
impossible d'entreprendre la description des appareils 
d'induction, sans entrer dans quelques détails sur l'élec- 
tricité d'induction, les courants induits et l'extra-courant. 
Pour manier un appareil et en firer parti, il faut savoir ce 
qu'on peut lui demander et ce qu'il peut donner; sinon, on 
marche en aveugle, on obtient des effets qu'on ne cher- 
che pas, et on n'obtient pas ceux que l'on cherche. Que 
d'appareils accusés et condamnés par des manipulateurs 
incapables de les comprendre et de les utiliser! 

Électricité d'hiduction (1). — On nomme électricité 
d'induction l'électricité développée dans un circuit fermé 
sous l'influence des courants électriques ou des aimants. 
Soit pour plus de clarté, deux bobines B et B' (fig. 120), 
l'une B en communication avec un galvanomètre, l'autre 
B' en communication avec une pile, et disposée de telle 
sorte qu'elle puisse coiffer la bobine B à la façon d'un 
manchon, sans qu'aucun point de contact ait lieu entre 
les fils conducteurs. La bobine B' coiffant la bobine B, à 
l'instant même où l'on ferme le circuit de B'; une dévia- 
tion subite de l'aiguille du galvanomètre trahit le passage' 

(1) Découverte en 1832 par Faraday. 
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d'un courant dans le circuit de B. De même, au monienl 
où l'on interrompt le circuit de B', on observe une nou- 
velle déviation instantanée et, parconséquent, un nouveau 
courant dans le circuit de B. Si laissant le circuit de B' 
fermé, on approche et on éloigne successivement B' de B, 




ïlg. lîO. — Induction voltaïque. 

les effets sont les mêmes. Le courant développé ainsi 
dans le circuit de B est un courant induit volta-faradique 
ou électro-dynamique, parce que le courant inducteur 
de B' est produit par une pile voltaïque ou simplement 
une pile électrique. Si, supprimant la bobine B', on ap- 
proche de la bobine B un aimant, on observe des phéno- 
mènes identiques : le courant induit est nommé, dans ce 
cas, magnéto-faradique ou électro-magnétique. On peut 
d'ailleurs combiner les deux sources d'électricité d'induc- 
tion voltaïque et magnétique; on obtient ainsi des cou- 
rants induits dont l'intensité est beaucoup plus considé- 
rable. Le moyen employé est simple, il suffit de transformer 
la bobine inductrice en un électro-aimant : le courant 
inducteur produit alors deux effets; d'un côté il en- 
gendre dans la bobine qui l'avoisine un courant induit 
volta-faradique, de l'autre il aimante le fei' doux qui, à 
son tour, fait naître dans la même bobine un courant 
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induit magnéto-faradique venant s'ajouter au premier. 

Lois des courants induits. — Courants de la deuxième 
hélice de Duchenne. ' — Pour qu'un courant induit prenne 
naissance, il faut que le courant inducteur : V commence 
ou finisse; 2° s'approche ou s'éloigne; 3° augmente ou 
diminue d'intensité. Dans les cas où le courant inducteur 
commence, ou s'approche, ou augmente d'intensité, le 
courant induit est de sens inverse; dans les cas où le 
courant inducteur finit, ou s'éloigne, ou diminue d'inten- 
sité, le coûtant induit est de même sens. Les courants 
induits ont pour caractère essentiel l'instantanéité. 

Les appareils d'induction emploient l'électricité d'in- 
duction, tirant partie de sa qualité fondamentale d'ins- 
tantanéité; ils ont pour but la production de secousses 
électriques se succédant à des intervalles de durée va- 
riable. 

La galvanisation musculaire par courants.intermittents 
pourrait certainement être employée avec avantage, mais 
les inconvénients inhérents à cette espèce d'électricité 
(son action calorifique et électrolytique), le volume et l'in- 
commodité des électromoteurs, que nécessite son emploi, 
lui feront toujours préférer, à mérite égal, l'électricité 
d'induction. 

La sensibilité exquise de la rétine à la galvanisation, 
son insensibilité à peu près complète à la faradisation, met 
d'ailleurs hors de doute les différences de propriétés 
physiologiques des deux espèces d'électricité (1). 

Le problème de la construction des appareils d'induc- 
tion consistait à obtenir et à régler l'intermittence du cou- 
rant inducteur de façon à avoir une série régulière de 
courants induits et par conséquent de secousses électri- 

(1) La galvanisation même par un courant très-faible de la cinquième paire 
produit dans rœil correspondant au cdté galvanisé une succession de pliosphèiies 
des plus éblouissants et peut même aboutir à la perte de la vue (cas de Du- 
chenne (de Boulogne). La faradisation môme énergique de la cinquième paire ne 
produit rien de semblable. 
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ques : le trerableur de Neef, qui rend cette inlermittence 
automatique, satisfait toutes les exigences. 

Tretnbleur de Neef (fig. 121). — C'est un accessoire 
obligé de tous les appareils vollaïques qui mérite une des- 
cription à part : Soit une pile A en communication avec les 
deux bouts du fil d'une bobine B dont le centre est occupé 
par un barreau de fer doux C : l'une des communications, 
celle du fil p, est directe : l'autre communication, celle du 



Fig. m. — Figure schi^matique du Irembleur de Neef. 

fil m, est établie par la vis n'; contre la pointe de cette vis 
appuie un ressort D, portant à son extrémité une petite 
masse E de fer doux, c'est le marteau : le ressort D se 
continue en w* avec le fil de la bobine. Dès que le courant 
passe dans la bobine, le barreau C s'aimante (1); le bar- 
reau C aimanté attire à lui le marteau E : le ressort D 
cède et abandonne la vis n : le circuit est rompu et le 
courant ne passe plus. Mais alors le barreau C se désai- 
mante et ne retient plus le marteau E : le.ressorl D agit à 
son tour, revient au contact de la vis et rétablit le circuit. 
Nouvelle aimantation du barreau C, et reproduction indé- 
finie des mêmes mouvements. 

Quanta larapidilédes interruptions, elle peut être réglée. 
En tournant plus ou moins la vis n' on rapproche plus ou 
moins le marteau du fer doux G, et on met le ressort en 

(i) Hous supposons connu l'électro -magnétisme ou )a théorie de l'aimanla- 
lion du fer doux par les courants électriques. 
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plus grande tension. Or plus le marteau sera rapproché du 
fer doux C, moins il aura de chemin à parcourir et, en 
outre plus le ressort sera tendu, plus il ramènera vive- 
ment le marteau vers la vis n'. 

On peut modifier dans des limites plus larges la rapi- 
dité des interruptions en remplaçant le marteau de Neef 
par un pendule vertical, dont on fait varier la longueur : 
tel est le principe de l'interrupteur de Zimniermann {de 
Ileidelbei^). 

Il existe plusieurs autres mécanismes interrupteurs ou 
rhéotomes utilisés dans différents appareils; ce sont : la 
- - interrupLrice de Pouillet, roue métallique portant des 



roue 




Fig. 1Î2. — Roue inlerruplrice de Masson. 

^, iiiinivellc. — C, bande métallique conlinuc d'un eb\i. Aeatëe du cbté An 1. — I, dent de Is 

bande mélalliquo. ~ BR', bornes et Gis cooducIcurB. 

dents entre lesquelles sont inscrustées des matières iso- 
lantes; ou celle de Masson (fig. 122) roue en verre sur la- 
quelle est enroulée une bande métallique continue sur l'un 
des bords C, dentée sur l'autre I, que l'on fait mouvoir 
soit à la main soit par un mouvement d'horlogerie. Deux 
ressorts RR', l'un appuyé sur la partie métallique conti- 
Eue, l'autre sur la partie dentée, établissent les commu- 

H. JEiiNIiEL. DiagnoslLc. 16 
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pidité des oscillations croit proportionnellement, au gré dé 
l'opérateur. Pour que l'action magnétique pût s'exercer 
avec assez de force à de grandes distances entre l'aimant 
temporaire de l'iiélice et le fer doux mobile G, Duchenne 
a augmenté la masse de ce dernier en l'articulant avec 
un barreau de fer doux de 14 centimètres de longueur 
qui s'étend sur la face supérieure de la bobine. Quant au 
principe qui a présidé à la construction de l'interrupteur 
de Duchenne, il consiste simplement à augmenter la puis- 
sance d'aimantation du fer doux central de la bobine et 
du marteau qui exécute les intermittences et à rendre 
plus facile et plus simple le jeu du trembleur, au moyen 
de la force combinée de son ressort et du poids de son 
fer doux mobile. Duchenne a ainsi obtenu un trembleur 
sans vibrations, c'est-à-dire qui entre chaque intermittence 
n'est pas agité de ces ressauts ou rebondissements ra- 
pides qui rendent la faradisation très-désagréable. 

Des moyens de graduation. — Nous ne citerons que 
les principaux : 

1° La variation d'intensité du courant inducteur est un 
moyen très-précieux dont peu d'appareils disposent. Cette 
variation s'obtient en réglant le travail de la pile, c'est-à- 
dire en diminuant ou augmentant le nombre des éléments 
ou dans un seul élément la surface de métal mise en con- 
tact avec le liquide. 

2"* L'introduction d'une plus ou moins grande masse 
de fer doux dans la bobine inductrice est employée dans 
quelques appareils, mais c'est un moyen peu commode. 
On comprend du reste qu'on fait ainsi varier la force de 
l'aimant central et, par conséquent, l'énergie de l'induc- 
tion magnéto-faradique. 

3° L'enveloppement ou l'éloignement plus ou moins 
grand des deux bobines, faisant varier l'action inductrice 
proportionnellement à la distance qui les sépare, est le 
moyen le plus parfait de tous pour Ia> bonne raison qu'il 
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s'adresse à la loi générale et fondamentale de production 
des courants induits. 

4"* Le graduateur à cylindre métallique, qui doit se 
placer à côté du trembleur de Neef comme pièce acces- 
soire usitée dans presque tous les appareils. Lorsqu'on* 
enveloppe une bobine d'un cylindre métallique continu, 
et que 1 on fait passer un courant dans le fil de la bo- 
bine, il se développe dans le cylindre un courant induit de 
sens inverse qui, en vertu des lois de Faction des cou- 
rants parallèles les uns sur les autres, a pour effet d'é- 
quilibrer et, par conséquent, d'affaiblir le courant de la 
bobine d'une quantité proportionnelle à son intensité. 
Mais l'action inductrice de la bobine sur le cylindre et, 
par conséquent, l'intensité du courant du cylindre est évi- 
demment en rapport avec l'étendue de la bobine recou- 
verte par le cylindre. Par conséquent lorsque la bobine 
est entièrement recouverte, l'intensité du courant du cy- 
lindre et l'affaiblissement du courant de la bobine sont à 
leur maximum, pour diminuer J4isqu'à devenir nuls à 
mesure que l'on découvre la bobine. Si au lieu d'enve- 
lopper la bobine on interpose le cylindre métallique entre 
elle et le fer doux central, le résultat est le même. On 
nomme graduateur du courant le manchon métallique 
ainsi disposé. 

5° Le tube à eau. On peut encore affaiblir l'intensité 
des courants en augmentant la résistance du circuit qu'ils 
ont à traverser. Tel est le rôle du tube à eau : c'est un 
tube plein d'eau, muni à ses extrémités de montures mé- 
talliques dans lesquelles jouent à frottements durs deux 
tiges conductrices. Le tout est placé sur le trajet d'un 
des électrodes, sectionné à cet effet. Plus on éloigne l'une 
de l'autre les extrémités des tiges, plus on augmente 
l'épaisseur de la couche de liquide que doit traverser le 
courant, et, par conséquent, en raison du peu de con- 
ductibilité de l'eau, plus on oppose de résistance. 
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& L'utilisation d'une longueur plus ou moins grande 
du circuit induit ne permet de fractionner les effets que 
dans deux ou trois rapports. Il n'est employé que dans 
l'appareil de Trouvé et dans l'appareil du conseil de santé 
des années. 

De V extrehcourant . — Faraday a découvert que, dans 
une bobine, les différents tours du fil enroulé en spirale 
agissent par induction les uns sur les autres au moment 
de l'ouverture et de la fermeture du circuit; chaque spire 
étant inductrice pour les spires voisines. A la fermeture 
du circuit, lorsque le ressort D arrive au contact de la vis 
ni (fjg. 121, p. 240) le courant induit est de sens inverse et 
neutralise en partie le courant inducteur: à l'ouverture du 
circuit, le courant induit est de sens direct, c'est l'extra- 
Goorant de rupture, courant de la première hélice de 
Duchenne. Mais un courant ne peut prendre naissance 
ç^^ dans un circuit fermé; si donc on ouvre le circuit, et 
cela est la condition essentielle de production de l'exlra- 
courant de rupture, l'action inductrice du courant prin- 
cipal ne peut plus se manifester dans les conditions ordi- 
naires. Maïs on peut rendre cette action évidente et 
recueillir l'extra-courant à l'aide de l'artifice suivant. Il 
suffit de réunir par un fil de dérivation /^TN les deux chefs 
du fil de la bobine B : au moment de la rupture du cou- 
rant die la pile, l'extra-courant de rupture trouve encore 
on circuit fermé par l'intermédiaire du fil de dérivation, 
et se manifeste avec toutes ses qualités dans ce second 
cîrcuiL 

L'exlra-courant de rupture est souvent employé en 
médecine. En plaçant le patient sur le trajet du circuit 
^TN oa le soumet à l'influence de cet extra- courant, 
dont les effets physiologiques sont spéciaux et considé- 
rabtes, eu égard à son intensité. 

Entre le courant induit ordinaire (courant de la 
deuxième hélice de Duchenne), et le courant de là pre- 
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mière hélice (extra-courant de rupture), les différences 
d'effets physiologiques sont sensibles. Elles peuvent se 
résumer ainsi d'après Duchenne. 

Le courant de la première hélice excite plus vivement 
la sensibilité de certains organes sous-cutanés : des nerfs, 
des muscles (et la contractilité de ces derniers en est 
proportionnellement augmentée), du rectum, de la vessie, 
du testicule, de l'épididyme, du cordon testiculaire. 

Le courant de la deuxième hélice agit plus puissam- 
ment sur la sensibilité de la peau, sur la sensibilité de 
la rétine, et pénètre plus profondément dans les tissus. 
Il provoque des contractions réflexes plus énergiques. 

Duchenne prouve expérimentalement ces propositions, 
mais il les juge et les démontre jusqu'ici sans explication 
suffisante. Quant à la différence, il la qualifie ainsi : le 
courant de la première hélice et le courant de la deuxième 
héhce diffèrent entre çux, comme l'eau tiède diffère de 
l'eau bouillante, et un fer peu chaud, d'un fer rouge. 

Cette question des propriétés physiologiques différen- 
tielles des deux courants a été longtemps débattue et 
diversement résolue. 

Les uns, à la suite de Becquerel, en trouvent l'expli- 
cation exclusive dans l'inégalité de tension des deux cou- 
rants; les autres, élèves de Duchenne, repoussent cette 
explication et veulent chercher la cause des différences 
dans la nature de l'électricité elle-même. Tout en incli- 
nant du côté de la théorie de Becquerel, qui a pour elle 
au moins le mérite de la simpUcité, et qui se base sur 
des expériences positives, nous nous contenterons de 
constater que ces différences existent, quelle qu'en soit 
la cause, et nous nous préparerons à en tirer parti dans 
les appUca tiens cliniques. 

S'il n'est pas indifférent, lorsqu'on applique l'électri- 
cité d'induction, d'user du courant de la première hélice 
ou du courant de la seconde, il n'est pas moins impor- 
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tant de régler les intermittences du courant que Ton 
emploie. 

Les intermittences lentes ou rapides produisent, en 
effet, des effets physiologiques spéciaux qui ne peuvent 
se suppléer mutuellement. Si par exemple la contractilité 
électro-musculaire, si la force de la contraction n'est 
pas augmentée, la sensibilité musculaire et même la 
sensibilité cutanée sont au contraire considérablement 
influencées parla rapidité plus grande des intermittences. 

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails physiolo- 
giques que comporterait cette question, que nous devons 
cependant signaler à l'attention du lecteur. 

Propagation de V électricité à travers le corps humain, 
— Appliquons, en deux points quelconques delà surface 
cutanée, les pôles ou rhéophores d'un électro-moteur. Le 
courant se divise en autant de courants dérivés qu'il y a 
de tissus, ou plus exactement, qu'il y a de variétés dans 
l'aptitude des tissus à conduire l'électricité. 

L'intensité du courant dans chaque tissu varie en rai- 
son directe de la conductibilité du tissu. Les muscles 
sont de tous les tissus ceux dont la conductibilité est la 
plus grande; le courant le plus énergique cheminera donc 
dans la couche musculaire. 

Les nerfs offrent beaucoup plus de résistance, mais, 
par contre, un courant d'une tension relativement faible, 
qui ne parcourt qu'une très-petite portion du trajet d'un 
nerf, produit une forte excitation dans toute la longueur 
du nerf, et jusque dans ses terminaisons. En conséquence, 
en appliquant les rhéophores à une petite distance l'un 
de l'autre, sur le trajet d'un nerf, on obtient une puissante 
excitation. 

Des excitateurs. — On sait que le courant électrique 
ne passe dans un fil conducteur que lorsque le circuit 
est fermé, c'est-à-dire lorsque le fil attaché au pôle 
positif est réuni au fil négatif, soit directement, soit par 
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un conducteur intermédiairev Lorsqu'il s'agit de l'élec- 
trisation médicale, le corps humain devient le conduc- 
teur intermédiaire entre les deux fils. 

Les électrodes qui servent à conduire le courant sur 
les points choisis par le médecin sont armés, à leur 
extrémité, de pièces, de nature et de forme variées, des- 
tinées à assurer la transmission de réleclricité dans les 
parties à électriser : ces pièces sont les excitateurs, dont 
la forme varie selon les effets recherchés : s'il s'agit d'une 
excitation limitée à un point, il faut terminer le rhéo- 
phore en communication avec le pôle positif par un 
excitateur pointu, et l'autre par un excitateur à large 
surface : l'intensité maximum du courant est alors au 
point d'application de l'excitateur pointu, car c'est là 
que la densité électrique prend le plus de valeur. Veut- 
on au contraire électriser des parties étendues et pro- 
fondes, on doit s'arranger de façon à ce que la densité 
du courant soit égale, ou à peu près, aux deux points de 
contact et dans les parties les plus courtes du circuit ; on 
emploiera par conséquent des excitateurs à large sur- 
face. Mais répiderme à l'état sec est un corps isolant, 
seules les glandes sudoripares et sébacées sont conduc- 
trices ; un excitateur métallique, appliqué à plat sur la 
peau sèche, produit un effet comparable à une série 
d'excitateurs pointus, et n'excite, en somme, d'une 
façon appréciable, que les nerfs de la peau, n'agissant 
que faiblement sur les parties profondes. Pour résoudre 
le problème de l'excitation des parties profondes, il faut 
augmenter le pouvoir conducteur de la peau sur laquelle 
on applique les excitateurs : il suffit pour cela de recou- 
vrir l'excitateur métallique d'une couche de cuir ou d'é- 
ponge imbibée d'eau salée ou d'eau vinaigrée (1). 

(1) Duchenne (de Boulogne) avait reconnu expérimentalement la différence des 
effets obtenus selon que les excitateurs sont secs ou humides : M. A. Fick a le 
premier fourni Texplication du phénomène. 
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Là est tout le secret et pour ainsi dire la pierre 
de touche de la méthode de l'électrisation localisée. 

Nous ne pouvons mieux faire que de puiser largement 
dans le livre de Duchenne à propos d'un sujet qui lui ap- 
partient si complètement. 

Voici les principaux faits dévoilés par cet auteur et qui 
servent de base à Télectrisation localisée : 

1° Si la peau et les rhéophores métalliques sont pai^ 
faitement secs et Tépiderme d'une grande épaisseur, 
comme cela s'observe chez certains sujets exposés sou- 
vent par leur profession au contact de l'air, le courant se 
recompose à la surface du derme, en produisant des étin- 
celles et une crépitation particulière, et sans donner lieu 
à aucune action physiologique. 

2° Applique-t-on ensuite sur deux points de la peau l'un 
des rhéophores humide et l'autre sec, le sujet soumis à 
l'expérience accuse, dans le point où ce dernier rhéophore 
n'avait développé que des effets physiques, une sensation 
superficielle évidemment cutanée. Les électricités con- 
traires, dans ce cas, se sont recomposées dans le point 
de l'épiderme sec, mais après avoir traversé le derme à 
l'aide du rhéophore humide. 

3° Mouille-t-on très-légèrement la peau dans une région 
dont l'épiderme offre une très-grande épaisseur, il se pro- 
duit dans les points où sont placés les rhéophores métal- 
liques secs une sensation superficielle, sans étincelles ni 
crépitation. Ici, la recomposition électrique a lieu dans 
l'épaisseur de la peau. 

4° Enfin la peau et les rhéophores sont-ils très-humides, 
on n'observe ni étincelles, ni crépitation, ni sensation de 
brûlure, mais on produit des phénomènes de contractilité 
ou de sensibilité très-variables, suivant qu'on agit sur un 
muscle ou sur un faisceau musculaire, sur un nerf ou sur 
une surface osseuse. Dans ce dernier cas, on détermine 
une douleur vive d'un caractère tout particulier : aussi 
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doit-on éviter avec soin de placer les rhéophores humides 
sur les surfaces osseuses (1). 

Les procédés d^application et de concentration de l'é- 
lectricité étant trouvés restait à résoudre la question 
physiologique d'où dépendait encore tout l'avenir de la 
méthode : l'électrisation localisée sur un seul muscle 
n'entraîne-t-elle pas la contraction réflexe des muscles 
voisins? C'était là une objection fondamentale que Du- 
chenne (de Boulogne) s'est appliqué et à réussi à lever en 
démontrant, par de nombreuses expériences (2), que l'on 
pouvait concentrer la puissance électrique dans un seul 
muscle sans que l'action réflexe de la moelle intervînt 
pour faire entrer d'autres muscles en contraction. Le 
champ était libre dès lors pour le célèbre électricien : tout 
le monde sait comment il l'a parcouru. 

Pour les recherches de séméiologie électrique le galva- 
nisme et lefaradisme sont assurément applicables et four- 
nissent l'un et l'autre des renseignements utiles. Il ne 
faut pas hésiter à reconnaître la supériorité de la faradi- 
sation pour l'interrogation de la contractilité musculaire. 
La localisation, la concentration faciles de l'action élec- 
trique sur les muscles et les nerfs sans excitation de la 
peau; la presque nullité des propriétés calorifique et 
électrolytique sont des propriétés particulières de l'élec- 
tricité d'induction qui expliquent cette supériorité. 

Le choix de l'appareil, le choix des rhéophores et la 
manière de les appliquer sont des points d'une importance 
capitale; mais ce n'est là que la partie matérielle: il faut 
davantage. La faradisation, non pas seulement pour être 
féconde, mais pour exister comme méthode scientifique, 
exige encore la connaissance exacte de la position, des 
rapports anatomiques et des proprités physiologiques des 

(1) Duchenne (de Boulogne), De Vélectrisation localisée^ 3e édition, chap. u 
§ 1, p. 39, 1872. 

(2) Voy. EUctrisation localisée. Passim, l^e et 2* éJition. 
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nerfs et des muscles. Le physicien le mieux familiarisé avec 
la manœuvre et la technique des appareils électriques les 
plus compliqués, ne fera que du gâchis en électrisation 
médicale, s'il n'est en môme temps anatomiste et phy- 
siologiste. S'ensuit-il que les spécialistes seuls puissent 
tirer parti de l'électrécité médicale? Bien heureusement 
il n'en est pas ainsi; assurément Fart de la faradisation 
ne s'improvise pas, mais ce n'est pas un impénétrable 
mystère ; il suffit à un médecin instruit de quelques études 
attentives pour acquérir l'expérience nécessaire à la pra- 
tique. 

Le lecteur consultera avec fruit sur ce sujet le traitéde 
Duchenne de Boulogne : de Y Électrisation localisée, 
3° édition. Il trouvera là, indiqués par l'homme le plus 
compétent, les détails anatomiques spéciaux tant pour la 
faradisation musculaire indirecte que pour la faradisation 
musculaire directe; il y trouvera une sorte de classifi- 
cation des muscles d'après l'excitabilité et la sensibilité 
électrique des nerfs et des muscles permettant par con- 
séquent d'apprécier la dose d'électricité à administrer à 
chacun de ces organes pour en obtenir l'excitation la 
plus énergique au prix de la moindre douleur. 

Duchenne eût assurément mis le sceau à son œuvre 
s'il eût tenu la promesse, qu'il avait faite dans la première 
édition de son livre, d'exposer, dans un tableau synop- 
tique avec figures, le résumé de sa vaste expérience en élec- 
trisation localisée. Ce tableau, ces figures que lui seul eût 
tracés avec autorité, Ziemssen (l),Lud. Hirschfeld (2) et 
Brunelli (de Rome) (3), ont entrepris de les exécuter. Mais 
Duchenne, peut être un peu jaloux de se voir devancé dans 
la mise en œuvre de ses idées, reproche à Ziemssen et à 

(1) Ziemssen, Die Electridtàt in dcr Medizirij 2^ édition. Berlin, 1864. 

(2) Luri. Hirschfeld, Névrologie ou description et iconographie du système 
nerveux. Paris, 1853, in-4o. 

(3) Brunelli, Album illustré représentant la topographie névro-museulaire 
ou les points d'élection pour la pratique de la thérapie galvano-faradique, 1872. 
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Lud. Hirschfeld de s'être inspirés des théories de Remak 
qu'il déclare erronées, et ne parle pas de Brunelli. 

Quoi qu'il en soit, si les figures dessinées par ces auteurs 
ne sont pas toujours d'une exactitude parfaite, elles seront 
pourtant consultées avec fruit. 

Des propriétés essentielles des appareils d'induction. — 
Tout appareil destiné à la pratique électro-médicale doit 
posséder la première et la seconde hélice et celles-ci 
doivent offrir certaines proportions de section et de lon- 
gueur de leurs fils constitutifs. Les intermittences doivent 
pouvoir être lentes et rapides. 

Dans tout appareil faradique la graduation doit permet- 
tre de mesurer exactement les doses électriques et propor- 
tionnellement à l'excitabilité des organes, toujours varia- 
ble dans l'état de santé ou de maladie. 

La puissance doit être très-grande pour répondre aux 
besoins de l'inertie ou de la paralysie. Comme condi- 
tions secondaires dont on comprend l'importance, les ap- 
pareils faradiques doivent être portatifs, faciles à manier 
et peu dispendieux; l'élément qu'ils emploient doit être 
durable et doit être muni, autant que possible, d'une fer- 
meture hermétique. 

Appareils volta- faradiques. — Les appareils volta -fa- 
radiques se composent tous essentiellement d'une pile A 
(fig.425),de deux bobines séparées B et B', ou d'une seule 
portant deux fils indépendants enroulés parallèlement en 
hélice : l'un, le fil inducteur, gros et court; l'autre, le fil 
induit fort ^t long et le plus généralement d'un trem- 
bleur de Neef, n' E : les deux chefs du fil de la bobine 
inductrice B, ou du fil inducteur s'il n'y a qu'une bobine, 
sont reliés aux bornes P et N par un circuit dérivé, 
destiné à recueillir l'extra - courant de rupture; les 
deux chefs de la bobine induite B', ou du fil induit, abou- 
tissent à deux bornes P' et N'. On fixe les électrodes aux 
bornes P et N lorsque Ton veut utiliser l'extra- courant 
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de rupture, et aux bornes P' et N', lorsque l'on veut em- 
ployer les courants induits ordinaires : on n'oublira pas 
que l'extra-courani est toujours direct; tandis que le cou- 
rant induit est tantôt inverse, tantôt direct. On peut 




d'ailleurs utiliser en même temps l'extra-courani et le 
courant induit : il suRît pour cela de réunir la borne 
P' à la borne N par un conducteur métallique; alors les 
deux circuits n'en forment plus qu'un traversé au mo- 
ment de la rupture par deux courants de même di- 
rection. La bobine est traversée par un barreau de fer 
douxC. 

Telles sont les parties constitutives de tous les appareils 
Yolta-faradiques; passons aux détails de construction. 

1° Appareil de Bonijol (fig. 125). — C'est une des pre- 
mières machines faradiques qui aient été usitées. 

Les fils, provenant d'une pile quelconque isolée, abou- 
tissent, en H et en C, dans des godets contenant du mer- 
cure. Du godet H part un des chefs du fil inducteur, qui 
vient aboutir en K et se continue par la tige KAB, ri- 
gide à partir de A; DC est un ressort qui ferme le cir- 
cuit et sert de trembleur; E est le marteau du trembleur 
el peut être plus ou moins éloigné du faisceau de fer 
doux central pour régler l'ampleur el la rapidité des in- 
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teiTuplioDs. On peut produire les interruptions à vo- 
lonté à l'aide du rhéotome à lame élastique M et à roue 
dentée N; pour cela on paralyse le Irembleur en remon- 




Fig. 1!6. — Appareil 



tant le marteau autant que possible et on porte dans le 
godet qui reçoit la queue du ressort M le fii qui, émanant 
de la bobine, plongeait dans le godet K. 

Pour recueillir l'extra -courant on plonge les rhéophores 
dans les godets H et K ; pour le courant induit, on les 
place dans les godets F et G. 

La bobine est unique et porte les deux hélices. 

Cet appareil est lourd, incommode et inusité. 

2° Machine voila- faradique à mi seul élément de 
Stohrer {fig. 127). — Un vase de verre contenant une 
solution d'acide sulfurique à 1/6 et un cylindre de zinc 
dans lequel est engagé un vase poreux en charbon 
rempli d'une solution d'acide chromique, constitue l'élé- 
ment que l'on voit dessiné à gauche de la figure. Le 
vase de verre contenant la solution d'acide sulfurique est 
au fond de la boite ; il peut à volonté 6tre élevé à l'at- 
taque du vase de charbon et de zinc qui sont fixes et 
suspendus à la table de l'appareil. Il y a deux bobines 
concentriques situées à droite : la bobine intérieure in- 



ij>î tXl'LOIlAIION llf SVSTËHE MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. 

ductrice esl fixe, la bobine extérieure induite est mobile ; 
elle peut s'élever plus ou moins et par conséquent enve- 
lopper la bobine inductrice ou s'en éloigner plus ou 
moins; une tige graduée indique le degré de son éléva- 
vation. L'interrupteur est le trembleur de Neef muni 
d'une vis de réglage, qu'Althaus attribue à tort à Stohrer. 




Kig. 137. — Macliiiio ïolUi-faraiiii[ue de Slolirer à un seul élément. 

■ Quatre bornes sur la table de l'appareil sont destinées 
à recueillir le courant induit ou l'extra-courant. On 
règle l'intensité du courant inducteur par l'immersion 
d'une plus ou moins grande étendue des éléments de la 
pile dans le liquide excitateur; on règle le courant in- 
duit par l'élévation plus ou moins grande de la bobine 
induite. 

3° Machine voila- faradique à deux élénenfs de Stohrer. 
— C'est la même que la précédente avec les différences 
suivantes : le volume en est plus considérable, il y a 
deux éléments au lieu d'un disposés de manière à être 
accouplés soit en tension, soit en batterie; la bobine in- 
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ductrice possède un manchon métallique pour la gra- 
duation du courant. Deux règles graduées font donc 
saillie sur la table de la boîte, Tune appartient à la bo- 
bine induite, l'autre au manchon métallique. 

Les appareils du Stôhrer emploient les éléments à 
acides que nous proscrivons absolument. La graduation 
qu'ils permettent pour les intermittences est trop étroite, 
mais celle des courants est très-large. 

^ Machine d'induction de Kruger et Hirschmann (de 
Berlin). — L'élément est un Leclanché (voy. p. 205), il 
n'y a que deux bornes, mais, grâce à une disposition des 
plus simples, elles permettent de recueillir à volonté le 
courant induit ou l'extra-courant. La bobine n'offre rien 
de particulier. 

5° Machine d'induction de Mayer et Meltzer. — La 
pile se compose de zinc et charbon immergés dans une 
solution de 60 grammes de bichromate de potasse et 
.10 grammes d'acide sulfurique dans 580 grammes d'eau. 
Rien de particulier d'ailleurs à signaler dans cet appa- 
reil. 

6° Machine faradique de Weiss (fig. 128). — L'élément 
est le môme que pour la machine de iMayer et Meltzer. Le 
liquide excitateur vient à volonté à l'attaque des métaux 
par le jeu de la tige J et de la vis L, qui sert à fixer cette 
tige à la hauteur voulue; G est le trembleur; M Nies pôles 
delà pile se relient aux bornes A et B, pôles de la bo- 
bine inductrice; E est la tige graduée qui sert à élever 
plus ou moins la bobine induite ; F commande le man- 
chon métallique de réglage. En G et D s'attachent les . 
rhéophores; H est l'appareil qui permet de choisir entre 
le courant induit et l'extra-courant: lorsque H est sur 
pn', on a le courant induit, lorsqu'il est sur sec^ on a l'ex- 
tracourant. Get appareil ne rachète par aucune qualité 
spéciale les défauts de l'élément qu'il emploie. 

7** Appareil électrique d'Eric Bernard. — L'élément 

M. JEANNEL. Diagnostic. 17 
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unique est une pile de Growe (voy. p. 203), il esl en- 
Itnné daus une boîle qui contient également la bobine. 




Hg PS 



Les métaux sont fixes dans le vase. La bobine, dans l'in- 
térieur de laquelle est un faisceau de fils de fer doux, pos- 
sède deux fils : l'un, inducteur, a 50 mètres de long et 
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I millimèlre de diamètre ; l'autre, induit, a 250 mètres de 
long et1/2 millimètre de diamètre. Les interruptions sont 
obtenues par un mécanisme analogue au trembleur de 
Neef. II y a quatre bornes : deux pour la première hélice, 
deux pour la seconde: La rapidité des interruptions est 
difficilement graduée par une vis à écrou trop courte. Une 
aiguille marque sur un cadran la pression de la vis et de 
la rapidité des interruptions. Un interrupteur à roue dén- 
iée sert à produire les intermittences lentes. Il n'y a pas 
d'appareil pour régler l'intensité du courant; il faut pour 
cela verser plus ou moins de liquide dans la pile. La pile 
de Growe est dispendieuse et difficile à manier. 

8° Appareil électro-galvanique de Legenàre et Morin. 
— L'élément unique, une pile de Bunsen, est contenu 
avecla bobine dans un même coffret (fig. 1 29). La bobine est 




plus pelite et les fils plus fins que dans l'appareil précé- 
dent. Le fil inducteur recouvre le fil induit. Lorsque l'on 
met la piie dans son casier, elle appuie sur un ressort qui 
met le pôle négatif en communication avec la bobine; 
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Cette barre métallique e^ est reliée avec le fil RL qui va au 
pôle positif de la pile. 

Lors du passage du courant, la règle à est attirée par 
le fer doux central D, puis retombe sur e et ainsi de 
suite : quant à la rapidité des interruptions, elle est réglée 
par le jeu du bouton h et de la tige qu'il commande : en 
enfonçant ce bouton, on augmente la distance entre la 
règle à et la barre e^ et on obtient par conséquent des in- 
terruptions lentes et vice versa. On peut même paralyser 
le trembleur avec le bouton h et Caire varier soi-même les 
interruptions. G est un cylindre métallique qui enveloppe 
le fer doux central et qui sert de graduateur; D est un 
tube de fer doux que Ton peut remplir à volonté d'un 
certain nombre de fils de même métal, et que l'on peut 
même supprimer. 

Quatre bornes marquées 0, i, 2, 3, sur la planche de 
sa boîte peuvent être toutes accouplées pour recueillir, au 
besoin, 6 courants, mais en général il suffit des deux cou- 
rants de là première ou de la deuxième hélice. 

L'appareil de Legendre et Morin est d'un petit volume; 
mais la graduation du courant ou des intermittences 
est insuffisante pour la pratique; il a de plus le défaut 
réparable, il est vrai, d'employer un élément de Bunsen. 
Bouvier, dans le rapport, favorable d'ailleurs, qu'il a fait 
de cet appareil à l'Académie de médecine, en 1855, craint 
que le platine du trembleur ne s'altère et regrette que 
l'on ne puisse facilement le voir et l'atteindre pour le 
surveiller et le réparer au besoin. Cette critique est fort 
juste, et j'ajoute trop modérée, le trembleur lourd et massif 
est infidèle; en raison de sa position, on n'en entend pas 
les battements qui sont, à défaut du galvanomètre, les 
seuls indices certains du passage du courant. 

9"* Appareil de du Bois-Raymond ou de Siemens et 
Halsker^ fig. 131. — C'est un appareil fixe et par consé- 
quent peu approprié aux usages médicaux. 
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Le courant d'une pile quelconque arrive aux bornes 
A ei A'. Un fil part de la borne A', s'enroule sur l'électro- 
aimant D et aboutit à ta bobine inductrice B, dont le 
centre est garni de fer doux. La borne A est surmontée 
d'une tige de laiton portant en a l'articulation d'un trem- 




Fig. 131. — Appareil volta-faradique de du Bois-Rajriiiond. 
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bleur de Neef; v est la vis du trembleur qui commu- 
nique avec le chef resté libre du fil de la bobine B. En 
I et r, qui est invisible sur la figure, sont des bornes 
pour l'exlra-couranl. La bobine induite B', montée sur 
un chariot, glissant sur deux rails, s'éloigne plus ou moins 
de ta bobine B, ou s'en approche jusqu'à la recouvrir 
complètement. 

De chaque côté des rails est une échelle indiquant la 
distance et permettant par conséquent de régler l'inten- 
sité du courant induit qui sépare les deux bobines. Deux 
bornes invisibles sur la figure servent à recueillir le cou- 
rant de la bobine B. 

L'appareil de du Bois-Baymond, excellent du reste, 
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est surtout approprié à rexpérimentation physiologique. 

JO** Appareil à glissement de Tripier (fig. 132). — 
L'appareil de Tripier, construit sur le modèle de celui de 
du Bois-Raymond, permet de varier davantage les con- 
ditions de rinduction. 

Afin d'écarter la cause d'erreur qui, dans l'examen 
comparatif des effets physiologiques de Textra-courant 
et du courant induit de la deuxième hélice, pourrait ré- 
sulter de la diflërence de grosseur et de longueur des 
deux fils, Tripier a disposé son appareil de manière que 
chaque bobine puisse à volonté devenir inductrice ou 
induite. A cet effet chaque bobine communique avec une 
pile distincte et a un trembleur séparé. Nous n'entrerons 
pas dans d'autres détails sur cet appareil qui n'est en 
rien applicable à la faradisation médicale. 

Gaiffe, pénétré de l'excellence et des avantages de la 
graduation Irès-étendue que permettent les deux appa- 
reils de du Bois-Raymond et de Tripier, a construit pour 
les applications électro-médicales un appareil à hélices 
mobiles, donnant les courants de la première et dé la 
deuxième hélice. 

11** Appareils à hélices mobiles de Tripier modifiés 
par Gaiffe, — Il en existe deux modèles, l'un portatif 
(fig. 133) et l'autre spécialement destiné au service des 
hôpitaux (fîg. 134). Dans ces deux appareils, la gradua- 
tion des intermittences se fait, soit par le réglage de l'in- 
terrupteur, soit par le moyen d'une pédale; la graduation 
de l'induction par le choix de Tune ou de l'autre hélice 
induite et par le degré d'enveloppement de l'hélice induc- 
trice par l'hélice induite. Dans l'appareil des hôpitaux, 
on peut encore utiliser soit un tiers, soit deux tiers, soit 
la totalité du fil induit. 

12"* Appareil du conseil de santé des armées, — Cet 
appareil tranche par la négative la question des propriétés 
physiologiques différentielles du courant de la première 
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hélice et du courant de la seconde hélice, il rejette pure- 
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ment el simplement le courant de la première hélice, et 
n'emploie que le courant de la seconde. La question pen- 
dante n'était pas la réalité des différences d'effets physio- 
logiques des deux courants, c'était la cause de ces dilTé- 
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Pig. 133. — Arpnreil élcclro-inéilical de Tripier et GaiiTe. 
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rences; supprimer l'un des facteurs du problème n'est 
pas y apporter une solution. 

Ainsi l'appareil du conseil de santé n'emploie que le 
courant induit ordinaire ; il est disposé de manière à uti- 
liser à volonté le fil entier ou la moitié du fil et cette 
graduation du simple au double est la seule qu'il per- 
mette. La pile est celle de Bunsen; le trembleur celui de 
Neef. 

13° Appareil électro-médical^ système Dubos. — Cet 
appareil marchejivec une pile quelconque, la pile hermé- 
tique de Trouvé, par exemple. La bobine portant les deux 
fils et le trembleur (trembleur de Neef) sont soutenus 
dans une gaine en cuir, du volume d'un étui à lunette. La 
graduation s'opère par l'introduction d'une plus ou moins 
grande quantité de tiges de fer doux dans le centre de la 
bobine. 

Cet appareil est d'une simplicité trop primitive ; les 
graduations qu'il permet sont à peu près nulles. 

14° Appareil portatif de Ruhmkorff (fig. 1 35). — Deux 
petits godets en charbon de cornue à gaz contenant une 
bouillie de sulfate de mercure dans laquelle plongent d'é- 
paisses rondelles de zinc, constituent les couples : on les 
voit sur la gauche de la figure. 

Il y a deux bobines placées parallèlement ou plutôt 
une bobine double; un même fil inducteur et un même 
fil induit s'enroulent en effet sur les deux, de telle sorte 
que les deux bobine's n'en forment qu'une. Un cylindre 
métallique sert de graduateur du courant. Les intermit- 
tences sont produites par un trembleur de Neef, dont on 
peut graduer et même commander à la main les inter- 
ruptions. 

Les rhéophores, les excitateurs et un flacon contenant 
du sulfate de mercure sont logés dans la boîte. Quatre 
bornes à l'extérieur permettent de recueillir le courant 
de l'une ou de l'autre hélice. 
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1 5° Appareil de Hu h mkorffpour le service des hôpitaux 
(lig. 136). — Il y a deux éléments dont oa peut graduer 
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Fig, 185. — Appareil portatif du RulinikorlT. 

le travail en plongeant plus ou moins le zinc dans le li- 
quide. Il y a deux bobines concenlnques et mobiles l'une 




Fig. lao. — Appareil do Riihmkoift pour le .erucs des hftpitaus. 

sur l'autre, ce qui permet de régler l'effet inducteur. Le 
trembleui- est celui de Neef, il porte une vis qui permet 
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(le faire varier la rapidité des in tenu plions, tout en les 
laissant automatiques ; un rhéotome h roue dentée permet 
de les produire soi-môme ii la main à des inlervalles voulus. 

Les appareils de Ruhmkorff, et principalement le se- 
cond, ne prêtent à aucune critique sérieuse et possèdent 
toutes les qualités requises pour les machines d'induction 
médicale. 

Mi" Grand appareil volta-faradique à double courant 
de Duchenne. — Nous empruntons h peu près textuelle- 
ment à Duchenne la description de ses appareils. 




Fig 137 — Grand nppireil \o]li fjrailiqiie a double courant — ippreil 
primitif de Duchenne (do Boulflgrne) 

Le premier modèle de l'appareil volta-faradique 
(fig. 137) présenté à l'Académie des sciences en 1848 se 
composait; 1° d'une pile plate 0; 2° dedeux hélices super- 
posées; 3° d'un gradualeur formé par l'hélice exterae 
mobile et que l'on faisait marcher sur l'hélice interne au 
moyen de la tigcR; 4" d'un rhéomètre magnétique V; 
5° d'une roue dentée D fixée sur une petite planche en- 
fermée dans le tiroir U, qui, lorsqu'on voulait s'en ser\-ir, 
pouvait être relevée, comme dans la figure 137; 6' d'un 
trembleur A. 
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Le second modèle présenlé k l'Académie de médecine 
en 1850 (fig. 138), diffère du premier par la suppression 
de la roue dentée D (fig. -137) qui est remplacée par une 
pédale rhéolome Y (fig. -138) dont le mécanisme sera ex- 
pliqué plus loin; 2° par la graduation opérée au moyen 
du gradualeur à cylindre métallique B; 3° par l'emploi 




- Grand appareil voiurdiadique lecouvert île Duclieiine (de BouId^'hi:], 



d'un tube à eau; 4° par l'emploi d'un commutateur des 
liélices E (fig. 141), 5° par une modification importante 
de la pile. 

La pile se compose de trois couples enfermés dans les 
tiroirs U et U' (fig. 138), le tiroir supérieur U' en contient 
deux, le tiroir inférieur U un seul. Chaque couple est 
constitué par un cliarbon plal CC' (fig. 139), adhérant ii 
un bac en caoutchouc durci A, et d'une plaque de zinc 
ZZ', ayant la même surface que le charbon, dont il est 
séparé par un diaphragme en drap. 

Les contacts sont élabhs comme suit : dans le couple 
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du tiroii- inférieur (fig. 140) une iame en fer b, rivée el 
soudée au zinc Z, est pliée à angle droil en haut el à son 
extrémité antérieure, de telle sorte que lorsque le tiroir 




est rentré (U fig. ISS), le bouton L, qui termine la lame 
de fer soudée au zinc, se trouve en contact avec une 
petite plaque en platine fixée à la paroi de l'appareil. 




Fi^. 140, — La pile du tiroir inférieur de la Hgure 138. 



Dans le compartiment postérieur du tiroir supérieur, 
le zinc Z (fig. ISO) est également prolongé par une lame 
en fer b, aboutissant au bouton G> qui, comme le boulon 
L, vient au contact d'une lame de platine, fixée sur ia 
paroi de l'appareil. Enfin le zinc Z' (fig. 139) du couple 
placé dans le compartiment antérieur du tiroir supérieur 
repose sur un fil de platine, qui se replie sur la paroi 
postérieure du bac après l'avoir traversée ; ce fil se trouve 
alors en contact avec un double ressort a, fixé à la cloison 
médiane de ce tiroir supérieur, ressort qui dans le com- 
partiment postérieur appuie sur le contact en platine du 
charbon C E est l'aboutissant du charbon G, et entre en 
contact avec une lame platinée, fixée au même niveau 
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que lui, sur la paroi antérieure de l'appareil ; N est l'abou- 
tissant dy charbon du tiroir inférieur. 

Pour charger cette pile, on verse de l'eau sur le char- \ 

bon jusqu'à ce qu'il soit bien pénétré ; on étale sur la 
surface de ce charbon une couche d'un demi-millimètre 
d'épaisseur d'une bouillie de bisulfate de mercure. On 
étend ensuite sur ce bisulfate un diaphragme en drap, 
préalablement humecté, puis on pose sur le diaphragme 
le zinc amalgamé. Les couples sont introduits dans leurs 
compartiments respectifs : on met les tiroirs en place et 
l'on tourne le verrou A, qui ferme et fixe les tiroirs. Alors 
les communications des éléments de la pile, entre eux, 
et de celle-ci avec le circuit de la première hélice, sont 
établies de la manière suivante : 

Le zinc du couple du tiroir inférieur, qui est le pôle 
négatif de la pile, correspond au bouton L (fig. 138), et 
le contact en platine du charbon du même couple, com- 
munique avec le ressort de la pièce en cuivre sur laquelle 
se visse le bouton N. Or, comme les boutons N et G se 
trouvent en face de deux petites lames en platine, reliées 
entre elles par un fil de cuivre, il suffit de visser les bou- 
tons N et G pour que le charbon N du couple inférieur 
vienne s'accoupler avec le zinc G du couple postérieur du 
tiroir supérieur. Si l'on se souvient que le charbon G du 
couple postérieur du tiroir supérieur communique déjà 
avec le zinc Z' du couple antérieur du même tiroir, on 
verra que les trois couples sont dès lors accouplés en ten- 
sion, et que les pôles de la batterie sont les boutons E 
et L. 

Il n'y a qu'une bobine portant deux fils. Le fil induc- 
teur le plus gros (0"'"',5 de diamètre) et le plus court 
(400 mètres de longueur) est enroulé en hélice sur une 
botte de fil de fer doux. Les deux chefs de ce fil abou- 
tissent l'un au bouton E, l'autre au bouton L, pôles de la 
pile. 
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Le fil induil plus fin 40°"" ,1 de diamètre) et plus long 
(1000 mètres de longueur) est enroulé en hélipe sur le 
til précédent; il aboutit aux deux ressorts du commuUi- 
teur des hélices. 

Le commutateur des hélices K (fig. 141) est destiné à 
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faire passer rapidement ou alternativement le courant, 
soit de la première hélice, soit de la seconde, sans qu'il 
soit nécessaiie de changer les rhéophores de place. Grâce 
à une disposilion particulière mais fort simple des fils, en 
lournaiu l'aiguille F à droite ou à gauche, on conduit riin 
ou l'autre courant dans les rhéophores, comme cela du 
reste est indiqué sur la plaque située au-dessus de cette 
aiguille. La disposition du commutateur des hélices est 
analogue à celle du commutateur du courant. Le gra- 
duatcur à cylindre B n'offre rien d'intéressant. 
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Le modérateur est le tube à eau que nous avons décrit 
plus haut. 

Le trembleur nous est déjà connu. ... : 

La pédale Y (fig. 138) qui remplace l'interrupteur à 
roue dentée D (fig. 137), permet de produire les intermit- 
tences volontaires avec le pied, ce qui laisse les mains 
entièrement libres. 

Elle est placée (fig. 138) sur le trajet du fil qui relie la 
pile à l'hélice inductrice de L à L\ L'un des chefs de ce 
fil 1 aboutit à une petite masse métallique, l'autre 1' à un 
bouton 2, placé au-dessus de cette petite masse et main- 
tenu à distance par un ressort. Toute pression sur le 
bouton 2 amène le contact du bouton et de la masse mé- 
tallique et rétablit le circuit. 

Le bouton L'doit toujours être vissé, jusqu'au contact, 
même lorsqu'on n'use pas de la pédale. Le bouton L ne 
doit être vissé que lorsqu'on n'use pas de la pédale. Le 
rhéomètre magnétique est un galvanomètre. 

L'appareil représenté fig. 141 diffère du précédent par 
les détails suivants : 

l'* Il n'a pas d'enveloppe extérieure, ce qui permet de 
voir la disposition de la bobine A et la marche du cy- 
lindre B; 2° il possède deux cylindres graduateurs, l'unB 
agit sur la deuxième hélice, l'autre C recouvre ou dé- 
pouille la première hélice ; 3° le fer doux D est mobile et 
peut être retiré ; 4° outre le commutateur des hélices E, 
il possède un commutateur des pôles ou du courant H; 
5"* le trembleur est perfectionné et permet des intermit- 
tences dont la rapidité croît depuis 4 à 8 par seconde 
jusqu'à un nombre incalculable dans un même espace 
de temps. 6*" La pile est indépendante : elle est fixée à 
l'appareil par les crochets M et M'; elle comprend 4 élé 
ments. Cet appareil, comme le précédent, peut d'ailleurs 
être mis en action avec une pile quelconque. 

Lorsqu'on n'use pas de la pile attenant à l'appareil, il 

M. JEANNEL. Diagnostic. 18 
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faut avoir soin d'essuyer lezinc et de l'isoler du diaphragme 
en drap par une lame de caoulchouc livrée avec l'appa- 
rdl. 

17° Petit appareil volta-faradique de Duchenne {de 
Boulogne). — Le grand appareil volla-faradique de Du- 




Fig. ta. — Petit appareil valla-brailique fermé île Duchenne (de Boulogaei. 



chenne (de Boulogne) est surtout un appareil de cabinet, 
le petit appareil est poriaiif et suffit aux besoins de la 
pratique. Il a la forme d'une boite plate ou d'un volume 
in-octavo (fig. 142 et 143), Il est à l'intérieur divisé en 
deux compartiments. A droite est l'appareil d'induction 
proprement dit, à gauche est placée la pile dans une sorte 
de tiroir A (fig. 143) et les rhéophores avec leurs excita- 
teurs. Il n'y a qu'un élément B qui est disposé de la même 
ftiçon que ceux du grand appareil. On place l'élément B 
dans son tiroir, on ferme la porte G, alors la plaque pla- 
tinée /, qui communique avec le cliarbon c, se trouve en 
contact avec le ressort H, qui appuie contre l'extrémité 
platinée F de l'un des chefs du fd de la première hélice; 
tandis que le zinc est mis en communication avec l'autre 
chef du même fil, par le bouton N, que l'on visse jusqu'à 
ce qu'il arrive au contact du zinc Z. 
Duchenne explique ainsi le jeu du trembleur : 
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« Les solutions de continuité de rélectro-moLeur, gé- 
nérateur de l'induction, sont produites par ta séparation 
de la barre horizontale E d'avec le bouton I. 

Si l'on veut que les intermiltences soient faites lente- 
ment, on tourne le bouton I jusqu'à ce que la ligne traeée 




fig. 113 — Petit appareil ^alla Tiiradique ojterl de Ducheniie (de Boulogne). 

sur ce bouton soit dirigée transversalement; alors, en atti- 
rantà soi la tige du rliéolomeL, jusqu'à ce que la barreE 
du irembleur soit en contact avec le bouton I, on ferme 
le circuit formé par la pile et le fil de la première hé- 
lice, puis on l'ouvre en repoussant la lige du rhéotomeL. 
On a obtenu une intermittence. On peut ainsi produire 
plus ou moins rapidement des séries d'intermillences. 
Veut-on obtenir les intermittences rapides du trembleur, 
on tourne le bouton I de droite à gauche, jusqu'à ce que 
la barre E repoussée par un excentrique platiné, fixé au 
bouton, soit assez rapprochée de l'aimant temporaire J, 
qui est en contact avec le fer doux placé au centre de la 



276 EXPLORATION DU SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. 

bobine. Ce rapprochement est assez grand lorsque le bruit 
du Irembleur se fait entendre. » 

L'appareil est aussi muni d'une pédale rhéotome pour 
produire les interruptions avec le pied. 

Les hélices disposées comme dans le grand appareil 
ont la première 60 mètres de longueur, pour 0°'°',5 de 
section, la seconde 300 mètres de longueur, pour 1/6 de 
millimètre de section. 

Le fer doux est roulé en spirale. Il y a un commutateur 
des hélices G et un graduateur à cylindre D. 

Dans rintervalle des applications, on ouvre le courant 
de la pile en repoussant la lige du rhéotome L, jusqu'à 
ce que la barre E butte contre le fer doux J. 

Le petit appareil volta-faradique de Duchenne suffit 
amplement pour la plus grande majorité des cas. Mais 
lorsque la contractilité et la sensibilité sont presque abo- 
lies, on doit avoir recours au grand appareil. 

Les appareils de Duchenne sont assurément parfaits, 
peut-être même le grand appareil est-il trop parfait ! En 
effet, sa grande richesse en effets multiples et variés de- 
vient un embarras pour qui ne l'a pas longtemps pratiqué. 
C'est un appareil plus scientifique que pratique; indispen- 
sable dans le laboratoire d'un chercheur, il devient 
luxueux dans le cabinet d'un simple praticien. 

18° Appareils volia-faradiques de Gaiffe (1). — Le pre- 
mier appareil volta-faradique de Gaiffe avait pour pile deux 
petits couples au sulfate de bioxyde de mercure, accou- 
plés en série, contenus tous les deux dans une petite auge 
à deux compartiments en gutla-percha ou en caoutchouc 
durci. Cette pile durait près d'une heure avant de s'affai- 
blir, elle se chargeait en un instant avec deux pincées du 
sel et un peu d'eau. Elle ne valait pourtant pas la pile au 
chlorure d'argent adoptée aujourd'hui par l'habile cons- 

(1) M. C. Delavaud, De Vappareil électro -médical volta-faradique de Gaiffe, 
Leçon professée à l'école de médecine de Toulon, le 15 avril 1874. 
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tracteur. La pile au chlorure d'argent que nous avons 
décrite plus haut (voy. p. 222) donne un courant égale- 
ment intense, mais plus constant et plus prolongé; elle 
a de plus l'avantage d'être hermétiquement close, et par 
conséquent de ne répandre aucun liquide ; mais elle s'use 
rapidement et ne reste prête à fonctionner que pendant 
une journée. Le chai^emeut en est d'ailleurs simple et 
facile. 

n existe trois modèles d'appareils volta-faradiques, 
deux portatifs et un d'hôpital, plus lourd, plus volumi- 
neux que les premiers, mais encore transportable. 

Le premier appareil portatif a le volume d'un in-12 




Appareil volla-fiiraitique du GaiISc (ancien inodÈlc). 



(fig.i44>); il emploie la pile au sulfate de bioxyde de mer- 
cure, telle que nous l'avons décrite plus haut; on la voit 
sur la figure en L. Les communications sont établies par 
deux ressorts liés aux chefs du fil inducteur et qui arrivent 
à volonté au contact des pôles de la pile. Une bobine 
unique M, située au milieu de la boîte, porte les deux fils 
inducteur et induit. Un cylindre métallique graduateur 
R enveloppe le fer doux central. Le trembleur placé en Q 
est celui de Ncef. La vis permet d'en régler les inter- 
mittences. Le bouton P est la tête d'un ressort au moyen 
duquel on peut gouverner les înterruplionî à la main. En 
N sont deux cylindres excitateurs emboîtés l'un dans 
l'autre. La case T contient divers excitateurs avec leurs 
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manches. Les rhéophores sont reçus dans quatre trous 
garnis de cuivre percés dans la traverse EF. Deux de ces 
treus portent le n" i et donnent le courant de la première 
hélice, deux portant le n" 2 fournissent le courant de la 
deuxième hélice. Pour recueillir les deux espèces de cou- 
rant, il faut placer les rhéophores dans les trous extrêmes 
marqués PP et NN. K est un tube en verre contenant une 
provision du sel de mercure que l'on manie avec -une 
petite cuiller placée à côté. 




Kig. lis. — Appareil votla-faradique de GaifTe (nouveau madËle). 



Le nouveau modèle d'appareil voIta-faradiquedeGaifle 
(fig. i45), un peu plus volumineux, diffère surtout par la 
pile qu'il emploie : c'est la pile au chlorure d'argent doat 
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nous avons déjà parlé (voy. p. 222). Dans la boUe ABCD 
est renfermé tout l'appareil. En L et L' sont les deux élé- 
ments au chlorure d' aident accouplés en tension. M est la 
bobine portant les deux fils. R est ta tête du cylindre 
graduateur enveloppant le fer doux. Le Irembleur situé à 
l'autre extrémité de la bobine est réglé par le levier P, 
qui peut s'incliner en P'. Dans ia position F', le trembleiu- 
est paralysé et les interruptions sont faites par la main de 
l'opérateur. Les rhéophores se placent sur la traverse EF, 
qui offre les mêmes dispositions que dans l'ancien modèle. 
Le modèle spécial des hôpitaux de marine (fig. 146) est 




de forme cubique, les piles sont verticales; elles sont 
placées dans un casier mobile qui peut être séparé de la 
boîte. Les deux couples au chlorure d'ai^ent EE' sont 
appliqués contre le fond du casier G et fixés par les res- 
sorts JK et J'K', qui établissent en même temps les com- 



180 EXPLORATION DU SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. 

Vniinicalions, les ressorts J' et K entre les deux piles, les 
ressorts J et K' par deux autres ressorts entre les piles et 
la bobine. Le ressort J et le ressort K' peuvent être mis 
en rapport avec une pile quelconque par deux trous per- 
cés sur le côté de la traverse T, et dont l'un, P, est visible 
sur la figure. 

La bobine, plus volumineuse que celle des appareils 
portatifs, est unique. Les deux fils ont, le fil inducteur, 24 
à 25 mètres de longueur sur 0""',57 de diamètre; le fil 
induit, 300 mètres de longueur pour O""",!? de diamètre. 
Il y a un trembleur qui peut être paralysé et gouverné 
à la main par le jeu du levier R. L'appareil est pourvu 
d'une pédale semblable à celle de Duchenne pour pro- 
duire les interruptions avec le pied. 

La graduation du courant s'opère par un graduateur 
à cylindre métallique enveloppant le fer doux gouverné 
par le bouton e^ et par un modérateur ou tube à eau. 

Plusieurs pièces accessoires (excitateurs et autres) sont 
jointes à l'appareil. 

Les appareils de Gaiffe sont excellents et touchent à la 
perfection. 

19** Trousse électrique de Trouvé (fig. 147). — C'est à 
la fois un bijou et un appareil scientifique. La pile, la 
machine d'induction, un jeu d'excitateurs et les rhéo- 
phores sont contenus dans un portefeuille du volume de 
la trousse de chirurgie ordinaire (fig. 147). L'appareil 
monté pour fonctionner est représenté à la moitié de sa 
grandeur dans la figure 149. A est la pile, B la bobine, F 
et G sont les excitateurs. 

La pile (fig. 148) consiste en un tube de caoutchouc 
durci fermé hermétiquement à ses deux bouts par un 
couvercle vissé de même substance. Une moitié de ce 
tube, la moitié supérieure. sur la figure, est gai^nie d'un 
jiylindre de charbon communiquant avec l'extérieur par 
xm contact métallique latéral marqué (+), c'est le pôle 
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positif. Au couvercle correspondant à la même moitié est 
jntérieui'ement fixé un petit cylindre de zinc qui se con- 
tinue avec un bouton métallique extérieur marqué (— ) et 
qui s'engage au centre du cylindre de charbon. Le cylin- 




Fie. 117. — Trousse ëlnctriqne île Trou é (den 

A. ^ie- — B. poignéi^i ou mmiipiilpi ^inboîbifl tun da 

fcnuat dans l^r iiilôTirur la Loljînr'' — L lubo i 



Fig 118 
te lierii etique 
de Trou\é 



dre de zinc n'arrive pas tout à fait jusqu'à !a moitié de la 
longueur du lube, c'est le pôle négatif. 

L'autre moitié du tube est remplie d'eau contenant en 
solution 3 à 4 grammes de sulfate de bioxyde de mer- 
cure. 

Lorsque la pile est verticale, le bouton étant en haut, 
comme dans la figure, elle est au repos, les métaux et le 
liquide excitateur sont isolés ; lorsqu'elle est renversée, 
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Suit sur le côté, soit verliealement en sens inverse, le 
boulon étant en bas, les métaux et 
le liquide sont en contact, et ta pile 
fonctionne. 

La bobine B porte deux fils su- 
perposés; un fil fin formant dix-huit 
couches, recouvert par un fil gros 
enroulé sur six couches. Une feuille 
de fer doux roulée en hélice, enve- 
loppée d'un graduateur à cylindre 
métallique, en occupe le centre. Le 
cylindre graduateur est gouverné 
par le boulon 0. Les bornes JJ' sont 
pour le courant de la première hé- 
lice; les bornes I et I' pour le cou- 
rant de la seconde. 

On peut, en plaçant convenable- 
ff!^^' ment les rhéophores sur des bornes 
indiquées sur la bobine, recueillii" 
à volonté le courant induit seul, 
l'extra-courant seul, une partie de 
l'extra -courant, le courant induit et 
l'extra-courant réunis. La pile est 
mise en communication avec la bo- 
bine par les deux fils PM et P'M', 
reliés à la pile par de petites pinces. 
Le trembleur situé du côté des bor- 
nes M et M' nous est connu. 

Cet appareil, malgré ses petites 
dimensions, est d'une énei^îe consi- 
dérable, même avec un seul couple. 
Fig. 149. — Appareil voita- Très-portatif, très-soUde, très-facile 

rarailique de Trouvé. , ■ . i .. , . ., 

monti^ pour fonctionner à mauier et à netloycr, toujours prêt 

(demi-grandenr.) ^ fonctionner dans n'importe quelle 

position, possédant une graduation suffisante du courant 
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et des interruptions, il approche de l'idéal des appareils 
volta-faradiques appropriés aux exigences de la pratique 
journalière. Il faut toutefois convenir qu'il est des cas où 
sa puissance est insuffisante. 

Ajoutons encore comme qualité à mettre à son actif 
que l'entretien n'en est pas dispendieux (1). 

SîO° Petit appareil électro-médical de Trouvé. — Toutes 
les pièces de cet appareil sont fixées sur une planchette 
de près de 0",15 de long sur à peu près 0",06 de large 
et peuvent être coiffées par un couvercle en acajou fixé 
à l'aide de crochets. 

Une pile hermétique,de Trouvé (voy. p. 281 et 282) est 
située d'un côté de l'appareil, les contacts s'établissent 
d'eux-mêmes; si l'on n'a pas de pile hermétique, deux 
bornes sont disposées pour recevoir les fils conducteurs 
d'une pile quelconque; le trembleur, celui de Trouvé, 
peut être paralysé, les interruptions sont alors produites 
à volonté par un ressort sur lequel on presse avec le, 
doigt; les interruptions du trembleur peuvent être ré- 
duites à 4 ou 5 par seconde. 

Il y a trois bobines : une bobine inductrice fixe et un 
jeu de deux bobines induites à fil de longueur différente. 
Un chariot glissant sur deux rails reçoit l'une ou l'autre 
de ces bobines et permet d'envelopper plus ou moins 
la bobine inductrice. Le procédé de graduation du cou- 
rant induit est donc double : 1** suivant la bobine induite 
qu'on emploie, on obtient un courant dont la tension est 
en rapport avec la longueur du fil de la bobine utilisée; 
2^* suivant qu'on approche ou qu'on éloigne plus ou moins 
le chariot et la bobine induite, on obtient un courant 
dont l'intensité, est proportionnelle au degré d'enveloppe- 
ment de la bobine inductrice. 

Cette richesse de graduation des interruptions et de 

(1) Le bisulfate de mercure coûte partout 10 fr. le kilogr, , 



3St EXPLORATION DU SVSTCHt Nl'SCCUIRK ET LOC0Ï1OTKUR. 

l'inijiiction constitue le grand mérite de cet appareil. 

Trouvé construit encore un appareil éleclro- médical, 
spécialement destiné aux hôpitaux, ne différant du précé- 
dent que par sou volume. 

21° Appareil électro-médical Trouvé et Onimus. — Cet 
appareil (fig. 150) est mu par une pile hermétique ou par 




Fig. 150, — GranJ appareil électro-médical Trouvé et Oninins. 

gUirvu iiiduilcs. — C, rnlonnc rn boit sur lariucllc sViiimancliB uno bobine iudii 
lubiiie iiiduelrici?. — DHGIJK. iiilcr'niptrur |v(.vi'i fl^'. ILI). 



tout autre élément ; la bobine inductrice est fixe ; un jeu de 
plusieurs bobines induites (Trouvé a disposé un appareil 
en possédant jusqu'à iO) dont les longueurs de fils sont 
iOO, 200, 300... et jusqu'à iOOO mètres. Le trembleur 
est la pièce principale. Le trembleur de Neef, même per- 
fectionné par Duclienne, ne permet jamais de se placer 
dans des conditions identiques pour deux expériences 
successives faites avec le même appareil : -1° parce que la 
graduation en est empirique, l'énergie et la tension du 
ressort variant sous une foule d'influences atmosphériques 
et magnétiques ; 2° parce que, en affaiblissant la tension 
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de ce ressort, en diminuant le nombre des interruptions, 
on fait varier la durée du passage du courant inducteur, 
et par conséquent les conditions de Finduction. En effet, 
étant donnée une même bobine inductrice munie d'un 
barreau de fer doux et une même bobine induite, il faut 
à ce barreau de fer doux un temps toujours le même, 
d'abord pour arriver à son maximum d'aimantation sous 
l'influence du courant inducteur, puis pour perdre com- 
plètement cette aimantation, il faut à la bobine induite un 
temps toujours le même pour atteindre le maximum de 
l'induction, puis pour perdre cette induction. Mais d'autre 
part pour que le degré de cette aimantation ou de cette 
induction soit identique à chaque passage du courant in- 
ducteur, il faut que ce courant lui-même se reproduise 
avec une durée invariable quels que soient les intervalles 
qui séparent les passages. Or, avec le trembleur de Neef, 
si l'on use d'interruptions rapides, c'est-à-dire si l'on 
approche le marteau du fer doux central de la bobine 
inductrice et si l'on augmente la tension du ressort, en 
raison même de la rapidité du mouvement, la durée de 
chacun des contacts entre la pointe de la vis et le ressort 
est extrêmement courte; et, comme ce contact établit 
le passage du courant, la durée de ce passage est aussi 
extrêmement courte. Si, au contraire, on use d'inter- 
ruptions lentes, on accroît la distance qui sépare le mar- 
tejiu de fer doux et on diminue la tension du ressort; dès 
lors la durée du contact entre la vis et le ressort, et par 
conséquent la durée du passage du courant inducteur se 
trouve augmentée. Les conditions de l'induction varient 
donc avec la rapidité des interruptions. Pénétré de l'in- 
suffisance du trembleur de Neef et cherchant à graduer 
dans de larges limites le nombre des interruptions tout 
en respectant l'identité des conditions de l'induction. 
Trouvé a imaginé l'interrupteur que nous allons décrire 
et qui nous semble à l'abri de toute critique. 
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Un mouvement d'horlogerie, muni d'un volant régula- 
teur à résistance variable, fait tourner autour d'un axe 
horizontal un cylindre métallique E (fig. 151). Ce cylindre 




Fig. 151. — Grand intcn'upteur de Trouvé. 



est divisé en vingt grands cercles portant chacun une série 
de dents acérées d'égale hauteur; le premier grand cercle 
en porte 1, le seconde, ainsi de suite,et le dernier 20. Un 
stylet F métallique horizontal et perpendiculaire à l'axe 
du cylindre est articulé à une tige verticale H; 1) offre à 
l'attaque des dents du cylindre un cran vertical en acier. 
Par le jeu de la tige K, on conduit le stylet F H en face de 
l'une ou l'autre des rangées de dents. Dans l'intervalle 
des dents, le cran du stylet F porte sur le cylindre E; 
mais chaque fois qu'une des dents vient le heurter, elle le 
soulève et l'abandonne brusquement, de telle sorte qu'à 
chaque choc ie stylet est rejeté à une hauteur invariable 
et identique hors du contact du cylindre ; il regagne près 
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que aussitôt ce contacl avec une rapidité constante, ra- 
mené par un petit ressort à boudin. Le mouvement d'hor- 
logerie étant réglé à un tour par seconde, si le stylet est 
en face de la deuxième rangée de dents, il sera soulevé 
2 fois dans la seconde; si le mouvement est réglé à 4 
tours par seconde, il sera soulevé 8 fois. De même si le 
stylet est sur la vingtième rangée, suivant que le mouve- ' 
ment d'horlogerie sera réglé à i , 2, 3 ou 4 tours par se- 
conde, il sera soulevé 20, 40, 60 ou 80 fois dans le même 
temps; or, comme chaque soulèvement produit une in- 
terruption en brisant le contact entre le stylet et le cylin- 
dre, il y a 20, 40, 60 ou 80 interruptions. Voilà pour la 
graduation des interruptions; voyons maintenant com- 
ment se réalise la durée identique pour les passages suc- 
cessifs du courant principal, quel que soit le nombre des 
interruptions. Remarquons d'abord que la vitesse égale 
de toutes les dents du cylindre, la constance du stylet E 
(fig. 152) et du ressort antagoniste D assurent déjà celte 
durée identique, puisqu'elles ont pour résultat des soulè- 
vements du stylet de hauteur et de durée invariables quel 
qu'en soit ie nombre. Quoi qu'il en soit, en face le stylet 
E (fig. 152) sont placés deux contacts de platine A, et B, 




Fig. 15Ï. — Figure aclicmalique de rinlemiptciir de Trouvé. 



fixes superposés et en regard par une de leurs extrémités 
taillée en biseau. Tant que le slylet repose sur le cylindre 
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C, il touche le contact A ; à chaque soulèvement, il s'é- 
lance vers B, qu'il louche et irolte pendant un temps égal 
à la durée du soulèvement et par conséquent constam- 
ment le même. 

Le cylindre C est en communication avec un des pôles 
de la pile. Si Tinterrupteur est appliqué à un appareil 
d'induction, le contact B est relié avec Tun des chefs du 
fil inducteur, l'autre chef du même fil étant réuni au pôle 
de la pile restée libre ; le passage du courant est seule- 
ment établi lorsque le stylet E est élevé par le choc d'une 
dent jusqu'au contact de B, pour cesser immédiatement 
lorsque la dent est passée. Lorsque le stylet repose sur le 
cylindre lui-même le courant ne passe pas. 

Si, au contraire, on veut obtenir des courants continus 
intermittents on établira la communication non plus avec 
le contact B, mais avec le contact A; en effet, le courant 
passe alors lorsque le stylet est en rapport avec le cy- 
lindre, il est interrompu lorsque le stylet est rejeté par 
le choc d'une dent hors du contact du cylindre. L'inter- 
rupteur de Trouvé peut donc s'appliquer, soit à une ma- 
chine d'induction, soit à une batterie à courant continu. 

22° Petit appareil électro-médical Trouvé , à arma- 
ture extensible^ à levier mobile^ à limbe gradué. — Cet 
appareil (fig. 153) règle et contrôle le nombre des vi- 
brations de l'armature et par cela même les intermit- 
tences du courant principal. II est également approprié 
au contrôle des projectiles égarés dans les plaies par 
armes à feu. Il est constitué des mêmes éléments que la 
trousse électro-médicale du même auteur; c'est la même 
pile hermétique qui le met en action; c'est la même bo- 
bine un peu plus grosse, dont toutes les pièces sont dépen- 
dantes, de façon qu'un choc assez violent pour endom- 
mager la boîte ne puisse arrêter la fonction de l'appareil 
ni changer la relation de ses pièces entre elles. C'est éga- 
lement l'armature articulée et le même levier mobile qui 
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en constituent l'interrupteur. Une disposition spéciale 
permet de régler à tant par seconde, de contrôler et de 
régulariser les intermittences. A cet effet une allonge à 
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Kif. 153. — Peut upp;u'eil électto-niédical Trouvé à 
gradué. 
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coulisse H, terminée par une boule, est ajoutée à l'arma- 
ture articulée de l'interrupteur et joue le rôle d'un véri- 
table balancier. En allongeant ou raccourcissant plus ou 
moins cette allonge, on peut régler les battements de 
l'armature de 3 à 20 par seconde. Le nombre des batte- 
ments est indiqué par l'aiguille sur le cadran LL. 

L'allonge H peut à volonté être supprimée. 

L'appareil est disposé de façon à recevoir les fils de 
l'explorateur Trouvé, que nous ne décrivons pas ici en 
raison de sa spécialité chirui^icale. 

Les courants induits se recueillent comme suit : 

■1 et 2, extra-courant seul dont le n° 1 représente le pôle 
négatif indiqué du reste par la lettre N; 2 et 3, courant 
induit seul; 1 et 3, extra-courant et induit réunis; 4 et 5, 
contacts destinés h faire marcher l'appareil avec une pile 

a. JEÂHKEL. Diagnostic. IS 
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lixe dans le cabinet du médecin, afin de résen^er la pile 
hermétique pour Tusage extérieur. Ces contacts ont aussi 
pour but de transformer l'appareil, le cas échéant, en un 
appareil explorateur des projectiles. 

En résumé, les qualités requises pour un bon appareil 
volta-faradique étant : iMa double induction, c'est-à- 
dire le courant de la première hélice et le courant de la 
seconde; 2" une graduation exacte et assez étendue; 
S'' des intermittences lentes ou rapides à volonté; 4° une 
force suffisante; S"" une pile constante, facile à manier et 
à nettoyer; G'' enfin, la facilité de transport; nous ne trou- 
vons ces qualités réunies que dans les appareils de Du- 
irhenne, de Gaiffe, de RuhmkorfT et de Trouvé. 

L'appareil de Bonijols (p. 255) est essentiellement pri- 
mitif. 

Les machines de Stôhrer (p. 255 et 256) emploient 
une pile à acide sulfurique dont la manipulation est in- 
commode et difficile; la double induction y existe, mais, 
soit par un défaut de proportion entre la longueur et le 
diamètre des fils, soit par une sorte de fraude de cons- 
tiniclion (le fil gros se continuant avec le fil fin), les 
propriétés différentielles des deux courants n'y apparais- 
sent pas avec toute leur évidence; la graduation du cou- 
rant, surtout dans la machine à deux éléments, est bonne ; 
le trembleur ne peut être réglé que dans des limites étroi- 
tes ; la force de la machine est suffisante. 

La machine de Krûger et Hirschmann (p. 257) prête 
aux menues critiques, sauf sous le rapport de la pile 
qu'elle emploie; la pile de Leclanche est excellente. 

La machine de Mayer et Meltzer, celle de Weiss 
(p. 257) doivent être classées sur le même rang que celle 
de Stôhrer. 

Dan3 l'appareil d'Éric Bernard (p. 257), la pfle de 
Growe est détestable (nous nous plaçons, bien entendu, 
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au point de vue du praticien) et doit absolument être re- 
jetée; la double induction y apparaît avec ses propriétés 
différentielles (Bouvier); la graduation du courant est 
nulle, la graduation des intermittences difficile; la force 
de la machine médiocre. 

L'appareil de Legendre et Morin (p. 259) emploie une 
pile de Bunsen qui, bien que soigneusement fermée, est 
encore incommode; la double induction y est bonne, mais 
le trembleur est absolument mauvais. L'appareil de du 
Bois Raymond (p. 262) serait excellent s'il élait portatif. 
L'appareil de Tripier, modifié par Gaiffe (p. 263), est par- 
fait. L'appareil du conseil de santé des armées (p. 264) 
emploie une pile de Bunsen ; la double induction y est 
niée, la graduation du courant y est tout à fait insuffisante, 
la graduation des intermittences trop étroite. 

Le petit appareil de Dubos (p. 266) est infidèle et trop 
faible; la double induction y est peu sensible, la gradua- 
tion du courant et des intermittences insuffisante. 

Quant aux appareils de Duchenne (p. 268), de Gaiffe 
(p. 276), de Ruhmkorff (p. 266) et de Trouvé (p. 280), les 
uns sont portatifs. Le petit appareil de Duchenne, les mo- 
dèles de Gaiffe, le petit modèle de Ruhmkorff, et surtout la 
.trousse et les petits appareils électro-médicaux de Trouvé; 
trois autres sont des appareils de cabinet, bien qu'encore 
transportables; le grand appareil de Duchenne, les mo- 
dèles des hôpitaux de Ruhmkorff et de Gaiffe. Duchenne 
reproche aux appareils portatifs de Ruhmkorff, de Gaiffe 
et de Trouvé, la faiblesse des deux courants qu'ils four- 
nissent et les qualifie de charmants joujoux à reléguer 
dans la physique amusante. Il ne connaissait pas les nou- 
veaux appareils que Gaiffe et Trouvé construisent aujour- 
d'hui, et qui ne laissent rien à désirer quant à l'interrup- 
teur, quant à la richesse de graduation de l'induction at 
quant à la puissance. 

IIL APPAREILS MAGNÉTO-FARADiQUES. — Le grand dé- 
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faut des appareils volta-faradiques est la nécessité de 
l'emploi d'une pile, toujours plus ou moins délicate ii soi- 
gner et à entretenir. Convaincus que la manipulation de 
la pile nuit à la vulgarisation de la faradisation, plusieurs 
auteurs ont proposé des appareils à induction magnétique. 
La pile supprimée est alors remplacée par un aimant. 
Nous avons exposé plus haut les principes de l'induction 
magnétique ; mous les résumerons dans les formules sui- 
vantes : L'approche ou l'éloignement de l'un des pôles 
d'un aimant fait.naître dans un circuit fermé des courants 
induits de sens inverse aux courants magnétiques de l'ai- 
mant dans le premier cas, de sens direct dans le second. 
Or comme les courants magnétiques des deux pôles sont de 
sens contraire, l'approche du pôle nord produit un cou- 
rant induit de môme sens que l'éloignement du pôle sud. 
On obtient les mêmes effets en laissant à demeure dans 
l'intérieur d'une bobine à un seul fil, un barreau de fer 
doux qu'on aimante et qu'on désaimante alternativement 
par influence à l'aide d'un aimant permanent. Enfin, 
on peut encore enrouler l'hélice autour d'un aimant 
permanent en forme de fer à cheval et faire tourner 
en regard des pôles une armature de fer doux. Les ob- 
servations de Page ont démontré que, dans ce cas, l'ai- 
mantation passagère du fer doux réagit sur l'aimant 
permanent pour y produire des modifications de l'état 
magnétique sous l'influence desquelles naît l'induction 
de l'hélice. 

Le premier appareil magnéto-faradique a été cons- 
truit par Faraday, l'inventeur de l'induction, puis vînt 
l'appareil de Pixii dont les effets étaient plus puissants. 
L'appareil de Pixii est important comme appareil de 
démonstration, il a servi de modèle à presque tous les 
autres. 

V Appareil de Pixii (fig. 154). — AB est un fer doux, 
fixe, recourbé en fer à cheval, sur lequel est enroulé en 
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hélice ua fil dont les extrémités sont en XY. Un aimant, 
dont les pôles sont C et D, est placé en dessous, il est mis 
en mouvement par l'arbre vertical MN, commandé par 
l'engrenage I et la roue KL. Les pôles CD tournent dans 
un plan horizontal et s'approchent et s'éloignent alter- 




ne. I5i. -Ap|> 



n.itivement de chacune des extrémités de l'éleclro-ai- 
mant CD. Soit A et B(fig. 155), les projections debo-. 
bines, et N et S, cellas des pôles de l'aimant sur le plan 
horizontal que décrivent ceux-ci dans leur mouvement, 
ce mouvement étant supposé s'opérer dans le sens des 
flèches (1). 
Le pôle N s'éloigne de la bobine A ; le pôle S s'en 

(1) Le Rouï, De l'inducUo» H de» appareils éleetro-méilicaux, llicsc pour 
ragri'Eation de l'Oeoli- île pharmacie. Paris, I86!l. 
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approche ; comme ces deux pôles sont de nom contraire, 
leurs actions sur la bobine Â conspirent. Elles conspirent 
de même sur la bobine B, mais le courant engendré dans 
cette bobine est inverse de celui qui prend naissance 




Fig. 155. — Théorie de l'appareil de Pixii. 

dans la bobine A ; pour que ces courants s'ajoutent, il 
faut faire communiquer d'une manière convenable les 
fils qui sont enroulés sur les bobines; il suffit d'ailleurs 
pour cela que, le fer à cheval étant supposé redressé, 
le fil soit enroulé dans le même sens sur les deux bran- 
ches. 

L'action inductrice est minimum lorsque les pôles sont 
à égale distance des deux bobines, mais elle n'est pas 
nulle. Au moment où les pôles sont très-près des bo- 
bines, l'action est beaucoup plus grande, elle atteint son 
maximum lorsque les pôles se trouvent en face des bo- 
bines, mais à ce moment elle change de sens, parce que 
le mouvement qui rapprochait chacun des pôles de la 
bobine devant laquelle il passe, l'en éloigne alors. 

Si l'on veut avoir un courant induit qui soit toujours 
de même sens, il faut interposer entre la bobine et les 
rliéophores un commutateur (fig. 156), le commutateur 
à cylindre tournant de Ruhmkorff par exemple, qui sera 
mu par le même moteur que l'électro-aimant. On recueille 
ainsi un courant induit ordinaire. 

Ici, comme dans les bobines ordinaires, l'induction de 



l'hélice sur elle-même, et par conséquent l'extra-cou- 
i-ant, peut être mis en évidence. Pour recueillir l'extra- 
courant, voici quel est l'arLifice ordinairement employé : 
soient et 0' les plaques métalliques du commutateur; i 
un prolongement de la plaque o aboutissant à l'extrémité 
du cylindre et entourant la moitié de cette extrémité. Si 




- r.onimiilaleLir de l'appareil i 



l'on ajoute un troisième ressort parallèle au ressort b et 
communiquant avec lui par le conducteur m; toutes les 
fois que ce ressort qui n'est pas représenté sur la figure 
et que nous nommerons o, appuie sur le prolongement i 
(le la plaque o, il établit un circuit dérivé entre la 
plaque o' et la plaque o; or ce circuit dérivé opposant 
beaucoup moins de résistance que le corps humain in- 
terposé entre les rhéophores, est suivi par le courant 
induit; mais dès que le ressort a quitte le contact de i. 
le circuit dérivé est rompu et l'extra-courant de nip- 
ture se manifeste passant par c et i et les rhécphores, 
seul trajet qui leur soit offert, le ressort «appuyant aloi-s 
sur l'ivoire du cylindre. Cet extra-courant a une énergie 
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d autant plus considérable que la résistance du circuit o 
abo' était moindre. 

La plaque o' porte un prolongement e , semblable au 
prolongement i de la plaque o, de telle façon que la rup- 
ture du circuit dérivé soit de courte durée, le ressor 
a retourne en effet au contact de i dès que le ressort c 
entrera au contact de o'. 

Tels sont les principes généraux des appareils ma- 
gnéto-faradiques. 

2** Appareil de Saxton (fig. 157). — C'est un perfec- 




Fig. 157. — Appareil de Saxton. 



tionnement de la machine de Pixii, mais ce n'est pas en- 
core un appareil médical pçrtatif. Saxton avait reconnu 
qu'il était inutile et même nuisible d'employer un élec- 
tro-aimant aussi massif que celui de Pixii et que l'aimant 
permanent devait au contraire avoir toute la puissance 
possible. Dans son appareil l'aimant était horizontal et 
fixe, l'électro-aimant était mobile autour d'un axe paral- 
lèle au plan de l'aimant. 

3"* Appareil de Clarke. — C'est la première machine 
magnélo-faradique réellement médicale. Il est d'ail- 
leurs copié sur l'appareil de Pixii. S'inspirant du prin- 
cipe démcntré par Saxton, Clarke place l'aimant vertical 
et fait mouvoir l'électro-aimant autour d'un axe hori- 
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zonUiI de telle sorte que les bobines évoluent dans un 
plan parallèle aux branches de l'aimant permanent. Tel 
est l'appareil représenté (fig. 158). B est le volant destiné à 
engendrer le mouvement des bobines, A est l'aimant per- 
manent fixé contre une cloison en bois, B et B' sont les 
bobines mobiles autour de Taxe qui porte un commu- 




Fig. 158. — Appareil magné to-riiradir[ue Je Clarke. 

tateur semblable à celui que nous avons décrit plus 
haut;» c b sont les ressorts conducteurs;? et F les 
rhéophores. 

L'appareil de Clarke a joui pendant longtemps d'une 
réputation méritée. 

4° Appareil de Page. — L'auteur américain de cet 
appareil s'adresse pour obtenir l'induction magnétique 
aux variations de l'état magnétique produites dans un 
aimant permanent en forme de fer à cheval par l'ap- 
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proche et l'éloignemenl successifs des extrémîlés d'un 
barreau de fer doux. 

Les exb-émitésd'un aimant permanent C(fig. 159) sont 
entourées de bobines A et B, d'ua fil long et fin ; la vis 
de rappel D, mue par une manivelle, permet d'éloigner ou 
de rapprocher cet aimant du barreau de fer doux EF, 
d'une quantité indiquée par un index sur une échelle P. 




Fig. 159. — Appamil iiiai;n(.'tri-rarailiiiue île Page. 

Le barreau de fer doux EF est monté sur un axe recevant 
|)ar un engrenage le mouvement d'un grand volant; Ji 
l'extrémité opposée de cet axe est le commutateur K que 
nous avons décrit plus haut; en M et G aboutissent les 
fils des bobines pour arriver au commutateur. 

On comprend que chaque fois que les extrémités du 
barreau EF arrivent dans leur révolution en regard des 
pôles de l'aimant permanent, elles s'aimantent par in- 
(luence; cette aimantation réagit sur l'aimant penna- 
nent pour y produire des variations magnétiques qui 
donnent naissance à l'induction des fils. 
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Plus le barreau de fer doux approche de l'aimant, plus 
raimantation qu'il subit est énergique ; mais d'un autre 
côté la réaction sur l'aimant permanent, et par consé- 
quent l'induction sont évidemment proportionnelles au 
degré de l'aimantation produite par l'aimant. On peut 
donc graduer l'induction dans les bobines en faisant 
varier la distance qui sépare l'aimant et le fer doux : tel 
est le rôle de la vis de rappel D. 

L'appareil de Dujardin est une copie de l'appareil de 
Page. 

L'appareil de Page tel qu'il est construit n'est pas ap- 
proprié aux exigences de la pratique médicale, mais il a 
cependant pour nous un grand intérêt, car il a inspiré les 
appareils de Breton frères, de GaifTe et de Duchenne. 

5° Appareil de Breton frères. — L'appareil de Breton 
frères ne diffère de l'appareil de Page que par les pro- 
portions des pièces principales qui le composent, pièces 
qui sont toutes enfermées dans une boîte munie d'une 
poignée sur les flancs de laquelle font saillie la tête de la 
vis de rappel V, le bouton T qui sert à graduer l'induction 
et la manivelle D génératrice du mouvement (fig. 160). 

L'aimant permanent A, dont la position est réglée par 
la vis V et l'échelle g^ porte sur chacune de ses branches 
une bobine d'induction sur laquelle sont enroulés deux 
fils, l'un fin et long, l'autre gros et court. En regard des 
pôles de l'aimant A tourne, sur l'axe H, un barreau rec- 
tangulaire de fer doux P. Entre les pôles de l'aimant et 
le barreau P peut être interposé, par le jeu du bouton T, 
une lame de fer doux, qui venant s'appliquer sur les 
pôles de l'aimant A en diminue l'énergie et par consé- 
quent affaiblit l'action inductrice. 

Des conducteurs rigides ou flexibles mettent l'un ou 
l'autre des fils des bobines en communication avec une 
roue rhéotome G, qui reçoit son mouvement de la ma- 
nivelle M et de l'axe H, par le jeu d'un engrenage. 



300 EXPLORATION DU SVSTËME HtlSCULAiRB ET LOCOMOTEUR. 

Lo contour de cette roue est alternativement en bois 
ou en mêlai, les petits ressorts c et é cl les conducteurs 




Pig. 160. — Appareil niagnéliï-riirudiquc de Breton Trùres. 
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S et S', I r le font communiquer avec les bornes G et G 
où se fixent les rhéophores. Lorsque la roue rhéotome est 
introduite dans le circuit, le mouvement qui l'anime est 
combiné de telle sorte que les communications métal- 
liques ne s'établissent entre les ressorts e et ^ et la roue 
que lors de la production des courants dirigés dans un 
certain sens; tandis que les courants de sens opposé sont 
interceptés par les portions en bois. 

L'appareil de Breton frères a joui pendant de longues 
années d'une vt^ue méritée pour l'époque à laquelle il a 
été proposé (■1850). Il est en effet simple, solide et por- 
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iatif,et produit des effets remarquables. L'idée d'enrouler 
deux hélices à fil diflérent était due à Duchenne, nous 
examinerons les effets de cette disposition à propos de 
l'appareil de cet auteur. 
6° Appareil de Gaiffe {%. -161). — C'est une combi- 




Fig. ICt. — Ajipnreil magnéto-raradique de GailTe. 



naison des machines" de Clarke et de Page : l'aimant per- 
manent porte une bobine sur chacune de ses branches, 
comme dans l'appareil de Page; le fer doux est un électro- 
aimant comme dans la machine de Clarke; de telle sorte 
que les courants induits se produisent et sont recueillis à 
la fois dans les deux espèces de bobines. Les dimensions 
minimes de cet appareil ne sont pas seulement avanta- 
geuses au point de vue de la facilité du transport; en effet, 
l'auteur a reconnu que les aimants ayant une force relative 
d'autant plus grande que leur poids était moindre, tandis 
que les forces inductrices croissent rapidement à mesure 
que les distances diminuent, il y avait tout avantage à ré- 
duire les dimensions d'une machine où l'on cherche plu- 
tôt la tension que la quantité. L'interrupteur est disposé 
de façon à ne laisser arriver aux électrodes qu'une ou 
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deux intermiltences par révolution du volant moteur. 

7° Appaml magnéto-faradique de Glarhe modifié 

par A. Gaiffe (fig. 162). — Cet appareil est en somme 




fin- 162. — Ap[i.ireil mognélo-rtradique de Clarke niodine par Gaifle; pelil uio- 
di-le à ni lin cl long donnant des courants de tension loujours dirigé! dans le 
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un appareil de Clarke couché dans une boîle. L'ai- 
mant ABB' est fixe, l'armature de fer doux H mobile 
tourne au-devant de ses branches et porie deux hé- 
lices; elle est commandée par la roue dentée Ret la ma- 
nivelle M. 

8' Appardf magnéto-faradique à double courant de 
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Ihichenne {de Boulogne) (fig. 163). — C'est le plus paifait 




Kig. 163. — Grand apparoîl nuij;iiùto-rai'ailii]iic do Iiuclionne (ilc Boulogne], 

de tous. Il est inspiré de l'appareil Page ; il se compose ; 
d'un aimant, d'une armature ou barreau rectangulaire de 
fer doux, mis en mouvement par un mécanisme particu- 
lier; d'un régulateur de l'armature à la fois modérateur 
des courants et tenseur magnétique; de deux hélices dont 
le fd de cuivre a une grosseur et une longueur inégales; 
d'unrhéotome; d'un régulateur des intermittences; d'un 
graduateur des courants et enfin d'un commutateur des 
hélices. 

L'aimant e?t formé de deux branches cylindriques pa- 
rallèles reliées entre elles, à l'une de leurs extrémités, par 
un fer doux transversal. Il est placé horizontalement sur 
quatre supports. 

L'armature x montée sur un ari)re de couche, reçoit le 
mouvement delà roue A mue par la manivelle M. La roue 
.V est divisée en 64 dents, elle engrène une petite roue fixée 
à l'arbre de l'armature et armée de huit dents, fixée de telle 
sorte qu'à chaque révolution de la grande roue, l'arma- 
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ture tourne huit fois sur son axe et produit par consé- 
quent 32 intermittences du courant. En effet, chaque 
pôle de Farmature s'approchant deux fois et s'éloignant 
aussi deux fois d'un des pôles de Taimant amène dans ce 
dernier quatre fois en une évolution complète les condi- 
tions de l'induction; si l'armature fait huit tours complets, 
cela fait donc 32 mfluences inductrices. 

Comme il est possible d'imprimer deux révolutions par 
seconde à la grande roue, on peut donc obtenir 64 inter- 
mittences dans le même espace de temps. 

L'aimant est fixe, mais le jeu de la vis de rappel N, ap- 
pelée régulateur de l'armature, peut faire varier la distance 
qui le sépare de l'armature d'une quantité indiquée sur un 
cadran. Cette vis N éloigne ou approche la plaque C, 
qui supporte les montants de l'armature x, et de la roue 
A'. Pour mettre l'appareil au repos on amène l'armature 
au contact de l'aimant et on charge lavis N d'un contre- 
poids : la traction qui en résulte entretient l'aimantation. 

Sur chacune des branches de l'aimant sont enroulés 
en héhçe deux fils formant une bobine de 9 centimètres 
de longueur. L'im des fils a 24 mètres de longueur pour 
0"'"',5 de dianjètre. Le second fil plus fin et plus long (600 
mètres de longueur sur O""",!? de diamètre) recouvre le 
plus gros. Le gros fil est inducteur relativement au fil fin. 
Ces deux fils de cuivre superposés sont enroulés dans le 
même sens. Les fils d'une des bobines sont continus avec 
les fils de l'autre de telle sorte que l'extrémité du gros fil 
de la bobine H est soudée au commencement du gros fil de 
la bobine H', et de même pour les fils fins; les autres bouts 
du gros fil (central) se rendent aux ressorts S et S' du rhéo- 
tome B ; quant au fil fin (externe) l'un des chefs aboutit 
au côté droit U du commutateur des hélices T, l'autre 
chef aboutit à la plaque C. 

Le rhéotome B est une bobine de bois portée par Taxe 
de l'armature. C'est en somme une roue interruptrice de 
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Masson, munie de quatre dents dont deux sont plus 
courtes. Le ressort S, auquel aboutit un des bouts du 
gros fil, appuie sur la partie continue de l'anneau, il fait 
corps avec la plaque métallique G. Le ressort S' qui 
communique avec l'autre extrémité du gros fil et qui est 
isolé de la plaque G, porte sur les quatre dents ou à vo- 
lonté sur deux seulement. Toutes les fois que le ressort 
S' appuie sur une dent, le circuit du gros fil est fermé, 
et le courant circule dans l'intérieur de l'hélice : lors- 
qu'au contraire ce ressort quitte une dent, pour se 
mettre en contact avec le bois, le circuit primitif est 
interrompu; un extra-courant prend naissance et suit 
une autre voie qui lui est offerte d'un côté par un con- 
ducteur dérivé qui relie le ressort S' au côté droit du 
commutateur des hélices, d'un autre côté par le régu- 
lateur des intermittences. 

Le régulateur des intermittences est une vis D jouant 
dans une pièce de cuivre fixée à gauche de la grande 
roue à la base de l'appai-eil; à cette vis est soudé un 
ressort à deux branches de laiton L A l'aide de la vis D, 
le ressort I exécute un mouvement de bascule qui met 
en contact tantôt sa branche supérieure avec des gou- 
pilles a au nombre de quatre, placées au niveau des 
rayons de la grande roue, tantôt sa branche inférieure 
avec la plaque G. Or nous sa^jpns que : un des chefs du 
gros fil et un des chefs du fil fin communiquent avec 
cette plaque G; d'un autre côté la grande roue est en 
continuité métallique avec la plaque G; quant à|la vis D, 
elle est reliée par un fil au côté gauche U^du commuta- 
teur des hélices T. 

Le ressort S communique donc par l'intermédiaire du 
régulateur des intermittences avec le commutateur des 
hélices et la voie est ouverte pour l'extra-courant, tantôt 
directement et d'une façon continue lorsque la branche 
inférieure du ressort I appuie sur la plaque G, tantôt in- 

M. JEANNEL. Diagnostic. 20 
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directement et d'une façon intermittente lorsque la bran- 
che supérieure du ressorti s'offre au contact des goupil- 
les a de la grande roue, dont la manivelle est portée sur 
un manche isolant. Dans ce dernier cas on peut recueillir 
Fextra-courant avec des intermittences plus ou moins es- 
pacées : les goupilles a sont en effet d'inégale longueur et 
le ressort peut être fixé en telle position qu'il entre au 
contact soit des quatre, soit de trois, soit de deux, soit 
enfin d'une seule. Or, l'extra-courant ne passe et ne se 
manifeste que lorsque le ressort touche une des gou- 
pilles. 

Un graduateur à cyHndre métallique HH' enveloppe 
les bobines, il est gouverné par la règle graduée R ; c'est, 
avec le régulateur de l'armature, le deuxième procédé de 
graduation que possède l'appareil. Le commutateur des 
hélices n'offre rien de particulier; il ne ferme jamais le 
circuit que pour une seule hélice; il porte les indications 
nécessaires. 

Ainsi le gros fil communique avec le rhéotome par 
les ressorts S et S' directement; avec le commutateur des 
hélices par le ressort S' d'une part et par le ressort S, la 
plaque G et le régulateur des intermittences d'autre part; 
il ne donne que l'extra-courant. Le fil fin n'a aucun rap- 
port avec le rhéotome; il communique avec le commu- 
tateur des hélices d'un ccéé directement, de l'autre côté 
par l'intermédiaire du régulateur des intermittences, mis 
en contact avec la plaque G à laquelle il aboutit. 

Ce dernier fil long et fin correspond au fil induit des 
appareils volta-faradiques : les courants qui y naissent 
proviennent à la fois des courants du gros fil et de l'in- 
fluence de l'aimant absolument comme dans les appareils 
volta-faradiques pourvus d'un fer doux central ou aimant 
temporaire. 

Les avantages de l'appareil magnéto-électrique de 
Duchenne peuvent se résumer ainsi. 
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Il possède plus que les appareils anciens : 1** deux 
courants, Tun extra- courant, l'autre induit, fournis par 
deux hélices superposées et jouissant de propriétés spé- 
ciales; 2** des intermittences lentes et rapides à volonté; 
3** des courants de tous sens ; 4° une graduation exacte et 
très-large. 

Un détail important à noter est la facilité de recharger 
l'aimant affaibli; il suffit pour cela de faire passer dans 
le gros fil le courant d'une forte batterie. 

Conclusion. — L'appareil de Duchenne est le seul qui 
possède réellement la double induction. L'appareil de 
Breton porte bien aussi deux hélices superposées, mais, 
pour une raison inconnue, les propriétés différentielles 
des deux courants ne s'y manifestent pas. 

L'appareil de Gaiffe permet, bien que dans des limites 
moins larges que celui de Duchenne, de régler les inter- 
mittences. 

La graduation de l'induction existe dans les ap- 
pareils de Page, Breton et Gaiffe, qui possèdent ce que 
Duchenne appelle un régulateur de l'armature, mais 
ces appareils n'ont pas de graduateur à cylindre métal- 
lique. 

Comparaison entre les appareils volta-faradiques et 
les appareils magnéto- far adiques. — Les appareils ma- 
gné to-faradiques ont un défaut qui à lui seul constitue 
une indubitable infériorité sur les appareils volta-fara- 
diques : nous avons dit toute l'importance qu'on doit at- 
tacher à la possibilité de gouverner à volonté les intermit- 
tences; or les appareils magnéto-faradiques se refusent 
aux intermittences ralenties. En effet, la condition essen- 
tielle de l'induction est l'approche ou le retrait brusque 
de l'influence inductrice ; si l'on fait tourner le fer doux 
avec rapidité, la réaction qu'il produit sur l'aimant est 
brusque comme son passage; si au contraire le mouve- 
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ment est lent, la réaction commence et finit lentement, 
progressivement, et l'induction est nulle ou extrêmement 
faible. Nous croyons du reste qu'il ne doit pas être très- 
difficile d'arriver à une solution de la question, et que 
la mécanique n'a pas dit son dernier mot sur ce sujet. 
Il s'agit tout simplement, étant donné un moteur agité 
d'un mouvement uniforme, d'imprimer à un barreau un 
mouvement saccadé, composé de deux saccades en un 
espace de temps variant depuis 1/2 seconde, par exemple, 
jusqu'à une ou deux par minute. Ne pourrait-on pas 
encore interposer sur le trajet d'un des électrodes un 
trembleur de Neef perfectionné, ou même la pédale de 
Duchenne? Le courant induit offre toutes les qualités 
nécessaires pour produire des intermittences automa- 
tiques. L'armature de fer doux serait animée d'un mou- 
vement uniformément rapide au moyen d'un mouve- 
ment d'horlogerie; le trembleur ou la pédale recueil- 
lerait le courant induit ou l'interromprait à des intervalles 
mesurés et voulus. On pourrait encore employer ici 
l'interrupteur du grand appareil physiologique de Trouvé 
(voy. p. 284). 

Outre le défaut capital que nous venons de signaler, 
de ne pouvoir marcher qu'avec des intermittences ra- 
pides, les machines magnéto-faradiques ont encore l'in- 
convénient d'exiger un moteur. Toutefois, comme il est 
toujours facile au médecin de se procurer un aide, cet 
inconvénient ne nous semble pas bien grave; il est cer- 
tainement beaucoup moindre que celui de la pile à li- 
quide dont les volta-faradiques ne sauraient se passer. 
Le mieux serait, à notre avis, d'avoir une pile sans liqui- 
de, dont la manipulation se réduirait à la plus extrême 
simplicité et dont l'usure serait nulle. Tout le monde 
connaît la pile thermo-électrique de Nobili et les géné- 
rateurs thermo-électriques de Clammond, ne pourrait- 
on pas les adapter aux machines d'induction? le cou- 
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lant Ihermo-éleclrique aurail-il une force électro-mol rice 
et une constance suffisantes? Nous nous bornons à poser 
la question. 

Ici s'arrête la description des appareils électriques eux- 
mêmes, c'est-à-dire des générateurs électriques; il nous 
reste à parler des électrodes ou excitateurs que nous 
avons souvent nommés sans les décrire. 



Des électrodes. — Le choix d'un appareil est de pre- 
mière importance, mais celui des instruments d'ap- 
plication ne mérite pas moins d'attention, puisque ce 
sont des intermédiaires obligés. Nous avons indiqué plus 
haut les lois qui doivent régler le choix de ces instru- 
ments, et qui à elles seules constituent l'art de la fara- 
disation localisée; nous décrirons donc 
seulement ici les principales formes d élec- 
trodes. 

Chaque électrode se compose d'une 
poignée isolante et d'un excitateur vissé 
sur elle; cet excitateur est en commu- 

4 

nication par un fil conducteur avec l'ap- 
pareil. 

Les excitateurs plats sont tantôt des 
cylindres dans lesquels on introduit une 
éponge mouillée, tantôt une sorte de 
champignon en métal ou en charbon, 
recouvert d'une peau de chamois hu- 
mide (fig. 164). Pour les petits muscles 
ou pour les nerfs superficiels on fait usage de deux arcs 
métalliques courbes terminés chacun par un cône de mé- 
tal ou de charbon, coiffé d'une peau de chamois humide. 
Une seule main doit tenir et manier les électrodes; 
la poignée de l'un est placée entre le pouce et l'index, 
celle de l'autre entre le médius et l'annulaire, les doigts 
sont fléchis de manière à les maintenir dans la paume 




FigltU.— Rhé- 
ophore cylin- 
drique avec 
manche iso- 
lant. 
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de la main; la main restée libre exécute les gradua- 
tions de l'appareil (fig. 165). 




Fig. 165. ■— Manière de tenir les rhéophores coniques. 

Les autres espèces d'électrodes, main électrique, clou 

électrique, balai électrique (fig. 466), 
sont surtout destinées à l'électro-thé^ 
rapie. 

Nous nous occupons surtout de 
l'exploration de la contractilité et de 
la sensibilité musculaire; or pour 
étudier les modifications que su- 
bissent ces propriétés du tissu mus- 
culaire sous l'influence des lésions de 
la moelle et des nerfs , les rhéophores 
humides ne suffisent pas toujours; il 
faut quelquefois, pour acquérir des 
notions complètes sur l'extinction ou 
la conservation de la contractilité, 
avoir recours à l'électro-puncture. Pour pratiquer Té- 




Fig. 166. 
Balai électrique. 
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lectra-punclure on enfonce dans le muscle une aiguille 
à acupuncture (fig. i6T) pourvue d'un anneau mé- 



Kig. 107. — Aiguilles à acupuncture. 

lallique auquel on attache le fit de la machine élec- 
tiiquc ; on ferme 
le circuit au moyen 
d'un rhéophore hu- 
mide. 

Si la contractilité 
n'est pas éteinte, l'ai- 
guille est agitée d'un 
mouvement sensible. 

Nous citerons com- 
me appareils com- 
modes et ingénieux : 

i" L'électrode bi- 
polairede Trouvé.— 
Cet électrode repré- 
senté (fig. -168) en 
demi-grandeur a élé 
construit pour Du- 
chenne (de Boulo- 
gne), en 1864, par 
Trouvé. 

nsecomposed'un 
manche en ébène à 
pédale R et de deux 
branches PP' recourbées et isolées dans toute leur lon- 
gueur. 




Kig. 1C8. — Ëleclrode bî-polaire de Tromf. 

R, nuoclii? cl [H^dalc. — PP', brnr 
— V, vis pour régler ricûrlsiiienl 
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Ces branches portent à leur extrémité P des boules 
d'argent creuses, constituant les pôles et destinées à rece- 
voir de très-petites éponges. 

Dans certaines circonstances on recouvre les boules et 
les éponges d'une mince peau de chamois. 

L'écartemenl des pôles est réglé par les vis V et varie 
depuis zéro jusqu'à un décimètre en passant par tous les 
intermédiaires. 

2° L'électrode ordinaire en charbon avec manche à 
pédale de rroitre.— La simple inspection de la figure 169 
en indique suffisamment la constru- 
ction et le but. Il suffira de dire que le 
rhéopliore peut occuper deux positions 
M, M', suivant qu'on veut faire usage ou 
non de la pédale. La position M' corres- 
pond à l'emploi de la pédale. 

— Le diagnostic de la contraclilité 
et de la sensibilité musculaire a une 
importance considérable non -seulement 
au point de vue séméiologique pur, 
mais au point de -vue thérapeutique. 
Chaque muscle doit en effet être fara- 
disé d'une manière spéciale selon que 
sa contractilité électrique est plus ou 
moins altérée. Ainsi plus la contractilité 
électrique d'un muscle est affaiblie, 
plus il faudra employer un courant 
Kig. 1B9.— Éieciro- énci^que, et plus il en faudra prolon- 

châîhonv^cman- ger rapplicalîon. 

MM^'mstu^Bctl.rs.- Si la sensibilité s'exalte, la prudence 

Ro, pii,Ui en^.™- gxige de modérer le courant, d'éloigner 

î^c™i.ciBno. les intermittences et même d'espacer 

les séances. D'ailleurs, cette exaltation de la sensibilité 

est un phénomène favorable, qu'il faut s'efforcer d'obte- 
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nir au moyen du courant de la première hélice et de ra- 
pides intermittences. 

Il faut cependant s'entendre sur ce qu'il faut appeler 
une séance longue. Dix à quinze minutes sont un maxi- 
mum qu'il ne faut jamais dépasser; encore convient-il, à 
l'exemple de Duchenne, d'essayer rapidement chacun des 
muscles pour y revetiir ensuite dans la même séance et de 
laisser ainsi un temps de repos entre chaque excitation. 

Principaux résultats obtenus en séméiologie. par Vin-- 
terrogation électrique. 

I. Paralysies. — Diagnostic différentiel et pronostic 
des paralysies traumatiques des nerfs mixtes tirés de 
l'état de la contractilité et de la sensibilité électrique des 
muscles paralysés. Dans les paralysies trauraaliques, la 
contractilité et la sensibilité des muscles paralysés sont 
diminuées à divers degrés; elles demeurent intactes dans 
les paralysies d'origine cérébrale (Duchenne). Il est ce- 
pendant des cas de paralysies traumatiques, comme les 
paralysies par compression, où la contractilité n'est pas 
altérée; mais, dans les cas de ce genre, la cause de la pa- 
ralysie est évidente et asseoit le diagnostic. Quant à la 
gravité de ces paralysies, elle est en raison directe de 
Taffaiblissement de la contractilité et de la sensibilité des 
muscles innervés par le nerf atteint par le traumatisme; 
elle est cependant beaucoup moindre lorsque la contrac- 
tilité électro-musculaire étant éteinte la sensibilité des 
muscles est conservée ou même faiblement diminuée 
(Duchenne). 

L'hyperesthésie musculaire qui se développe sous l'in- 
fluence de la faradisation dans un membre paralysé par 
une lésion traumatique est un signe favorable. 

Dans le cas de lésion d'un nerf, du cubital, par 
exemple, on constate souvent la paralysie de muscles in- 
nervés par un nerf voisin, mais ces muscles conservent 
inlacle leur contractilité et leur sensibilité électriques, et 
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récupèrent rapidement leui^s fonctions par la faradisaix^n. 

2'' Les paralysies infantiles obstétricales sont au fioîiit 
de vue des phénomènes électriques absolument assimi- 
lables aux paralysies traumatiques. 

3"* Dans la paralysie atrophique de l'enfance, la eon- 
tractilité électrique est affaiblie dès la première période, 
dans les muscles affectés, en raison directe du degré de la 
lésion de leur innervation; elle reparait après la période 
paralytique dans les muscles où les faisceaux musculaires 
ne sont pas altérés; elle persiste dans les muscles partiel- 
lement dégénérés; lorsqu'elle est abolie, le septième ou 
le huitième jour, le muscle est irrévocablement voué à 
l'atrophie. 

Il est un point de physiologie intéressant sur lequel 
peut s'exercer la sagacité des chercheurs; dans les para- 
lysies traumatiques des nerfs mixtes et dans les para- 
lysies saturnines, les mouvements volontaires reviennent 
avant la contractilité électro-musculaire ; dans la pai-alysie 
atrophique de l'enfance, les muscles recouvrent en même 
temps leur contractilité volontaire et leur contractilité 
électrique. 

4* Dans la paralysie spinale aiguë de l'adulte, les nyis- 
clcs innervés par la portion altérée de la moelle perdent 
Inur contractilité électro-musculaire et s'atrophient. 

Los phénomènes électriques sont en tout semblables 
îi ceux que l'on observe dans la paralysie atrophique de 
Tenfance. 

5*" Les paraplégies produites par les altérations anato- 
miqucs spéciales de la moelle, diffèrent des paraplégies par 
simple compression en ce que la contractilité électro- 
musculaire affaiblie et quelquefois abolie dans les pre- 
mières, demeure intacte dans les secondes. 

G*" Dans la paralysie générale spinale antérieure, l'a- 
trophie et la perte de la contractilité électrique et de la 
contractilité volontaire marchent parallèlement. 



APPAREILS ÉLECTRIQUES. ai5 

T Dans Talrophie musculaire progressive de même que 
dans la paralysie pseudo-hypertrophique, la contractililé 
électro-musculaire reste intacte; l'énergie de la réponse 
du muscle entier à l'excitation électrique varie, elle est 
proportionnelle au nombre de fibres musculaires encore 
respectées par la maladie. On constate au contraire une 
anesthésie électro-musculaire dont le degré est dispro- 
portionné avec l'état du muscle. 

8"* Dans la paralysie glosso-labio-pharyngée la contrac- 
tililé électro- musculaire ne subit aucune atteinte. 

9"* Il en est de même dans l'ataxie locomotrice, mais 
dans cette maladie on constate une anesthésie muscu- 
laire, qui est même une des causes des phénomènes 
ataxiques. D'après Duchenne, la cause physiologique 
principale de l'ataxie serait non l'anesthésie musculaire, 
mais l'anesthésie articulaire. 

lO'* Dans la paralysie saturnine localisée ou généralisée, 
il y a lésion de la contractilité électro-musculaire, mais 
cette lésion frappe plus particulièrement les extenseurs 
des doigts. La sensibilité reste intacte. La paralysie dite 
végétale offre des phénomènes électro-musculaires iden- 
tiques. 

il'* Les paralysies dites à frigore s'accompagnent de 
perte de la contractilité et de la sensibilité électrique. 

12* Dans les pacalysies musculaires hystériques, la con- 
tractilité électrique est intacte, mais on observe l'anes- 
thésie électro-musculaire à un degré variable. 

13"* Dans les hémiplégies croisées, on constate un affai- 
blissement de la contractilité électrique des muscles pa- 
ralysés de la face, tandis que les membres paralysés 
jouissent de leur irritabilité électrique normale lorsque la 
lésion encéphalique atteint le noyau originel de la sep- 
tième paire; la contractilité électrique des muscles de 
la face reste intacte lorsque la lésion est située dans 
l'hémisphère cérébral. 
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44° Dans toutes les paralysies musculaires la sensi- 
bilité musculaire est en général abolie ou diminuée pa- 
rallèlement avec les mouvements volontaires et indé- 
pendamment de la contractilité électro-musculaire. On 
rencontre cependant des cas de paralysie hystérique où 
les mouvements volontaires sont conservés, bien qu'il y 
ait anesthésie musculaire . 

45'' Il ne faut pas confondre la paralysie de la sensibilité 
musculaire avec la paralysie de la conscience musculaire; 
dans cette dernière, en effet, non-seulement il y a anes- 
thésie musculaire, mais la contraction volontaire ne peut 
se faire ou ne peut cesser sans le secours de la vue, tan- 
dis que dans la première la contraction volontaire a lieu 
même dans l'obscurité complète. La paralysie de la con- 
science musculaire ne peut exister sans anesthésie mus- 
culaire; elle s'en distingue cependant en ce qu'elle n'est 
pas une conséquence forcée de l'anesthésie, même com- 
plète. 

Marshall-Hall (1) formule comme conclusions de ses 
travaux sur ce sujet les propositions suivantes : 

Dans les paralysies des membres, la différence d'irrita- 
bilité entre le côté malade et le côté sain peut servir à 
établir un diagnostic différentiel, entre les paralysies 
cérébrales et les paralysies spinales. 

Dans les paralysies spinales, l'irritabilité diminue dans 
les muscles paralysés. 

Dans les paralysies cérébrales, l'irritabilité augmente. 

Ces propositions ont soulevé une vive polémique, entre 
Duchenne, l'auteur anglais et Jaccoudqui s'est fait l'avocat 
de ce dernier. Duchenne critique les procédés employés 
par Marshall-Hall et soutient qu'ils sont incapables de 
produire les phénomènes indiqués. Que nous importent 

(1) Marshall-Hall, De rimtabilité musculaire. (Archiv. gén. de médecine, iSôO^ 
40 série, t. XI V, p. 489.) — Ou On the condition of ihe muscular irritabiliUj 
in the paralytic limby 1839-1843. London. 
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les procédés si les résultats sont exacts? Que la faradi- 
salion localisée et la méthode de Duchenne permettent 
de vérifier sûrement les lois formulées par Tauteur an- 
glais, d'accord; mais ce n'est pas là une raison pour 
combattre et pour nier tous les résultats obtenus par une 
autre méthode. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, Duchenne a dû en venir à 
reconnaître la vérité des deux premières lois; il conteste 
seulement la dernière, il affirme que l'irritabilité muscu- 
laire reste intacte et n'augmente pas dans les paralysies 
cérébrales. 

En somme, quant à la contractilité électro-musculaire, 
les faits que nous venons de résumer permettent les con- 
clusions ci-après : 

A. La contractilité électro-musculaire et la contrac- 
tihté volontaire éprouvent des variations pathologiques 
indépendantes; 

B. Toute lésion anatomique des nerfs ou de la moelle 
et principalement des cornes antérieures de la moelle, 
entraîne une diminution ou une perte de la contractilité 
électro-musculaire. 

C. Aucune lésion anatomique du cerveau ne retentit 
sur la contractilité électrique des muscles. 

IL Simulation. — L'exploration électrique peut encore 
servir à juger les cas de simulation. La paralysie muscu- 
laire et l'anesthésie cutanée sont dans l'aïunée surtout 
fréquemment alléguées par des sujets paresseux et de 
mauvaise volonté. 

Pour l'anesthésie, la faradisation cutanée à l'aide du 
balai électrique ou d'un rhéophore plat sec, est un juge 
dont les sentences sont sans appel. Pour les paralysies 
les renseignements fournis par la faradisation sont moins 
sûrs; nous avons vu en effet que la contractilité électrique 
peut être conservée alors que la contractilité volontaire a 
disparu; les résultats de l'exploration électrique devront 
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dès lors ôlre corroborés par Finterrogaloire du sujet; de 
plus, ce sont en général des paralysies partielles qui sont 
alléguées, or dans toutes les paralysies de ce genre, il y a 
affaiblissement de la contractilité électrique. Il ne faut 
pas négliger de pratiquer l'examen comparatif des mus- 
cles des deux côtés du corps. 

III. Mort apparente. — La faradisation peut encore 
servir au diagnostic de la mort apparente ; la contractilité 
électrique des muscles se maintient en effet dans le cas 
de mort apparente, elle s'éteint au contraire nécessaire- 
ment deux ou trois heures après la mort réelle. La fara- 
disation fournit donc un des meilleurs moyens et peut- 
être le meilleur de démontrer la mort réelle et de pré- 
venir le danger des inhumations précipitées. Toutes les 
fois qu'un commencement de putréfaction ne confirme 
pas les signes les plus ordinaires de là mort, il faudrait 
constater l'absence complète de la contractilité muscu- 
laire sous l'influence de la faradisation la plus énergique, 
avant de consentir à l'inhumation. 
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PROCÉDÉS d'exploration DE L'APPAREIL DIGESTIF. 



Le diagnostic des affections du tube intestinal emploie 
des procédés d'exploration fort simples. L'inspection et 
la palpation, la percussion et la mensuration sont ici 
appliquées d'après les règles que nous avons exposées 
plus haut ; nous ne nous y arrêterons pas. 

L'examen du pharynx et les abaisse-langues le cathété- 
risnie de l'œsophage et les sondes œsophagiennes nous 
intéressent davantage et méritent une étude attentive. 

1° Examen du pharynx ou pharyngoscopie. — Il se 
fait par la vue et par le toucher. 

a. Par la vue. — Le malade doit être placé en pleine 
lumière, en face d'une fenêtre ou d'une lampe ; assis sur 
une chaise ou sur le bord de son lit, la tête légèrement 
inclinée en arrière et fixée, soit par la main gauche du 
médecin, soit par les deux mains d'un aide. Le médecin, 
placé devant le malade, mais un peu de côté de façon à 
ne pas intercepter la lumière, lui ordonne d'ouvrir la 
bouche aussi largement que possible, introduit un abaisse- 
langue, abaisse la langue et examine successivement les 
piliers, les amygdales, la luette, la paroi postérieure du 
pharynx. 

V abaisse-langue le plus généralement employé est un 
manche de cuiller qui peut d'ailleurs être remplacé par 
n'importe quel instrument aplati ou arrondi, spatule, cou- 
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teau à papier ou manche de porte-plume, voire même par le 
doigt. Mais chez les enfants, où l'examen complet du pha- 
rynx a une importance si considérable pour le diagnostic de 
la diphlhérie, le manche de cuiller, trop volumineux, est 
souvent inapplicable. L'enfant s'efïrayant de tout appareil 
instrumental il faut, dans la majorité des cas, procéder 

sur lui pav surprise. L'abaisse-langue 
en forme de double spatule articulée 
(fig. i 70) rend alors les meilleurs ser- 
vices ; il se cache facilement dans la 
main et s'introduit aisément dès que 
l'enfant entr'ouvre les dents, ce que 
l'on obtient sans peine en pinçant le 
nez du patient qui ouvre bientôt la 
bouche pour respirer ou crier. 

b. Par le toucher. — Xe do'gt in- 
troduit dans la bouche glisse le long 
des arcades dentaires, jusque derrière les molaires, passe 
sur les piliers qu'il palpe et arrive à la paroi postérieure 
dont il apprécie la consistance et les déformations. 
L'exploration doit être rapide en raison des nausées 
qu'elle provoque, aussi le mouvement doit-il se faire avec 
fermeté et précision. 

2° Cathétérisme de l'œsophage. — Le cathétérisme 
de l'œsophage est thérapeutique ou explorateur : explora- 




Fig. 17 0. — Abaisse- 
langue en forme de 
spatule double arti- 
culée. 




ROBERT ET COLLIN 




Fig. 171. — Sonde œsophagienne. 



teur, il sert à reconnaître la présence d'un corps étranger 
ou d'un rétrécissement. Il peut être pratiqué par les 
narines ou par la bouche. La sonde œsophagienne le plus 
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communément employée est une sonde en gomme élastique 
(fig. 474), offrant 0",50 de longueur [et 0",008 à 0",0i 
de diamètre; on se sert aussi, surtout pour 
le diagnostic des rétrécissements, de bou- 
gies, de cire ou de baleine, AC, terminées 
soit par une extrémité conique (fig. 4 72) 
munie d'un renflement olivaire, soit par 
une olive vissée en ivoire, en corne ou 
en caoutchouc durci, de volume variable. 
Un jeu d'olives graduées B est à cet effet 
joint à la bougie en baleine. 

1* Cathétérisme par les fosses nasales. 
— Le malade est assis, la tête un peu 
renversée en arrière et fixée par un aide ; . 
le médecin introduit la sonde de gomme 
élastique, seule applicable par ce procédé, 
dans l'une des narines, et la pousse jus- 
qu'à la paroi postérieure du pharynx : por- 
tant le doigt par la bouche derrière le 
voile du palais, il accroche le bec de la 
sonde et le dirige vers le pharynx; il pousse 
alors doucement et en ligne droite l'ins- 
trument qui pénètre de lui-même dans 
l'œsophage, en appuyant toujours sur la 
paroi postérieure de ce conduit. Pour éviter 
l'introduction du doigt, on peut conduire 
la sonde dans les fosses nasales jusqu'au 
pharynx, au moyen d'un mandrin recourbé 
qui contourne le voile du palais, et est 
retiré dès que la sonde apparaît dans Tar- 
rière-bouche. 

2° Cathétérisme par la bouche. — Il est Fi«- ^^-2. -sondc 
seul possible lorsqu'on emploie la bougie 
à grosse olive. Le sujet renverse fortement 
la tête, en arrière, le médecin déprime la langue avec 
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rindicateur de la main gauche, qu'il porte jusqu'à Tépi- 
glolte; il porte la sonde le long de ce doigt jusqu'à la 
paroi postérieure du pharynx, en évitant le larynx. 

La sonde s'incline d'elle-même vers l'œsophage ; l'indi- 
cateur de la main gauche est retiré seulement lorsque 
le bec de la sonde a dépassé l'orifice supérieur du larynx. 
D'ailleurs, la suffocalion imminente et les quintes de toux 
trahiraient tout de suite la fausse route, si le bec de la 
sonde s'égarait vers les voies aériennes. Quelques sujets 
sont pris de nausées violentes et insupportables dès qu'on 
tente sur eux le cathélérisme : s'il y a urgence, il faut 
passer outre, sinon il faut réitérer les tentatives, afin d'ac- 
coutumer les parties au contact de l'instrument. 



CHAPITRE VII 

EXPLORATION DES ORGANES GÉNITAUX 

DE LA FEMME. 

Les procédés d'exploration auxquels il faut avoir recours 
pour le diagnostic des maladies des femmes sont : 

V L'inspection de la paroi abdominale, la palpation, la 
percussion, l'auscultation et la mensuration ; 

2° Le toucher à l'aide du doigt, introduit soit dans le 
vagin, soit dans le rectum, soit simultanément dans ces 
deux conduits, soit encore le toucher vaginal combiné 
avec la palpation hypogastrique ; 

3"* L'examen au spéculum; 

4** L'exploration de la cavité utérine. 

En règle générale, avant de se livrer aux explorations 
dont il s'agit, on s'assurera toujours de l'état de vacuité 
momentané de l'intestin et du rectum; sous peine de 
s'exposera confondre un déplacement de la matrice ou 
une tumeur physiologique avec un étal pathologique. 

S$ I". — INSPECTION, PALPATION, PERCUSSION, AUSCULTATION ET MENSURATION 

pE LA PAROI ABDOMINALE. 

Inspection. — L'inspection simple de la paroi abdo- 
minale permet de constater les changements de couleur 
(rougeur, ligne brune, traces de vésicatoires ou de caus- 
tiques) et de texture de la peau (vergetures) , les défor- 
mations de l'hypogastre et des fosses iliaques. Positifs, 
les résultats de l'inspection méritent toujours l'attention; 
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négatifs, ils na suffisent jamais à exclure l'idée d'une 
affection de l'appareil génital; en un mot, l'inspection ne 
dévoile aucun signe pathognoînonique. 

Palpation. — Elle confirme et précise les résultats 
fournis par l'inspection ; elle découvre souvent des tu- 
meurs et des changements de consistance; elle seule 
permet de reconnaître et de localiser les symptômes cha- 
leur et douleur provoquées. Elle sert à étudier le volume 
et la sensibilité de l'utérus et des ovaires, la consistance 
des tissus péri-utérins et péri-ovariques. 

Appliquée à la mensuration du volume de la matrice, 
elle donne des renseignements certains sur l'âge de la 
grossesse, comme sur la nature et le siège des tu- 
meurs. 

Elle doit se pratiquer en deux temps : la main droite 
si l'observateur est à gauche, et vice versât appliquée à 
. plat sur la paroi abdominale mise en état de relâche- 
ment (cuisses et jambes fléchies, bouche entr'ouverle) 
étudie dans un premier temps l'état général, la chaleur, 
la souplesse, la sensibilité. 

Dans un second temps, la main constate la présence ou 
l'absence de toute tuméfaction ou de tout changement 
dans la résistance normale des viscères; elle imprime 
pour cela une pression douce et graduée d'abord immé- 
diatement en arrière de la symphise du pubis, en cher- 
chant à s'enfoncer autant que possible dans l'excavation 
pelvienne, puis successivement sur l'une et l'autre des 
fosses iliaques : la main restée libre peut alors être utile- 
ment superposée à la main exploratrice afin de lui don- 
ner plus de force et de la faire pénétrer plus profondé- 
ment. Si le résultat est négatif, on passe outre; sinon, 
la main renversée en supination sur son bord cubital dé- 
prime la peau de l'abdomen, embrasse, délimite, analyse 
et reconnaît enfin dans ses détails le corps étranger 
qu'elle découvre; on aura garde, en tout cas, de con- 
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fondre la vessie distendue par l'urine avec une tumeur 
pathologique. 

Courty conseille la manœuvre suivante : la main ou 
mieux le poing fermé appliqué immédiatement au-dessus 
du pubis soulève en masse Tintestin de bas en »haut, puis 
est retiré brusquement; l'intestin déplacé retombe de 
tout son poids sur les organes génitaux et provoque une 
douleur s'il y a état pathologique. Cela est pour le moins 
inutile et mieux vaut, à l'exemple de Gallard, embrasser 
doucement et soulever la masse intestinale avec les deux 
mains appuyées à la façon d'une sangle ; en diminuant 
ainsi le poids supporté par les organes du petit bassin, 
on peut apporter un certain soulagement et déterminer 
l'indication du port d'une ceinture hypogastrique. 

Percussion. — La percussion abdominale n'est pas 
aussi féconde en données diagnostiques que la percussion 
thoracique; le nombre des organes abdominaux et la 
grande variabilité . de l'état physique de ces organes et 
en particulier de l'intestin même à l'état normal, expli- 
quent cette stérilité relative. La délimitation plessimé- 
trique des variations de volume d'un ovaire en fluxion 
menstruelle et d'un ovaire au repos, est une- folie qui ne 
peut aboutir qu'à déconsidérer le procédé d'exploration 
dont il s'agit. La percussion abdominale, inférieure à la 
palpation, peut cependant aider cette dernière pour la 
mensuration des tumeurs du petit bassin et des fosses 
iliaques. Son application n'offre rien de particulier. 

Auscultation. — Elle n'est utile et fructueuse qu'en 
obstétrique. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous 
avons déjà dit sur ce sujet. (Voy. p. 26.) 

Mensuration. — La mensuration par la palpation est 
seule pratique et sûre; les variations de la circonférence 
totale de d'abdomen sont soumises en effet à trop d'in- 
fluences pour pouvoir apporter des éléments précis au 
diagnostic des affections des organes génitaux internes. 
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§ II. — DU TOUCHER. 

l"" Toucher vaginal. — Il a pour but d'atteindre avec 
le doigt les organes malades eux-mêmes. Ainsi compris, 
le toucher vaginal est le procédé d'exploration par excel- 
lence pour les maladies du vagin et de la matrice. Pré- 
tendre poser un diagnostic en face d'une malade offrant 
l'ensemble des symptômes généraux propres aux affec- 
tions de l'appareil génital sans s'aider du toucher vagi- 
nal, c'est vouloir lire dans un livre fermé, c'est s'exposer 
aux erreurs les plus grossières et les plus préjudicia- 
bles. Aussi est-ce un devoir, à notre avis, de se retirer 
et de décliner toute compétence, lorsqu'on ne peul 
arriver à vaincre par la persuasion le sentiment de pu- 
deur, fort explicable du reste, qui se révolte de prime 
abord chez les malades dès qu'il est question de prati- 
quer sur elles le toucher vaginal. D'ailleurs, la fermeté 
et le sang-froid en imposeront toujours assez pour effacer 
de l'esprit de la patiente l'image de l'homme et n'y lais- 
ser que celle du médecin. En tout cas, l'exploration ne 
doit pas être proposée sous forme d'interrogation, mais 
bien sous forme de nécessité regrettable, mais absolue. 
C'est là affaire de tact et d'expérience et aussi de légitime 
autorité : le succès dépend surtout de l'attitude générale 
du médecin; en cas de refus, un long plaidoyer ne sert 
de rien. 

Il faut, avant tout, procéder à une interrogation gé- 
nérale minutieuse et à un examen complet de tous les 
autres organes, afin d'arriver, par exclusion, à connaître 
le siège du mal. La certitude d'une affection utérine 
une. fois acquise, l'attention sera naturellement dirigée 
sur les organes du petit bassin : on posera des ques- 
tions relatives à la menstruation, aux accouchements 
précédents, aux écoulements qui peuvent marquer l'in- 
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tervalle des règles, aux douleurs lombaires ou abdomi- 
nales, dont on aura le plus grand soin de préciser l'origine 
intestinale ou utérine. On sera alors amené à pratiquer 
la palpation de l'utérus et des ovaires. Pour en arriver 
au toucher vaginal, il faut pour ainsi dire obtenir le con- 
sentement de la patiente sans le lui demander, il faut 
montrer surtout que l'examen vous est familier et vous 
semble même la conséquence naturelle et presque at- 
tendue de votre interrogation. Ne dites pas : Voulez-vous 
me permettre, etc., etc. ? Demandez tout simplement à une 
tierce personne, qui sera une mère, ime sœur, une amie, 
une femme de chambre dont vous aurez eu soin de mé- 
nager la présence, demandez de l'huile et une serviette, 
disposez votre malade pour l'examen et annoncez-lui, 
seulement alors, ce qu'il vous est absolument indispen- 
sable de faire. Procédez ainsi, vous aurez rarement à subir 
un refus. Si toutefois cela arrivait, gardez-vous de toute 
marque d'impatience ou de dépit, restez calme et froid, 
montrez que la seule personne qui en pâtit est la malade, 
faites un appel à la raison et retirez-vous sans formuler 
aucun traitement. Quant à accepter de porter un dia- 
gnostic et d'instituer un traitement d'après les renseigne- 
ments fournis par une sage -femme qui aurait pratiqué 
Texamen, c'est là un rôle indigne de tout médecin jaloux 
de sa science et de son art. 

Aran déclare que « si des divers modes d'exploration 
il était mis en demeure d'en choisir exclusivement un 
seul, ce serait le toucher qu'il garderait à sa disposition 
préférablement atout autre, fût-ce même le spéculum. » 
Velpeau prétendait reconnaître par le toucher jusqu'à la 
couleur du col de la matrice. 

Tout le monde sait combien rarement les accoucheurs 
usent du spéculum et quels renseignements délicats ils 
obtiennent par le toucher. Si, en effet, le spéculum permet 
de voir, le toucher permet également de constater et 
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d'étudier le volume , les changements de forme et les 
ulcérations du col de la matrice, et]^il est seul capable de 
fournir des doimées exactes sur la consistance du col et 
des culs-de-sac, sur la température, sur la sensibilité, 
sur la mobilité de l'utérus. Chez l'enfant, l'éducation du 
sens de la vue est faite par le toucher; chez le médecin 
gynécologiste, il en est de même, et le maître ici comme 
partout prime l'élève. 

La supériorité dans la précision des constatations est 
la raison principale et suffisante qui doit faire préférer le 
toucher à tout autre moyen de diagnostic; comme raison 
secondaire, mais encore importante au point de vue de 
la pratique, ajoutons que les [malades acceptent mieux le 
toucher que le spéculum. Le toucher n'exige en effet 
aucun instrument et s'exécute sans qu'il soit nécessaire 
de découvrir les malades. De plus, ce qui est fréquent, 
si l'on a affaire à une femme avant eu des enfants, elle 
sait ce dont il s'agit et ne s'en effraie pas. 

Un corps gras, pour oindre le doigt explorateur, une 
serviette et ce qu'il faut pour se laver les mains, sont les 
seules choses nécessaires pour pratiquer le toucher. 

Le corps gras le plus commode est de l'huile; au sur- 
plus, on peut les accepter tous, pourvu qu'ils ne soient 
pas colorés, n'altèrent pas la couleur des liquides vagi- 
naux et ne soient pas irritants. Le corps gras a le double 
avantage de faciliter le glissement du doigt et de le pré- 
server des inoculations dangereuses. Il est cependant 
toujours prudent de revêtir de collodion le doigt excorié 
et mieux encore de pratiquer le toucher avec la main 
saine. Sims conseille le savon, pour enduire le doigt 
explorateur; on peut s'en servir, faute de mieux; car, si 
le savon facilite aussi bien le glissement, il est souvent 
irritant pour les muqueuses. Le même auteur conseille 
expressément de se laver les mains avant de pratiquer 
le toucher. 
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Quant au choix de la main, il est indifférent; on doit 
savoir toucher avec Tune ou l'autre main : la main droite 
si l'on est à droite, la main gauche si l'on est à gauche. 
On évite ainsi un déplacement incommode et bruyant qui 
complique l'exploration et effraie la malade. Nous n'ad- 
raellons qu'un seul cas où il soit permis de- choisir, et 
encore faut-il alors que les deux mains soient préalable- 
ment habituées au toucher : si l'une des mains est blessée 
on se servira de l'autre. D'ailleurs, Thabitude de toucher 
indifféremment avec l'une ou l'autre main est indispen- 
sable pour pratiquer le cathétérisme de l'utérus, et, de 
plus, l'exploration des culs-de-sac latéraux se faisant infi- 
niment mieux avec le doigt du côté que l'on explore dont 
la pulpe est tournée en dehors, il faut quelquefois toucher 
successivement avec les deux mains. 

La malade est debout ou couchée, il convient souvent 
de lui donner successivement ces deux positions. Cepen- 
dant West, et avec lui Mauriac, condamnent le toucher sur 
la femme debout ; il trouve à cette pratique des inconvé- 
nients graves; inconvénients .bien chimériques, puisque 
West lui-même omet de les signaler. 

Si lafemme estdebout, elle doit être adossée à un mur 
ou à un meuble, les jambes écartées, le corps légèrement 
incliné en avant, la main appuyée sur une chaise ou sur 
lepaule de l'explorateur. Le médecin placé devant elle 
met un genou en terre et manœuvre comme nous l'indi- 
querons plus loin. 

Si la patiente est couchée, elle est placée dans le dé- 
cubitus dorsal, les cuisses écartées, le bassin élevé, la tête 
et les épaules en contre-bas; lorsqu'il s'agit d'une explo- 
ration compliquée, la femme est mise en travers du lit 
dans la position adoptée pour les opérations obstétricales 
ou pour l'examen au spéculum, position que nous décri- 
rons plus loin. On admet encore en Angleterre, pour le 
toucher comme pour l'accouchement, le décubilus latéral. 
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Que la malade soit debout ou couchée, il ne faut jamais 
la découvrir, à moins toutefois que le doigt ne rencontre 
un obstacle inattendu et extraordinaire. 

Quelle que soit la position adoptée, le médecin recom- 
mande à la patiente de débarrasser la région où il veut 
pénétrer du linge dans les plis duquel son doigt pourrait 
s'engager et s'embarrasser. Il la rassure et la prie de ne 
pas se roidir ; il introduit sa'main sous les vêtements (po- 
sition debout), ou sous les couvertures (position couchée), 
entre les cuisses écartées, présente de champ le bord ra- 
dial du doigt indicateur, le porte de façon à arriver au 
contact du périnée au niveau de la fosse naviculaire ou 
même un peu en arrière, le ramène doucement en avant en 
abaissant la main et le coude, entre les cuisses et pénètre 
ainsi sans effort dans le vagin. La douceur et la précision 
sont les qualités requises pour tous ces mouvements. 

Le contact de l'anus n'a pas de grands inconvénients; 
mais on évitera de toucher le clitoris, en portant le doigt 
assez en arrière et abaissant suffisamment la main. C'est 
pour fuir cet organe que plusieurs praticiens tiennent ab- 
solument à passer la main, pour le toucher en position 
couchée, non entre les cuisses, mais sous la cuisse du côté 
où se trouve le médecin; cette pratique plus compliquée 
a le grand défaut de rendre moins faciles les mouvements 
■de l'opérateur. 

Lorsque l'extrémité du doigt a pénétré dans le vagin, 
il suffit pour l'y engager complètement de l'insinuer entre 
les parois vaginales, la paroi antérieure servant de guide, 
en portant la main et le coude en arrière entre les cuisses 
et vers le coccyx de la patiente. 

Cette dernière manœuvre, qui met le doigt dans la di- 
rection physiologique du vagin, est la plus importante de 
toutes; il n'y a pas de doigt trop court pour atteindre le 
col de l'utérus, et on arrive toujours à cet organe si l'on 
abaisse suffisamment le coude tout en élevant le doigt. 



Le pouce de la main exploratrice, dirigé en avant et 
écarté aulant que possible de l'index, est placé sur le 
côté du pénil, les trois derniers doigts sont fléchis dans 
la main (îig. 173) ou étendus sur le périnée (fig. 174). 

Chez les vierges, le toucher ne doit être pratiqué que 
très-rarement et avec les plus grandes précautions; il est 
plus difficile que chez les femmes déflorées en raison de 
la présence de la membrane hymen dont il est indispen- 
sai)Ie dé respecter l'inl^rité; il est cependant possible 




Fig. 174. — Autre position de la ma 
pour te toucher, doigts étendus si 
le périnée. 



ensuivant les (X)nseils d'Aran. Cet auteur fait remarquer 
que la membrane hymen n'est exposée à la rupture que 
lorsqu'elle est mise en tension par l'écartement des cuisses 
et qu'elle se plisse au contraire et se déprime assez pour 
permettre le passage du doigt lorsque les cuisses sont 
rapprochées. 
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Pour pratiquer le toucher sur une vierge, il faut donc 
insinuer le doigt entre les cuisses en évitant de les écarter. 
Cette opération est d'ailleurs, et heureusement, rarement 
nécessaire sur de pareils sujets. 

Lorsque l'exploration de la matrice est terminée, le 
doigt est retiré en décrivant en sens inverse les mouve- 
ments indiqués pour l'introduction; et c'est surtout alors 
qu'il explore l'état du vagin. 

Il est quelquefois nécessaire, par exemple pour mieux 
délimiter une tumeur, d'introduire deux doigts. On fera 
bien, dans cette prévision, de graisser au préalable l'index 
et le médius: ce dernier doigt entrera facilement en sui- 
vant l'index pour guide, si son secours est réclamé. 

Arrivé au contact de la matrice, le doigt explorateur 
doit d'abord s'orienter et faire pour ainsi dire la topo- 
graphie des organes : où se trouve le col? est-il en posi- 
tion normale? est-il déplacé et dans quel sens? Où se 
trouve le corps? le sent-on dans un des culs- de- sac? 
est-il sensible, mobile, vide ou rempH?y a-t-il grossesse? 
Les culs-de-sac sont-ils libres ou comblés par une tu- 
meur? Cette tumeur dépend-elle de la matrice, du bassin 
ou d'ailleurs? est-elle solide ou liquide? Revenant alors 
à l'orifice du col : est-il sensible? ouvert? dans quelle 
mesure l'est-il? est-il bouché par un corps étranger? 
quels sont les caractères de ce corps étranger? Les deux 
lèvres ont-elles leur volume normal, leur consistance, leur 
poli? ne portent-elles pas des cicatrices? ne sont-elles 
pas creusées par des ulcérations ou hérissées de végé- 
tations? quelle est la forme et la nature, quelles sont les 
limites et les dimensions de ces ulcérations ou de <:es 
végétations? Le bassin est-il intact, a-t-il ses diamètres 
normaux? Quel est l'état du vagin, au point de vue de la 
température, du calibre, de la sensibilité? Et enfin, lors- 
que le doigt est retiré, quels sont les liquides qui le tei- 
gnent? proviennent-ils de la matrice, du vagin ou de la 
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vulve? Telles sont les questions qu'il faut se poser et qu'il 
faut résoudre en pratiquant le toucher vaginal. 

2° Toucher rectal. — Le toucher par le vagin peut 
être insuffisant : lorsqu'il, s'agit par exemple, d'atteindre 
et d'étudier la face postérieure de la matrice, le doigt in- 
troduit dans le rectum y parvient mieux et plus complè- 
tement. 

Le toucher reclal doit être pratiqué après le toucher 
vaginal ; il est du devoir du médecin de l'épargner autant 
que possible aux malades auxquelles il est extrêmement 
désagréable; mais, s'il est jugé nécessaire, il ne faut même 
pas qu'il soit mis en question. Il faut retirer le doigt du 
vagin, le porter en arrière et l'introduire brusquement 
dans le rectum. La patiente, d'abord surprise et émue, 
accepte le fait accompli. . 

Le doigt, porté aussi profondément que possible explore 
la paroi antérieure du rectum sur laquelle appuient les 
organes génitaux internes , la face postérieure de l'uté- 
rus, les ligaments larges et quelquefois, lorsqu'ils sont 
tuméfiés, les ovaires. 

— Le toucher vaginal et le toucher rectal sont souvent 
et utilement combinés. On peut alors introduire, soit les 
deux indicateurs, ce qui a l'inconvénient de paralyser les 
deux mains, soit l'indicateur et le pouce, mais le pouce 
est un peu court, soit et mieux l'indicateur et le médius 
de la même main. 

— Le toucher vaginal d'une main et la palpation hypo- 
gastriquede l'autre, pratiqués simultanément, fournissent 
enfin les plus utiles renseignements sur le volume, la 
consistance, la mobilité et la sensibilité de la matrice. 

§ ni. — EXAMEN AU SPÉCULUM. 

Le troisième procédé d'exploration des organes géni- 
taux féminins est l'examen par la vue. Mais pour per- 
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mettre au regard de pénétrer jusqu'aux organes internes, 
il faut avoir recours à des instruments spéciaux qui di- 
latent les parties externes et montrent la lumière sur les 
parties profondes : ces instruments sont les Spéculums 
titeri ou Hystéroscopes. 

L'examen au spéculum a pour but l'inspection directe, 
par la vue, du col de l'utérus et des parois vaginales. 
Les spéculums uteri sont des instruments destinés à di- 
later les organes génitaux externes et à concentrer les 
rayons lumineux, en les réfléchissant, pour les faire pé- 
nétrer jusqu'au col de la matrice. 

Spéculums uteri. — On a trouvé dans les ruines de 
Pompéï un iostrument ressemblant assez à un spéculum. 
Cependant Paul d'Égine, en i 551 , est le premier auteur qui 
parle d'un instrument de ce genre, qu'il nomme dioptre, 
mais il décrit seulement la façon de s'en servir : « Pour 
opérer, on placera la femme renversée sur un siège, ayant 
les jambes relevées sur le ventre et les cuisses éloignées 
l'une de l'autre. Les bras seront placés sous les jarrets et 
y seront attachés avec des liens correspondant les uns aux 
autres, qu'on suspendra au cou. L'opérateur, étant placé 
à droite, se servira d'un dioptre adapté à l'âge. 

» Or il faut auparavant mesurer la profondeur du vagin 
de la femme, de peur que si le canal d'un dioptre est 
trop grand, il n'arrive que la matrice soit comprimée ; et 
si on trouve que le canal de l'instrument est plus grand 
que celui du vagin, il faut placer des compresses sur les 
grandes lèvres, afin que le dioptre s'appuie sur elles. 

» Ensuite, on introduit le dioptre de telle sorte que 
la vis soit à la partie supérieure; l'instrument est main- 
tenu par l'opérateur, mais c'est un aide qui doit tourner 
la vis au moyen de laquelle les valves s'écartent et di- 
latent le vagin (1) ». 

(l)Pauli iEginetœ Opéra, edenteJomno Guinterio Andemaco comm., p. 4)6. 
Ludg., 1551 ; ou — Chirurgie, trad. de Briau. Paris, 1855, p. 299. 
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Après. Paul d'Égine, Rhazès, Abulcasis (1) signalent 
l'emploi d'instruments semblables. Franco (2) et André 
de la Croix (3) ont décrit et figuré des spéculums com- 
posés de plusieurs branches dont l'écarteraent ou le 




rapprochement dépendent du jeu d'une vis. Ambroise 
Paré (4) les a reproduits (fig. 175), Vernhes (5), dans une 
thèse remarquable, a figuré tous ces instruments. 

Les spéculums jouant ie rôle de simples dilatateurs 
étaient peu connus et peu employés, lorsqu'on 1804 
Récamier se servit, pour panser une femme atteinte d'une 
ulcération du col, d'une canule en ter blanc, qui écartait 
les parois du vagin et les protégeait à ia fois contre l'ac- 



(1) Abulcasis, ht cliirurg., 1. Il, secl[DD 77, p. 340. 

(1) Franco, Traité de» htmks, p. 398.* Lvon, 1561. 

(3) Andréas a Cnicc, Bibliolli. Jiat., p. 38 el 39. 

(i) A. Paré, (Eavra complèUs, édil. de Malgaignc. Paris, 1840, I. Il, p. 788. 

(5) Vernhes, !lf<ynograpkie sur te dioptre ou spéculum; thèse de Paris, 1818. 
Voyez aussi Gaujul el SpilimanD, Arsenal de la chirurgie contemporaine. Pa- 
ris, 1873, t. )[, par Spillmann ; — Valleix, Guide du médecin praticien. 5* édit. 
Paris, 1866, l. V, p, 97, addition de Larcher; — Fleetwood Churchill, Traité 
pratique des maladies des femmes, trad. par Wieland DubriBaj. Paris, 1874; — 
Gallard, tefont cliniques sur les Bialadies des femmes. Paris, 1873. 
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lion irritante des topiques. Ce fut un véritable trait de 
lumière pour le médecin de THôtel-Dieu, qui s'aperçut 
bien vite qu'il lui suffisait d'élargii- sa canule pour éclai- 
rer et voir les organes. 

Le spéculum était définitivement inventé et classé 
comme instrument médical. 

Il faut distinguer quatre espèces de spéculums. 

Les spéculums pleins ou tubulaires, à valves, en bec 
de canne, univalves. 

Les spéculums pleins se divisent en coniques et en 
cylindriques. 

Parmi les spéculums pleins coniques : 

Celui de Récamier était simplement un cône tronqué 
en étain. Cet instrument, trop long et difficile à manier, 




Fig. 176. — Spéculum de Récamier modifié par Dupuytren. 

fut raccourci par Dupuytren qui lui fit en outre adapter 
un manche (fig. 176). 

Madame Boivin a modifié à son tour le spéculum 
de Dupuytren en y adaptant le mandrin dont Mêlier avait 
eu la première idée (fig. 177). 

Ces deux spéculums représentent des troncs de cônes 
creux on étnin poli. Ils ne diffèrent que par leur lon- 
gueur. L'extrémité extérieure ou base de cône a 0",022 
de diamètre, rextrémité intérieure a 0"',016, C'est Mê- 
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lier (1) qui imagina le premier de remplir la cavité du 
cône par un mandrin de bois adapté à la forme et au 




Fig. 177. — Spéculum de Dupuyli'en modifié par madame Boivin. 

calibre de l'instrumunt, conique à l'extrémité interne. 
Cette modification rond l'introduction plus facile et plus 
sûre. Elle est aujourd'hui adoptée pour tous lés spécu- 
lums pleins ou à valves. 

Les spéculums cylindriques ont un diamètre égal dans 
toute leur longueur; le premier a été imaginé par Fu- 
mer; d'autres successivemeat par F. Churchill, Fer- 
gusson, Richard et Protheroe Smith. 

Les deux premiers sont en étain. Fumer employait au 



Fij. tIS. — Spéculum tie FI. Churchill. 

lieu de mandrin, un coussin à air; c'était une vessie 
introduite dans le tube et gonflée par insufflation qui 

(1) MAIier, Coiuldéralions pratiquts snr let maladies de la mafrict. (Méih. 
de VAatd. de méd., t. U. 1833.) 

a. JEANNEI.. Diaipasiic. Ï3 
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faisait hernie à l'orifice interne. Une fois l'instrument en 
place, il vidait et retirait le coussin à air. 

Churchill (fig. 178) n'employait pas de mandrin et se 
contentait de faire retourner en dedans les bords de 
l'instrument pour éviter de blesser les parties. 

Le môme auteur conseille pour l'examen des parois 
du vagin « un tube métallique (fig. 179) d'un diamètre . 
suffisant pour distendre convenablement le vagin; à l'ex- 
trémité interne, il est fermé et arrondi et porte une t'e- 
nôtre latérale sur presque toute sa longueur. On l'intro- 
duit sans beaucoup de dïificulté et, en le faisant tourner, 
on passe successivement en revue toute la surface du 
vagin (1). » Cet instrument peut servir au diagnostic des 




Vig. ITU. — Spéculum de Floclwaod Churchill. 



fi; tules vaginales, il ne vaut pas le spéculum univalve de 
Marion Sins dont nous parlerons plus loin. 




Fig. 180. — Spéculum de Fergusson. 

Le spéculum de Fei^usson est un cylindre en verre 
taillé en bec de flûte à son orifice interne, en enton- 
noir à l'orifice opposé (fig. 180). La surface extérieure 
est recouverte d'une enveloppe métallique. La coupe en 

(1) Fleclwood Churcliill, loco cHato, p. 37. 
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bec de flûte de rextrémité utérine, indiquée déjà par Réca- 
mier, est des plus heureuses; elle permet de cueillir le col 
utérin pour le mettre dans Taxe de l'instrument. Le spé- 
culum dé Fergusson a le grand défaut d'être très-fragile. 

Le spéculum de Richard ne diffère de celui de 
Fergusson qu'en ce qu'il est en maillechort. L'instru- 
ment de Protheroe Smith permet à la fois l'examen 
par la vue et le toucher, il est formé de deux cylindres 
engaînés. L'extérieur est en métal et muni d'une 
fenêtre; l'intérieur est en verre. On retire le cylindre 
intérieur et l'on explore avec le doigt passé dans la 
fenêtre du cylindre extérieur. 

Le bois, l'ivoire, l'argent, la porcelaine, le cristal ou 
le verre ont été employés pour construire des spéculums. 

Les dimensions des spéculums pleins doivent être me- 
surées sur celles du vagin où ils doivent être introduits ; 
il faut donc toujours en avoir une série de calibres diffé- 
rents. C'est pour obvier à cet inconvénient que Récamier 
imagina le spéculum bivalve à dimensions variables. 

Les spéculums à valves se divisent ainsi : 

Spéculum brisé bivalve de Récamier, 

— bivalve de madame Boivin, 

— de Lisfranc, 

— de Wéiss, 

— à trois valves et à développement plein 

de Charrière, 
Spéculum quadrivalve de Ségalas, 

— de Jobert (de Lamballe), 

— bivalve de Ricord, 

— — — modifié par Charrière. 

— de Leroy d'Étiolles. 

Le spéculum brisé de Récamier n'était autre que le 
spéculum plein conique de cet auteur coupé longitudina- 
lement de manière à former deux valves : 

Les deux demi-cylindres étaient ensellés et pouvaient 
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être articulés à l'une ou l'autre de leurs extrémités. On 
introduisait l'extrémité articulée et on écartait les deux 
demi-cylindres au niveau de la vulve. C'était donc la 




vulve qu'on dilatait et non les culs-de sac vaginaux; c'est 
le contraire qu damait fallu faire (fig. 181 et 182) (i)- 
Le spéculum de madame Botvin (fig 1 83) est formé des 
deux demi cylmdres unis par leurs extrémités externes 
et qui, par le jeu d une clef, d une roue dentée el d'une 

(1) Les lignes poncliifcs rcprésentsnl les valves écarlées au niveau de lu 
vulve, l'extrémité utérine lestc invariable. En a sont deux bouloDs qui «'en- 
gagent dans des coulisses situées sur la valve opposée pour articuler l'une va 
l'autre des extrémiléa de l'instrument; les coulisses bb se voient mieux sur la 
flfure 183. 
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crémaillère, s'écartent l'un de l'autre en conservant tou- 
jours la forme cylindrique. La dilatation portait donc à la 
fois sur la vulve et sur le vagin ; il y avait progrès, mais 




Fig. 1S3. — Spéculum de madame Boivîn. 

cet instrument consacrait encore l'erreur physiologique 
de la possibilité de la dilatation indéfinie de la vulve. 

Le »péculum de Lisfranc ne diffère du précédent 
que par le mécanisme qui produit l'écartement des 
valves. 

Le spéculum de Weiss (de Londres) est muni d'un 
manchon de caoutchouc. Le but de cette addition 
est d'éviter le contact rude du métal avec les parois 
vaginales; l'usage n'en a pas consacré l'utilité. Un 
instrument métallique bien graissé ne cause pas de 
douleur lorsqu'il est appliqué convenablement et sans 
précipitation. 

Le spéculum à trois valves de Charrière (fig. 184) se 
compose de deux valves latérales et d'une supérieure. 
L'instrument fermé, pour l'introduction, paraît n'avoir 
que deux valves; lorsqu'on l'ouvre par le rapprochement 
des deux manches dont il est muni, les deux valves la- 
térales s'écartent par leurs bords supérieurs et la valve 
supérieure comble l'espace vide qui se produit entre elles. 
Cette dernière peut être enlevée : il reste alors une gout- 
tière et la paroi vaginale est à découvert dans une partie 
de son étendue. Le spéculum 5 
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ment de Ségalas (fig. 185) ne diffère du précédent que 
|)ar le nombre des valves. Ces instruments étaient plus 




Spéculum â Ii'ois valves et à développement plein de Cbarrièn 



l'aciles à manier : leur mécanisme était plus commode, 
ils constituaient d'excellents spéculums pleins cylindri- 




Fig. 185. — Spéïuluin quadrivalve de Séptias. 



ques; mais, comme spéculums à valves, ils avaient^ tou- 
jours le défaut de mesurer la dilatation de l'orifice interne 
sur celle de l'orifice externe ou de la vulve ; leur net- 
toyage était en outre fort difficile. 

Guillon en 1831 avait imaginé un spéculum à sept 
valves ! 
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Quant au redresseur de Moulin qui peut s'adapter 
ï n'importe quel spéculum, c'est une valve dont l'extré- 




A, npûculiiin de Charritrv ouvprl. — 
cl la vis D ; — FB. redresseur ou 
Il vis do nppel F. 



Redresseur utérin et utéroscope do Moulin. 

iHli'iii du spiiculiim. — C, ri'flccleur |wrli^ par L 



mité brisée E (fig. 186) peut-être plus ou moins relevée 
au moyen d'une vis de rappel F. 
Le spéculum de Jobert de Lamhalle (fig. 187) est con- 




Fîg. 187. — Spéculum de Joberl (de Limballe). 



stitué par deux valves cylindriques incurvées à la ma- 
nière d'une selle, longues de 0",22 et articulées au ni- 
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veau de l'ensellure. En pressant s.ur rexirémiié externe, 
on écarte l'extrémité opposée et vice versa (1). Le spécu- 
lum de Jobert de Lamballe est le premier instrument 
à valves dont la construction soit inspirée par les données 
anatomiques et physiologiques. Tout en ouvrant l'anneau 
vulvaire, il dilate surtout les parois internes du vagin et 
les culs-de-sac. 
liicord a ajouté deux poignées au spéculum de Jobert 



de Lamballe (fig. 188, 189 et 190), et entre les mancbes 
une crémaillère qui règle l'écarlement; puis, modification 




bien plus importante, comprenant enfin que la dilata- 
tion devaft uniquement porter sur les culs-de-sac va- 
ginaux, il a placé l'articulation des valves au voisinage 

(1) Joberl (iTe Lamliall-), Traité rie chirurgie plastique. Paris, I8i9. 
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de l'orifice externe dont les dimensions ne varient dès 
lors que dans d'étroites limites. De plus, l'articulation 
unique des valves permet de laisser entre elles sur leur 
bord supérieur un intervalle par lequel peuvent pas- 
ser le doigt ou les instruments. Afin de rendre l'instru- 




ment plus portatif, les manches articulés (AA. fig. 190) 
peuvent se replier sous les valves. 

Charrière a modifié le spéculum de- Ricord. Dans 
le but d'obtenir un plus grand développement, il a 




Fig. 191. — Spéculum de Bicord inodjllé par Cliarrièrc. 

ajouté deux valves latérales qui s'enlèvent à volonté 
(%. 191). 

Le spéculum d'Horlel&up est construit sur le même 
modèle, mais les valves échancrées permettent de prati- 
quer plus facilement le toucher vaginal (fig. 192). 
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Leroy (FÉtiolles a articulé par une charnière trans- 
versale l'extrémité utérine de Tune des valves du 




Fig. \9± — Spéculum de Hortcloup. 

spéculum bivalve de Ricord; une tige à bouton qui 
vient aboutir près du manche, commande cette char- 
nière et incline à volonté l'extrémité articulée de la valte 
dans le but de redresser le museau de tanche. 

Les spéculums en bec de canne dont nous allons nous 
occuper remplacent avantageusement ces dispositions 
compliquées et incommodes. 

Les spéculums en bec de canne sont au nombre de 
deux : celui de Tyler-Smith et celui de Cusco. 

Ouvrir suffisamment l'anneau vulvaire, . dilater les 
culs-de-sac vaginaux autant que possible, et éclairer de 
la plus vive lumière le col de l'utérus, tel est le problème 
poursuivi et résolu par les * constructeurs de ces deux 
spéculums. 

Imaginés et construits en même temps, le premier 
en Angleterre, le second en France, ces deux instru- 
ments ne diffèrent que par leur longueur; celui de 
Tyler-Smith est plus long que celui de Cusco. 

L'un et l'autre sont bivalves; les valves réunies ont la 
forme d'un bec de canne, leurs bords arrondis et ren- 
versés en dedans sont disposés de manière à éviter tout 
pincement de la muqueuse (fig. 193 et 194). Chaque 
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valve est commandée par un manche pouvant se replier 
sur l'appareil I un des minches est plein et porte une 
crémaillère articulée qui s engage dans un anneau et 




¥\g. 193. — Sp culum en bec do canne de Cusco u de p oni. . 

une fente dont est percé le mancht opposé Le rappro- 
chement des manches déteimme un ecarlement plus 
ou moins considérable de l'extrémité utérine. Une vis 




Fig. 191, — Le m«me vu de Hiee. 

de pression jouant sur la crémaillère maintient les 
manches au degré de rapprochement voulu, ."et par 
conséquent l'écartemenl des valves. Le col utérin par- 
faitement éclairé se présente de lui-même; lesYparois 
vaginales déplissées et distendues peuvent être minutieu- 
sement examinées lorsqu'on retire doucement l'instru- 
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ment, on relâche pour cela la vis de pression, la tonicité 
des parois vaginales tendant alors à fermer les valves, il 
est facile d'en régler Técartement par la pression de la 
main sur les manches. 

L'instrument est d'un nettoyage facile; on peut, en dé- 
vissant les deux vis A de l'articulation, obtenir un spé- 
culum univalve. Appliqué à la manière ordinaire le 
spéculum de Cusco se maintient de lui-même en place, 
laissant libres les deux mains pour les cautérisations, 
les pansements, les opérations; il suffit pour cela de 
serrer autant que possible la vis de pression. 

Le spéculum bivalve pour vierges, modèle CoUin, 



NI nos 



Fig. 1U5. — Spéculum bivalve pour vierges. 

est une modification du Cusco : le volume en est réduit, 
la valve inférieure constitue seule l'orifice externe, Farti- 
culalion de la valve supérieure est repoussée à deux cen- 
timètres de cet orifice de telle sorte que l'orifice vulvaire, 
et par conséquent l'hymen ne supportent aucune dilata- 
tion par l'ouverture de l'instrument (fig. 195). 




Fig. 193. — spéculum de Marion Sims. 

Nous ne citerons qu'un spéciihm univalve, celui de 
Marion Sims. 
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C'est une valve en gouttière A (fig. 196) de diamètre 
plus ou moins lai^e terminée en cul-de-sac à l'une de ses 
extrémités et munie à l'autre d'un manche. Deux spécu- 
lums de dimensions différentes sont ordinairement fixés 
chacun aux extrémités d'un même manche. Ce spéculum 
est surtout destiné à mettreà découvert les fistules vésico- 
vaginales (i). Collin construit -pour le même butunspé- 




Fig. 197. — Vah-e argenlée avec t'eus écarleurs latéraux. 



culum univalve muni de deux écarteurs latéraux (fig. -197). 
Charrière préparait aussi des valves de diverses gran- 




Fig. 198. — Spéculum de Harion Sims modifié par Charrière. 

deurs qui peuvent se placer successivement sur une pièce 

(1| Follin, Examen de quelques nouveaux procéda opéraloirei pour la gtiè- 
rism des fistule» véiico-vagimles. [Arcliivea générales de médecine, 5° série. 
Paris, 18W, t. XV.) 
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médiane A (fig. 198); les valves sont maintenues pai^ 
des vis de pression. 

Bozeniatva, enfin imaginé un spéculum à trois valves 
qui partage avec celui de Cusco le grand avantage de 
pouvoir se tenir de lui-même en place, mais qui permet 
mieux que lui les pansements et les opérations. Cet ins- 
trument, présenté à la Société de médecine de Paris, par 
Gallard en 1870, est décrit dans le numéro 141, du 2 fé- 
vrier 1871, de la Gazette des hôpitaux. Nous ne ferons 
que le mentionner, car c'est surtout un instrument des- 
tiné à la thérapeutique chirurgicale. 

Citons encore pour mémoire le spéculum à quatre bran- 
ches de Scanzoni (fig. 199) et les divers spéculums gril- 




Fig. 199. — spéculum à quatre l)ranclie8 de Scanzoni. 

lagés destinés à l'exploration du vagin (fig. 200 et 201). Ces 
instruments ont le grand défaut de dilater sans éclairer. 

Tels sont les divers modèles de spéculums qui ont été 
proposés et employés pour l'exploration. 

En résumé, les conditions exigibles pour un bon spé- 
culum étant de dilater et d'éclairer suffisamment les 
parties à explorer, d'être facile à manier et à nettoyer, de 
ne point provoquer de douleur, le spéculum plein cylin- 
drique de Fergusson peut être employé; le meilleur pour 
les explorations rapides et complètes est celui de Cusco 
ou de Tyler-Smith; quant au spéculum uni valve de Ma- 
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lion Sims, il ne saurait être remplacé pour les cas spé- 
ciaux auxquels il est destiné. La forme des spéculums 
pleins coniques est anatomiquement illogique, pourtant 




Fig. 300. — Spéculums grillagés. 



A.BiBftclieiiiriirieui 
le «pëeuluiD. — 
jiianchv rcplid. — 



quelques praticiens les conservent à cause de la facilité 
de leur application, mais ils ont l'inconvénient grave de 




Fig. 301. — Spéculum grillagi-. 



ne pas toujours permettre de voir le col utérin. Ils ne 
sauraient cependant être remplacés pour certains pan- 
sements, pour l'application des sangsues sur le col, pour 
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les cautérisations au fer rouge. Les spéculums à valves 
sont toujours plus ou moins défectueux. Les uns impri- 
ment aux parties une dilatation forcée contraire aux 
données analomiques et physiologiques; les autres sont 
difficiles à manier ou à nettoyer, ils causent quelquefois 
de la douleur, ils dilatent irrégulièrement et n'éclairent 
que fort incomplètement les organes. Les spéculums de 
Cusco ou de Tyler-Smith et celui de Marion Sims sont 
incomparablement les meilleurs. 

Gallard préfère cependant à tous les autres le spécu- 
lum de Ricord; il n'exclut pas toutefois celui de Cusco, 
mais il lui reproche de ne pas respecter la situation 
qu'affecte le col au fond du vagin. Nous ne pouvons 
adopter cette préférence. A notre avis, les spéculums cy- 
lindriques sont les seuls qui respectent cette situation et 
le spéculum de Ricord partage, avec celui de Cusco, le 
défaut de déplacer l'utérus en distendant les culs-de- 
sac; il a de plus Tinconvénient de moins bien éclairer les 
parties. D'ailleurs, ce n'est pas par le spéculum, mais 
par le toucher que l'on acquiert des données exactes sur 
la topographie vaginale ; le spéculum fait voir les lésions, 
le toucher les sent et les mesure, seul il permet d'appré- 
cier les rapports des organes entre eux. En résumé, 
simple de construction, dilatant, éclairant et faisant voir 
parfaitement les organes, d'une application très-facile, ne 
provoquant jamais de douleur, permettant les panse- 
ments, le spéculum de Cusco nous paraît sans égal. 

Mode (T application du spéculum. — Le lit qu'il con- 
vient de préférer; la femme et la position qu'elle doit 
prendre, l'éclairage, le médecin lui-même, l'instrument, 
nous occuperont successivement, nous décrirons ensuite 
l'examen lui-même. 

l*" Le lit. — Le lit sur lequel doit être couchée la 
patiente pour l'examen au spéculum varie suivant trois 
conditions : l'examen est pratiqué à l'hôpital ou au dis- 
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Fig. ^02. — Fauteuil-lit pour les visites sanitaires. 

m 

D, dossier ; il est renversé en arrière sur un angle do 50*». — S, siège ; la profondeur du siégo 
est de 0^,35; le devant est un peu relcvd, de sorte que la surface s'incline doC'^iOS d'avant 
en arrière. — PF, plate-forme; la profondeur do la plate-forme est do O^.ôO. — B, paroi 
pleine, à droite do la personne assise. Elle ofTre une encoche vers le milieu de »a courbure 
pour servir d'appui au pied droit des femmes de petite taille. — P, petite pédale recourbée 
de 0",03 en avant ; elle sert de point d'appui au pied droit des femmes de taille moyenne. 
Elle est à 0",05; en arrière de la pédale F. — P', autre pédale bordant la plate-forme et 
recourbée en avant de 0™,03; elle sert de point d'appui au pied droit des femmes de 
grande taille. — P", grande pédale; elle offre, vers le sommet et sur sa face postérieure, 
une entaille pour recevoir le talon ou le bout du pied gauche, selon la taille de la femme 
assise. Son sommet s'élève à 1<",05 du sol, au niveau du siège ; ce sommet est à la distance 
de 0",68 de l'angle gauche du siège. 

H. JEANNEL. Diagnostic. 23 
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pensaire, dans le cabinet de consultation du médecin, on 
enfin à domicile. 

A l'hôpital ou au dispensaire, le lit à spéculum est 
en général une machine compliquée disposée trop sou- 
vent de la façon la plus incommode. La forme d'un bon 
lit à spéculum doit permettre de donner à la patiente 
la position reconnue la meilleure par les praticiens. 
Or, cette position, nous le verrons plus loin, est celle- 
ci : bassin élevé, tronc et épaules horizontales et même 
plus basses que le bassin. C'est dire assez que nous 
proscrivons comme illogiques, et ne permettant qu'un 
mauvais éclairage, tous 1^ lits construits sur le mo- 
dèle du fauteuil-lit du docteur Denis (fig. 202) qui,, 
comme on le voit, est muni en D d'un dossier incliné 
à angle obtus sur le siège. Une table carrée de 1°,50 
de côté, solide et suffisamment haute, recouverte d'un 
matelas vêtu lui-môme d'une toile cirée et d'un drap, et 
pourvue sur l'un de ses bords de deux semelles sail- 
lantes destinées à recevoir les pieds de la femme, con- 
stitue le meilleur des lits à spéculum pour les hôpitaux 
et les dispensaires. 

Les fauteuils-lits à spéculum construits pour les cabi- 
nets de consultation sont en général construits sur ce 
modèle. C'est en général un fauteuil ordinaire : par un 
mouvement de bascule qui fait en même temps saillir 
deux semelles ou deux supports, le dossier plat se trans- 
forme en une table horizontale et matelassée. 

A domicile le lit de la malade sera toujours facilement 
transformé en lit à spéculum ; il suffit de le placer en 
regard d'une fenêtre et de consolider le bord des matelas 
au moyen de draps plies, d'un traversin ou d'un ta- 
bouret. 

2'' Iji femme et la position qiCelle doit prendre — 
L'état de vacuité du rectum et de la vessie sera da- 
bord reconnu. Quant à la position à donner, Cour- 
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ty (1) donne les préceptes suivants : a: La malade étant 
debout sur le bord du lit ou devant une lable qui se 
trouve à peu près a la hauteur du siège, tm l'engage à 
se coucher à la renverse pefadant qu'on relève les mem- 
bres inférieurs et qu'on la prie de les laisser fléchir dou- 
cement sur le ventre et de les y retenir en plaçant ses 
mains sous les jarrets. On peut mettre un oreiller sous la 
tête, il est préférable de la laisser pencher en arrière, 
ainsi que les épaules, pour amener le col dans l'axe du 
spéculum ou faire coïncider la direction de cet instru- 
ment avec celle de la lumière. Autant qu'on le peut, les 
lubérosités ischiatiques doivent dépasser le bord du 
meuble sur lequel la femme est couchée ou du moins 
l'affleurer. L'expérience m'a prouvé que cette position, 
dans laquelle la femme peut être entièrement couverte 
par ses vêtements, est généralement préférée par les 
malades, comme plus décente que la position ordinaire, 
les pieds posés sur deux chaises suffisamment éloignées 
l'une de l'autre; en outre, elle se prête seule à l'introduc- 
tion du spéculum chez les vierges et elle permet de dis- 
traire plus aisément la malade qui doit subir cette petite 
opération, car son attention est tout absorbée par la 
nécessité de soutenir ses jambes avec ses mains. » 

Si la table ou le Ut sont trop élevés, la patiente y monte 
au moyen d'une chaise. Oh la fait alors coucher sur le 
bord du lit, de telle façon que les jambes soient complè- 
tement en dehors et on lui donne la position décrite par 
Courty qui est en effet extrêmement commode pour l'exa- 
men à domicile* Si cependant l'examen est pratiqué sur 
un lit à spéculurii spécial, les pieds seront placés sur les 
semelles disposées à cet effet; Le médecin peut d'ailleurs 
s'asseoir devant la patiente et lui faire appuyer les pieds 
sur chacun de ses genoux ou sur deux chaises, ou ce qui 

(l) Courty, Traité pratique des maladies de Vutérus et de ses annexes. Paris, 
i872. 
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vaut beaucoup mieux, les configr h deux aides. En Amé- 
rique ou en Angleterre on donne souvent à la femme une 
position toute diiïérenle qui peul avoir son utilité pour 
la recherche des fistules vaginales : la femme est placée 
soit sur les genoux et les coudes, le dos en l'ai)-, et pour 
ainsi dire à quatre pattes; soit sur le côté gauche, les 
cuisses fléchies à angle droit sur le bassin, la droite un 
peu plus que la gauche, les genoux légèrement écartés 
par l'interposition d'un coussin. Le bras gauche est rejeté 
en arrière du dos, la poitrine inclinée en avant et le 
sternum mis presque en contact avec le lit; ni la tête ni 
l'épaule droite ne doivent être élevées. Cette position est 
préférée par les Anglais comme ménageant mieux la pu- 
deur des femmes! 

3° L'éclairage. — L'éclairage devra être aussi lai^e 
et aussi aliondant que possible: la lumière solaire sera 
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d'ailleurs toujours préférée à la lumière artificielle. A 
l'hôpital, la sîdle d'opération est eu général suffisamment 
éclairée; mais dans le cabinet du médecin et surtout à 
domicile les conditions d'un bon éclairage naturel font 
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souvent défaut, et l'on est souvent obligé de recourir à la 
lumière artificielle. Dans ce cas, une bougie pourvue 
d'un réflecteur (fig. 203), qui pourra être une cuiller en 
argent ou mieux encore le réflecteur employé par Bon-, 
iiafont (1) pour éclairer le conduit auditif (fig. 204) ren- 
dront d'excellents services. 

4° Le médecin. — Le médecin dispose d'abord de 
façon à les avoir à portée de sa main, des pinceaux, ou 
des tampons de charpie, une pince à pansement, de l'eau 
tiède, une seringue, le spéculum. Après avoir donné une 
bonne position à la malade, il s'applique à la rassurer sur 
l'innocuité de la petite opération qu'elle va subir; il pra- 
tique le toucher vaginal et se rend compte ainsi de la di- 
rection du col et de l'état de vacuité du rectum; en reti- 
rant le doigt il exprime le canal de lurèthre d'arrière en 
avant pour reconnaître s'il produit quelque écoulement 
purulent. Puis il saisit le spéculum et l'introduit. 

^"^ Linstnimenl. — Éviter la douleur, aller à la ren- 
contre du col utérin, tel est le but à atteindre. 

On évite la douleur en procédant à l'introduction 
avec douceur et en faisant usage d'un bon instrument 
soigneusement enduit d'un corps gras. Il faut encore 
avoir soin de chauffer convenablement le spéculum dans 
Feau tiède avant de l'introduire, pour éviter les contrac- 
tions de l'anneau vulvaire, les spasmes dû vagin et même 
quelquefois les coliques assez douloureuses que pourrait 
produire le froid du métal. Cette précaution est surtout 
indispensable en hiver. 

Pour aller sûrement à la rencontre du col, il ne suffit 
pas de se remémorer sa situation normale, il faut la re- 
connaître par le toucher, ainsi que nous l'avons recom- 
mandé plus haut. 
6° Uexamen. — Toutes ces dispositions étant prises, 

(I) Bonnafont, Traité pratique des mala lies de V oreille, 2* édUion. ParU, 1872. 
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reste à pratiquer l'examen. Le médecin écartant les 
grandes et petites lèvres avec deux doigts de la main 
gauche, examine les parties, saisit le spéculum entre le 
pouce et les trois premiers doigts de la main droite, pré- 
sente l'extrémité utérine à la vulve, la pose à plat sur la 
fourchette. Appuyant alors l'instrument sur cette région 
de manière à la déprimer, il l'introduit de bas en haut et 
d'avant en arrière en appuyant toujours vers le périnée. 
L'instrument doit pour ainsi dire basculer sur la four- 
chette à mesure qu'il avance. 

S'il fait usage d'un spéculum plein, le médecin n'a plus 
alors qu'à chercher à mettre le col dans l'axe de l'instru- 
ment, ce qui lui sera le plus souvent facile, s'il a, au préa- 
lable, déterminé par le toucher la position de cet organe. 

D'ailleurs, dès que l'extrémité du spéculum a pénétré 
dans le vagin, on enlève l'embout ou le mandrin; on 
constate alors au fond de l'instrument une sorte de rosace 
formée par une ligne transversale limitée par deux lèvres 
qui sont les parois antérieure et postérieure du vagin. A 
mesure que l'instrument progresse, ces deux lèvres s'é- 
cartent pour donner enfin jour au col de la matrice. Si 
on a soin de maintenir cette rosace dans l'axe du spécu- 
lum, on arrivera sûrement sur l'organe que l'on cherche. 

Quant aux spéculums à valves, on ne doit les dilater 
que lorsque l'instrument est introduit complètement. 

La dilatation des valves suffit à découvrir le col; il 
faut cependant avoir soin d'opérer cette dilatation avec 
la plus extrême douceur et avant d'avoir atteint les culs- 
de sac vaginaux, on évite ainsi de heurter le col. 

Cusco veut que l'on introduise son spéculum en 
dirigeant d'abord le bord, formé par la réunion des ex- 
trémités utérines des deux valves fermées, dans le plan 
antéro-postérieur et le ramenant pendant l'introduction 
dans le plan transversal, mais la pratique démontre que 
cela n'est même pas nécessaire. 
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Les manches doivent être dirigés en haut et logés dans 
le pli génito- crural; l'instrument pénètre ainsi à une plus 
grande profondeur. 

On a reproché au spéculum de Cusco d'être trop court 
dans certains cas. Notre expérience personnelle nous 
permet d'affirmer que ces cas sont pour le moins de 
bien rares exceptions où, au lieu d'accuser l'instrument, 
il serait plus juste de s'en prendre à l'opérateur. 

Pour introduire le spéculum de Marion Sims sur une 
femme couchée selon la méthode anglaise, le manuel 
opératoire est un peu différent. Un aide relève la fesse 
droite; le spéculum est placé sur l'index de la main droite, 
étendu de telle sorte que l'extrémité utérine soit légère- 
ment coiffée par la pulpe du doigt. On écarte avec soin 
les deux lèvres, on appuie le dos de l'index sur la four- 
chette; on introduit à la fois le doigt et l'instrument en 
appuyant toujours sur le périnée ; on retire le doigt lors- 
qu'on est sûr que le spéculum a dépassé le col de la 
matrice. Marion Sims, qui emploie son spéculum dans 
tous les cas, affirme que si la malade respire librement, 
le vagin se distendra immédiatement sous l'influence de 
la pression atmosphérique et laissera voir le col, les culs- 
de-sac et la paroi antérieure du vagin. 

L'introduction des autres spéculums sur une femme 
en même position n'offre rien de particulier. 

Quand il s'agit de l'examen d'une vierge, examen qu'il 
ne faut pratiquer que dans le cas de nécessité absolue, le 
spéculum de Cusco et surtout le modèle construit exprès 
par Collin est seul possible; quant à la position à donner, 
celle de Courty ou celle des Anglais peuvent être em- 
ployées. 

L'application du spéculum de Fei^usson offre cer- 
taines particularités. La pointe du bec de flûte de l'extré- 
mité utérine doit être maintenue sur la face postérieure 
du vagin et appliquée sur la fourchette. Comme cet ins- 
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trament n'a pas d embout, il risquerait, si on le maniait 
comme un spéculum plein ordinaire, d'accrocher et de 
blesser par son bord tranchant, les parties sensibles de 
la vulve : on évitera ce danger en présentant l'instrument 
de bas en hwt et d'arrière en avant : après avoir écarté 
les lèvres, on saisit l'instrument en le tenant presque 
verticalement, l'extrémité utérine dirigée en haut; puis 
on appuie le bec de flûte sur la fourchette; ramenant alors 
l'extrémité externe de bas en haut et d'arrière en avant, 
on opère un mouvement de bascule en pressant fortement 
sur le périnée; l'instrument est pour ainsi dire avalé par 
le vagin. On peut encore offrir le spéculum de Fergusson 
suivant la manière ordinaire, appuyer d'abord le bec de 
flûte sur la fourchette, puis par un mouvement de rotation 
en pas de vis le porter en avant, introduisant ainsi dou- 
cement le reste de Touverlure; et ramener ensuite l'ins- 
trument dans sa position normale. 

La lèvre antérieure est la première portion du col que 
l'on découvre à l'état normal ; si la lèvre postérieure se 
montrait la première, c'est qu'il y aurait déviation. 

Quant aux points sur lesquels doit porter l'examen, ils 
sont trop nombreux et trop variés pour que nous son- 
gions à les relater ici : l'état anatomique du col de la 
matrice, de ses lèvres, de son orifice, sa couleur, sa vas- 
cularisation, son volume, sa forme sont autant de points 
dont l'étude fournit les renseignements les plus précieux. 

§ 4. — EXPLORATION DE LA CAVITÉ UTÉRINE, SPÉCULUMS INTRA-UTÉWXS 

ET SONDES UTÉRINES. 

Le quatrième et dernier procédé d'exploration des or- 
ganes génitaux internes de la femme est le cathétérisme 
de la matrice. Le spéculum montre la surface extérieure 
ou vaginale du col de la matrice, et c'est à peine si dans 
certains cas où les lèvres du museau de tanche sont 



SPÉCULUMS UTEBE- 361 

entr'ouvertes, il permel d'apercevoir un centimètre ou un 
centimètre et demi de la cavité de cet organe. 




Spéculums intr<Mitérins. — Animés du désir de pous- 
ser plus loin leur investigation, les médecins essayèrent 
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d'aboi-d d'appliquer à la matrice les procédés de dilata- 
tion et d'éclairage qu'ils employaient pour le vagin. L'in- 
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troduction d'une des valves ou môme des deux valves 
d'un spéculum de Ricord, entre les lèvres de l'orifice 
utérin, était possible, dans certaines circonstances pa- 
thologiques de largeur et de béance de cet orifice, el 
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permettait d'apercevoir jusqu'au milieu du canal cervical. 
Mais les résultats obtenus étaient peu satisfaisants et le 
procédé dangereux et rarement applicable. Jobert ima- 
gina alors un petit spéculum plein cylindrique d'environ 
1 centimètre de diamètre, qu'il introduisait dans le col 
mis à découvert au moyen d'un spéculum bivalve ordi- 
naire. Ce petit instrument (fig. 205), muni d'un embout 
porté sur un long manche, était composé de deux pièces; 
le cylindre était divisé longitudinalement en deux seg- 
ments, l'un G était fixe sur le manche, l'autre D plus petit 
pouvait être retiré de façon à créer une fenêtre qui 
permît d'eiplorer les parois de la cavité du col. 

Mathieu proposa ensuite un spéculum intra-utérin 
conique (fig. 206) . Il était divisé en deux segments qui 
par un mécanisme spécial pouvaient être écartés l'un de 
l'autre comme les mors d'une pince. 

Busch (fig. 207), Lemenant-Deschenais (fig. 208), 
Brissez (fig. 209) inventèrent aussi des instruments ana- 
logues. 

Mais quelque ingénieux qu'ils soient tous les spéculums 
utérins sont impuissants à fournir de véritables lumières- 
à la séméiologie utérine; voire même lorsqu'on en com- 
bine l'emploi avec l'endoscope de Désormeaux. 

Les essais tentés dans le but d'explorer par la vue la 
cavité utérine étant d'une stérilité reconnue, l'impossi- 
bilité d'atteindre cette cavité par le toucher digital étant 
évidente, on songea au cathétérisme. 

Cathétérisme de la matrice. — Hippocrate (4) em- 
ployait le cathétérisme utérin; après lui Celse, Widmann, 
Morgagni, Verduc, Levret, Chambon, Désormeaux ont 
pratiqué et décrit la même opération qui était à la fois une 

(1) Hippocrate, Œuvres compUtes, trad. de Littré; t. VII, p. 379, De la wa- 
ture de la femme; t. VHI, liv. VII, p. 51 ; liv. H, p. 291 ; liv. III, p. 421, 3/fl/a- 
dies des femmes; t. VIII, liv. III, p. 559, Des femmes stériles; p. 493, De la 
superfêtalion. 
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niétliodc d'exploration cl un moyen de traitement. Sacri- 
fié à ravénement du spéculum, le calhélérisme utérin 
fut repris et rénové en 1828 par S. Lair qui s'en servait 
pour le diagnostic des afleclions internes deTutérus; mais 
ce furent principalement Simpson et Huguier qui réus- 
sirent à l'élever au rang de méthode scientifique. 

Samuel Lair se servait d'une sonde ordinaire ou même 
d'un stylet, Simpson et Huguier inventèrent des instru- 
ments spéciaux nommés : hystéromètres ou cathéters 
utérins. Simpson poursuivant surtout un but thérapeu- 
tique, le redressement des utérus déviés, avait donné à 
son cathéter (fig. 210) une forte courbure.* Huguier, 
ayant en vue les recherches diagnostiques et une méthode 
thérapeutique plus générale, a construit un cathéter 
(fig. 211) dont la courbure est copiée sur la direction nor- 
male de la matrice. 

Le cathéter de Simpson porte une série d'encoches 
numérotées destinées à permettre à l'opérateur de me- 
surer la longueur de sonde qu'il a introduite (1). 

L'hystéromètre ou cathéter d'Huguier porte un cur- 
seur mobile commandé par une tige C saillante à l'extré- 
mité du manche A; d'après la longueur de tige AC, on 
juge de combien l'instrument a pénétré dans la ma- 
trice (2). 

Valleix a supprimé la tige C. Le curseur libre (fig. 212) 
est repoussé par le doigt jusqu'au museau de tanche 
lorsque le cathéter est introduit. Puis il a supprimé le 
curseur et l'a remplacé par une encoche placée à six cen- 
timètres un quart de l'extrémité du cathéter, hauteur 
moyenne de l'utérus normal. Cette encoche sert de point 
de repère au doigt pour mesurer les différences patholo- 
giques de dimensions. 

(1) Simpson, Clinique obslétricalet page 57-i. Paris, 187-4. 

(2) Huguier, De l'hystéromélrie et du cathétérisme utériny de leurs applica- 
tions au diagnostic et au traitement des maladies de Vutérus^ 1865. 
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fabricant, la pratique lui-même avec une lime : elle garde 
ainsi des arêtes vives faciles à sentir. Sur l'instrument de 
Simpson le manche est de deux couleurs : la portion cor- 
respondante à la concavité a une teinte spéciale. Cette 
disposition n'est pas utile si l'on fait usage de sondes 
graduées et si l'on a soin de pratiquer l'encoche et les 
graduations toujours sur le même côté du cathéter, le 
côté concave. 

L'hystéromètre ou cathéter utérin le plus généralement 
usité est une tige métallique arrondie de 15 à 16 centi- 
mètres de longueur sur 2 millimètres de diamètre et 
légèrement effilée et recourbée de façon à former un arc 
de cercle de 10 centimètres de rayon à partir des 4 der- 
niers centimètres. 

Marion Sims a fait construire des hystéromètres en 
argent flexibles. On peut encore employer la sonde uré- 
thrale ordinaire en gomme élastique, en baleine, ou en 
cire. 

Mode d'application. — La femme doit être placée en 
même position que pour l'examen an spéculum. La sonde 
doit être huilée. Pour l'introduction, deux procédés : l'un 
qui consiste à appliquer au préalable un spéculum pour 
mettre le col à découvert, l'autre plus simple où l'on se 
passe de cette application. 

Premier procédé. — Dans le premier procédé le spé- 
culum doit être enlevé dès que la sonde a pénétré de 2 ou 
3 centimètres dans le col. Cette manœuvre est difficile 
avec les spéculums qui, comme celui de Cusco, ont leurs 
valves articulées par deux charnières : elle est simple 
avec le spéculum de Ricord qui n'a qu'une charnière; on 
peut en effet faire passer le manche du cathéter par l'es- 
pace libre, qui sépare les deux valves dans toute leur 
longueur, au moment où on retire le spéculum. D'ailleurs 
l'emploi du spéculum est une complication le plus sou- 
vent inutile dont il faut savoir se passer. 
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Second procédé. — La bonne position et l'immobilité 
de la femme étant assurées, le médecin placé debout ou 
bien assis, lorsque le lit est trop bas, en face de la malade, 
pratique le toucher avec l'indicateur de la main gauche, 
place et fixe son doigt, la pulpe dirigée en haut, sur la 
lèvre postérieure du museau de tanche immédiatement 
en arrière de l'orifice. Sur ce doigt, comme conducteur, 
il fait glisser doucement le cathéter. 

Pour cela, il le saisit comme une plume à écrire, le te- 
nant d'abord presque verticalement le manche en haut, 
l'extrémité en bas, la concavité en avant en même posi- 
tion qu'une branche de forceps. Il applique cet extrémité 
sur le doigt engagé dans le vagin et insinue l'instrument 
en abaissant légèrement le manche, mais ayant soin de 
garder toujours le contact de l'extrémité utérine. 

Lorsque cette extrémité a atteint la pulpe de son doigt 
et par conséquent est arrivée en face de l'orifice utérin, 
il cherche en redoublant de douceur et de précaution à 
l'introduire entre les lèvres de cet orifice. Dès qu'il a ob- 
tenu ce résultat, il continue à abaisser le manche de l'in- 
strument tout en le poussant en avant aussi légèrement 
que possible. La manœuvre est, on le voit, semblable à 
celle de l'application du forceps ou plutôt à celle du ca- 
thetérisme de l'urèthre chez l'homme; aussi bien que 
pour ce dernier dans le cathétérisme utérin la sonde doit 
être avalée par l'utérus, elle doit progresser toute seule 
par son propre poids et par le seul fait de l'abaissement 
du manche ; les obstacles ne doivent pas être franchis de 
force, ils doivent être tournés. Ces obstacles sont d'ail- 
leurs les suivants : chez la femme qui n'a pas eu d'enfants 
la forme conique du col et l'étroitesse de l'orifice cons- 
tituent souvent une première difficulté : la sonde glisse 
le long du col évitant l'orifice utérin. Ici pas de longues 
et fatigantes tentatives, allez tout de suite au remède et 
appliquez un spéculum, constatez l'état des organes, re- 
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cherchez si l'étroitesse dépend de cicatrices et dans ce 
cas n'hésitez pas à débrider rorifice rétréci par deux 
petites incisions latérales de 1 à 2 millimètres de profon- 
deur. Mais si Fétroitesse de rorifice externe dépend d une 
conformation congénitale, comme l'orifice interne n'a pas 
un calibre supérieur, les débridements seront inutiles : il 
n'y a qu'à employer un hystéromètre d'un calibre appro- 
prié. 

Les déviations du col exigent l'emploi du spécu- 
lum; on constate ainsi la déviation; à l'aide des doigts, 
d'une spatule ou du spéculum lui-même on opère le re- 
dressement et l'on pratique le cathétérisme. Les rétré- 
cissements de l'orifice interne ne doivent jamais être 
fQrcés, mieux vaut devant eux renoncer au cathétérisme. 
Cet orifice d'ailleurs oppose toujours une certaine résis-. 
tance; de telle sorte que l'opérateur reconnaît aisément le 
moment où il l'atteint et peut ainsi mesurer la hauteur 
de la cavité cervicale (O^'jOSS chez une nuUipare, 0",03 
chez une femme qui a eu des enfants). Pour cette mesure 
il suffit de retirer la sonde après avoir porté le doigt au 
point d'affleurement de l'orifice externe, et de lire sur l'é- 
chelle. 

Si on ne pratique pas cette mensuration, il est toujours 
bon d'aller avec le doigt à la recherche de l'encoche pour 
apprécier la longueur d'instrument qui doit encore péné- 
trer pour atteindre le fond de la matrice. 

Le bec de la sonde peut dans la cavité cervicale s'en- 
gager et se perdre dans un des replis de l'arbre de vie for- 
mant valvule; si Ton force alors, on fait fausse route et on 
risque de pénétrer dans la cavité péritonéale. C'est assez 
dire qu'au moindre arrêt, qu'au moindre obstacle à la pro- 
gression de la sonde, il faut, non pas chercher à vaincre, 
mais reculer, retirer un peu de sonde, en changer légère- 
ment la direction pour la dégager de la valvule et péné- 
trer plus loin dans la cavité utérine. 



CATIIÉTÊRISME DE LA MATRICE. 3G«J 

La flexion de l'utérus est un obstacle que le calhété- 
risme a justement pour but de reconnaître. Pour le fran- 
chir, il faut retirer légèrement Thystéromètre et lui im- 
primer des mouvements de ro- 
tation en différents sens, en ayant 
toujours soin de se bien repérer 
pour avoir toujours présente à 
l'esprit l'orientation des cour- 
bures de l'instrument. Si le doigt 
constate une tumeur dans un des 
culs-de-sac, cette tumeur sera fort 
probablement le corps fléchi de 
l'utérus, sa situation indiquera de 
quel côté il faut diriger la cour- 
bure du cathéter. Mais pour por- 
ter celte courbure dans le sens 
voulu, la manœuvre ne consiste 
pas à faire tourner simplement 
le manche sur lui-même; le bec 
décrirait ainsi un arc de cercle à 
grand rayon et déchirerait la 
muqueuse : au contraire, le bec 
doit rester fixe, et c'est au manche 
qu'il faut imprimer un mouvement 
en arc de cercle dans un sens ou 
dans un autre (fig, 243 et 214). 

L'obslacle peut encore être 
constitué par une tumeur que la 
sonde contournera par des mou- 
vements analogues. 

Les cas sont nombreux où malgré d'habiles manœu- 
vres on ne peut arriver à tourner les difficultés qui s'op- 
posent au cathétérisme utérin : on peut alors soitdilalerle 
cola l'aide d'un cône d'épongé préparée, si l'on juge l'o- 
pération indispensable, soit, ce qui vaut mieux, s'abstenir. 



Fig. 213. — Arc de cercle 
que parcourt le bec de la 
sonde quand on la retourne 
simplement pour changersa 
direction. — Mouvement à 
éviter (Gallard). 



tf. JEATINEL. Diagnostic. 
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Lorsque la sonde a franchi rorifice interne, ce dont Fo- 
pérateur s'aperçoit à la sensation de résistance vaincue, 
elle pénètre facilement jusqu'au fond de l'utérus, et le 
moment où elle arrive au contact de cette région éveille 



Fig. 214. — Mouvement à imprimer au manche de la sonde utérine pour chan- 
ger sa direction en déplaçant le moins possible son extrémité qui est intro- 
duite dans Tutérus (Gallard). 

toujours chez la femme une sensation générale de ma- 
laise et même parfois de nausées. 

La mesure de la cavité utérine est l'objet principal du 
calhétérisme; les dimensions normales du diamètre ver- 
tical sont 0",05 à 0",055 chez la nullipare, 0",06 à 
0",065 chez la femme ayant eu des enfants; quant au 
«diamètre transversal, il n'y a pas de moyen exact et ri- 
goureux d'en apprécier l'étendue. On peut cependant par 
un moyen détourné, dû à Gallard, arriver à une notion 
exacte de la capacité de la matrice : « Pour cela il suffit 
de pousser dans la cavité une injection d'eau au moyen 
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d'une seringue graduée et d'observer attenlivement le 
moment précis où l'eau reflue par l'orifice externe du 
col. A l'état normal chez les femmes n'ayant pas eu d'en- 




f'j. 315. — Seringue et EODde pour injeclion Fig. 2IG.— Sonde intra-ulé- 
intra-utérine. rine à branches divergentes. 

fants on ne pourra pas introduire plus de 2 à 3 centi- 
mètres cubes de liquide : chez les multipares la moyenne 
sera de 3 à 5 centimètres cubes. 

«Cette façon de mesurer l'étendue de la cavité utérine, 
outre les données diagnostiques qu'elle fournil, est le 
piélude et la préparation indispensables d'une méthode 
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thérapeutique excellente : celle des injections médicamen- 
teuses dans la cavité utérine (1). » 

Pour pratiquer ces injections la femme est mise en 
position ordinaire; on applique un spéculum, on introduit 
une sonde uréthrale en gomme (fig. 215) entre les lèvres 
de l'orifice utérin, et on engage la seringue dans le pavil- 
lon de cette sonde. 

On a encore eu l'idée pour opérer la mensuration de la 
cavité utérine de construire des sondes à extrémités di- 
vergentes (fig. 216). La pression d'un ressort, lorsque la 
sonde est dans la cavité utérine, permet la divergence 
des deux branches; mais comment apprécier l'étendue 
de cette divergence? 

Quant à l'endoscopie utérine, c'est une chimère. 

(!) Gallard, loco citalOy p. 133. 
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EXAMEN DES URINES. 



Parmi les maladies • des organes génito-urinaires de 
rhomme les maladies des reins sont seules dévolues au 
médecin, La palpation et l'inspection des lombes et des 
flancs sont ici les seuls procédés manuels de diagnostic : 
leur application n'offre rien de particulier. L'examen des 
urines est autrement intéressant et fructueux pour la 
séméiologic aussi bien des lésions rénales et cardiaques 
que des affections générales. Pour le diagnostic et pour 
le pronostic l'analyse clinique des urines est un procédé 
d'exploration de premier ordre; les signes qu'elle fournit, 
souvent pathognomoniques, suffisent à déterminer la 
nature et le siège de certains états morbides. 

L'analyse de l'urine peut être faite au point de vue 
chimique ou au point de vue clinique. Au point de vue 
chimique, elle est qualitative et quantitative; elle re- 
cherche, reconnaît et dose successivement toutes les sub- 
stances qui entrent dans la composition du liquide. Elle 
exige un laboratoire et une série de manipulations que le 
médecin n'a ni le temps ni l'habitude de pratiquer. 

Au point de vue clinique l'analyse de l'urine marche 
plus directement au but : elle est qualitative et souvent 
quantitative; elle recherche et découvre le plus souvent 
des substances étrangères à la composition normale du 
liquide dont la présence est empiriquement soupçonnée : 
albumine, sucre, sang, pus, matières colorantes de la 
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bile, etc.; quelquefois des substances représentées dans 
Turine physiologique mais dont le chiffre subit des oscil- 
lations anormales : urée, acide urique, urales, etc.; elle 
emploie des procédés simples et sûrs; c'est un devoir 
pour tout praticien de la pratiquer lui-même et d'en con- 
naître toutes les ressources. Nous ne traiterons ici que 
des procédés, d'analyse clinique de l'urine. 

L'urine physiologique est claire, d'un jaune ambré; 
l'odeur en est sui generis, la réaction franchement acide; la 
densité est 1,017 à d, 04 8. Elle contient des sels, de l'urée, 
de Tacide urique, des matières extractives et de l!jeau (1). 

Les altérations pathologiques de l'urine portent: 1** sur 
la quantité; 2° sur la densité; 3° sur la coloration; 4"* sur 
l'odeur; 5° sur la transparence; 6° sur l'acidité; T sur la 
composition chimique. 

Nous indiquerons seulement les procédés employés 
pour découvrir les diverses altérations de l'urine, sans nous 
arrôter à la signification pathologique de ces altérations. 

1" Quantité. — La quantité d'urine rendue dans les 
24 heures par un adulte est, avons-nous dit, en moyenne, 
de 780 à 880 grammes en été, et de 840 à 1420 grammes 
en hiver. Mais cette quantité est soumise à des variations 
considérables sous l'influence de causes multiples; aussi 
serait-ce s'exposer à commettre une grave erreur que de 
prétendre déterminer un chiffre exact au delà ou en deçà 
duquel commencerait l'état pathologique. Pour per- 
mettre de conclure à une altération véritable de la sécré- 
tion urinaire, il faut que l'augmentation ou la diminution 
de cette sécrétion soient d'abord permanentes et en 
second lieu que leur chiffre diffère très-sensiblement de 
la moyenne physiologique. Par exemple, 1500 grammes 
indiqueraient la polyuriey 600 grammes Yamirie. Encore la 
signification de ces chiffres n'est-elle pas absolue. Nous 

(1) Thompson, Traité pratique des maladies des voies tirinaires, et leçons cli- 
niques. Paris, 1871. 
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verrons plus loin combien il importe de considérer cam- 
parativement la quantité et la densité de l'urine. 

Pour apprécier exactement la quantité, il faut évidem- 
ment recueillir la totalité des urines rendues pendant les 
24 heures. A cet effet, on disposera à portée du malade 
un très-grand bocal en verre de la capacité de deux litres, 
gradué en centimètres cubes par une échelle en papier 
collée extérieurement sur la paroi. Le médecin recomman- 
dera de vider le vase quand il sera entièrerement plein, 
de le nettoyer à grande eau et de le rendre au malade; de 
noter avec soin l'heure à laquelle on a commencé l'obser- 
vation, et le nombre de fois qu'on a été obligé de vider 
le vase pendant les 24 heures, enfin de garder les dernières 
urines évacuées, qu'il se réserve d'examiner. 

2° Densité. — La densité moyenne de l'urine est 
1,017 à d,018. .On l'apprécie à l'aide d'un aréomètre 
ordinaire ou d'un pèse-urine dont le zéro correspond à la 
densité normale 1,017. Le chiffre de la densité des 
urines n*a pas de valeur séméiologique absolue. Les os- 
cillations de ce chiffre sont en effet, à l'état pathologique, 
comme à l'état physiologique, inversement proportion- 
nelles aux variations de la quantité. 

Entre la densité et la quantité des urines évacuées il 
existe un rapport : la constance de ce rapport est le gage 
de l'état de santé, ou permet au moins d'asseoir un pro- 
nostic favorable; la rupture plus ou moins grande de ce 
rapport est le signe d'une lésion fonctionnelle plus ou 
moins grave de Forgane sécréteur. 

On a dès lors le plus grand intérêt à suivre compara-^ 
tivement et jour par jour, chez les albuminuriques par 
exemple, la marche du chiffre de la quantité et de celui de 
la densité des urines, et à établir le rapport entre ces deux 
chiffres. A l'état de santé parfaite, si la quantité augmente 
on verra la densité diminuer proportionnellement et de 
telle façon qu'en multipliant les deux chiffres Q et D l'un 
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parlaulrcon obtiendra tm produit qui ne sera évidemment 
j>as d'une invariabilité absolue, en raison des différences 
journalières de régime du sujer, mais qui sera cependant 
d'une constance très-sensible. A l'étal de maladie et de 
lésion des reins, on constatera au contraire des oscilla- 




Fig. 217, — Tracés coin.iaraLîfs de la (luantilé et de In Jciisîlc des iirines jout- 
naliËrcs d'ua isalade aUeint de néphrile pareiichymateuse. — Riiptar* du 
rapport et parallélisme des couibes jusqu'au iO' jour où commence r.inié- 
lioratioii. — Li lijfnc éloilùc eifirimc les dcniilés; la ligne pleine, les quan- 
tité e. 

tiens assez larges dans le chiffre du produit de Q par D. 
La méthode graphique permet de suivre, d'une façon 
plus frappante, la marche des deux facteurs du problème 
qui nous occupe. Sur un registre thermo métrique ordi- 
naire (fig. 217 et 218) (voyez page 24) on marque sur 
la souche, au lieu des températures, des chiffres expri- 
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manl les quantités d'urine dans la progression suivante : 
200, 300, 400... jusqu'à 2 000, de telle sorte que chaque 
degré représente iOO grammes de liquide ; à côté de ces 
chiffres, on en marque d'autres, depuis i jusqu'à 36, sur 
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jotirnalières chcx un malade aileint ilc nâplintc cl d'albuminurie légârea : 
tourbes 4 peu près phpioloeiques. — Rapport presque conslant. — Divergence 
des courlms. — Pronoslic favorable dès le début. La ligue bris6c exprime 
les deiisilés; la ligna pleine, les quantités. 

chaqne demi-degré ; ces derniers expriment les densités. 
On prend jour par jour la quantité et la densité des uri- 
nes évacuées dans les 24 heures et l'on dresse isolément 
à côté l'une de l'autre la courbe des densités et la courbe 
des quantités. Les deux tracés choisis au hasard que nous 
donnons ici donnent une idée suffisante des résultais 
fournis par ce procédé : il est bon pour mieux distinguer 
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les courbes de tracer Tune, celle des quantités par exemple, 
àTencre noire, l'autre, celle des densités, à l'encre colorée. 
On peut suivre ainsi pas à pas la marche de la maladie, et 
se donner un guide sûr pour le pronostic et le traitement. 
Les chiffres densimétriques, pour être rigoureusement 
comparables, devraient toujours être pris à la même 
température; comme cette condition est impossible à 
réaliser, il est bon de les ramener à la température 
de + ib\ Bouchardat a dressé pour cet objet des tables 
dont l'usage est très-commode. 

TABLE INDIQUANT LA DENSITÉ DES URINES RAMENÉE A -f 15. 

Température. Chiffres à retrancher de Température. Chiiîres à ajouter à la 

la densité trouvée. densité trouvée. 



rrines non 
sucn'es. 




1 
2 

:i 

•4 

7 
H 
\) 
10 
11 
12 
13 
li 
15 



0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 



Urines 
sucrées. 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 

1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
OA 
0,2 
0,0 



10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 



Urines non 

sucrée?. 

. 0.1 . 

. 0,-i .. 

. 0,3 . . 

.0,5 . . 

0,7 .. 

. 0,9 . . 

1.1 .. 
1,3 .. 

. 1 ,5 . 

, 1,7 .. 

2,0 .. 

2,3 . . 

2.5 .. 
2,7 .. 
3,0 .. 
3,3 .. 

3.6 .. 
3,9 .. 

4.2 .. 
4,6 . . 



Urine* 

sucrée». 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 

1,i 
1.6 

1,9 

2,2 

2.8 
3,1 
3,4 
3.7 
4,0 
4,3 

^,7 
5,1 
5,5 



Pour se servir de ces tables, on aura soin de plonger 
dans l'urine un thermomètre en môme temps que le den- 
simètre, et de prendre à la fois la température et la densité. 

3° Coloration. — Les changements de couleur des 
urines résultent d'influences multiples, physiologiques et 
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morbides ; les anciens médecins leur attribuaient une 
importance considérable; telle couleur était, pour eux, 
pathognomonique de telle maladie ; la science moderne, 
tout en accordant une réelle valeur à certaines modifica- 
tions de la couleur des urines, laisse au charlatanisme le 
privilège d'en tirer des conclusions diagnostiques absolues. 

Quant à la manière d'apprécier la coloration des urines , 
il suffit de les regarder soit par réflexion, soit par trans- 
parence. 

4'' Odeur. — L'odeur des urines est importante à noter; 
elle peut indiquer la fermentation du liquide ; et le de- 
gi*é de fermentation permet de conclure à la durée du 
séjour dans la vessie et à l'intégrité de ce réservoir. 

5** Transparence. — On juge de la transparence des 
urines en versant un échantillon du liquide dans un tube 
à essai et examinant à contre-jour. On acquiert par cet 
examen quelques renseignements utiles sur la compo- 
sition du liquide. 

&" Acidité. — L'urine normale est acide; elle rougit le 
papier tournesol ; à la suite de l'ingestion des alcalins ou 
par suite de fermentation morbide, elle perd son acidité, 
devient alcaline et bleuit le tournesol. 

7* Altérations de la composition chimique de V urine. — 
Ces altérations sont constituées soit par l'augmentation 
ou la diminution des éléments normaux, soit par l'addi- 
tion de substances étrangères. 

L'augmentation ou diminution des éléments normaux 
de l'urine peuvent porter sur la totalité ou sur l'un ou 
sur l'autre des éléments. Lorsqu'elles portent sur la tota- 
lité des éléments, elles sont révélées par les changements 
de densité. Pour déduire du chiffre de la densité le chiffre 
de la totalité des matériaux solides de l'urine il faut pro- 
céder au calcul approximatif suivant : 

SoitD la densité ramenée à 15° : on a trouvé empiri- 
quement que le produit, X, de (D — 1000) par une cons- 



880 EXAMEN DES URINES. 

tante G exprime le chiffre des matériaux solides contenus 
dans 1000 grammes d'urine. X = C (D — 1000). Si au 
lieu de 1000 grammes d'urine le malade en a évacué 
davantage, soit 1 400 grammes ou 1 litre 4, il faut mul- 
tiplier le produit C (D — 1000) par 1,4 ou plus généra- 
lement par la quantité d'urine exprimée en litres. La cons- 
tante C n'a pas été fixée de la même manière par tous 
les auteurs. Cluîs tison propose 2,33, Bouchardat et Trapp 
ont adopté 2; Jaccoud croit l'approximation plus grande 
en prenant la moyenne 2,16. On aurait donc en résumé 
la formule X = [(D — 1000) 2,16] Q. Si l'augmentation 
ou la diminution portent sur l'un ou sur l'autre des élé- 
ments, elles sont dévoilées par l'analyse. 

Il ne s'agit pas ici d'un problème à résoudre, mais 
d'une question à laquelle il faut répondre. 

En présence de tels symptômes, le médecin est con- 
duit à penser que l'urine contient telle substance et il en 
constate la présence ou l'absence. Il ne se demande pas 
ce que peut contenir l'urine qu'il examine, mais si elle 
contient l'élément que l'étude de son malade lautorise à 
rechercher. S'il soupçonne l'albumine par exemple et 
et qu'il n'en trouve pas, le résultat n'en a pas moins de 
valeur; et il ne sera pas forcément amené à rechercher 
un autre élément. 

L'analyse chimique de l'urine au point de vue de sa com- 
position chimique exige comme matériel : Deux ou trois 
verres à expérience; quatre ou cinq tubes à épreuve, une 
lampe à alcool, quelques verres de montre, un microscope 
et la série des réactifs que nous indiquerons plus loin. Il est 
évident que le praticien ne peut songer à transporter 
avec lui un semblable bagage dans le cours de ses vi- 
sites; mais il peut toujorurs se faire envoyer chez lui un 
échantillon de 60 à 80 grammes de l'urine qu'il veut 
examiner. Étant donné cet échantillon, il le séparera en 
deux portions de volume égal; l'une sera abandonnée 



EXAMEN DES URINES. 381 

dans un verre à expérience recouvert d'un couvercle 
quelconque où elle formera un dépôt dans lequel on 
recherchera ultérieurement à Faide du microscope les 
globules du pus, les globules sanguins, les urates ,de 
soude et d'ammoniaque, l'oxalate de chaux et le phos- 
phate ammoniaco- magnésien. La seconde portion ser- 
vira aux réactions nécessaires à la recherche des autres 
éléments empiriquement soupçonnés. 

L'urine contient, de l'eau, des sels solubles (chlo- 
rures, sulfates, phosphates, oxalates, à bases de potasse, 
de soude, d'ammoniaque, de chaux, de magnésie), des 
matières extractives, de l'urée et de l'acide urique. La 
recherche des principaux sels normaux et des matières 
extractives appartient à l'analyse chimique de l'urine, le 
médecin ne saurait la pratiquer au lit du malade. La 
recherche des chlorures, de l'urée et de l'acide urique 
est du ressort de l'analyse clinique. 

a. Recherche clinique des chlorures. — Le dosage 
exact des sels ne peut être fait au lit du malade. Mais, 
ainsi que le fait remarquer Jaccoud, l'intérêt pour le 
clinicien n'est pas dans le chiffre lui-même des chlo- 
rures, mais dans les variations de quantité que présen- 
tent ces sels dans le cours de certaines maladies, la 
pneumonie par exemple, où ils diminuent pendant 
î'augment et l'acmé, pour regagner peu à peu le chiffre 
normal pendant la défervescence. A ce point de vue, la 
méthode approximative suivante est d'une exactitude 
suffisante. Dans un verre gradué on verse une quan- 
tité déterminée d'urine, on acidulé avec deux ou trois 
gouttes d'acide nitrique et on ajoute goutte à goutte 
une solution concentrée de nitrate d'argent jusqu'à ce 
qu'il ne se produise plus de précipité. Le nitrate d'ar- 
gent précipite les chlorures à l'état de chlorure d'ar- 
gent; il précipiterait en même temps les phosphates si on 
ne prenait soin d'aciduler la liqueur. On laisse reposer 
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24 heures; on apprécie sur l'échelle du verre l'épaisseur 
(lu dcpôl. On recommence tous les jours la même expé- 
rience sur la même quantité d'urine. Les oscillations 
dans l'épaisseur du dépôt expriment les variations de la 
quantité de chlorures contenus chaque jour dans l'urine. 
Si l'urine est albumineuse, on la débarrassera au préa- 
lable de l'albumine en la faisant bouillir et ta filtranL 

b. Recherche clinique de turée. — Versez dans un 
tube à épreuve 9 d'urine, puis 1 d'acide nitrique con- 
centré, faites bouillir et laissez refroidir. S'il y a un 
excès d'urée, les parois du tube se tapisseront de cristaux 
prismatiques de nitrate d'urée. Le dosage de l'urée ne 
peut se faire au lit du malade. 

G. Itecherche clinique de l'acide urique. — L'urine 
normale contient 0^'''2 à 1 gramme d'acide urique pour 
Vk heures. Pour peu que l'acide urique soit en excès, 
il se dépose au fond du vase sous forme d'un dépôt 
rouge ou orangé, visiblement grenu, adhérent, sablon- 




Fig. 219. ~ Acide uriqiic (Robin et Verdeil, Cftimie analomique). 



neux ou cristallin. Recueillez une parcelle de ce dépôt; 
traitez-le par une goutte d'acide nitrique fumant à chaud; 
sur le bord d'une soucoupe ou d'une capsule en porcelaine, 
évaporez à.siccité; humectez avec une goutte d'ammo- 
niaque : vous obtenez alors une belle coloration rouge 
pourpi-e de mtircxidc, caractéristique de l'acide urique. 
Un autre procédé consiste à dissoudre dans un verre de 
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montre uneparlie du dépôt dans la potasse, à aciduler avec 
l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique, et à laisser re- 
poser en plaçant un fil de chanvre dans le liquide : au bout 
de 24 heures le fd est chargé de cristaux d'acide urique 
facilement reconnaissables au microscope (fig. 219). 

L'acide urique se trouve souvent dans l'urine à l'état 
Surate de soude. C'est le plus 
souvent alors un dépôt amorphe 
et sale et prenant quelquefois 
l'aspect de globules opaques, ^^Ét-a^ 
rouges, jaunes ou rougeâtres. Wj.«iti^| 
Au microscope, il présente les ,,\^51f0 
formes les plus variées et les CV V^ — i 
moins régulières (fig. 220). ^-n/ " 

L'urate d'ammoniaque, au Fg â*o -imio je soude 
contraire , prend une forme 
cristalline très-facilement reconnaissable (fig 






* 




Tig.221. — l'rate d'ammoniaque (Robin et Verdtil, Cftimie analomiqHe). 

Nous donnons ici d'après Gorup-Besanez un lableau 
indiquant les variations, en vingt-quatre lieures, des 
quantités d'urine et de ses principaux éléments dans les 
■diverses maladies. 
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TABLEAU INDIQUANT LES VARIATIONS. EN VINGT-QUATRE 
HEURES. DES QUANTITÉS ET DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'URLNE 

DANS LES DIVERSES MALADIES. 

D'après Gorup-Bbsanez (I). 



MALADIES 



MALADIES FÉBRILES AIGUËS 

a) jiisqu*à la période d*ctat. 

b) stade du dccours 

c) convalescence 

Ilydropisie aiguë 

Maladie aigtiè de Di'ight . . . 

Tuberculose aiguë 

Pneumonie 

Rhumatisme aigu 

Maladies nerveuses aiguës. 

Choléra 

Typhus 

Urémie 



APRÈS LES GRANDES Of ÉRATiONS 

a) immédiatement après. . 
b)à parlirdudeuxièmejoiir 
c) plus tard 



Maladies chroniques, 



FIÈVRES INTERRITTENTES 



a) jours de fièvre. . 

b) jours sans fièvre 

c) paroxysme 

d) apyrexie 



Diabète sucré 

Diabète insipide (Polyurie). 
llydropisies 

Maladie chronique de Brighl. 



Leucémie 

Arthrite chronique . . . 
Manie pendant l'accès. 
Mélancolie 
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d. Recherche deï albumine. — L'albumine est coagulée 
par Tacide nitrique et par la chaleur. Quel que soit le 
réactif qu'on emploie, on constatera toujours au préa- 
lable l'état d'acidiléou d'alcalinité de l'urine à l'aide d'un 
papier de tournesol. Si l'urine est acide, on procédera à 
l'épreuve sans crainle^ d'erreurs; si au contraire elle est 
neutre ou alcaline, on acidulera légèrement jusqu'à réac- 
tion sur le papier de tournesol bleu. On a conseillé dans 
le but de dispenser de cette épreuve préalable par le papier 
de tournesol, d'aciduler indistinctement toutes les urines 
par une goutte d'acide nitrique portée à l'aide d'une 
baguette de verre. Cette méthode est mauvaise : en effet, 
si Turine est neutre, il est vrai que la goutte d'acide 
donnera le degré d'acidité nécessaire ; mais si l'urine est 
fortement alcaline, cette goutte d'acide ne suffira souvent 
même pas à la neutraliser ; et enfin si l'urine est déjà 
acide, Bence-Jones a montré que l'addition d'une goutte 
d'acide nitrique empêche la précipitation de l'albumine 
par la chaleur. L'essai de l'urine par le papier de tour- 
nesol sera donc toujours pratiqué; nous en signalerons 
riraportance à propos de l'épreuve par la chaleur. 

A. Recherche de V albumine par Vadde nitrique ordi- 
naire. — L'urine étant contenue dans un verre à expé- 
rience ou dans un tube à épreuve, on ajoute peu à peu 
une quantité d'acide égale à peu près au quart de son 
volume : à mesure que l'acide traverse l'urine, il déter- 
mine selon la proportion d'albumine soit une coagulation 
en masse du liquide, soit un précipité floconneux plus 
ou moins serré, soit seulement une opalescence, soit 
enfin une l^ère teinte rouge. Dans le cas de coagulation 
en masse il n'y a ni doute ni erreur possible; mais si 
l'urine est faiblement albumineuse et que l'on verse 
d'emblée un excès d'acide, on n'obtient ni précipité ni 
opalescence, ou plutôt l'albumine se coagule et se redis- 
sout en même temps sans apparaître aux yeux de l'obser- 

M. JEANNEL. Diagnostic. ^ 
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L'urine suspecte est mise dans un tube à épreuve que 
Ton emplit à moitié; au lieu de chauffer la totalité de la 
colonne liquide en présentant à la flamme d'une lampe 
à alcool le fond du tube, on chauffe et on expose à la 
flamme seulement les couches supérieures du liquide et 
par conséquent le milieu du tube : la coagulation de 
Falbumine n'a lieu que dans la zone chauffée qui se 
trouble plus ou moins, et Ton juge aisément par com- 
paraison la différence entre les deux couches de liquide, 
dont l'inférieure reste claire et transparente. 

Lorsque l'urine est acide, l'essai par la chaleur ne 
laisse aucune place à l'erreur, mais lorsqu'elle est neutre 
ou alcaline elle peut être chargée d'albumine et ne donner 
aucun précipité par la chaleur. 

L'urine neutre ou alcaline peut au contraire ne pas 
être albumineuse et donner par la chaleur un précipité 
constitué par des phosphates terreux. Il suffit d'aciduler 
l'urine pour dissoudre ce précipité qui est floconneux et 
peut être confondu avec celui que donne l'albunriine. 

On comprend dès lors qu'il est nécessaire de ^s'assurer 
avant tout de la réaction acide, neutre ou alcaline du 
liquide. On a proposé d'aciduler l'urine à l'aide de l'acide 
acétique : cet acide a l'inconvénient de dissoudre l'albu- 
mine à chaud et de précipiter la mucine : les acides 
azotique ou chlorhydrique sont préférables. 

Tels sont les réactifs usuels de l'albumine, on pourrait 
d'ailleurs employer également l'alcool et l'acide phé nique, 
et le nitrate acide de mercure. 

X^e dosage rigoureusement exact de l'albumine dans 
les urines exige des manipulations chimiques trop lon- 
gues et trop compliquées pour qu'on puisse les appliquer 
couramment à la clinique médicale. Le procédé approxi- 
matif suivant donne des résultats presque toujours suffi- 
sants ; pour l'essai au moyen de l'acide azotique, on em- 
ploiera toujours les mêmes quantités, par exemple 
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100 d'urine et 10 d'acide : si Ton a recours à la chaleur, 
on fera bouillir pendant un temps toujours égal 100 gram- 
mes d'urine; on laissera reposer dans un verre gradué; 
l'épaisseur du dépôt rassemblé au bout de 24 heures 
indiquera la quantité d'albunune. Si les données obtenues 
ne sont pas absolument exactes, elles sont du moins par- 
faitement comparables et c'est ce qui suffit au clinicien, 
e . Recherche du sucre (glucose) dans r urine . — De nom- 
breux procédés ont été recommandés pour le diagnostic 
clinique du diabète sucré, nous les étudierons successi- 
vement. 

a. Procédé de Moore. — On verse dans un tube à 
essai parties égales d'urine et d'une solution concen- 
trée de potasse caustique ; on fait bouillir en ne chauffant 
que les couches supérieures du liquide. Si la liqueur est 
sucrée, on voit apparaître dans la zone chauffée . une 
coloration brune plus ou moins foncée, suivant la propor- 
tion de sucre. Celte coloration, due à la formation d'acide 
mélassique, augmente par le refroidissement. On peut 
aussi bien employer la soude ou la chaux caustique. Il se 
produit souvent un précipité blanc de phosphates ter- 
reux qui ne nuit en rien à la réaction. Quoi qu'il en soit, 
dans le cas d'une urine peu sucrée, la coloration brune 
n'est souvent pas d'une netteté indubitable et d'ailleurs 
l'intensité de la coloration ne permet d'obtenir, quant 
aux proportions de glucose, que des notions très-vagues. 

b. Procédé de B'àttger. — Bôttger verse dans un tube 
à épreuve parties égales d'urine et d'une solution de car- 
bonate de soude à 1/3; il ajoute environ 1 gramme de 
sous-nitrate de bismuth et porte le mélange à l'ébulli- 
tion. Si la liqueur est sucrée, le sous-nitrate da bismuth 
réduit par le sucre devient gris ou noir. On conclut selon 
l'intensité de la coloration. 

Un procédé analogue consiste à préparer à l'avance 
une solution alcaline de sous-nitrate de bismuth (0^,5 
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de sous-nitrate de bismuth, 0^%5 d'acide tartrique, 
4 grammes d'eau, chauffer et ajouter une solution de 
potasse caustique jusqu'à ce que le mélange devienne 
limpide ; conserver à l'abri de l'acide carbonique de l'air. 
Pour faire l'essai, on porte à l'ébullition un mélange à 
parties égales d'urine et du réactif; s'il y a du sucre, la 
réduction du bismuth est instantanée. Mais la réaction, 
d'ailleurs très -sensible, n'est réellement caractéristique 
que si l'urine ne contient ni hydrogène sulfuré, ni albu- 
mine, ni gomme, ni fer, ni plomb, ni mercure, ni cuivre; 
car tous ces corps donnent aussi une coloration noire en 
présence du sous-nitrâte de bismuth. Il faut donc s'as- 
surer de leur absence ou les éliminer par des essais ou 
des manipulations préalable?. 

c. Réactifs cupriques. — Il y en a plusieurs, mais tous 
aboutissent à la même réaction : la réduction du pro- 
toxyde de cuivre en oxydule avec formation d'un précipité 
rouge brique en présence de la glucose. 

i" Procédé de Trommer. — On verse dans un tube à 
essai environ 10 grammes d'urine, puis un volume égal 
de solution de potasse caustique; s'il se forme un préci- 
pité blanc de phosphate terreux, on filtre; on laisse 
tomber dans le mélange limpide quelques gouttes d'une 
solution étendue de sulfate de cuivre : un précipité bleu 
vert d'oxyde de cuivre hydraté apparaît aussitôt. On agite; 
si l'urine est sucrée, le précipjité se redissout en donnant 
à la liqueur une teinte bleu d'azur. On chauffe sans faire 
bouillir : l'oxydule de cuivre se précipite et forme un dépôt 
rougeâtre caractéristique. Le procédé est d'une grande 
sensibilité ; le réactif cupro-potassique, ainsi préparé au 
moment de l'expérience, ne varie pas et se montre d'une 
fidélité inconnue aux liqueurs de Bareswill et de Fehling. 

Si l'on n'a pas ajouté une quantité suffisante de sulfate 
de cuivre, il reste uii excès de potasse qui, par la chaleur, 
donne à la liqueur sucrée une coloration brune; mais la 
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précipitation de Toxydule de cuivre n'en est pas entravée. 
Jaccoud a modifié quelque peu le procédé de Trômmer : 
il ajoute d'abord à l'urine le sulfate de cuivre et fait 
bouillir : aucune modification ne se produit ; continuant 
à chauffer, il verse goutte à goutte la potasse : le préci- 
pité bleu se forme et se redissout en colorant la liqueur 
pour faire ,place au précipité rouge. 

Dans tous les cas, il faut éviter de faire bouillir la 
liqueur; si l'on chauffe en effet jusqu'à l'ébuUition l'urine 
avec la solution de sulfate de cuivre, il peut, même en 
l'absence de sucre, y avoir réduction de l'oxydule de cuivre 
par d'autres corps organiques. C'est pour éviter cette 
source d'erreur qu'on a proposé de faire l'essai à froid; il 
suffit alors d'abandonner le mélange d'urine et de solution 
de cuivre alcaline pendant 12 à 24 heures; le sucre seul 
est capable d'opérer la réduction dans ces conditions. 

^ Procédé de Bareswill. — Bareswill prépare d'avance 
la liqueur cuivrique alcaline et assure la solubilité de 
l'oxyde de cuivre hydraté en ajoutant au mélange une 
certaine proportion de bitartrate de potasse* et de carbo- 
nate de soude. 

3° Procédé de Fehling. — Fehling, au lieu de bitartrate 
de potasse et de carbonate de soude, emploie le tartrate 
neutre de potasse et de soude. 

Voici la formule de la liqueur qui porte son nom : 

Faites dissoudre, d'une part : 

Sulfate de cuivre cristallisé pur 34 gr. 631^ 

Eau 200 gr. 

D'autre part. 

Tartrate de potasse et de soude 173 gr. 

Lessive de soude (densité 1,12) 500 gr. 

Ajoutez peu à peu la solution cuivrique à la solution 
alcaline. Filtrez, complétez à \ litre avec : 

ïjLw distillée i Q. s. 
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La liqueur titrée dite de Fehling est d'un bleu intense; 
elle est préparée de telle sorte que 10 centimètres cubés 
sont décolorés par 0»%05 de sucre; elle est très-comniode 
pour le dosage du sucre dans l'urine (1). 

Les liqueurs de Bareswill et de Fehling s'altèrent par 
l'action de la lumière et précipitent alors toutes seules 
par la chaleur. Aussi doivent-elles être conservées dans 
des flacons noirs. En outre, il est nécessaire de temps en 
temps de les éprouver en les faisant bouillir avec une 
solution de glucose titrée à 1/100, ou encore avec de 
l'urine non sucrée. Les liqueurs de Pavy; de Bernard, de 
Donaldson, de Magnes, sont analogues et prêtent aux 
mêmes considérations. 

d. Réactif de Maumené. — Maumené imbibe des ban- 
delettes de mérinos blanc d'une solution aqueuse de 
bichlorure d'élain et les fait sécher dans une éluve. Pour 
faire l'essai, on mouille l'une de ces bandelettes avec 
l'urine suspecte et l'on chauffe. S'il y a du sucre, le sel 
d'étain est réduit et colore la bandelette en noir. 

e. Réactif de Krause et de Luton. — Une solution 
concentrée de bichromate de potasse contenant de l'acide 
sulfurique libre prend, sous l'influence de la chaleur, en 
présence d'une urine sucrée, une belle teinte verte ou 
vert-bleue. Mais le sucre n'est pas le seul corps contenu 
dans l'urine qui donne lieu à cette réaction. 

f. Réactif de Net^bauer et Vogel. — Réduction du 

(1) Pour opérer ce dosage, on verse dans une burette graduée de 5 centi- 
mètres cubes d'urine et Ton ajoute 15 centimètres cubes d*eau distillée. On verse 
dans un ballon 10 centimètres cubes de liqueur titrée de Fehling, on étend avec 
20 centimètres cubes d'eau, on chauffe. Lorsque le réactif cuivrique entre en 
ébuUitîon on y fait tomber goutte à goutte Turine contenue dans la burette, 
jusqu'à ce que tout le sel de cuiyre soit réduit et précipité. On reconnaît ce 
point à la décoloration complète du réactif dans lequel l'hydrogène sulfuré ni 
le cyanure jaune ne doivent produire aucun t;'ouble. 

L'opération terminée, on lit sur l'échelle de la burette la quantité d'urine 
employée, soit 4 centimètres cubes. 4 centimètres cubes d'urine étendue de 3 
fois son volume d'eau, par conséquent 1 centimètre cube d'urine a réduit 10 cen- 
timètres cubes de liqueur et contient par conséquent 0e%05 de sucre.. 
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nitrate d'argent ammoniacal par Turioe sucrée, même 
observation que pour le précédent. 

g. Réactif de Pettenkofer, — Pettenkofer mêle à 
l'urine un peu de bile de bœuf et ajoute lentement un 
volume égal d'acide sulfurique. Le mélange prend une 
belle couleur pourpre s'il y a du sucre. 

On n'a pas toujours sous la main de la bile de bœuf. 
D'ailleurs ce procédé ne saurait être quantitatif. 

h. Réactif de Mulder. — On fait bouillir l'urine avec 
une solution de carmin d'indigo rendue alcaline ayec du 
carbonate de soude (sulfindigotate de soude). On obtient 
une coloration verte, puis rouge pourpre, si l'urine con- 
tient peu de sucre*; une coloration rouge d'emblée, pas- 
sant plus tard au jaune, si la proportion de sucre est 
forte. 

En somme, le réactif de Trômmer et en second lieu le 
réactif de Bôttger pour l'analyse qualitative^ la liqueur 
titrée de Fehling pour l'analyse quantitative, aboutissent 
aux résultats les plus sûrs : il est cependant des cas où 
ils ne donnent pas la certitude; il faut alors avoir recours 
à la fermentation. 

i. Ferment atio7i. — Pour la fermentation on introduit 
l'urine dans un ballon avec de la levure de bière et on 
maintient dans une étuve à la température de 30 ou 40^ 
S'il y a présence de sucre, il se dégagera de l'acide carbo- 
nique et il se produira de l'alcool.. L'é tu ve qu'exige ce 
procédé de recherche et les délais qu'il entraîne le ren- 
dent inapplicable à la cUnique. 

Le polarimètre décèle aussi des traces de glucose dans 
l'urine; mais cet instrument n'est pas approprié aux exi- 
gences des recherches cliniques. 

f. Recherche des matières colorantes de la bile. — 
L'urine qui contient les pigments de la bile en certaine 
proportion se reconnaît facilement à sa forte coloration 
brun-rougeâtre, ou brun-verdâtre, ou encore vert-foncé 
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OU vert-pré ; elle mousse par Tagitation et colore en jaune 
ou en vert le papier à filtrer. 

De nombreux procédés ont été proposés pour mettre 
en évidence ces matières colorantes. 

1"* Acide nitrique du commerce. — On verse dans un 
ven^e à expérience une certaine quantité d'urine, puis 
goutte à goutte, le long des parois de l'acide nitrique du 
commerce qui contient un peu d'acide hypoazotique. 
L'acide, plus dense que l'urine, gagne le fond du verre 
où il forme une couche nettement séparée. Au niveau du 
contact de l'acide et de l'urine, on voit apparaître, si ce 
dernier liquide contient des pigments biliaires, une zone 
verte qui passe par le bleu, le violet, le rouge acajou, pour 
aboutir au jaune. Ce jeu de couleur n'est pas constant; 
d'ailleurs la couleur verte qui se montre la première est 
seule caractéristique; l'uroxanthine, pigment naturel de 
l'urine, peut en effet, ainsi que l'a remarqué Neubauer, 
donner lieu aux colorations rouges et violettes. 

Lorsque la quantité de pigments biliaires est faible, la 
réaction ne se produit souvent qu'au bout de plusieurs 
heures ; on aura donc soin de ne pas se prononcer trop tôt. 

Si même cette quantité est extrêmement faible, le pro- 
cédé est infidèle, la réaction ne se fait pas. 

S"" Acide nitrique et acide sulfarique. — Neubauer 
emploie un mélange à parties égales d'acide nitrique et 
d'acide sulfurique; le réactif ainsiobtenu est un peu plus 
sensible que le précédent, 

3** Procédé de Brucke. — Brûcke emploie aussi les 
deux acides, mais successivement. Il verse d'abord quel- 
ques gouttes d'acide nitrique, qui fait apparaître la teinte 
verte ; puis lentement, le long du verre, 20 à 30 gouttes 
d'acide sulfurique concentré, qui tombe au fond et fait 
naître le jeu des couleurs. Ce procédé n'a aucune sensi- 
bilité particulière. 

i"" Procédé de Kiihne, — Kûhne comnience par verser 
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dans le verre une couche de quelques centimètres d'acide 
nitrique; il ajoute ensuite l'urine goutte à goutte à l'aide 
d'une pipette; on voit apparaître un anneau d'un beau 
vert qui va croissant et changeant de couleur à mesure 
que la quantité d'urine augmente; le procédé doit sa sen- 
sibilité à ce que, dès le début de l'expérience, l'urine se 
trouve en contact avec un excès d'acide. 

5° Procédé de Heller. — On mêle à Turine une petite 
quantité d'albumine liquide, et on en mouille le fond 
d'une assiette en porcelaine blanche, puis on verse quel- 
ques gouttes d'acide nitrique. L'albumine se coagule en 
flocons dont la couleur verte tranche nettement sur le 
fond blanc de lassielte. 

6° Procédé par le chloroforme. — Le chloroforme 
agité avec une urine contenant des pigments biliaires 
prend une couleur jaune très-sensible, lorsque l'urine 
est fraîche ; mais cette réaction devient infidèle lorsque 
l'urine est restée exposée à l'air. Le chloroforme en effet 
ne dissout qu'un des pigments biliaires : la cholépyr- 
rhine, et n'a aucune action sur la biliverdine; or au con- 
tact de l'air la cholépyrrhine se transforme en biliverdine. 

Un résultat positif permet donc d'affirmer la présence 
de pigments biliaires; un résultat négatif doit toujours 
être contrôlé par l'épreuve de l'acide azotique. Le pro- 
cédé par le chloroforme n'a par conséquent aucun avan- 
tage sur les précédents. 

T Procédé de Jaccoud. — J'accoud emploie l'acide 
azotique fumant au lieu de l'acide azotique du commerce. 
Deux ou trois gouttes de cet acide, que l'on laisse tomber 
sur l'urine, à l'aide d'une baguette de verre suffisent à 
manifester la réaction et produisent une teinte verte des 
plus éclatantes. La sensibilité de ce procédé est extrême. 

8° Procédé d'Otto RosenbacL — Otto Rosenbach 
mouille du papier à filtre avec l'urine suspecte, soit en 
plongeant le papier dans lurine, soit et mieux en filtrant 
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l'urine, puis sur ce papier il laisse tomber une goutte 
d'acide azotique concentré; au point de contact apparaît 
de la façon la plus évidente un jeu de couleur rouge, vio- 
let et bleu. Ce procédé est à la fois très-sensible et très- 
simple. 

En résumé, le procédé ordinaire par l'acide azotique du 
commerce suffit pour la majorité des cas ; le procédé de 
Jaccoud sera employé dans les cas douteux. 

g. Recherche du sang dans Furine. — Lorsque l'urine 
contient une quantité notable de sang, elle est albumi- 
neuse et prend une teinte rouge ou rosée qui d'ailleurs 
n'est pas absolument caractéristique; le microscope en 
révélant la présence des globules sanguins, permet seul 
un diagnostic certain. Les globules ne restent intacts que 
dans les urines acides ; ils se désagrègent et se dissolvent 
dans les urines alcalines. Alors l'ébullition, après addition 
de quelques gouttes d'acide acétique, permet de recon- 
naître la présence du sang; elle détermine un coagulum, 
ce coagulum séparé par filtration colore en rouge l'alcool 
aiguisé d'acide sulfurique, en cédant à ce dissolvant l'hé- 
matine qu'il contient. 

L'ébullition simple donne encore un coagulum roux ou 
brun, qui, desséché et calciné, laisse du peroxyde de fer. 

Un troisième procédé est le suivant : on mêle dans un 
tube a essai parties égales de teinture de gayac et d'es- 
sence de térébenthine, on agite jusqu'à émulsion; on ajoute 
l'urine qui gagne le fond du vase. Il se produit un pré- 
cipité blanc, puis jaune sale, puis vert, si l'urine ne con- 
tient pas de sang ; bleu et même indigo si l'urine contient 
la moindre trace d'hématine. Celle réaction est d'une 
extrême sensibilité. 

h. Recherche du pus dans V urine. — Le pus se précipite 
par le repos au fond du vase en un dépôt léger, nuageux 

(I) Revm des sciences médicales, 1875, t. V, p. 71. 
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blanchâtre, et d'aspect caractéristique. L'ammoniaque 
transforme ce dépôt en une masse gélatineuse. Le mi- 
croscope, mieux que n'importe quelle réaction, permet un 






Fig. Wï. — Oxalate de chaux. 



diagnostic précis, en découvrant la forme des globules 
du pus. 
1. Urines contenant de la matière grasse. — Elles sont 




rig. m. — Phosphate 



blanches et troubles; l'éther les clarifie; le microscope 
permet de reconnaître les gouttelettes de graisse. 
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j. L'oxalate de chaux et le phosphate ammoniaco-ma- 
gnésien sont reconnus par l'examen du dépôt au micros- 




Fig. 2U. — Tubulis, quelques-uns pourvue d'épitliélium : deux lont noirs 
sont chargés d'urate de soude. 

cope; la fonne cristalline de chacun de ces sels est ( 
ractéristique (fig. 222 et 223). 



Fig. Ï35. — Tubnlis contenant di 




k. L'urine peut enfin contenir des tubes urinifères, des 
tubulis, à différents degrés de dégénération ; l'examen au 
microscope du dépôt obtenu par un séjour de 12 heures 
d'un échantillon d'urine dans un verre à expérience per- 
met seul de les reconnaître (fig. 224, 225 et 226). 



CHAPITRE IX 

LARYNGOSCOPIE ET RHINOSCOPIE. 

§ I. — LARYNGOSCOPIE. 

Tout le monde sait que la situation profonde du larjnx 
et les rapports anatomiques des portions inférieures et 
supérieures du pharynx en rendent impossible l'explora- 
tion directe. Tout au plus le doigt peut-il atteindre ou 
l'œil peut-il apercevoir chez quelques sujets une partie de 
l'épiglotte, lorsque la langue est fortement abaissée. Faire 
voir, sur l'homme vivant, le larynx et -les parties pro- 
fondes du phai7nx, tel est le but de la laryngoscopie. 

Principe. — Le principe sur lequel repose la théorie 
du laryngoscope est une loi d'optique simple et connue. 
C'est la loi de réflexion des miroirs. Tout rayon lumineux 
qui frappe un miroir se réfléchit de telle sorte que l'angle 
d'incidence est égal à l'angle de réflexion (1). 

L'axe du larynx est à peu près vertical, l'axe de la ca- 
vité buccale est voisin de l'horizontale; ces deux axes se 
rencontrent donc suivant un angle qui est sensiblement 
droit. Le problème à résoudre est celui-ci : dévier les 
rayons lumineux verticaux émanés du larynx, de manière 
à leur faire prendre la direction horizontale de l'axe de la 
cavité buccale et à leur permettre ainsi de venir frapper 
l'œil d'un observateur. Or un rayon vertical tombant sur 

(1) Voyez pour plus de détails : Physique médicale de Wundt, traduit par Mo- 
noyer. 
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un miroir plan incliné de 120° par rapport à Ttiorizon- 
tale, est réfléchi horizontalement. 11 a donc suffi de por- 
ter dans le fond de la cavité buccale un miroir capable 
de recevoir et de réfléchir les rayons lumineux émanés du 
larynx (fig. 227). Mais le lai-ynx n'émet que fort peu de 




rayons lumineux, il fallait donc encore l'éclairer. Czer- 
mak a résolu le problème, en appliquant à t'examen la- 
ryngoscopique le miroir ophthalmoscopique nommé aussi 
réflecteur de Ruete. Les rayons lumineux d'éclairage sont 
concentrés par le réflecteur, arrivent horizontalement sur 
le miroir laryngien lui-même, sont réfléchis verticalement 
par lui et arrivent sur le larynx qui est dès lors illuminé. 
Tel est le principe de la laryngoscopie. 

Historique. — Bozzini (1) <'i l'aide d'une sorte de spé- 
culum avait essayé l'examen du lai'ynx; Babinglon avait, 

(1) BoMÎni, Der liehlleiter, oder Beschreibung einer einfoehea Vorriehlimg, 
md ibrer Anwendung »ur Erleuehlttitg mnerer Hohitn. . . Weimar, 1807. 
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dans le môme but, employé une combinaison d'un miroir 
et d'une spatule, puis d'un miroir seul ; Avery avait pro- 
posé son appareil photogénique et son spéculum; Lis- 
ton (1), puis Garcia (2) vinrent ensuite et firent usage de 
miroirs éclairés par la lumière solaire. Turck (3) perfec- 
tionna les procédés de Garcia, et Czermak (4) fit entrer 
définitivement la laryngoscopie dans le domaine pratique, 
en appliquant le réflecteur de, Ruete à l'éclairage laryngien. 

L'examen laryngoscopique réclame un miroir réflec- 
teur ou laryngoscope proprement dit et un appareil d'é- 
clairage. 




m 




Du laryngoscope. — Le laryngoscope se compose d'un 

miroir plan monté sous un angle dé- 
terminé à l'extrémité d'une tige. 

Le miroir peut être en verre élamé, 
rtiais alors, outre l'inconvénient com- 
mun h toutes les glaces ordinaires de 
fournir deux images, il a le défaut grave 
de s'altérer rapidement par le chauffage 
auquel on est obligé de le soumettre 
avant de l'appliquer, pour éviter qu'il ne 
soit terni par l'haleine du ^ujet; cet in- 
convénient disparaît si on a le soin d'em- 
ployer, au lieu du chauffage, le procédé 
deSismondès (voy. plus loin, p. 420). Le 
miroir peut être en métal, en acier poli, 
mais alors il se rouille, ou bien il est 
altéré par le contact des médicaments. Les meilleurs sont 
en verre argenté ou platiné sur la face externe; ne four- 
nis^nt qu'une seule image ces miroirs ont Tavantage.de 

• 

(1) Liston, Pratical surgery, London. 1840, p. 417. 

(2) Garcia, Observations physiologiques sur la voix humaine. Paris, 1855. 
(3j Turck, Méthode pratique de laryngoscopie. Paris, 1861. 

(4) Czermak, Du laryngoscope et de son emploi. Paris, 1860. 



Fig. 228. — Miroirs 
laryngoscopiques ; 
a, miroir rond ; 6, 
ovale; c, carré. 
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résister parfaitement à la chaleur et aux causer d'altéra- 
tions chroniques ; ils sont universelleniient adoptés- 

Le miroir devant conserver un certain degré de cha- 
leur pendant l'exploration, doit avoir une épaisseur appré- 
ciable ; celle de 0",002 suffit. 

La forme varie. Garcia employait un miroir rond 
(fig. 228, a). Turck préconisait la forme ovalaire ou ellip- 
tique (ô), puis il a plus tard adopté la forme ronde. 
Czermak donne la préférence à un miroir quadrangulaire 
à angles arrondis {c). Mandl (1) déclare que chacune de 
ces formes a ses avantages et ses inconvénients; mais, en 
somme, il préfère généralement les miroirs ronds comme 
étant d'un plus facile maniement. 

Pour quelques cas exceptionnels, pour les mensura- 
tions, cet auteur a proposé des miroirs ronds tronqués 
au-dessus et au-dessous du point d'insertion de la lige 
(fig. 247, p. 414). Bruns fait usage de miroirs oblongs, 
arrondis en haut, à bord droit ou échancré en bas. 

Mandl a essayé de remplacer le miroir plan par un 
prisme, mais il en a complètement abandonné l'emploi; 
un tel réflecteur prenait en effet un espace considérable 
et gênait l'introduction des instruments dans la cavité 
pharyngienne. 

La dimension doit être variée selon les cas. Trois mo- 
dèles suffisent : 0",013, 0",018 et 0",022 de diamètre 
pour les ronds, 0",010, 0",020 ou 0",030 de diagonale 
pour les carrés, sont de bonnes dimensions. 

La monture ou cadre du miroir n'est pas sans impor- 
tance; elle doit être légère, métallique, solide et exacte- 
ment ajustée. 

La tige (fig. 229 et fig. 230, c, ô), également métallique, 
longue de 0",10 à 0"',15, épaisse de 0^^,002, est flexible. 
Soudée par l'une de ses extrémités, sous un angle déter- 

(1) Mandl, Traité pratique des maladies du pharynx et du larynx, Paris, 
1872. 

H. JEANNEL. Oiagnostic. 26 
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miné (fig. 230, c), à la monture du miroir, elle s'engage 
par l'autre extrémité dans le manche où elle est fixée 




par une vis de pression. La soudure a lieu en un point 
quelconque de la circonférence pour les miroirs ronds, à 
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l'un des angles pour les carrés, à l'exlréiuité d'un des 
diamètres pour les elliptiques. 

Turck(l) a démontré que l'angle sous lequel la tige 
est soudée au miroir {angle d'ouverture) doit être de 
120 à i25 degrés. Il est nécessaire parfois de changer 
l'angle d'ouverture à cause de l'inclinaison de l'épiglotte 
ou pour d'autres raisons. La flexibilité de la lige permet 
d'obéir à cette nécessité ; mieux vaut cependant faire 
usage du miroir articulé que Charrière a construit pour 
Guéneaude Mussy;une vis sans fin permet, dans cet ins- 
trument, de faire varier l'angle d'ouverture. 

Czérmak, dans le but - de faire apercevoir certaines 
parties profondes de la glotte, avait proposé des miroirs 
doubles; l'image invisible de l'un était reflétée par le 
second. Mais ces tentatives de perfectionnement, infruc- 




Fig. sut, — Spéculum laryngien de de Labordedc. 

tueuses du reste, ont été rendues inutiles par les progrès 
de la méthode laryngoscopique. 

De Labordette a proposé un spéculum laryngien qui 
porte son nom; cet instrument rappelle le spéculum de 
Cusco (fig. 231); il est seulement plus long et plus étroit, 
la valve supérieure G, prolongée et recourbée, porte un 
miroir A à son extrémité, la valve inférieure B est aussi 

(1) Turak, Zeitachr. der K. K. Gaelhchaft der Aente, n» 26, 28 juin 1858. 
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légèrement recourbée. Suivant de Labordette, l'éclairage 
du larynx serait plus complet, la langue, abaissée et portée 
en avant par la valve inférieure, ne préoccuperait plus 
l'observateur (1). On ne peut méconnaître en effet ces deux 
qualités au spéculum laryngien ; mais, en eût-il d'autres, 
qu'il serait pourtant à rejeter; le patient ne peut en elîet 
en supporter un seul instant l'application. 
Gharrière a modifié cet instrument (fig. 232), il en a 




Fig. Î3i. — Spéculum de de Labordette, modiQé par Gharrière. 

réduit les dimensions et a articulé à l'extrémité de la 
valve supérieure le miroir B, dont l'inclinaison est réglée 
par le jeu d'une vis A. Le spéculum laryngien ainsi mo- 
difié peut être utile dans les boîtes de secours pour les 
noyés et les asphyxiés (2) ; il reste inapplicable à l'examen 
laryngoscopique. 

De l'éclairage. — Le laryngoscope ne peut donner 
une image du larynx que si ce dernier est suffisam- 
ment éclairé pour émettre des rayons lumineux. L'inten- 
sité de l'éclairage dépend de la qualité de la source et des 
appareils de concentration. D'un autre côté, l'éclairage 
peut provenir d'une lumière directe ou d'une lumière 
réfléchie. 

(1) De Labordette, liuUelin de rAcadémie de médecine, 1864-65, U XXX. 
p. 334 el n\. 

(2) De remploi dxi spéculum laryngtfn dam le Iraitemenl de t'aspliijxie par 
tubmertion. {Ann. d'byg. publ. et de mèd. lég. Paris, 1868, 1. XXX.) 
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La lumière peut être naturelle où artificielle. La lu- 
mière naturelle ou lumière solaire est parfaite, mais son 
inconstance en rend l'usage quotidien impossible. 

La source de la lumière artificielle est variable. Une 
lampe modérateur ordinaire, une lampe à pétrole, une 
bougie, le gaz d'éclairage, la lumière électrique, la lu- 
mière Drummond, la lampe au magnésium, ont été pro- 
posés. Fauvel propose pour le cabinet des spécialistes une 
lanterne spéciale éclairée par la lumière Drummond : 
Téclairage obtenu ne laisse rien à désirer. La lampe mo- 
dérateur est de tous ces procédés d'éclairage le plus pra- 
tique et le plus simple, tout en donnant une quantité de 
lumière très-suffisante pour la plupart des cas. Les subs- 
tances phosphorescentes appliquées au laryngoscope 
même, les tubes de Geissler, n'ont pas donné les résultats 
qu'ils promettaient; la lumière qu'ils émettent n'est pas 
assez vive. 

Il est un principe que le médecin laryngoscopiste ne 
doit jamais oublier : meilleur est l'éclairage, meilleure 
est l'observation. Les appareils de concentration sont 
destinés à améliorer l'éclairage. Les miroirs plans, les 
miroirs concaves, les lentilles, ou la combinaison de mi- 
roirs concaves et de lentilles ont été successivement es- 
sayés. 

Czermak, qui a le premier fait usage d'un réflecteur, 
employait une feuille de papier blanc pliée en forme de 
gouttière à trois faces planes, qu'il appliquait contre le 
verre de la lampe. 

Des réflecteurs métalliques (fer-blanc, cuivre argenté, 
zinc), à surface plane, parabolique ou concave, ont plus 
tard remplacé le papier. La surface de ces réflecteurs 
doit être bien décapée; les taches et les éraillures de cette 
surface se reproduisent en eff'et dans le miroir laryn- 

(1) Fauvel, Traité pratique des maladies du larynx^ précédé d'un traité com- 
plet de laryngoscopie. Paris, 1876. 



4M UBTKGOSCOPIE. 

gien. Sloerk plaçait derrière la lampe un grand miroir 
concave à rayon de 2 mètres. La flamme de la lampe 
doit, dans ce mode d'éclai- 
rage, être placée au foyer prin- 
cipal du miroir; les rayons 
réfléchis sont dès lors paral- 
lèles. Turck a proposé le pre- 
mier l'usage de boules rem- 
plies d'eau faisant office de 
lentilles (fig. 233) suspendues 
sur un support convenablement 
disposé; mais c'est là un ap- 
pareil trop volumineux et d*un 
maniement difficile et incom- 
mode. 

La lanterne de Tobold (fig. 

234) est une sorte de lanterne 

magique, à trois lentilles; les 

deux premières, 3 et 7, sont 

voisines l'une de l'autre et peu 

éloignées de la flamme; la 

troisième, 6, est au bout d'un 

1^^^^ tube dont on règle la longueur 

I k l'aide d'une coulisse, i , 5. Les 

I rayons lumineux sont concen- 

X . très sur un miroir concave, 7,9, 

^^JFf^^^^ porté sur un bras coudé, 8, 10. 

^^^M^B^^^ L'appareil concentrateur de 

Lewin (fig. 235) est analogue, 

mais il n'a qu'une seule lentille 

et possède deux miroirs. 

Une Ifiiilillc plan-convexe, placée au-devant de la 

(Ininmo, ost un excellent appareil de concentration. La 

«nt'IUcii piano doit faire face à la source de la lumière, 

JHiiuiilli! doit se trouver au foyer de la lentille; les rayons 




l'ig. 333. — Boule de 
ploj'i^o pur Tui'Ck co 
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Vig. 335. — Appareil concentraleur de Lewia. 
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•sorlenl dès lors paralIèlemenU 11 eit h^a, ^.;r::r ■i-^'^ù: 
cas, d'éloigner ou de rapprocher la kai.Jjt ie U Liui: 
afin d'avoir des rayons convergenU oa iî-ir^'in'-s. 




Fiii. UG. — Appareil d'éclninige tic Mandi' 
(grand modËlc). 



Fig 237. — Appareil d'oclai- 
ragedeMandl{pelit molèiej. 



Mandl a imaginé de combiner l'emploi d'une lentille et 
d'un miroir concave, et propose les deux appareils dont 
les figures sont ci-jointes (fig. 236 et 237). Dans le gi-and 
modèle(fig. '23G), la flamme de la lampe A est enveloppée 
d'un abat-jour B C D; en C est un miroir réflecteur; en D 
une lentille plan-convexfi ; F est une pince qui supporte 
un bras coudé à coulisse sur lequel est placé un miroir E. 

Dans le petit modèle (fig, 237), l'abat-jour est un cube 



URYNGOSCOPIE. «19 

de carton noir D ; une des faces est munie de la lentille C, la 
face opposée est ai^enlée, un cadre métalliqueB consolide 
l'appareil qui est fixé à la lampe par l'anneau à ressort A. 

Le pharyngoscope de Moura-Bourouiliou (fig. 238) est 
un appareil de concentration applicable à la laryngoscopie. 

Un miroir A est percé en C d'une ouverture au-devant 





de laquelle est logée une lentille D; il est porté par la 
tige B F et fixé à la lampe par la pince E; les rayons lu- 
mineux concentrés passent par l'ouverture C dans la 
bouche du sujet qui se regarde dans la glace ; l'observa- 
teur se place derrière la iampe un peu sur le côté. 

L'appareil concentrateur de Krishaber (fig. 239) est 
une modification du précédent. La lentille B est sur- 
montée d'une glace C, en A est un miroir réflecteur; le 
tout est fixé à la lampe par une pince D. 
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Fauvel (fig. 250) remplace le miroir réflecteur par un 
écran i l en carton blanc d'un côté, celui de la lampe, 




Fig. ^40. — Appareil 



noir de l'autre; sur la lentille a est articulée une glace b, 
dont on peut varier l'inclinaison; un genou c, une tige s, 
serrée par une vis de pression h, permettent de donner à 
la lentille une position convenable; lacoulissee et la vis (2 
servent à l'éloigner plus ou moins de !a lampe; la pince 
f n tn, supporte lentille et écran et les fixe à la lampe. 

L'appareil de Morell Mackensie (fig. 241) se fixe sur une 
bougie ou sur une lampe au moyen de deux ressorts a 
dont la pression est réglée par la vis s; c'est une chambre 
cylindrique terminée d'un côté par un réflecteur, de 
l'autre par une lentille; b est un bouchon de liège pour 
saisir l'appareil lorsqu'il est chaud. 

Tels sont les modes de production et de concentration 
de la lumière. La lumière ainsi produite peut être dirigée 
sur le laryngoscope directement ou par réflexion. Quant 
aux appareils eux-mêmes, ils ont tous une égale valeur. 

Pour l'éclairage par la lumière réfléchie, on fait usage 
de miroirs concaves qui font converger les rayons sur le 
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laryngoscope. Czeimak a inauguré celte mélhode en em- 
ployant pour le laryngoscope le réflecteur de Ruete, usité 
déjà pour rophthalmoseopie. 




Fig. S41. — Appareil de Morell Klacken^ic. 

Deux procédés sont ici en présence ; 1° le miroir, percé 
d'un trou à son centre, est placé devant l'œil de l'observa- 
teur comme pour l'examen ophlhalmoscopique; 2° le mi- 
roir est placé dans le voisinage de l'œil de l'observateur. 

De ces deux procédés, Mandl déclare le second le meil- 
leur. Pour nous, nous ne saurions exprimer de préférence 
pour l'un OH pour l'autre. 

■ Les praticiens se sont ingéniés à rechercher des porte- 
miroirs commodes et qui laissent à l'observateur la li- 
berté de ses mains. Nous allons passer rapidement en re- 
vue les divers modèles proposés. 

Le miroir réflecteur buccal (fig. 242), dont le manche 
en bois se place enlre les incisives de l'observateur, 
qu'il condamne au mutisme, est fatigant et se salit trop 
facilement. 

Le bandeau frontal (fig. 243), auquel est fixé le miroir 
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par une genouillère, exerce sur les tempes une pression 
bientôt insupportable. 





FJg. ti% — Miroir réflecleur buccal. 



- Bandeau CronUI. 



La tige porte^miroir de Charriera (fig. 244), dont une 
extrémité C porte une gouttière rembourrée qu'on ap- 
plique sur la racine du nez et dont l'autre extrémité vient 




Fig. 244. — Tige porte- 
.'u ie profil : 



embrasser l'occiput, est bonne, mais seulement pour les 
observateurs emmétropes qui ne font pas usage de lu- 
nettes. 

Semeleder, puis Stellweg, ont proposé un modèle bien 
plus commode : c'est une paire de lunettes munie de 
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verres appropriés à la vue de l'observateur et qui porte 
un miroir articulé en son milieu (fig. 245). 

Duplay a modifié le précédent modèle dans le but de 
permettre à l'observateur de faire usage des lunettes qu'il 




Fig. 245. — Lunettes de Semeleder. 



Fig. 24(i. Monture Duplay. 



porte habituellement. Le miroir, détaché, peut être fixé 
sur un manche et porté à la main (fig. 246). 

Turck avait son miroir réflecteur porté sur un pied 
articulé qu'il plaçait près de lui. D'autres observateurs 
ont fixé le miroir sur la lampe même (Tobold, Lewin, 
Mandl qui condamne pourtant cette disposition). 

Les miroirs doivent avoir une distance focale de 0"',20 
à 0",30 et un diamètre d'ouverture de 0",08 à 0",10. Les 
myopes doivent choisir des miroirs dont la distance focale 
soit moindre que 0"',25 et les hypermétropes des miroirs 
à foyer plus éloigné. 

Grossissement. — Divers observateurs ont cru utile de 
grossir l'image laryngienne. A cet efiet, Wertheim (1859) 
proposa l'emploi de miroirs laryngiens concaves. Mais ces 
miroirs déforment l'image, celle-ci n'est régulière que 
pour les parties du larynx qui sont exactement au foyer. 

Turck, après avoir essayé d'un laryngoscope concave, 
mettait derrière le miroir réflecteur une petite lunette pour 
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obtenir un grossissement de 4 ou 5 diamètres ; Voltolini 
fait usage de loupes placées devant Tœil de l'observateur. 
Mesure. — Pour mesurer l'image laryngienne, Mandl 
propose le laryngoscope dont la figure ci-jointe explique 
la disposition (fig. 247). 




Fig. 247. — Laryngoscope pour mesurer. 

De V examen laryngoscopique, — Le malade, le méde- 
cin, l'éclairage, l'instrument nous occuperont d'abord; 
puis, dans un dernier paragraphe, nous étudierons la ma- 
nière de procéder à l'examen. 

1° Le malade, — Le malade doit, autant que possible, 
être à jeun, pour éviter les vomissements que pourraient 
provoquer le chatouillement de la luette par le miroir. 
La station est assise ou debout. 

Pour la station assise, un tabouret de piano permettant 
d'élever ou d'abaisser le sujet est d'un usage très-avanta- 
geux; en tout cas, le siège doit être solide et horizontal. 
Mandl préfère la station verticale; nous voulons bien 
qu'elle soit plus commode pour lui; mais, à coup sûr, elle 
ne l'est pas pour le malade. 

La tête doit être fixe, droite, un peu inclinée en ar- 
rière. Pour arriver à ce résultat, il n'est besoin ni d'aide 
ni de chaise spéciale, il n'y a qu'à appuyer la tête et les 
épaules du sujet contre le mur. 

Pour se rendre un compte exact de la nécessité de don- 
ner à la tête une bonne position, il suffit de comparer les 
figures 248, 250, 253 et la figure 255 que nous emprun- 
tons à Mandl. Dans les figures 248, 250, 253, la tête reste 




rjg.;,î4S. — Coupe antéro-postérieure de la lêle, le larjngoa- 

cope poié au-devant Je la luette. 
I. Œil di l'observalrar -, — ni, larjngoscspe ; — gl, glolto; — 1. î, 

3,4, «tliire!. — Rayons lumineuï dircclioo dans laquelle 

If pvilt rimage. 




Fig. ÎM. — Coupe ant^ro-postérieure de la tête (exa- 
men laryngoBcopique). 
n 't m', deui posilioos diiKrffliles du Urjneoicop* ; — et o' 
œil de robservaleuri — mp el m'p', diteelion des raïon» ïi 
*.ri.;-Bl,jlollc. 



■'^•'^^^7 
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Fig. 249. — Image laryngoacopique 
correspondant i la figure S18. 

1, langue; — e. liiHBlotlo; — g. goiil- 
liÈres plupjngd-larjngieniie»; — pft, 
pharynx. 




E, dpiglottc; — p\, pbaryni 
lière pharjngo-larjDgiâj ; 
tilâites «rjUnoïdes; — r, 
ar;ti!puiili«ii. 




Fig. 252. — Image du laryngoscope 
par las rayons o'm', m'p' de la 
figure 350- 

(. pit. ar. r. «.mmB dans la flgure iil ; 
replis OijKMrjrldm 





Fig. 253. — Coupe aniéro-posiérieiire de la tète. iLes Pig- Î51- ~ Image donnée par le 1) 
rayons om qui arrivent à l'œil ne donnent que la por- rjngoscope m de la figure Ï53. 

lioD antérieure de la glotte par les rayons mf/JfHandI), ' ^> '«"»> <"ii l» mên» valepr qu« din'lc 




Fig. Ï55. — Coupe anléro-postéi 

Les njrons oni, qui nrivenl i l'œil, ne doi 

risure de la glotte par met. Les leliro 



Fig. 25C. — Image donnée par le 

laryngoscope m de la figure 255. 

la télé. or, oriûeo glollii|ue; repli inférieur;-". 

Il parlio anlii- «pli «UjHÎrieuri — or, eurtilije itjl- 

on Tulcur que noido! — rop, repJÏ aiT-iipiBlolliqiJCi — 

b, bourrelet de l'épielolie. 
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droite et non inclinée en arrière; l'image laryngoscopique 
(fig. 249, 251, 252,254) est toujours incomplète; la por- 
tion du larynx aperçue dépend de la position donnée au 
laryngoscope. Dans la figure 255, au contraire, la tête est 
inclinée en arrière; l'image laryngoscopique 256 est tou- 
jours complète quelle que soit la position du laryngoscope. 

La bouche doit être largement ouverte. 

La langue doit être fortement tirée en avant et aplatie. 
Les abaisse- langue, quels qu'ils soient, abaissent l'épi- 
glolte en déprimant la langue. Le pince-langue de Turck 
est douloureux. La meilleure pratique consiste à saisir la 




t'ig, ibl, — Railrhe lirgcme il oiiverli , langue projeli^c cl mainlcnue aa-dcvnnt 
du menton, pour I ippliciiJOn du lar^ngoscoiic (llandij. 



langue à l'aide d'un linge et à la porter au-devant du men- 
ton (fig. 257). 
Le malade doit lui-même faire cette manipulation. 

M IEjUIHEL. Diagnoslic. 37 
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La respiration doit être fréquente et large. 

Pendant l'examen on fait émettre au sujet certaines 
voyelles dans le but de modifier la position du larynx; la 
voyelle eh donne les meilleurs résultats, ainsi que les 
voyelles à timbre clair. L'o, l'w, Xi ne valent rien. Le 
malade doit émettre la voyelle convenue en voix de tête. 

Le médecin. — Le médecin doit se trouver en face du 
malade, assis ou debout, suivant la station choisie pour 
ce dernier. 

La dislance qui Je sépare du sujet est réglée par 
Fétatde myopie, d'emmétropie ou d'hypermétropie de sa 
vision. 

Il doit être à telle hauteur que son regard puisse em- 
brasser la plus grande partie de la cavité buccale. 

L éclairage. — Une fois le malade en bonne position, 
le médecin doit s'occuper de l'éclairage ; quelle que soit 
la source lumineuse et l'appareil de concentration au- 
quel il donne la préférence, s'il emploie la lumière di- 
recte, il placera l'appareil d'éclairage entre lui et le ma- 
lade près de son épaule, dirigeant le faisceau lumineux 
vers l'arrière-bouche du sujet. S'il a recours à l'éclairage 
par la lumière réfléchie, il place la lampe munie de son 
appareil de concentration à la droite du malade, ajuste le 
miroir réflecteur dont il a fait choix, puis, en faisant jouer 
l'articulation de ce miroir, il dirige les rayons lumineux 
vers la cavité buccale du sujet (fig. 258). 

IjC laryngoscope. — Le laryngoscope doit être nettoyé 
ou tout au moins essuyé devant le malade. Il doit être 
chauffe, afin d'éviter la condensation sur le miroir de la 
vapeur d'eau contenue dans l'air expiré. Pour cela, on 
promène le laryngoscope au-dessus de la cheminée de la 
lampe, en exposant à la flamme le miroir et non la mon- 
ture : c'est en effet le miroir qui a besoin d'être échauflé- 
En essayant le contact du miroir sur la joue ou sur le 
dos de la main, on juge si la chaleur est convenable. 
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Mais, en introduisant dans le pharynx un instrument 
trop chaud on risque de causer au patient une sensation 




Fig 258 — Examen larjngoscop que (a ce li main giuchc) et pinsument du 
larynx (avec ta ma n dro le] malade et méilecin aont debo t Le malade 
maintient lui même sa langue projclâo La lii pe est mun c de 1 apparc 1 de 
concentratian de Handl. La tuniieic C!t réDiicliie par le miroir concave placé 
au-dcrant du front ei llxd sur une moulure ù lunettes (MandI). 

pénible; de plus, le miroir s'altère h la longue parle 
chauffage et perd en outre fort vite, par rayonnement, la 
chaleur acquise. 
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L. Sismondès (4) propose, pour empêcher le miroir de 
se ternir, un procédé aussi simple qu'efficace, consistant à 
passer lég^rement sur la surface polie du miroir un linge 
imbibé de glycérine. La vapeur d'eau contenue dans l'air 
expiré se dissout complètement dans la glycérine et la 
buée ne se forme pas. Le pouvoir réflecteur du miroir 
n'est pas sensiblement diminué par la couche légère de 
glycérine. Nous avons, à l'exemple de Sismondès, soufflé 
fort longtemps sur un miroir glycérine et n'avons vu se 
former aucune buée. Nous avons constaté qu'il était né- 
cessaire d'employer de la glycérine pure; la glycérine al- 
coolisée, par exemple, n'empêche pas la formation de la 
buée. 

Le laryngoscope doit être saisi de la main droite par 
son manche comme un pinceau, entre les dernières pha- 
langes de l'index et du médius d'une part, et le pouce 
d'autre part. Les deux autres doigts restent libres et sont 
disposés de façon à prendre un point d'appui sur le 
menlon ou sur la joue du malade. 

Le miroir doit évidemment être tourné en bas. Le 
médecin l'introduit sans tâtonnement dans la cavité buc- 
cale, en lui faisant suivre l'axe de cette cavité jusqu'au 
dessous de la luette, qu'il soulève par un mouvement de 
déplacement de la main et du manche en dehors, qui per- 
met l'accès des rayons lumineux. Puis, par de petits 
mouvements de rotation, le médecin cherche la position 
qui donne l'image la meilleure. (Voy. fig. 257, la position 
du laryngoscope.) 

Examen. — Mandl (2) résume ainsi les règles à suivre 
pour l'examen laryngoscopique : « Le médecin commence 
par régler à peu près la direction du faisceau lumineux 
dont il fera usage en plaçant la lampe soit au-devant du 
malade, s'il éclaire par la lumière directe, soit à la droite 

(1) Voy. Union médicale^ 23 septembre 1876, p. AÂd. 

(2) Mandl, Traité pratique des maladies du larynx, p. 137. 
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du malade, s'il fait usage de la lumière réfléchie. Il se 
munit ensuite du miroir réflecteur; place le malade en 
face de lui et un peu en contre-bas; règle d'une manière 
un peu plus précise la position de la lampe et celle du 
miroir réflecteur de façon que le cercle lumineux tombe 
sur la bouche mais ne dépasse pas la lèvre inférieure; 
engage le malade à ouvrir la bouche, à incliner la tête 
en arrière, à saisir sa langue ; puis, il règle sa respiration 
et sa phonation. Il dirige en même temps le faisceau lu- 
mineux dans la cavité buccale, de haut en bas, en ayant 
soin qu'il ne dépasse ni la lèvre inférieure, car toute la 
lumière qui frapperait le menton serait perdue, ni les 
ailes du nez, pour ne pas off'usquer la vue du malade. Il 
inspecte ensuite rapidement l'isthme du gosier et le pha- 
rynx, pour connaître la disposition générale qui peut 
déterminer le choix d'un laryngoscope plus ou moins 
grand. Celui-ci est chauffe ou glycérine, introduit dans 
la cavité buccale et appliqué au-dessous de la luette per- 
pendiculairement au plan médian. Une dernière et défi- 
nitive orientation de la lumière fera apparaître l'image 
laryngoscopique. y> 

Difficultés de Vexamen laryngoscopique. — L'appré- 
hension du sujet amène quelquefois une surexcitation 
nerveuse qui rend l'examen presque impraticable ; des pa- 
roles calmes et rassurantes et mieux encore l'application 
de l'instrument sur une autre personne ou sur soi-même 
suffiront le plus souvent à ramener la confiance. 

Certains sujets sont d'ailleurs d'une intolérance remar- 
quable; ils sont fort rares. La vue seule d'un laryngoscope 
provoque cependant chez quelques-uns des nausées et 
des vomituritions; il est alors inutile d'insister, il faut 
user de patience ; les inhalations d'eaux sulfureuses pul- 
vérisées prolongées pendant plusieurs semaines pourront 
ici être d'un bon secours. Cette intolérance peut être 
pathologique c'est-à-dire déterminée par une affection 
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pharyngienne, elle est alors moins complète et cède à un 
traitement approprié. Les badigeonnages iodées sont re- 
commandés par Mandl. 

Les tumeurs du cou gênant les mouvements de la tête, 
les lésions des lèvres empêchant Touverture suffisante de 
la bouche, les angines tonsillaires, etc., sont justifiables 
de la thérapeutique. 

La présence du laryngoscope provoque parfois une 
abondante et inopportune salivation ; le rinçage préalable 
de la bouche à l'eau fraîche pallie cet inconvénient. 

L'hypertrophie de la base de la langue est un obstacle 
que l'expérience apprend seule à tourner. 

La rigidité du voile du palais exige l'emploi d'un miroir 
de grande dimension, incapable de glisser derrière cet 
organe; il en est de même de l'hypertrophie de la luette. 

La position ou la configuration vicieuse de l'épiglolte 
crée encore des difficultés spéciales. L'inclinaison forte 
de la tête, la position du sujet qui sera placé très-bas; 
les pressions an téro -postérieures ou latérales sur la 
pomme d'Adam ou sur Tos liyoïde (Turck) ; la respiration 
par happement de l'air, c'est-à-dire par inspirations 
courtes et rapides (Màndl), l'émission de sons très-aigus 
en voix inspiratoire; la simulation du rire, de la toux, du 
bâillement, de la vomiturition sont autant de procédés qui 
trouvent chacun leur application. On peut encore tenter 
le redressement de 1 epiglotte à l'aide de pinces (Bruns,. 
Fournie, Mackensie), d'un crochet ou d'une spatule spé- 
ciale (Czermack), d'une aiguille armée d'un fil ou d'une 
pince spéciale (Turck), d'une sonde appropriée (Voltoni). 

Une dernière difficulté consiste à bien régler la respi- 
ration; l'exemple d'une respiration convenable donné par 
l'observateur et au besoin le pincement du nez instrui- 
ront suffisamment le patient. 



RHINOSGOPIË. 



Aid 



§ n. — RHINOSCOPIE, PHA.RYNGOSCOPIE, TRACHÉOSCOPIE, ŒSOPHAGOSCOPIE. 

1** L'inspection de la cavité pharyngo-nasale à l'aide 
d'un miroir prend le nom de rhinoscopie. Le miroir rhi- 




Fig. 259. — Spatule ou crocliet destiné à sou* 

lever le voile du palais (Czermack). 

a, crochet fenêtre ; — b, spatule ou crochet plein. 



Fig. 260. — Pince-luette 
deTurck. 
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noscopique le plus usuel esl le laryngoscope ordioaire. Les 
procédés d'éclairage sont les mômes. 

Avant de pratiquer l'examen, it esl bon de faire gai^a- 
riser le malade afin de détacher les mucosités. La position 
à donner esl la mfime que pour l'examen laryngosco- 
pique. Le rhinoscope est introduit sur la ligne médiane, 
la surface réfléchissante dirigée vers la cavité pharyngo- 
nasale; on le pousse en passant à côté de la luette jus- 
qu'au voisinage de la paroi postérieure du pharynx, qu'il 
faut éviter de toucher. 

La luette est relevée en avant au moyen d'un crochet 
mousse Czermack (fig. 259) ou d'une pince particulière 
{fig. 200) pince-luette de Turck. 




Fig. 361. — Jiliinascape de Stoerk. 

5loerk,puis Duplay ont imaginé chacun un rhinoscope 
où le miroir est au boutd'une des branches d'une pince, 
l'autre branche relève la luette (fig. 261 et fig. 262). 
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La position du miroir doit être variée suivant la portion 
de la cavité que Ton veut éclairer et observer. 




Fig. 26:2. — Rhinoscope de Duplay. 



La trachéoscopie et Vœsophagoscopie sont des tours de 
force et ne peuvent être classés comme procédés prati- 
ques d'exploration ; la pharyngoscopie^ l'exploration de la 
cavité buccale, a été décrite au chapitre de l'exploration 
de l'appareil digestif. 
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Pneumographe différentiel de Colrat et RabateL — 
Le pneumographe différentiel inscrit simultanément et 
séparément les mouvements de chacun des deux côtés 
du thorax (4). 

Cet appareil se compose : 

1° D'une ceinture de caoutchouc assez fort destinée à 
isoler les deux côtés du thorax. (On sait en effet que le 
caoutchouc a la propriété d'adhérer intimement à la 
peau sur laquelle il est étendu.) 

Cette ceinture est munie de deux plaques, une antérieure 
que l'on place sur le sternum, qui porte une tige surmon- 
tée de deux crochets; une postérieure, que l'on place dans 
la gouttière vertébrale, munie de deux vis de pression . 

2"* De deux cylindres en caoutchouc, chacun d'eux étant 
analogue à ceux dont se compose le pneumographe de 
Marey. Chacun de ces cylindres correspond à une des 
moitiés du thorax et est fixé, d'une part, au crochet que 
porte la plaque antérieure ; d'autre part, à l'aide d'un fil 
inextensible, à lavis de pression correspondant à la pla- 
que postérieure. 

3° L'appareil enregistreur, analogue à celui de Marey, 
doit être double ; chacun des cylindres doit en effet com- 
muniquer avec une ampoule spéciale et commander un 
levier spécial. 

Il est aisé de comprendre qu'en somme l'appareil se 

(1) Association française pour V avancement des sciences, session de 1876. 
Clermont, séance du 1 7 août. 
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compose de deux pneumographes analogues à celui de Ma- 
rey. Chaque pneumographe correspondant à un seul côté 
de la poitrine. 

Le pneumographe de Colrat et Rabatel donne bien les 
tracés simultanés de chacun des côtés de la poitrine ; il 
partage avec l'instrument de Marey le grave défaut de ne 
pas inscrire tous les mouvements de l'acte respiratoire. 
(Voy. p. 97.) ^ 

jEsthésiomètre à pointes isolantes de Manouvriez (1). 
— Benedikt avait, en 1864 (voy. p. 164), montré que, 
de toutes les sensibilités cutanées, la sensibilité thermi- 
que est celle qui, dans l'état pathologique, conserve le 
mieux et le plus longtemps son intégrité. En'conséquence, 
pour éviter que la différence de température, entre le 
corps qui exerce le contact et la peau du malade, ne pro- 
duise une sensation que le malade rapporterait fausse- 
ment au contact, il avait donné le conseil de recouvrir 
d'un linge la région dont on explore la sensibilité. Manou- 
vriez (de Valenciennes) en 1873, constate qu'avec l'aesthé- 
siomètre ordinaire, en métal, le degré acsthésiométrique 
varie, pour une même région, suivant la différence de 
température existant entre la peau et l'instrument. C'était 
là une conséquence et en même temps une preuve nou- 
velle de la vérité de l'observation de Benedikt : le méde- 
cin interrogeait la sensibilité tactile, c'était la sensibilité 
thermique qui répondait. 

Pour obvier à cette cause d'erreur, Manouvriez propose 
un aesthésiomètre dont les pointes en ivoire, en raison de 
leur faible conductibilité pour la chaleur, isolent le sujet du 
contact froid du métal. Cet ingénieux instrument a la forme 
d'un podomètre et peut entrer dans la trousse ordinaire. 

Le même auteur a dressé à l'aide de son aesthésio- 

(l) Comptes rendus de la Société de biologie y séance du 5 décembre 1874. — 
Bulletin de V Académie de médecine, U mai 1875. — Association frartçaise 
pour l'avancement des sciences, séance du 17 août 187C. 
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mètre une table qu'il a bien voulu nous communiquer 
et dont les chiffres diffèrent de ceux de la table de Weber 
(voy. p. 165). Il suffit de comparer la table de Weber et 

HOMME ADULTE SAIN. 

MUlimcU*es. 

« r Verticalement 5 

Joue, partie moyenne j Obliquement du trou auditif ex- 

( terne à la commissure labiale. S 

I Paume Longitudinalement 5 

Dos id. 10 

i Face antérieure.. id. 17 

Fafe postérieure. id. 23 

iFace antérieure. . id. 36 

Face postérieure. id. 34 

Epaule Face externe. .. . id. 40 

Région sternale, médiane Verticalement 34 

Dos, moitié latérale id. ii 



Main 

Avant-bras. . . 
Bras 



Pied, partie moyenne... | 



Plante. Longitudinalement 9 

Dos. . . id. 7 

Jambe I ï'^^ce interne... . id. 45 

I Face externe .... id. 33 

Caisse Face antérieure.. id. 5) 



FEMME ADULTE SAINE. 

Joue, partie moyenne Verticalement 4 

j^ . J Paume Longitudinalement 2 

^*" 1 Dos id. 7 

Avant-bras . . . . ) ^^^® antérieure . id. 1 (i 

" " j Face postérieure. . id. 18 

celle de Manouvriez pour constater que les chiffres de ce 
dernier auteur sont inférieurs à ceux donnés par Weber. 
*Cela tient-il uniquement à la perfection deTinstrument? 
Nous ne le croyons pas et trouvons bien plutôt la raison de 
la différence dans la façon d'opérer des deux auteurs; 
l'un, Weber, applique son instrument perpendiculaire- 
ment à là direction des filets nerveux; l'autre, Manou- 
vriez, l'applique parallèlement. Nous nous sommes expli- 
qué (voy. p. 169) sur le défaut de la pratique du médecin 
de Valenciennes. 
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ÂLisoN, Hydrophone ou stéthoscope de 

—, 38. 
AMPÈRE, Gommutateui* à bascule de—, 

212. 
AuziAS-TuRENNE, Stéthoscopo de — , 37 ; 

plessimètre de — , 47. 
AvENBRUGGEB, Méthode de percussion 

de — , 52. 



Bareswill, Réactif cuprique de — pour 

la recherche du sucre dans Turine, 

390. 
Barrt, Marteau de — , 52. 
Bartlett, Régulateur de — ,213. 
Bastien, Dynamographe de — , 19i. 
Baudelocque, Compas de — , 62. 
BÉHiER, Sphy^mographe de — , 133. 
Beetz, Batterie de —, 221. 
BÊRANGER, Balance système —, 20. 
Bergeon ET KASTttS, Anapnographe de 

—, 91. 
Bernard Eric, Appareil yolta-fararlique 

de —, 257. 
Bert (p.), Tambours pncumographi- 

qiies de — , 101. 
BiuNDi, Stéthoscope de — , 36. 
Blanchet, Acoumètre de —, 178. 
Du Bois-Raymond, Appareil volta-fara- 

dique de — , 261. 
BoiYiN, Spéculum plein conique de Du- 

puytren modifié par M^e — , 336; 

spéculum à valve de M™« — , 340. 
BONUOL, Appareil volta-faradique de 

—, 254. 
Bonnet (de Lyon), Pneumatomètre de 

—, 86. 
Bôi'TGER, Procédé de — pour la re- 

rherche du sucre dans l'urine, 388. 
BODCHUT, Spirométi'ie automatique de 

—,95. 
Boudin, Spiromètre de —, 84. 
BozEMAN, Spéculum de — , 350. 
Breton frères. Appareil d'induction 

magnéto-faradique de — , 299. 
BRtJCKE, Procédé de — pour la recher- 
che des matières colorantes de la 

bile dans Tarine, 393. 



Brissez, Spéculum mtra-utérin de — , 

363. 
Buisson fCh.), Polygraphe de —, 115; 

cardiographe de — , 118. 
Bunsen, Pile de —, 203. 
BuRQ, Dynamomètre de — , 185. 
Busgh, Spéculum intra-utérin de— ',363. 



Gammann, Stéthoscope de — , 36. 

Gammann et A. Glark, Auscultation et 
percussion combinées de — , 53. 

Garcassonne et Brissaud, Plessimètre 
en T renversé de — ,47. 

Gastiaux, Ballon aspirateur et tube de 
-, 109. 

Gelsius, Thermomètre de —, 10. 

Gharrière, Spéculum à trois valves de 
— , 3it ; spéculum bivalve de Ricord, 
modifié par — , 345; spéculum la- 
ryngien de de Labordette modifié par 
-^, 404 ; tige perte-miroir de — ,412. 

Gbomel, Gompas de — , 62. 

Ghurchill, Spéculum de —, 338. 

Glamond et Gaiffe, Pile de — , 206. 

Glarke, Appareil d'induction magnéto- 
faradique de —, 296. 

GOLLIN, Therjnomètre en étui de — , 9 ; 
sesthésiomètre de — , 167; spéculum 
bivalve pour vierges de — , 348; 
valve argentée avec deux écarteurs 
latéraux de — , 349. 

GoLRAT et Rabatel, Pneumographe 
différentiel de —, 426. 

GONSTANTIN (Paul),Sléthoscopede —, 39. 

GORVISART, Méthode de percussion de 
—,45. 

Gros, Plessimètre à oreilles articulées 
de —, 50. 

Gusco, Spéculum en bec de canne de 
—, 346. 

Gzerhak, Méthode sphygmographique 
de — , 141 ; crochet ou spatule pour 
La luette de —, 424. 



Daniell, Pile de —, 202. 
Delavaud, Pile de fortune de — , 206. 
Démenant -Deschenais, Spéculum in- 
tra-utérin de — , 363. 
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Dervieu (Jules), Marteau et plessimèlre 

de —, b± 
Desvares (père). Réflecteur ophthal- 

moscopique tle — , 152. 
DiEUMFOY, Aspirateur de —, 107. 
Donders, Formule de — pour Tacuïté 

visuelle, 174. 
Donders-Epkeks, Ophthalmoscopc de 

■— , i52. 
DuBos, Appareil volta-faradique, sys* 

lènie —, 266. 
DuBUJADOUX, Pupillomètre de —, 177. 
DuCHENNE (de Boulogne), Dynamomètre 

de — , 188; emporte-pièce histo- 

logique de — 195; courant de la 

deuxième, hélice de — , 239; courant 

de la première hélice de — , 246 ; 

pile, à ruban de — , 215; batterie de 

— et Ruhmkorff, 230; batterie de — 
au Marié-Davy, 233; interrupteur de 
— , 243; grand appareil volta-fara- 
dique à double courant de — ,268; 
petit appareil volta-faradique à dou- 
ble courant de — , 274; appareil ma- 
gnéto-farad iquc à double courant de 
—, 302. 

DuPLA\, Lunettes de —, 413; rhinos- 

cope de — , 424. 
DUPUYTREN, Spéculum de Récamior, 

modiiié par —, 336. 

P 

Faber, Crayon dermographique de — 55. 
Fabré Palaprat, Métronome rhéotome 

de —, 242. 
Fauvel, Lanterne de — , 405 ; appareil 

concentrateur de — , 410. 
Faye et Cottereau, Plessimèlre de 

—,50. 
Febling, Réactif cuprique de — pour 

la recherche du sucre dans Turine, 

390. 
Fergusson, Spéculum de —, 338. 
FovEAUX, Batterie de —, modifiée par 

Smée, 228. 
Foucault, Interrupteur de — , 242. 
Fumer, Spéculum de —, 337. 

6 

Oaiffe, Pile de —, 206 et 222; collec- 
teur double de —, 208; batterie de 

— au Leclanché, 220; batteries de — 
au chlorure d'argent, 222; appareil 
volta-faradique à hélices mobiles de 
Tripier, modifié par —, 263 ; appareils 
volta-faradiques de —, 276; appa- 
reils d'induction magnéto-faradique 
de —, 301 ; appareil de Clarke, mo- 
difié par— ,302. 

€alezowski, Ophthalmoscope à main 
de —, 152 ; échelles de — pour le 
diagnostic du daltonisme, 176. 

Callard, Hystéromètre de — , 365. 

Cestin, Stéthoscope de —, 36. 

CïRAUD, Stéthoscope de —, 37. 



Gorup-Besanez, Tableau indiquant les 
variations en 24 heures des quantités 
et des principaux éléments de l'urine 
dans les principales maladies, d'a- 
près —, 384. 

Graham et DÉSAGCLiERS, Dynamomètre 
de —, 183. - 

Gréhant, Procédé spirométrique de —, 

94. . _ .. 

Groussin, Berceau pèse-bébé de —, 21 ; 
' berceau de croissance de — , 23. 
Crove, Pile de —, 203. 
CuÉRiN fj.). Aspirateur de —, 107. 
Gujllet (J.), Pneusimètre à hélices de 

—,88. 
Guillon, Spéculum à sept valves de 
-, 342. 

H 

Hare, Procédé de mensuration par le 
ruban métrique de — , 61. 

Heller, Procédé de — pour la recher- 
che des matières colorantes de la 
bile dans l'urine, 394. 

Helmholtz, Réflecteur ophthàlDiDscopi- 
que de —, 152. 

HÉRISSON, Sphygmomètre de —, 126. 

Horteloup, Spéculum de —, 345. 

HuGUiER, Hystéromètre de —, 364. 

HuTCHiNSON, Spiromètre de— ,77 et 79. 

HUTIN (Jules), Crayon dermographique 
de — 55. 



Jaccoud, Thermomètre de — , 9 ; aes- 
thésiomètre de —, 167; procédé de 
— pour l'exploration du sens mus- 
culaire, 179; procédé de — pour la 
recherche des mîiiières colorantes de 
la bile dans l'urine, 394. 

Javal, Procédé de — pour le diag- 
nostic du strabisme léger, 176. 

Jeannel (M.), Pneumographe de — , 
102; procédé de — pour l'explora- 
tion du sens musculaire, 180. 

Jobert de Lamballe, Spéculum de —, 
343 ; spéculum intra-utérin de —, 363. 



KiDDER (Jérôme), Batterie de —, 232. 

Kgenig, Stéthoscope de — , 41. 

Kradse, Réactif de — pour la recher- 
che du sucre dans furine, 491. 

Krishaber, Appareil concentrateur de 
—, 409. 

Kruger et Hirschmann, Appareil vol- 
ta-faradique de — , 257. 

Kuhne, Procédé de — pour la recher- 
che des matières colorantes de la 
bile dans l'urine, 393. 



De Labordette, Spéculum laryngien de 
— 403; id. de — modifié par Char- 
ricre, 404. 
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Lâennec, stéthoscope de — , 32. 
Lair (Samuel), Siiiide intra-utérine de 

—, 364. 
Landouzy, Stéthoscope de — , 35. 
Leclanché, Pile de —, 205; batterie de 

Gaiflfe au ~, 220. 
Legendre et MoRiN, Appareil volta- 

faradique de — , 259. 
Legros et Ommus, Pile et batterie de 

—, 2-26. 
Leroy, Dynamomètre de — , 183. 
LewiN, Appareil concentrateur de — , 

406. 
Liégeois, iEsthésiomètre thermique de 

—, 171. 
LiSFRANC, Spéculum à valve de — , 3 il. 
Longuet, Sphygmographe de — , 135. 
LuTON, Réactif de — pour la recher- 
che du sucre dans l'urine, 391. 

M 

Mailliot, Plessimètre à oreilles arti- 
culées ûe — , 50. 

Mandl, Appareil d'éclairage laryngosco- 
pique de — (deux modèles), 408. 

Manouvriez, i'4sthésiomètre à pointes 
isolantes de — , 427. Tables œsthé- 
siométriques de — , 428. 

Maréchal, Pnéomètre de — ,81. 

Marey, Appareil spirométrique de — , 
90; tube branché de — , 91; pneu- 
mographe de — , 97; polygraphe de 
— , 116; cardiographe de — , 118; 
sphygmographe de — , 128; pince 
myographique de — , 192. 

Marié-Davy, Pile de —, 203. 

Marion SiMS, Spéculum univalve de 
— , 348; hystcromètre de — , 366. 

Masson, Roue interruptrice de — , 
241. 

Mathieu, Pneumo- dynamomètre de 
— , 84; spiromètre à soufflet, de — , 
86; instrument de —, pour l'explo- 
ration de la sensibilité à la pression, 
164; dynamom'ètre de — , 190; spé- 
culum intra-utérin de — , 363. 

Mathieu (Alph.), Appareil électro-mo- 
teur de —, 216. 

Mattéï, Stéthoscope de — , 40. 

Mauhei«é, Réactif de — pour la re- 
cherche du sucre dans l'urine, 391. 

Mayer et Meltzer, Batterie de — , 23 ; 
appareil volta-faradique de — , 257. 

Meyerstein, Réflecteur ophthalmosco- 
pique de — , 152. 

Monoyer, Ophlhalmoscope de — , 153. 

MOORE, Procédé de — pour la recher- 
che du sucre dans l'urine, 388. 

MoRELL Mackeksie, Appareil concen- 
trateur de — , 411. 
Moulin, Redresseur utérin ou utéros- 

cope de — , 343. 
MouRA-BouROUiLLU, Pharyngoscope de 
—, 409. 



Mulder, Réactif de — poijr la recher- 
che du sucre dans l'urine, 392. 
M'Vail, Spirographe de — , 100. 

N 

Neef, Trembleur de —, 240. 

Neurauer, Réactif de — pour la re- 
cherche du sucre dans l'urinq, 391. 

NiEDERKORN, Thermomètre à maxinia 
de - 11. 



Odier et Blache, Balance de — , 21. 

Ogle J. W., Compas aphmétrique de 
—, 167. 

Osiander, Baromacromètre de — , 20. 

Otto Rosenbach, Procédé de — pour 
la recherche des matières colorantes 
de la bile dans l'urine, 3'J4. 



Page, Appareil d'induction magnéto- 
faradique de — , 297. 

Paré {Ambroise)^ Spéculum décrit par 
—, 335. 

Peter, Plessigraphe de — , 48. 

Pettenkoffer, Réactif de — pour la 
recherche du sucre dans l'urine, 392. 

PiORRY, Stéthoscope de Laënnec modi- 
fié par — , stéthoscope plessimètre 
de — , 33 ; plestétiioscope de — , 34 ; 
stéthoscope classique de — , 35; mé- 
thode de percussion de — , 45; pla- 
coplesse de — , plessimètres de — , 
46, 50, 51; plessigraphe de — , 47. 

Pitta, Stéthoscope de — , 36. 

Pixii, Appareil d'induction magnéto - 
faradique de —, 292. 

PoNCET, Ophlhalmoscope de — , 154. 

Pot AIN, Thermomètre de — , 6, aspira- 
teur de — , 108, cardiographe pour 
l'étude des dédoublements des bruits 
du cœur de —, 122. 

PouiLLET, Roue interruptrice de — , 241 . 

Pulvermacher, Chaîne galvanique de 
— , 214; mouvement d'horlogerie 
rhéotome de — , 242. 



QuAiN (Richard), Stéthomètre de — , 66. 

R 

Récahier, Placoplesse ou palette de 
— , 45 ; spéculum plein conique de 
— , 336; spéculum à valves de — , 
339. 

RÉGNIER, Dynamomètre de — , 184. 

Rem AK, Batterie ou appareil de—, 227. 

Richard, Spéculum de —, 339. 

RicoRD, Spéculum bivalve de —, 344. 

De Robert de Latour, Thermomètre 
de —, 6. 

Robert et Collin, Dynamomètre de —, 
192. 
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ROBERVAL, Balance —, 19. 

RUHMKORFF, Commutateur à cylindre 
tournant de — , 212; batterie de Du- 
clienne et — ; 230; appareils voUa- 
faradiques de — , 266. 



Sanctorius, Pulsiloi^e de —, 126. 

Saxton, Appareil d*inductioa niagnéto- 
faradiquc de — , 296. 

ScANzom, Spéculum à quatre branches 
de —, 350. 

Scelles de Mordesert, Stéthoscope de 
— , 37 ; marteau de — , 52. 

ScHVEPF, spiromètre de — , 79. 

SÉDILLOT, Dynamomètre de — , 192. 

StGALAS, Spéculum à quatre valves de 
—, 342. 

Semeleder, Lunettes de — , 412. 

SiBSOR, Chest-measurer ou mesureur 
de la poitrine de — , 63. 

SiEBOLD, Pœdiomèlre de — , 21. 

Siemens et Halsker, Appareil volta- 
faradique de — , 261. 

SiKMENS et Rehak, Pile de — , 206 et 
227. 

SiEVEKiNG, iEsthésiomètre de — , 167. 

Simpson, Hysléromètre de — , 364. 

SiSMONDÊs, Procédé de — pour em- 
pêcher la buée sur le larynj^oscope, 
420. 

Smée, voy. Foveaux, 228. 

Smith Tyler, Spéculum en bec de 
canne de — , 346. 

SoDLiGOOX, Placori^anomètre de — , 49. 

Stein, Tancien, baromacromctre de — , 
20. 

Stellweg, Lunettes de — , 412. 

Stoerk, Miroir de —, 406; rhinos- 
cope de — , 424. 

Stôhrer, Collecteur simple de, — 210; 
batteries de — , 218; batteries de — 
au chlorure d*argent, 224 ; appareil 
volta-faradique à un seul élément 
de — , 255 ; appareil volta-faradique 
à deux éléments de — , 256. 

T 

Thélmikr, Placoplesse de —, 46. 
Thomsens (Jules), Appareil à polarisa- 
tion de —, 235. 



Tobold, Lanterne de — , 406. 

Tripier, Appareil voUa-faradiqoe à 
glissement de — , appareil volta-fa- 
radique à hélices mobiles de — 
modifié par GaifTe, 263. 

Trommer, Réactif cuprique de — fK)ur 
la recherche du sucre dans Turine, 
389. 

Trouvé, Batterie de — au sulfate de 
cuivre,233 ; batterie de— Callaud,235 ; 
tremblcur de — , 242; électrode bi- 
polaire de — , 311; électrode ordi- 
naire à manche à pédale de — , 312; 
trousse électrique de — , 280; petit 
a|>pareil électro-médical de — , 283; 
grand appareil de — et Onimus, 284 ; 
petit appareil à armature extensible 
et à levier mobile de — , 288. 

Trouvé-Callaud, Pile de —, 235. 

Turgk, Boule de — , 406; miroir ré- 
flecteur de — , 413 ; pince-luette de 
—, 424. 

U 

Upham (de Boston), Cardiographe de 
—, 118. 

V 

Yalleix, Hystéromètre de — , 364. 
Vallez, Stéthoscope de —, 42. 
ViERORDT, Sphygmographe de — , 126. 
ViGiER, Stéthoscope de — , 36. 
VoGEL, Réactif de — pour la recherche 

du sucre dans Turine, 3^1. 
Volta, Pile de —, 202. 

W 

Walferdin, Thermomètre à maxiraa 

de —, 11. 
Weber, Tables aesthésiométriques de 

— ,165; méthode de — pour IVx- 

ploration du sens musculaire, 179. 
Weiss, Appareil volta-faradique de —, 

257; spéculum à valves de — , 3il. 
WiNTRiCH, Spiromètre de — , 79. 
WoiLLEZ, Procédé de mensuration par 

le ruban métrique de — , 60 ; C}Tto- 

mètre de — , 68. 



Yearsley, Acoumètrc de —, 178. 
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